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INFORMACOES DO DISPOSITIVO

Fabricante Legal/ Detentor do Registro:

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

CNPJ: 66.783.630/0004-30

Avenida Genésio Vargas, 732 — Recanto dos Ipés
CEP 37560-000 Camanducaia/MG

Fone: (11) 5081-7190/ (11) 5539-0746
www.prolife.com.br

Manual do Usuario:
Versdo do manual: 005 — Dezembro/2025
Versdo do software: V5.0.0

Nome técnico do dispositivo: Maquina de Anestesia

Nome Comercial: Maquina de Anestesia
Modelos: AS-360 e AS-360 Plus

Registro na ANVISA: 82776280008
Responsavel Técnico: Laszlo Tauszig
CREA/SP: 2603419463

DIREITO AUTORAL — DECLARAGAO

Todos os direitos reservados para a ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

O fabricante detém os direitos autorais deste manual e tem o direito de tratar este manual como

arquivo confidencial. Este manual é usado somente para operacdo, manutencdo e servico de

dispositivo. Este manual contém informacgGes exclusivas protegidas por leis de direitos autorais e

reservamo-nos o direito da autoria. Sem a aprovacao por escrito do fabricante nenhuma parte deste

manual deve ser fotocopiada, xerocada ou traduzida para outros idiomas. O conteldo deste manual

estd sujeito a alteragdes sem aviso prévio.

CONTATO DO SERVIGO DE SUPORTE AO CLIENTE

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

CNPJ: 66.783.630/0004-30

Avenida Genésio Vargas, 732 — Recanto dos Ipés
CEP 37560-000 Camanducaia/MG

Fone: 0800 606 4698

E-mail: suporteaocliente@prolife.com.br

www.prolife.com.br

INTRODUCAO

Este manual fornece detalhes sobre o desempenho, as operacdes e as instrucdes de seguranca das
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M4aquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus. E o melhor ponto de partida para novos usudrios do
dispositivo.

ESTRUTURA E COMPOSICAO

A Maquina de Anestesia consiste em um dispositivo com rodizios, um ventilador de anestesia, um
sistema de controle de fluxo, um painel de exibicdo de monitorizacdo de controle, um vaporizador
(ProLife/Penlon, Drager, lbis, etc.), anestésicos aplicaveis: enflurano, isoflurano, sevoflurano,
desflurano ou Halotano, um sistema de ventilagdo, um sistema de exaustdo de gds anestésico, um
modulo de monitorizagao de gas anestésico, um maodulo de indice de frequéncia dupla, um mddulo
BIS, um mddulo de monitorizacdo de CO; e acessérios. Preferencialmente, podera ser fornecido com
vaporizadores marca Prolife fabricados pela Penlon.

CAMPO DE APLICACAO

Este dispositivo € aplicavel a anestesia inalatdria e ao acompanhamento respiratério em pacientes
adultos, pediatricos e neonatais durante procedimentos cirurgicos.

CONTRAINDICAGOES

N3ao ha contraindicagdes em utilizar a Maquina de Anestesia. Em caso de Pneumotdrax ou
Insuficiéncia Pulmonar Grave, o Anestesiologista devera avaliar a pertinéncia de utilizar a Maquina
de Anestesia no paciente.

ILUSTRACOES

Todas as ilustracdes fornecidas aqui sdo apenas para referéncia. Os menus, op¢oes, valores e funcdes
mostrados nas ilustracées podem ndo ser exatamente idénticos ao que vocé vé no dispositivo.

VIDA UTIL DO PRODUTO
A vida util estimada deste dispositivo é de, pelo menos, 10 anos, desde que todas as manutencdes
preventivas e corretivas sejam feitas por pessoal devidamente treinado e com a utilizacdo de pecas e
partes originais.
Cuidado: E importante que a institui¢do que utiliza este dispositivo desenvolva um plano de
manutenc¢ao adequado. Se isso ndo for feito, podem ocorrer danos ao dispositivo ou lesdes

nos pacientes.

Aviso: Este dispositivo deve ser operado por profissionais clinicos especializados e treinados.
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RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E TREINAMENTO OPERACIONAL

O conteudo deste manual esta sujeito a alteragGes sem aviso prévio.

Parte-se do pressuposto de que todas as informacdes contidas neste manual estdo corretas. A
ProLife ndo se responsabiliza pelos erros aqui contidos ou por danos acidentais ou
consequentes relacionados a distribuicdo, aplicagdo ou uso deste manual.

A Prolife é responsdvel pela seguranca, confiabilidade e desempenho deste produto apenas
se:

m todas as operacgdes de instalacdo, ampliacdes, alteracdes, modificaces e reparos deste
produto forem realizados por uma equipe autorizada da ProlLife;

m a instalacdo elétrica do local onde estd instalado o equipamento cumprir as normas locais e
nacionais aplicaveis;

m o0 produto for usado de acordo com as instrucdes de uso;

|I| Aviso:
e Este equipamento deve ser operado por profissionais clinicos legalmente habilitados e
tecnicamente capacitados, independente de treinamento operacional fornecido pela
ProLife ou seus associados.

e Um treinamento operacional do equipamento podera ser fornecido pela Prolife, seus
representantes ou assisténcias técnicas credenciadas, tratando-se de um servico
associado opcional, que deve ser requerido pelo comprador na hora da aquisi¢cdo do
produto ou posteriormente.

14
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CAPITULO 1 — INFORMACOES GERAIS

1.1 DECLARACAO

O dispositivo devera ser montado, operado e receber manutencdo e reparacdes conforme o Manual
do Usudrio. O dispositivo devera passar por inspecdes regulares. No caso de o dispositivo precisar de
substituicdo ou manutencdo por conta de falha, inoperabilidade, danos, perda, desgaste, deformacao
ou contaminacdao dos componentes, entre imediatamente em contato com o departamento de
Suporte ao Cliente da ProlLife. O dispositivo e qualquer dos seus componentes devem ser reparados
por pessoal autorizado e treinado pela Prolife. O dispositivo ndo deve ser modificado sem
consentimento escrito prévio da ProLife. O usuario do dispositivo arcard com toda a responsabilidade
por quaisquer falhas causadas por uso indevido, manutengdo/reparacdo inadequada, danos ou
substituicGes executadas por qualquer profissional ndo autorizado pela ProlLife.

1.2 LEITORES A QUEM SE DESTINA

O Manual do Usuario destina-se a anestesistas que tenham realizado treinamento sobre a utilizagdo
do dispositivo. As informacgGes aqui oferecidas aplicam-se apenas as Maquinas de Anestesia AS-360
e AS-360 Plus fabricadas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

1.3 REQUISITOS AMBIENTAIS

Ateng3o:

e O dispositivo e as suas respectivas unidades autonomas nao devem ser utilizados em
ambiente onde haja ressonancia magnética nuclear (MRI).

® As pecas que entram em contato com o paciente nao possuem qualquer emulsao natural.
N3do sdo geradas substancias perigosas por este dispositivo que entra em contato com o
agente anestésico.

o Nao sdo geradas substancias perigosas pela mistura da fonte de ar deste dispositivo e o
agente anestésico.

e Para evitar perigos de explosdo, ndo devem ser aplicados anestésicos inflamaveis, como
éter e ciclopropano, ao dispositivo. Apenas os anestésicos ndo inflamaveis, conforme a
norma IEC 80601-2-13 podem ser adotados. O dispositivo permite aadog¢ao de anestésicos
nao inflamaveis, como Enflurano, Isoflurano, Desflurano, Halotano ou Sevoflurano e
apenas um tipo de anestésico pode ser aplicado de cada vez.

e Dispositivos de anestesia e materiais de embalagem devem ser descartados em
conformidade com as leis e regulamentos pertinentes ou conforme o cronograma de
tratamento de residuos, especificado pelo hospital. Além disso, devem ser colocados fora
do alcance de criangas e devem ser tomadas as devidas providéncias para impedir que
causem danos as condi¢bes ambientais.

16
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e A taxa de fluxo de gas, volume e especificagdes de estanqueidade estdo expressas em
STPD, exceto para aqueles associados ao sistema de respiracdo anestésica que estao
expressas em BTPS.

Condicdo normal de operacdo:

e Temperatura do ambiente operacional: 10°C ~ 40°C;

e Umidade relativa do ambiente operacional: < 93%, sem condensacao;
® Pressdo atmosférica: 70,0 kPa~106,0 kPa.

Condicdes de transporte e armazenamento:

e Temperatura ambiental de armazenamento: -20°C ~ 60°C (sensor de oxigénio: -20°C ~ 50°C);
e Umidade relativa do ambiente de armazenamento: < 93%, sem condensacao;

® Pressdo atmosférica: 50,0 kPa~106,0 kPa

1.4 INFORMACOES DE SEGURANCA

Atencio:

o Nao opere o dispositivo antes de ler este Manual.

e O dispositivo s6 pode ser operado por pessoal médico com formacgdo e qualificagdo.

e Antes de operar o dispositivo, o operador deve garantir que o dispositivo, os cabos de
ligacdao e os acessorios estao intactos e a funcionar devidamente.

e O dispositivo s6 pode ser ligado a uma tomada elétrica instalada corretamente, com
ligacao terra de protec¢do. Se a tomada elétrica ndo for ligada a um cabo terra de protecao,
desligue do cabo elétrico ou utilize a bateria interna do dispositivo para alimentar o
funcionamento do dispositivo.

e Todos os equipamentos analdgicos e digitais ligados a este dispositivo devem ser
certificados pelas normas IEC especificadas (como IEC 60950 de processamento de dados
e a série IEC 60601-1 de equipamentos eletromédicos). Todas as configura¢cdes devem
estar conforme a versao vdlida da série IEC 60601-1. O pessoal responsavel por ligar e
configurar o dispositivo opcional a porta de entrada/saida do sinal deve garantir que ele
cumpre os requisitos da norma IEC 60601-1.

e Sao fornecidas opcionalmente varias tomadas elétricas de saida auxiliar na traseira do
dispositivo. Essas tomadas sdo utilizadas para alimentar um dispositivo médico adicional
(por ex., vaporizador anestésico, analisador de gas, etc.). Nao ligue um dispositivo ndo
médico a estas tomadas, pois pode afetar a prote¢do contrafuga de corrente do paciente.

e O alarme deve ser configurado de acordo com as diferentes condi¢cbes do paciente. A
monitoriza¢ao continua e proxima dos pacientes é a melhor forma de garantir a seguranca
do paciente.

e Os parametros fisioldgicos e a informagdo de alarme exibidas na tela deste dispositivo
servem apenas como referéncia para o pessoal médico e ndo podem ser utilizados
diretamente como base para o tratamento clinico.

e Ligue o dispositivo a uma corrente elétrica CA antes da bateria interna ficar sem carga.
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N3ao abra a estrutura do dispositivo. Todas as repara¢des ou melhorias ao dispositivo so6
podem ser realizadas por pessoal autorizado e treinado pela Prolife.
N3o se deve confiar somente no sistema de alarme audivel para monitorizar o paciente.
Ajustar o volume do alarme para um volume baixo pode ser perigoso para o paciente.
Ndo desligue o gas fresco até que o vaporizador do anestésico esteja desligado. O
vaporizador anestésico nao pode ser ligado sem gas fresco. Caso contrario, pode entrar
uma elevada concentracdo de vapor anestésico no tubo do dispositivo e no ar
circundante, provocando danos a pessoas e objetos.
O pessoal qualificado deve verificar a condicao do paciente. Em alguns casos, podem
ocorrer algumas situagées que ameacem a vida, mas ndo aciona necessariamente um
alarme.
Defina sempre limites de alarme para acionar um alarme antes de ocorrer uma situagao
perigosa. As definigGes de limite de alarme incorretas podem fazer com que o operador
ndo saiba que a condi¢do do paciente se alterou dramaticamente.
Ligar o dispositivo médico e dispositivo ndo médico a uma tomada elétrica auxiliar ao
mesmo pode aumentar a fuga de corrente, excedendo assim o valor permitido.
Perigo de choque elétrico e de incéndio. Ndo limpe o dispositivo quando esta ligado e/ ou
com corrente elétrica.
Para evitar o choque elétrico, este dispositivo so6 pode ser ligado a uma tomada elétrica
com ligacdo terra de protecao.
Quando utilizar dispositivo eletrocirurgico de alta frequéncia, o uso de tubos respiratorios
antiestaticos ou condutores pode provocar queimaduras. Portanto, ndo recomendamos
0 seu uso neste dispositivo.
Pode haver risco de choque elétrico. Este dispositivo s6 pode ser aberto por pessoal
autorizado e treinado pela ProlLife.
Desligue a fonte de alimentag¢do da rede antes de remover o painel traseiro do dispositivo
ou antes de reparar o dispositivo.
A avaria no sistema de abastecimento de ar central pode fazer com que varios ou até
mesmo todos os dispositivos ligados ao sistema deixem de funcionar em simultaneo.
Utilize um programa de limpeza e desinfeccao que cumpra os seus regulamentos de
desinfec¢ao e de gestdo de riscos.
Consulte o manual do usuario e documentos acompanhantes.

o Consulte o manual do usuario para realizar o processo de desinfec¢ao.

o Nao inale os gases de qualquer processo de desinfecgao.
Deve-se tomar cuidado quando eliminar o absorvente, uma vez que é um irritante
corrosivo.
Deve-se tomar cuidado quando levantar e operar o vaporizador anestésico, uma vez que
0 seu peso pode ser superior ao esperado, dependendo do tamanho e forma do
vaporizador anestésico.
N3o utilize talco, estearato de calcio, amido de milho ou materiais similares para evitar
que os foles colem. Esses materiais podem ser aspirados pelos pulmées ou vias
respiratdrias do paciente, provocando irritacao ou danos.
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Todas as fontes de gas devem ser de grau médico.

Os itens descartaveis podem ser considerados como residuos biolégicos potencialmente
perigosos e ndo devem ser reutilizados. Quando eliminar esses itens, deve-se seguir os
regulamentos relevantes para o hospital assim como os regulamentos relevantes sobre
poluentes locais e perigos bioldgicos.

Para evitar ferimentos ao paciente, ndo teste nem realize manuten¢ao no dispositivo
durante o uso.

Verifique as especificagdes de desempenho do sistema de processamento com o qual os
sistemas de recepgdo e transmissdo serdo utilizados para garantir a compatibilidade.
N3do é possivel utilizar este dispositivo perto ou empilhado com outros dispositivos. Se
necessdario, o dispositivo deve ser observado de perto para garantir que funciona
devidamente nas configurag¢oes utilizadas.

Certifique-se de que a predefini¢ao do alarme atual para o dispositivo é apropriada para
cada paciente.

Em qualquer area, é perigoso utilizar diferentes predefinicdes de alarme para ele ou
dispositivos similares.

Devido ao tamanho e peso deste dispositivo, o dispositivo deve ser removido por pessoal
qualificado.

A carga excessiva do dispositivo pode resultar em derramamento. O dispositivo ligado a
lateral do dispositivo deve estar dentro do intervalo de peso indicado para evitar que o
dispositivo tombe.

Quando mover o dispositivo, uma carga excessiva pode resultar em perigo de
derramamento. Antes de mover o dispositivo, remova todos os itens no painel superior
do dispositivo e todos os itens de monitorizagdo instalados na lateral do dispositivo.
Cuidado quando mover o dispositivo para subir e descer rampas, esquinas, e passar em
soleiras. Nao tente passar por cima de mangueiras ou outros obstaculos quando mover o
dispositivo.

Vazamentos podem afetar a precisdao. Teste antes do funcionamento apropriado para
garantir que o dispositivo funciona devidamente. Nao utilize circuitos com fugas.
Recomendamos que ligue a ventilagdo do dispositivo ao sistema de emissdes de escape
do hospital, para evitar que o pessoal do hospital fique exposto aos gases emitidos pelo
dispositivo.

Operar o dispositivo abaixo da taxa de fluxo minima pode resultar em resultados
imprecisos.

Os materiais limpos indevidamente podem provocar contaminagao bioldgica. Utilize um
programa de limpeza e desinfec¢ao que cumpra os seus regulamentos de desinfecgdo e
de gestao de riscos.

Os usuarios devem seguir os procedimentos de desinfec¢do didrios recomendados para
este dispositivo e quaisquer acessdrios reutilizaveis.

Se este dispositivo estiver danificado de alguma forma que coloque em perigo a seguranca
do paciente ou do usuario, pare de utilizar o dispositivo e fixe uma marca visivel a indicar
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que o dispositivo ndo esta em funcionamento. Entre em contato com o departamento de
Suporte ao Cliente da Prolife.

As elevadas concentragdes de O aumentam exponencialmente a probabilidade de
incéndio ou explosdo. O 6leo e a gordura podem queimar ao mesmo tempo. Portanto,
sempre que possivel, ndo devem ser utilizados 6leo nem gordura em ambientes ricos em
oxigénio.

Este dispositivo s6 deve ser utilizado por pessoal médico profissional. Este dispositivo
pode provocar radio interferéncia ou interromper o funcionamento dos dispositivos
proximos. E necessario tomar medidas de neutralizagido, como reposicionar a orientagio
ou posicdo do dispositivo ou blindar o local onde o dispositivo esta colocado.
Certifique-se de que existe um modo de ventilagdo independente a qualquer momento
durante a utilizagao deste dispositivo.

A utilizagdo de acessorios danificados na embalagem pode resultar em contaminagao
biolégica ou anomalia. O usuario deve verificar antes a embalagem de acessorios para
garantir a integridade do armazenamento.

Antes de utilizar esta Maquina de Anestesia, apds limpar ou desinfetar, ligue o sistema e
siga as instrugOes na tela para realizar um teste de fuga.

A utilizagao de lubrificantes nao recomendados pela ProLife aumenta o risco de incéndio
ou de explosao. Utilize os lubrificantes aprovados pela ProlLife.

Os reguladores e medidores de fluxos de baixa pressdo estao suscetiveis a alta pressao e
podem explodir sob pressao de forem indevidamente mantidos ou desmontados. Apenas
pessoal autorizado e treinado pela Prolife deve substituir ou desmontar o conector.

N3o desmonte reguladores de baixa pressao, dispositivos medidores de fluxo ou
conectores sob pressdo. A liberagao repentina de pressdo pode provocar ferimentos.
Verifigue as especificagbes dos sistemas de transmissdo e recep¢do AGSS e as
especificagoes deste dispositivo para garantir a compatibilidade e evitar que o sistema
seja desajustado.

O uso repetido de circuitos respiratorios nao estéreis ou de acessdrios reutilizaveis pode
provocar infe¢do cruzada. Esterilize os circuitos respiratorios e os acessorios reutilizaveis
antes de utilizar.

Antes de cada utilizagdo, inspecione cuidadosamente todas as pecas do sistema de
respiracdo. Certifique-se de que todas as pegas estao livres de quaisquer obstaculos ou
detritos que apresentem um potencial perigo para o paciente.

O plugue de alimentagdao elétrica é utilizado para separar o circuito do sistema de
anestesia da corrente elétrica. Nao coloque o dispositivo onde seja dificil operar o plugue.
Ao conectar um dispositivo externo por meio da porta de sinal de entrada / saida ou
substituir a célula de 02, nao toque no paciente para evitar que a corrente de vazamento
do paciente exceda os requisitos padrao.

Evite ligar dois ou mais conjuntos de mangueiras em série, pois pode provocar perdas de
pressao e de fluxo.

Quando o tubo entre o sistema de tratamento de gases de escape e AGSS esta obstruido,
o fluxo de extragdo do sistema de tratamento de gases de escape é insuficiente ou o
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sistema de tratamento de gases de escape nao funciona, os gases de escape no AGSS
podem derramar para a atmosfera a uma velocidade superior a 100ml/min. Neste
momento, AGSS ndo é recomendado.

e O uso de conectores incorretos pode ser perigoso. Certifique-se de que todos os
componentes utilizam os conectores corretos.

e Evite utilizar conectores flexiveis de pressio nominal menor para substituir conectores
flexiveis de alta pressao.

e Depois de trocar o absorvente de COz ou de instalar um recipiente de absor¢ao de CO;,
certifique-se de que o CO; é totalmente absorvido pelo absorvente.

e Antes de mover o dispositivo, remova o cilindro sobressalente e os objetos na placa
superior e do suporte para evitar que o dispositivo tombe.

Cuidado:

e Para garantir a seguranga do paciente, utilize as pecas e acessorios especificados neste
Manual.

e Este dispositivo pode operar normalmente no nivel de imunidade de interferéncia
identificado neste Manual. Se o nivel de interferéncia for superior a este nivel, pode
acionar um alarme e provocar a parada da ventilagdo mecanica. Preste aten¢do aos
alarmes falsos provocados por campos elétricos de alta intensidade.

e Odispositivo pode perder o equilibrio se for inclinado mais de 102. Cuidado quando mover
ou colocar este dispositivo numa inclina¢cao superior a 102. Nao pendure objetos de
ambos os lados do dispositivo para evitar desequilibrio excessivo.

e Siga a lista de verificagdes para as inspeg¢des diarias. No caso de avaria do sistema, nao
opere este dispositivo até que a avaria tenha sido solucionada.

e Antes de ligar o dispositivo, o usuario deve estar familiarizado com a informagdo presente
neste Manual. O dispositivo deve ser inspecionado e reparado por pessoal reparador
qualificado, conforme necessario.

e Se o dispositivo ndao puder ser operado conforme descrito no Manual, deve ser
inspecionado e reparado por pessoal qualificado, conforme exigido, antes de ser
novamente colocado em utilizagdo.

Manuseie o dispositivo com cuidado para evitar danos ou anomalias.

e Quando o dispositivo e os acessorios chegarem ao final da sua vida util, devem ser
eliminados de acordo com as diretrizes para gestao desses dispositivos e os regulamentos
locais para a gestao de materiais contaminados e de perigo biolégico.

e Os campos eletromagnéticos irdo afetar o desempenho deste dispositivo. Certifique-se de
que todo o dispositivo externo utilizado perto deste dispositivo cumpre os requisitos EMC
apropriados. Os celulares, Raio-x e ressonancia magnética sao todas possiveis fontes de
interferéncia, pois emitem radia¢do eletromagnética de alta intensidade.

e Certifique-se de que as fontes de gas do dispositivo cumprem sempre as especificagoes
técnicas relevantes.

e Antes da utilizag3o clinica, o dispositivo deve ser devidamente calibrado e/ou testado,
conforme descrito no presente Manual.
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Se ocorrer uma anomalia do sistema durante a calibracdo inicial ou teste, o
funcionamento deste dispositivo deve ser interrompido até que pessoal autorizado e
treinado pela Prolife faga a avaliagdo.

Para evitar danos ao dispositivo:

Consulte a informagao de limpeza fornecida neste Manual do Usuario.

N3do utilize agentes de limpeza organicos, halogenados ou solventes a base de petréleo,
anestésicos, agentes de limpeza de vidros, acetona e outros agentes de limpeza abrasivos.
N3ao utilize dispositivos de limpeza abrasivos (como I3 de a¢o ou polidor de pratas) para
limpar as pegas.

Todos os liquidos devem ser mantidos afastados dos componentes eletrénicos.

N3do permita que liquido entre na estrutura do dispositivo.

Todos os solventes de limpeza utilizados devem ser um pH de 7,0-10,5.

N3o mergulhe a Célula de 02 nem o conector em qualquer tipo de liquido.

Elimine a Célula de O, de acordo com as especificacdes do fabricante.

Nao utilize acido peracético ou fumigacao de formaldeido.

Apds a manuten¢do, devem ser realizados testes funcionais, testes de sensor e testes de
sistema antes do uso clinico.

Apenas os vaporizadores anestésicos com sistema de Inter bloqueio Selectatec podem ser
aplicados a este dispositivo.

Apos cada substituicao do vaporizador de anestésico, realize um teste de fuga no circuito
do sistema de respiragao.

Utilize agentes de limpeza com cuidado. O liquido em excesso pode entrar no dispositivo,
provocando danos.

Nao sujeite nenhuma parte deste dispositivo a alta temperatura e alta pressao exceto se
especificamente indicado no Manual que é uma peca apta para alta temperatura e alta
pressao. Limpe o dispositivo conforme especificado neste Manual.

A valvula de cada conjunto de inalagdo e a valvula de respiragao do sistema de respiragdo
sao frageis e devem ser manuseadas com cuidado quando remove a base da valvula do
conjunto da valvula.

Se os foles estiverem umedecidos com agua depois de limpar, a superficie dos foles pode
ficar com vincos e evitar que o fole desdobre. Certifique de que se seque toda a umidade
dos foles apods limpar.

N3o ligue nenhum dispositivo ndo isolado ao conector DB9 deste dispositivo.

N3do ligue nenhum dispositivo a porta USB do dispositivo exceto para dispositivos de
armazenamento USB aprovados pela ProlLife.

Nao limpe a superficie interior da Célula de O..

N3do sujeite as seguintes partes a alta temperatura e alta pressao: pressostato de vias
aéreas, Célula de 02, e sensor de fluxo. Essas pe¢as nao suportam serem umedecidas,
nem processamento de alta temperatura e alta pressdo. Se o sistema de respiragdo estiver
configurado com um sensor de fluxo esterilizavel, o sensor de fluxo pode ser sujeito a
desinfec¢do por vapor a alta temperatura e alta pressao.
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Este dispositivo ndo é apropriado para utilizar em ambientes de ressonancia magnética
(MRI).

Para garantir a medicao exata e evitar danos ao dispositivo, utilize apenas cabos e
acessorios aprovados pela Prolife.

Utilize o cabo forga incluido. Para substituicdo, utilize apenas cabo forga que esteja de
acordo com as especificagoes.

N3ao pressione o braco manual nem coloque grandes pesos no mesmo. O peso excessivo
pode dobrar ou danificar o brago manual.

Uma vez que a liberagdo repentina de pressao pode provocar ferimentos, cuidado quando
desliga o “conector rapido”.

Evite fatores que possam danificar o conjunto da mangueira, incluindo dobrar excessivo,
rolar, desgaste, pressao do sistema e temperatura a exceder a indicagdo na mangueira e
instalacao incorreta.

Quando remover o sistema de respira¢dao, tome cuidado ao elevar e manipular o sistema
de respiragdo. Dada a importancia e forma do sistema de respiragdo, essas operacgoes
podem ser complicadas.

Nao utilize um dispositivo ou acessorios danificados. Durante a utilizagdo normal,
verifique todos os cabos (como cabo forca AC e o cabo de ligagdo ao paciente)
frequentemente quanto a danos. Caso estejam danificados, substitua.

A relagdo de O; (FiO;) deve ser monitorizada quando utiliza um medidor de fluxo de 0, /
ar auxiliar. Se a monitorizacao de O; ndo for executada, a concentragdo de O entregue
ao paciente sera desconhecida.

Desbloquear os rodizios pode provocar movimento inesperado. O operador deve
bloquear os rodizios enquanto utiliza este dispositivo.

Os monitores nao fixados podem deslizar da bandeja. O monitor deve estar fixado em
seguran¢a na bandeja superior.

A tensdao na tomada auxiliar deve ser igual a tensdao da tomada a que o dispositivo é
ligado. Certifique-se de que a tensao indicada do dispositivo ligado a tomada auxiliar é
igual a tensdo de alimentagao deste dispositivo.

Durante o transporte e armazenamento do vaporizador de anestésico, deve ser utilizada
uma tampa para bloquear a entrada e saida do vaporizador de anestésico, evitando assim
a entrada de impurezas no vaporizador.

N3ao utilize nenhuma saida de fluxo como pega quando movimenta este dispositivo. As
saidas de fluxo podem danificar-se. Utilize a barra lateral de metal no dispositivo para
movimentar o dispositivo.

Atencgdo:

Instale o dispositivo num local adequado para observagao, funcionamento e manutencao.
A abertura rapida da valvula do cilindro pode provocar uma diferenca de pressao
inesperada. Devido ao potencial de incéndio ou perigos de explosao, devido aos choques
de pressao de O, a valvula do cilindro deve ser aberta e fechada lentamente.
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Se a Maquina de Anestesia estiver configurada com um medidor de fluxo total, o medidor
de fluxo total sera calibrado a 100% de O.. Para outros gases ou misturas de gas, a precisao
do medidor de fluxo pode ser reduzida.

As alteragcOes na pressao de entrada, resisténcia de saida ou temperatura ambiente
podem afetar a precisdao da taxa de fluxo.

Existem regulamentos regionais ou nacionais que se aplicam aos fabricantes de
dispositivos médicos.

Este dispositivo nao contém componentes em latex.

O operador deve posicionar-se diretamente em frente do dispositivo e até 4 metros da
tela para observar a informacgdo exibida do dispositivo.

Algumas defini¢6es de alarme deste dispositivo ndo podem ser alteradas pelo usuario.
As imagens neste Manual servem apenas como referéncia. A interface pode diferir,
dependendo das configuragdes do sistema e dos parametros selecionados.

Coloque este Manual perto do dispositivo, para que possa acessar facilmente quando
necessario.

O software deste dispositivo esta desenvolvido de acordo com os requisitos da IEC 62304,
minimizando a possibilidade de perigo provocado por erros de software.

Este Manual descreve o dispositivo de acordo com as configuragdes mais completas. O
dispositivo que vocé adquiriu pode nao possuir determinadas configuragdes ou fungoes.
O dispositivo utiliza a sua prépria monitorizacao de pressdo respiratéria durante o
funcionamento.

O dispositivo utiliza o seu préprio item de limitagdo de pressao respiratoria durante o
funcionamento.

O dispositivo utiliza a sua prépria monitorizacdo da capacidade respiratdéria durante o
funcionamento.

O dispositivo utiliza o seu préprio sistema de alarme de integridade para o sistema de
respiracao durante o funcionamento.

O dispositivo utiliza o seu proprio alarme de pressao continua durante o funcionamento.
O dispositivo utiliza a sua prépria monitorizacao de O, durante o funcionamento.

O dispositivo de transporte de gas anestésico é utilizado juntamente com o médulo de
monitorizacdo de gas anestésico em conformidade com a norma ISO 80601-2-55. O
circuito do paciente e 0 médulo de monitorizagao do gas anestésico devem estar ligados
através de um tubo de absorgao.

Quando utilizar este dispositivo, a concentracdo de anestésico deve ser monitorizada
continuamente, para garantir que a saida de anestésico é precisa.

Antes de realizar todas as opera¢bes e durante o funcionamento, o nivel de fluido
anestésico deve ser verificado. Deve-se adicionar liquido quando o nivel estiver abaixo da
linha de aviso. Para adicionar anestésico ao vaporizador de anestésico e outra informacao,
consulte as instrugoes de utilizagao do vaporizador de anestésico.

O sistema do dispositivo esta concebido com dispositivo de transporte de gas anestésico
conforme a norma IEC 80601-2-13.
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A bateria deste dispositivo ndo é uma peca que possa ser reparada pelo usuario. Apenas
pessoal autorizado e treinado pela ProlLife pode substituir a bateria. Descarte a bateria de
acordo com a legislagdo regulatdria vigente. Quando a bateria atinge o final da sua vida
util, elimine de acordo com a legislagao regulatodria vigente

Se, por qualquer motivo, a Maquina de Anestesia nao for usada, nds sugerimos deixa-la
em sua embalagem original e armazena-la em um local seco e seguro. Se a Maquina de
Anestesia nao for utilizada por, no minimo, 6 meses, a ProlLife recomenda desconectar a
bateria ou recarregar a cada 3/6 meses, dependendo da temperatura de armazenamento.
O local designado para reparagao de dispositivo de O, deve ser limpo, sem gorduras e nao
ser utilizado para reparar outro dispositivo.

O material do dispositivo nao contém ftalatos designados.
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CAPITULO 2 — VISAO GERAL DO DISPOSITIVO

Este capitulo apresenta uma visdo geral da Mdaquina de Anestesia e as suas funcdes.

2.1 INTRODUGAO DA SERIE DE MAQUINAS DE ANESTESIA

Uma Maquina de Anestesia € um sistema de administracdo de anestésico intuitivo, integrado e de
tamanho reduzido, caracterizado pelo seu design avancado e por ser equipado com alimentacao de
gas, monitorizacdo da respiracdo e sistemas respiratorios. As Maquinas de Anestesia AS-360 e AS360
Plus sdo aplicaveis a anestesia respiratoria e gestdo respiratoria em pacientes adultos e pediatricos
durante cirurgia e combinam monitorizacdo respiratéria, de CO3, BIS e AG.

A Maquina de Anestesia AS-360 e AS360 Plus apresenta as seguintes funcdes comuns:

® Armazenamento de registo: Capaz de armazenar 2600 registos de analise de alarme, incluindo
registos de alarme técnico, registos de alarme fisioldgico, indicam registos e registos de defini¢do.
Tendéncia: Permite-lhe ver os dados armazenados na tabela de tendéncia de 60 horas.

Deteccdo de fuga automatica

Compensacao de fuga de gds do circuito e compensacao de conformidade automatica

A entrega de gas apresenta o tubo das ligaces de abastecimento de gds e pode facultar botijas
de substituicdo ou liga¢des de oxigénio em standby

PEEP ajustdvel eletronicamente

Temporizador, a exibir a hora a partir do inicio ao fim da operacao

Luz superior de funcionamento

Trilhos com ranhura de encaixe ligados a um monitor externo
Abastecimento auxiliar de O»/ar

Fonte de oxigénio de alta pressao

Sistema de emissGes de escape (AGSS) (opcional)

Corte de N,O

Vaporizador

Fluxometro total tipo flutuador

Modulo de didxido de carbono (mddulo de CO3)

Funcdo de monitorizacdo de dosagem de anestésico (necessario modulo AG)
Modulo de indice de frequéncia dupla (mddulo BIS) (opcional)

Saida de gas comum auxiliar (ACGO)

Sistema de controle de fluxo eletrénico

Funcdo de indicacdo do nivel de fluxo de gas fresco

Funcdo de indicacdo de fluxo ideal (opcional)

|I| Atengdo:

e Este Manual descreve o dispositivo de acordo com as configura¢gées mais completas. O
dispositivo que adquiriu pode ndo possuir determinadas configura¢6es ou fungdes.

e As Maquinas de Anestesia AS-360/AS360 Plus possuem fun¢do opcional de sucgdo a vacuo
interno ou externo.

26
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2.1.1 MAQUINA DE ANESTESIA AS-360 E AS-360 PLus com SISTEMA DE VACUO INTERNO

27
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2.1.2 MAQUINA DE ANESTESIA AS-360 E AS-360 PLUS COM SISTEMA DE VACUO EXTERNO

Simbolo Nota do simbolo
"ﬁl =20Kg O peso maximo suportado pela placa superior é 20 kg.
6 ] Luz superior ajustavel

A capacidade de peso maxima de toda o aparelho é 210 kg.

O peso maximo suportado pela bancada é 20 kg.

1Kg

A capacidade de peso maximo da gaveta superior é 1kg.

28
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A capacidade de peso maximo da gaveta inferior é 3kg.

A capacidade de peso maxima do gancho de circuito é 1kg.

Aviso geral, cuidado, risco de perigo

Alerta de alta tensdo

Luz de fundo do fluxdmetro

Ajuste de fluxo

Corrente Alternada

Luz indicadora da bateria

Luz indicadora de funcionamento

Bateria

Audio Pausado

Alarme

Porta de rede

Standby

Entrada do cilindro de O,

Entrada do cilindro de N0

Entrada do cilindro de AR

Etiqueta de montagem do vaporizador de anestesia
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Indicador do fluxometro de oxigénio

Indicador do fluxémetro de N,O

Indicador do medidor de fluxo de ar

0,+ Indicador do fluxo de oxigénio
CO Indicador relacionado ao mdédulo CO;
AG Indicador relacionado ao modulo AG
BIS Marca relevante do modulo BIS
02, N2O, AR
E— Conexdo do fornecimento de gas
280~600 kPa

Equipotencialidade

Aterramento para protec¢ao

Indicador de Sistema Ligado

Indicador de Sistema Desligado

s [OIONGIEe=

Marca do cilindro de gds de reserva

Indicador de remocao do circuito

Indicador da valvula de drenagem manual

Instalagao do recipiente absorvente de CO; e marca de bloqueio

Ventilacdo do gés AGSS

Ventilacdo do gds PEEP

—
Transformador de isolamento

30
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—
Pipeline Pipeline
Insp - L N
Exp InQ|caaor de inspiragdo/expiragdo
%"'_\43 Marca de montagem/remocdo da valvula de inspiracdo/expiragdo
134°C Esterilizavel em Autoclave

N3o Esterilizavel em Autoclave

Indicador do sensor de oxigénio

Indicador de by-pass

Valvula APL

Posicdo do Baldo/Ventilagdo Manual

Ventilagao Mecanica

>PPSU< Descri¢do do Material
— AX — Volume maximo do depdsito (de absorvente de didxido de carbono)
= =
g Componentes do depdsito (de absorvente de didéxido de carbono)

Porta USB

& Cuidado! Quente!
02

Marca do medidor de pressao de oxigénio e marca do medidor de
pressdo de oxigénio do cilindro de gas de reserva

Marca do medidor de pressao de éxido nitroso e marca do medidor de
6xido nitroso do cilindro de gds de reserva

AR
, \ Marca do medidor de pressao de ar e marca do medidor de ar do

cilindro de gas de reserva
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220240 V~ O
50/60Hz Entrada geral da fonte de alimentagdo (220 a 240V)
2 2 Marca da tomada de saida auxiliar (220 a 240V)
50/60Hz

A\ TOTAL MAX. 224

Poténcia maxima total de saida

3.0A

Marca do disjuntor de saida auxiliar

Indicador da porta de série

Indicador da saida da alimentacdo de oxigénio de alta pressdo

Indicador da saida da alimentacdo auxiliar de ar/oxigénio

Indicador do fluxémetro da alimentagao auxiliar de oxigénio

Protecdo basica sobre a dgua

high vacuum/high flow

Tipo de equipamento de pressdo negativa

Pressurewvas ==75kPa
Flowns, =300L/min

Indicador de pressdao maxima de pressdo negativa e de fluxo

wal

Data de fabricacdo

Componentes do depdsito (de absorvente de didxido de carbono)

®
©

Consulte o Manual do Usudrio

_|

Parte aplicada tipo BF a prova de desfibrilacdo

NUmero de série

R
]

Endereco de fabricacado

ho¢

O aparelho contém baterias e componentes elétricos. Como

consequéncia, nao pode ser eliminado junto com o lixo doméstico, mas

deve ser recolhido em separado, de acordo com as leis
e regulamentos locais.
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I

THIS WAY UP

Cima

I

FRAGILE

Fragil

)X

DO NOT STACK

N3o empilhe

l'“,‘

Y

KEEP AWAY
FROM RAIN

Mantenha seco

b
N

B

N3o rolar

_.1;._

CENTRE OF
GRAVITY

Centro de gravidade

%

RECYCLABLE

Reciclavel

+60°C

—

-20°

Limites de temperatura

3%

&)

0%

Limites de umidade

106 kPa

63}

50 kPa

Limites de pressao atmosférica

2.3 ABREVIATURA DE TERMOS ESPECIFICOS

Abrev. Definicao
AA Anestésico
ACGO Saida de Gds Comum Auxiliar
AGSS Sistema de recuperacdo de gas anestésico
APL Limitacdo de pressdo ajustavel
33
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CO2 Diéxido de carbono

Compl Complacéncia

CPB Derivacdo cardiopulmonar

CPAP/PSV Pressdo das vias aéreas continua/ventilacdo de suporte de pressdo

Et Concentragao do gas expirado

EtCO; Concentracao de corrente de CO; de final da expiracao

EtO; Concentracao de corrente de O; de final da expiracao

Exp. Expiracao

Fi Concentracdo do gas inspirado

FiO2 Fracdo de oxigénio inspirado

FiCO, Fracdo de CO; inspirado

I:E Taxa de tempo de inspiracao: expiracao

Insp Inspiracao

MAC Concentragao alveolar minima

MV Ventilagdao por minuto

TaxaMin Frequéncia minima

N,O Oxido Nitroso

0, Oxigénio

P-F Ciclo de fluxo de pressao

P-v Ciclo de pressdo-volume

Paw Pressao nas vias aéreas

PCV Ventilacdo por controle de pressao

PEEP Pressdo de expiracdo final positiva

Pinsp Pressao de inspiracao

Plimite Limite de pressao

Psignif. Pressdao média

Ppico Pressdo de Pico

Pplat Pressdo de Platd

APps Pressao de Suporte

PRVC Ventilagdo de controle de volume regulado pela pressao

PSVPro Protecdo de ventilacdo com suporte de pressao

Raw Resisténcia

SIMV-PC Ventilagdao obrigatdria intermitente sincronizada - controle de pressao
(pressdo controlada)

SIMV-VC Ventilacdo obrigatdria intermitente sincronizada - controle de volume
(volume controlado)

SIMV-PRVC Ventilagdao obrigatdria intermitente sincronizada - Ventilagao sincronizada
de controle de volume regulado pela pressao

VT Volume corrente

VTexp Volume corrente de expiracao

VTinsp Volume corrente de inspiracao

Tinsp Tempo de inspiracao
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Ativar Ativacdo inspiratéria

InclinagdoT Inclinacdo de pressao

PausaT Pausa inspiratéria

vCcv Ventilacdo por controle de volume
Vol Volume

V-F Ciclo de fluxo de volume

2.4 CONSTRUCAO DO SISTEMA

2.4.1 PARTE FRONTAL

2
)
iz /
)
9
o0 S - o
o — —
Madquina de Anestesia — Parte frontal AS-360 e AS-360 Plus
) ) Botdo do sistema de controle do fluxo
1 Tela do ventilador/monitor 11
de reserva
R . Botao de regulacdo de fluxo do sistema
2 Fluxémetro de ar auxiliar 12
de controle de fluxo de reserva

35
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Fluxbmetro auxiliar de abastecimento
3 13 | Gaveta de armazenamento

de O,
4 Area do médulo 14 | Succdo de vacuo externo
5 Sistema de respiracao 15 | Apoio de braco
6 AGSS 16 | Interruptor do sistema
7 Freio central 17 | Succdo de vacuo interno
8 Interruptor ACGO 18 | Vaporizador de anestesia

. o Controle de fluxo (fluxdbmetro
9 Botdo lavagem de oxigénio 19 .
eletrénico)

10 Medidor de fluxo total

H

Atencgao: Vocé pode escolher entre a configuracdo de sucg¢do de vacuo externo e sucgao de

vacuo interno.

As funcdes de controle a serem acionadas a partir da parte frontal da Maquina de Anestesia AS-360

e AS-360 Plus:
Item Nome Notas
Ventilador/Painel de N .
1 / Para detalhes, consulte a sec¢cdo 5.8.4 Painel de controle
controle
R E utilizado para exibir a saida de fluxo de ar auxiliar /
Fluxbmetro de ar A o A
2/3 e o oxigénio. Para detalhes, consulte a secdo 2.5.8 Fluxémetro
auxiliar / oxigénio A .
de oxigénio auxiliar e de ar.
4 Area do médulo O médulo de CO3, médulo AG e o mddulo BIS mencionados
plug-in neste Manual podem ser inseridos e identificados.
6 AGSS Sistema de emissdes de escape
Pressione o botdo no terminal do pedal do freio central com
&
0 pé —~/, para aplicar freio a Maquina de Anestesia;
pressione o terminal superior do pedal do freio central para
+— libertar o freio (ver figura abaixo). Apds libertar o freio,
a Maquina de Anestesia pode ser movida.
7 Freio central A
Interruptor da saida
8 de gds comum Utilizado para ativar / desativar a fungdo ACGO.
ACGO
5 Botado lavagem de Pressione o botdo de fluxo de oxigénio ‘O, +’, para fornecer
oxigénio altos fluxos de oxigénio para o sistema de respiracao.
36
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Utilizado para exibir o fluxo combinado de oxigénio, ar e

10 Fluxémetro total o .
oxido nitroso.
Botao do sistema de . N ) N .
Pressione o botdo para expandir o botdo de regulacdo de
11 controle do fluxo de ]
fluxo do sistema de controle de fluxo de reserva.
reserva
Botdo de regulagao .
g. ¢ E utilizado para regular o fluxo de éxido nitroso, ar e
de fluxo do sistema . .
12 oxigénio. Rode o botdo para a esquerda, para aumentar o
de controle de fluxo . o ]
fluxo. Rode o botdo para a direita, para reduzir o fluxo.
de reserva
13 Gaveta de Apresenta duas gavetas de armazenamento (com fecho).
armazenamento Possui opcional de trés gavetas.
15 Apoio de braco Ajuda a mover a haste de metal deste dispositivo.
Coloque a chave na posicao “®” para permitir a entrada de
gas e ligar o sistema; coloque a chave na posi¢do “O” para
desligar a entrada de gas e o sistema, como mostrado na
. Interruptor do figura abaixo.
sistema
Succdo de vacuo interno (AS-360/AS360 Plus):
Consiste num mandmetro de pressao, engrenagens
reguladoras de vacuo e um bocal regulador de vacuo, que
pode ser definido para [TOTAL], [DESLIGADO] ou [REG]
(Regular). [TOTAL] indica que o dispositivo de suc¢do a vacuo
funciona com pressdao maxima continua, e, portanto, o
botdo de regulagdo ndo funciona. [DESLIGADO] indica que o
17 Succdo de vacuo dispositivo de suc¢do a vacuo funciona ndo funciona apds
desligar o vacuo. [REGULAR] indica que é capaz de regular a
pressdo do dispositivo de suc¢do a vacuo através do botdo
de regulacdo de vacuo para funcionar. Rode o botao de
regulacdo de vdcuo para a esquerda, para aumentar o
vacuo. Rode o botdo de regulacdo de vacuo para a direita,
para reduzir o vacuo. O mandmetro de pressao é utilizado
para exibir a pressao.
37
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—

}{ .

-~

14

Succdo de vacuo externo (AS-360 e AS-360 Plus):
O botao da funcdo é o mesmo da succao de vacuo interno.

19

Controle de fluxo )
. Toque na tela sensivel ao toque para controlar a entrada.
(fluxbmetro ) ] o
. Defina [Balanco de gas], [Oxigénio] e [Ar].
eletrdnico total)

Nota:

38

e Quando utilizar um sistema de controle de fluxo de reserva, certifique-se de que os
controladores de fluxo de oxigénio, de ar e de 6xido nitroso estao totalmente fechados
no inicio e fim de cada ventilagdo.

e O sistema de seguranca neste dispositivo evita a administracdo da mistura hipdxica ao
paciente. Na auséncia de oxigénio, ndo ird administrar 6xido nitroso. O sistema de
seguranca do circuito de gas garante que o oxigénio esta definido no minimo de 25% na
mistura de oxigénio e de dxido nitroso. Além disso, se este dispositivo estiver em modo
standby, ndo havera fluxo de oxigénio fresco.

o Regule a taxa de fluxo do 6xido nitroso e de oxigénio. Regule sempre primeiro a taxa do
fluxo de oxigénio para ativar a regulagdo da taxa de fluxo do 6xido nitroso. Para adicionar
6xido nitroso ao fluxo de gas fresco, ligue primeiro a valvula do fluxémetro de oxigénio e
ligue depois a valvula do fluxémetro de éxido nitroso.
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2.4.2 PARTE TRASEIRA

4!

Il

@& 01
®- (o
- k 1 6
& — T 8
(@) 3

Madquina de Anestesia — Parte traseira AS-360 e AS-360 Plus

1 Tomada elétrica principal e respetivo g Disjuntor da tomada de saida elétrica
disjuntor do sistema auxiliar
Suporte equipotencial 9 AGSS
Gancho 10 | Tomada de saida elétrica auxiliar
Tubo da interface de abastecimento de L

4 X 11 Interface de comunicacao
gas
Interface de abastecimento de gds do ) L

5 - i 12 | Janela de arrefecimento de ventilacdo
cilindro de gas de reserva
Succdo de vacuo externo 13 | Ventoinha de escape
Garrafa de recolha de liquido

39
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As fungdes de controle na parte traseira da Maquina de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus:

Item | Nome Descrigao
1 Tomada elétrica principal e Utilizado para ligar o cabo elétrico de rede, ligar /
respetivo disjuntor do sistema desligar a entrada elétrica AC.

Faculta pontos de cablagem. Elimina a diferenca do
2 Poste terminal equipotencial potencial terra entre diferentes dispositivos para
garantir seguranca.

Permite aos usudrioes pendurarem ou enrolarem

3 Gancho
cabos.
4 Tubo da interface da fonte de gas | Interface da ligacdo de O, de ar e N,O.
c Interface de abastecimento de Interface de ligacdo da botija de alta pressao (O, ar
gas da botija de gas de reserva ou N20).

Disjuntor da tomada de saida . o i .
8 . - Disjuntor de cada tomada elétrica de saida auxiliar.
elétrica auxiliar

Conector do Sistema de ) oL
9 . Sistema de emissOes de escape.
transferéncia do AGSS

Apenas o pessoal autorizado pode utilizar estas

10 Tomada de saida elétrica auxiliar
tomadas.
Janela de arrefecimento de o L
12 L Ventilacdo e dissipacdo de calor.
ventilacdo
Um dispositivo eletrénico que forca a refrigeracao
13 Ventoinha de escape do ar e impede a acumulacdo de concentragdes de

0O2. Nao bloqueie a ventoinha de escape.

m Atencgao: As portas conectoras utilizadas para outros fins especificos ndo sao compativeis com
I1SO 5356-1, ISO 5356-2 ou I1SO 594-2 (luer lock).
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2.4.3 ESQUERDA

Madquina de Anestesia — Parte esquerda do AS-360 e AS-360 Plus

As funcOes de controle na parte esquerda da Maquina de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus:

Item | Nome Descrigao
Bragos acessorios de série para montar monitores e
1 Trilho de fixacdo outro equipamento. Existem trilhos cauda de
pomba a esquerda e direita do dispositivo.
5 Saida de oxigénio de alta pressdo | Saida de O; de alta pressdo para ligar equipamento
auxiliar externo, como ventiladores de respiracdo de ar
Protegao contrafluxo excessivo do dispositivo de
N . sucgdo de vacuo, utilizado para evitar fluxo
3 Protecdo de fluxo excessivo i o ] ] )
excessivo do liquido residual quando esta cheio,
garantindo a seguranca dos tubos.
. Utilizado para transportar residuos médicos. O tubo
4 Tubo de succao . . . .
de succdo é inserido diretamente na interface.
5 Garrafa de recolha de liquido Utilizado para recolher residuos médicos.
, . Bocal para saida auxiliar de O, / ar. A saida liga o
8 Saida auxiliar de O,/ar . P . . 8
fluxdmetro de abastecimento auxiliar de O, / ar
41
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numa so saida.

2.4.4 DIREITA

Madquina de Anestesia — Parte direita do AS-360 e AS-360 Plus

As fungdes de controle na parte direita da Maquina de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus:
Item | Nome Descrigao

Estdo disponiveis duas gavetas de armazenamento
1 Gaveta de armazenamento . .
(com fecho). Possui opcdo de 3 gavetas.

2 Trinco com chave Chave e trinco para fechar a gaveta.

2.5 INTRODUGCAO AOS COMPONENTES DO APARELHO

|I| Atencao:

o Cuidado com os riscos de explosao. Jamais use anestésicos inflamaveis no sistema.
e Jamais use mascaras faciais e tubos respiratdrios antiestaticos, pois podem causar
incéndio quando usados préoximos de equipamentos cirirgicos de alta frequéncia.
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2.5.1 COMPONENTE DO SISTEMA DE RESPIRAGCAO

11
10 12
9 13
8 14
7
6 15
5
4
3
2 1
Sistema de respiragdo da Mdquina de Anestesia
1 Porta de fluxo de expiragao 9 Manometro (passagem de ar)
2 Depdsito (de absorvente de CO,) 10 | Porta do baldo manual
3 Botdo de liberacdo do depdsito 11 | Unidade de foles (ventilagdo mecanica)
4 Valvula de drenagem manual 12 | Bracgo de suporte do baldo manual
Interruptor de ventilagdo manual/
5 Tomada de teste de vazamento 13 .
mecanica
Gancho do tubo de respiracao 14 | Valvula de verificacdo de inspiracao
7 Valvula de verificacdo de expiracao 15 | Porta de fluxo de inspiracao
g ValvulaAPL  (limitadora de pressao
ajustavel)
Item | Nome Descrigao
1 Porta de expiragao Porta de expiragdo do circuito de respiragao.
5 Depdsito (de absorvente de Um recipiente para absorvente de diéxido de
diéxido de carbono) carbono
. . R . Um dispositivo utilizado para libertar o depésito ao
3 Botdo de libertacdo do depdsito .
girar para a esquerda.
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4 Valvula de drenagem manual Descarrega a agua recolhida pelo depdsito
Utilizada para bloquear o tubo de respiracdo da
5 Tomada de teste de vazamento interface do terminal do paciente quando detecta
uma fuga no sistema de respiracao.
L O gancho pode ser utilizado para pendurar a linha de
6 Gancho do tubo de respiracao .
respiragao.
. . . | Permite ao gas exalado pelo paciente fluir para o
7 Valvula de verificacdo de exalacdo | . L .
sistema de respiragao e evitar recuo do fluxo.
No modo manual/espontaneo, ajuste o limite de
pressao do sistema de respiracdo. A escala no botao
serve para indicar um valor aproximado da pressao.
Gire no sentido horario para aumentar o valor, ou no
sentido anti-horario para reduzir o valor. O valor
minimo da escala é “MIN”, e o valor maximo da
8 Valvula APL escala é “75”.
9 Mandmetro de pressao Indica pressao das vias aéreas
Braco de suspensdo do baldo manual artificial
|
Coluna de suporte do baldo
10 manual
Conjunto do fole (inclui a Utilizado para separar o gas do sistema de respiracao
1 cobertura do fole) do gds movimentado de O, / ar.
Selecione manual/espontaneo (baldo manual) ou
controle de volume (ventilador). Quando
1 Interruptor de ventilagao manual/espontaneo estiver selecionado, coloque a
3 manual/mecanica chave na posi¢do “Manual” (@). Se o controle de
volume estiver selecionado, coloque a chave na
posi¢cdo “Controle Mecanico” ().
a4
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S
0y

1 Valvula de verificacao de Permite ao gds inalado fluir para o paciente e evitar
inspiracdo recuo do fluxo.
15 Porta de inspiragao Porta de inspiragao do circuito de respiragao.

m Atencao:

e Atampa do fole é uma tampa transparente com marcas de escala de 300 a 1500 ml. Estas
marcas de escala servem apenas como referéncia. O VT (Volume Corrente) deve ser lido
a partir da interface do usuario. O VT entregue é a soma de deslocamento do fole e o fluxo
de gas fresco.

e Os valores na valvula APL e o0 manometro de pressao de vias aéreas sao apenas como
referéncia. A pressao calibrada das vias aéreas do paciente é exibida na interface do
usuario.

2.5.2 COMPOSICAO ESTRUTURAL DO AGSS

Ne Notas Descricao

A entrada do gas emitido pelo sistema de

) N , respiracdo. A mangueira de transmissao do gas
Conector do bico de exaustdo de gas .
1 dual de escape liga a entrada com a porta de
residua
descarga do gdas de escape para transferir o

gas descarregado.

2 Saida de residuos de gases AGSS Direcionado para o sistema de tratamento de
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gases de escape do hospital.

3 Conector de cone exterior para a /

mangueira do sistema de transferéncia

Porta de compensacao de pressao Dispositivo de liberacdo de pressdo
5 Corpo principal do sistema AGSS /

Indica o fluxo de escape, que pode ser ajustado
ao girar o botdo de ajuste de fluxo até o

6 Flutuador (vermelho) ) ]
flutuador se situar entre as escalas Min
e Max.
Ajuste o fluxo no AGSS para a direita ou

7 Bot3do de ajuste fluxo esquerda até o flutuador se situar entre as

escalas Min e Max.

2.5.3 DISPOSITIVO DE SUCCAO A VACUO

Succdo a vacuo refere-se ao dispositivo de succdo com vacuo gerado pelo dispositivo venturi. Consiste
principalmente no gerador de pressao negativa, valvula reguladora de pressao negativa, indicador de
pressdo negativa, copo de fluxo excessivo, filtro, garrafa de recolha de liquido e tubo de succgdo e é
principalmente utilizado na recolha de liquido de residuos médicos. Estad concebido com funcdo de
protecdo de fluxo excessivo para evitar refluxo de residuos recolhidos na integra, assim como garantir
a seguranca dos tubos de gds. Os esbocos de esquema sao os seguintes.

1 | 5
H o H Imrermiptor Gerader de wacne

.%asxuuiLi_J‘—L“jjji (145 da residuos
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Esboco de esquema de sucgdo a vdcuo
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:gj.l i e g e = - (\j—-‘“‘ 4
5 | &
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i | |

Dispositivo de suc¢Go a vacuo

N2 Nome Notas
Garrafa de recolha
1 L Utilizado para recolher liquido de residuos médicos.
de liquido
2 Filtro Utilizado para filtrar vapor de dgua e impurezas.
3 Protecdo de fluxo Utilizado para evitar refluxo de residuos recolhidos na integra,
excessivo assim como garantir a seguranga dos tubos de gas.
Mandmetro de . . ~ .
4 N . Utilizado para indicar um valor de pressao negativo.
pressao negativa
Botdo de ajuste de . . . . . . i
5 . . Utilizado para ajustar a pressdo do dispositivo de sucg¢do a vacuo.
pressao negativa
Utilizado para alterar o modo de funcionamento do dispositivo de
sucgdo a vacuo. Pode ser definido como TOTAL, DESLIGADO, ou
REG. “FULL” (completo) indica que o dispositivo de succdo a vacuo
opera a uma pressao maxima continua e o botdo de ajuste ndo
funciona. “OFF” (desligado) indica que a pressdo negativa esta
Interruptor de ) . . N , o .
6 lecs desligada e que o dispositivo de succdo a vacuo ndo funciona.
selegao
¢ “REG” indica que o botado de ajuste de vacuo pode ser utilizado
para ajustar a operacdo do dispositivo de succ¢do a vacuo. Rode o
botdo de ajuste de vacuo para a esquerda, para aumentar a
pressdo negativa. Rode o botdo de ajuste de vacuo para a direita,
para reduzir a pressao negativa.
Utilizado para transferir liquido de residuos médicos. O tubo de
7 Tubo de sucgdo sucgdo tem um didmetro interior de ®8 (5/16"). O tubo de sucgdo
é inserido diretamente na interface.

Aviso:
47

Nota: Consulte o Manual do Usudrio facultado com o sistema de suc¢ao a vacuo externo para
obter informacgdo especifica.
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e O sistema de succ¢do a vacuo so deve ser operado por pessoal qualificado.

e E estritamente proibida a utilizagdo do modo TOTAL para atragdo do paciente. A pressido
negativa excessiva ira danificar os tecidos do paciente e provocar ferimentos ao paciente.

e O dispositivo é um dispositivo de suc¢do de pressdo negativa alta. A succ¢ido tordcica e
anulac¢do sdo estritamente proibidas. O valor da pressao negativa excessiva ira danificar
os tecidos do corpo fragil do paciente e provocar danos a vida do paciente.

2.5.4 SAIDA DE GAs cOMUM AUXILIAR (ACGO)

1. Modo ACGO:

Quando a tampa ACGO estd aberta e a Maquina de Anestesia esta na sua posicdo, o fluxo de gas
fresco ACGO passa pela saida ACGO na frente do aparelho e a interface é alterada para o modo ACGO.
Nao utilize o ventilador externo no ACGO. Nao utilize o ACGO para acionar um ventilador externo.

-]

2. Modo nao ACGO:
A ventilacdo mecanica ou ventilagdo manual/espontdnea para o paciente pode ser alcancada pelo
sistema de respiragao.

%)

¥

3. Quando ACGO oferece gas fresco ao aparelho de respiragao:

1. Aventilagdo mecéanica é desativada.

2. O manometro de pressdo, o interruptor de ventilagio manual/mecanica, a valvula APL e a
coluna de suporte da bolsa de gas sao espontdneos para os dispositivos de circuito externo.
A monitorizagao de volume e pressao e as fungdes de controle sao desativadas.

N3o utilize o ventilador externo no ACGO.
N3o utilize o ACGO para acionar um ventilador externo

o v s W

O sistema de controle de fluxo é valido.
2.5.5 VAPORIZADOR DE ANESTESIA

As Maquinas de Anestesia foram projetadas para trabalhar com vaporizadores para gases anestésicos
ndo inflamdveis alimentados por dispositivos fixos/interconectaveis com sistema Selectatec® (marca
registada da Ohmeda), que impede a abertura simultanea de dois vaporizadores. Qualquer marca de
vaporizadores com o sistema Selectatec podera ser utilizada nas Maquinas de Anestesia Prolife,
incluindo, mas ndo se limitando a, Drager, General Eletric (Datex-Ohmeda), Penlon, etc.
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|I| Cuidado: por favor, consulte o Manual do Usudrio entregue junto com o Vaporizador de
Anestésico para informagodes especificas sobre os Vaporizadores de Anestésico compativeis.

2.5.6 CONTROLE DO VENTILADOR

Fungoes opcionais no modo ventilador:
Varios modos de ventilacdo podem ser selecionados e configurados para a Maquina de Anestesia.
VCV

SIMV-VC

PCV

SIMV-PC

CPAP/PSV

PRVC

SIMV-PRVC

PSVPro

Manual/Espont

Painel de controle:

Os componentes do painel de um ventilador de anestesia incluem:
® Botdes

® Monitor com tela tatil

e Botdes de controle

1 2 3 4 5 6 7

0¢

61 8

10

11
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|
SIMV-VC/
|§I s | :Ad*ult =

PPatient Info

| 2018-05-14
14:31:51

100%

"NZo™
R

Anesthetic: usage rate amount
AX --mbh --mi

Start time: - : .- .-

Fi02

81
FiCO2
mmHg
EtCO2
mmHg
PRVC SIMV-PRVC || CPAP/PSV
-
Painel de controle da Mdquina de Anestesia
Indicador de alarme 11 | Botdo Standby
Indicador do tipo de paciente 12 | Botdo de controle
Informacgdo do paciente 13 | Temporizador
, Area modo de ventilac3o e definicdo de
4 Area de mensagem do alarme 14 R
parametros
5 icone de paragem do alarme 15 | Indicador de estado da bateria
Data e hora do sistema 16 | Indicador de funcionamento
icone da fonte de alimentac3o principal e . ) .
7 ) 17 | Indicador de fonte de alimentacdo CA
estado da bateria
8 Valores de monitorizagdao do ventilador 18 | Histograma de pressao e volume
9 Area para monitoriza¢do da 19 Area de monitorizagdo da concentragédo
concentracao de COz e O3 de gases anestésicos
Area de mensagem de indicacdo do L
10 | . 20 | Modo de ventilacdo atual
sistema
Item | Conjunto do painel | Descrigdo
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2 Tipo de paciente Exibe o tipo de paciente atualmente selecionado (adulto, crianga).
Exibe os alarmes fisioldgicos, alarmes técnicos e mensagens de
Indicacdo da indicacdo. O alarme de prioridade maxima mais recente é exibido
4 informacdo do no topo e os restantes alarmes sdo exibidos na base. Pode
alarme encontrar a informagado de alarme mais detalhada em 6.2.3
Informagdo de Alarme.
, Cligue neste icone para ligar a pausa do som do alarme e exibir a
Icone de pausa do )
5 contagem decrescente de 120 segundos. Volte a clicar para
som do alarme ] ) ]
desligar a pausa de silenciar o alarme.
" Fuso hordrio do Exibe a data e hora atuais do sistema. Pode escolher ajustar a data
sistema e hora.
Area do icone de
alimentacao ) )
7 o Indicador de funcionamento
principal e de estado
da bateria.
Valor de , . . . . L
L Esta area exibe a informagdo do parametro de respiragao em
8 monitorizagao do
) tempo real.
ventilador
Area de
5 monitorizacdo da Esta area exibe a informacao do parametro de respiracao em
concentracdo de CO; | tempo real.
e O
) Exibe a hora do temporizador. Pode escolher iniciar, parar ou repor
11 Temporizador .
o temporizador.
Exibe os separadores para todos os modos de ventilacdo. Cada
Area de definicdo de | separador mostra o modo de ventilacdo e os respetivos
13 parametro no modo | parametros. Selecione um separador e pressione a tecla de atalho
ventilagdo “Confirmar” para alterar o modo de ventilagdo. Selecione o botao
parametro para alterar as defini¢des de parametro.
Indicador de estado . .
14 . Indicador de funcionamento
da bateria
Indicador de - . . .
15 . Utilizado para indicar o estado das ferramentas do dispositivo
funcionamento
Indicador de fonte . o ) . ) o
16 . . Utilizado para indicar o estado de alimentacdo CA do dispositivo
de alimentagdo CA
Area de indicacdono | _ L
18 L Exibe o modo de ventilacdo atual.
modo ventilacdo

Cuidado: quando a Maquina de Anestesia é reiniciada, sera salvo o tipo de paciente antes do

H

ultimo encerramento.
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2.5.7 EXIBICAO DO FLUXO DE GAS FRESCO

Sistema de controle de fluxo eletronico:

O fluxdbmetro eletronicamente controlado chama-se sistema de controle de fluxo eletrénico. Pode
definir a taxa de fluxo ou a concentracdo de oxigénio através do teclado. A Maquina de Anestesia tem
um interruptor mecanico manual para ligar o fluxo de reserva. Quando o usuario pensa que o sistema
de controle do fluxdmetro do sistema de controle de fluxo eletronico falha (como excecdo de
comunicacdo e avaria da tela sensivel ao toque) ou quando o sistema tem bateria fraca, pode ligar o
interruptor acima e o dispositivo entra no sistema de controle de fluxbmetro de reserva.

Este sistema de controle de fluxo pode exibir os niveis de fluxo em tempo real do oxigénio e balanco

de gas. O balanco de gas pode ser definido para [Ar] ou [N20] ou [NULO].

=
(=]

O ]
0.8@ 1 0.8

[ I I

O
CL T

(=}
[
(=}

Too low

0 L/min 0.2 L/min 0.2 L/min
AIR 02 balance Gas
0.0 L/min 0.2 L/min AIR
Item | Conjunto do painel | Descri¢do
1 Area de fluxo de gas | E utilizado para exibir o nivel de fluxo em tempo real do oxigénio
fresco ou balanco de gas.
Monitorizacdo de
pressao do . o . o
2 ) Utilizado para indicar a pressdo de admissdo.
abastecimento de
gas
. Utilizado para indicar o relacionamento entre os valores definidos
3 Fluxo ideal .
e os valores ideais.

2.5.8 FLUXOMETRO DE ABASTECIMENTO AUXILIAR DE Oz E AR

Utilizado para a saida do fluxo auxiliar de ar / O,. Rode o botdo de controle do fluxdmetro de
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abastecimento auxiliar de O, / ar para a esquerda para aumentar o fluxo de O; / ar. Rode o botdo de
controle do fluxdmetro de abastecimento auxiliar de O / ar para a direita para reduzir o fluxo de O3

/ ar.

Fluxémetro de abastecimento de O, Auxiliar e Respectivo Controle

1. Botdo de controle do fluxébmetro de abastecimento de O, auxiliar
2. Botdo de controle do fluxédmetro de abastecimento de ar auxiliar
3. Bocal de saida do fluxometro de abastecimento de O, e ar

m Cuidado: gire o botao de controle de fluxo para a esquerda para aumentar o fluxo de oxigénio
ou para a direita para reduzir o fluxo.

53

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

2.5.9 SAIDA DE OXIGENIO DE ALTA PRESSAO

@ ®)

it

o lo,:mn
== [

Saida de oxigénio de

alta pressao ‘ o

280-600KPa 0-15L/min

2.5.10 FONTE DE ALIMENTAGAO DE SAIDA AUXILIAR

A conexdo auxiliar de alimentagao é um tipo de fonte de alimentagao elétrica segura e eficiente que
fornece corrente alternada, e serve principalmente como fonte de alimentacdo auxiliar para o
sistema de monitoriza¢ao do paciente.

|I| Aviso:

e A norma IEC 60601-1 aplica-se a todas as salas que contenham dispositivos elétricos de
uso médico e conexao entre pelo menos um dispositivo elétrico de uso médico e um ou
mais dispositivos elétricos que ndo sejam de uso médico. Ainda que ndo haja uma
conexao funcional entre os componentes isolados de dispositivos, um sistema elétrico de
uso médico passa a existir quando estdao ligados a uma mesma tomada de uma rede
auxiliar. Se multiplos dispositivos estiverem ligados a tomada da rede auxiliar, pode haver
riscos (a saber, a fuga de corrente aumenta e ultrapassa os limites aceitaveis).

e Para configurar a fonte de alimentacao de saida auxiliar, o dispositivo ligado a fonte de
alimentacdo de saida auxiliar deve estar dentro das especifica¢cdes de tensdo/corrente da
fonte de alimentac¢ao de saida auxiliar. O dispositivo ligado a fonte de alimentagao de
saida auxiliar deve ser o dispositivo especificado pelo fabricante; caso contrario, a
corrente de fuga excede limites relevantes, colocando o paciente ou o operador em
perigo, ou até danificando a Maquina de Anestesia ou o dispositivo externo.

e Se a sua Maquina de Anestesia ndo estiver equipada com um transformador de
isolamento, o dispositivo ligado a fonte de alimentagdo de saida auxiliar podera aumentar
a fuga de corrente. A fuga de corrente devera ser avaliada regularmente. Para reduzir a
fuga de corrente total, sugerimos que selecione dispositivos de anestesia equipados com
transformadores de isolamento.
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2.5.11 RANHURA DE ENCAIXE

A ranhura de encaixe é um trilho para suporte de monitor multiparametros ou outros dispositivos.
Verifique suporte de monitor na lista de acessdrios do capitulo 14.

|I| Cuidado: com a configuragdo padrao, a Maquina de Anestesia pode permanecer estavel
guando inclinada a 10°. Ndo pendure artigos de ambos os lados de uma Maquina de Anestesia
pois origina perigo de desequilibrio.

2.5.12 Luz SUPERIOR DE FUNCIONAMENTO

Situada por baixo da placa superior, ilumina a bancada de trabalho, permitindo aos usudrioes lerem
as definicdes no indicador do vaporizador de anestésico numa sala escura. A luminosidade da luz
pode ser ajustada ao regular o regulador da luz superior de funcionamento por baixo da placa
superior.

2.5.13 ILUMINACAO DO FLUXOMETRO

O interruptor de iluminacgdo situa-se no canto inferior esquerdo da placa superior, permitindo aos
usudrioes lerem a exibicdo da escala do fluxbmetro de 02 auxiliar, fluxometro de ar auxiliar e
fluxdmetro total numa divisdo escura.

2.5.14 ERGONOMICA DA BANCADA DE TRABALHO

Este dispositivo € uma estacdo de trabalho de apresentacdo de anestesia totalmente equipado. A
extremidade embutida da bancada de trabalho em aco inoxiddvel pode evitar que itens colocados
em cima caiam ou deslizem da extremidade da bancada de trabalho. Os apoios de bracos envoltos na
bancada de trabalho podem posicionar melhor o dispositivo. Possui duas gavetas de grandes
dimensdes para guardar artigos. Os trilhos de encaixe de ambos os lados do dispositivo sdo utilizados
para montar bracos acessérios de série para monitores e outro dispositivo. Além disso, estdo
disponiveis os pedais de pé antiderrapantes e o freio central.

2.5.15 GANCHO DO TUBO DE RESPIRACAO

O gancho na lateral do sistema de respiracdo é utilizado para pendurar o circuito de respiracao.
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2.5.16 BATERIA

A Maquina de Anestesia estd equipada com uma bateria recarregavel interna para garantir que o
sistema pode funcionar normalmente, no caso de falha de energia. Quando o dispositivo esta ligado
a uma fonte de alimentacgdo CA, a bateria pode ser carregada, independentemente de o dispositivo
estar ou ndo ligado. No caso de uma repentina falha de energia, o sistema altera automaticamente
para a alimentacdo através da bateria interna, sem interromper o funcionamento. Quando a fonte de
alimentacdo CA recupera dentro de um periodo especificado, a bateria comeca a carregar e o sistema
para de utilizar a bateria e altera automaticamente para a fonte de alimentagao CA, para garantir o
funcionamento continuo do sistema.

Se a carga da bateria for insuficiente, ird provocar funcionamento andmalo da fonte de alimentacao.
O dispositivo vai ativar um alarme avancado e exibir a informacdo do alarme na area de alarme
técnico. Neste caso, utilize uma fonte de alimentagdao CA para alimentar a Maquina de Anestesia,
para que retome o funcionamento e carregue a bateria.

2.5.17 PORTA SERIAL (RS232)

O simbolo “2 & ” marcado na parte de tras do equipamento indica a sua porta de série. Essa porta
destina-se apenas a manutencdo de fabrica, realizada somente por pessoal autorizado e treinado pela
ProlLife.

2.5.18 PorTA USB

O simbolo “®<=*” na tampa traseira do equipamento indica a porta USB. Esta porta serve para
transferéncia de dados e atualizacdo do software (pela ProlLife).

2.5.19 PORTA DE REDE

O simbolo ”%” na tampa traseira do equipamento indica a porta de rede. Esta porta serve para a

transmissao de dados através dos Sistemas Médicos.

|I| Aviso: todo o dispositivo de simulacao e digital ligado com este sistema deve ser certificado
pelas normas IEC designadas (por ex. IEC 60950 processamento de dados e IEC 60601-1
equipamentos eletromédicos).

2.5.20 INTERFACE VGA

na prateleira traseira do instrumento, utilizada para um visor externo O visor externo pode
exibir simultaneamente a interface da tela LCD da Maquina de Anestesia.

2.5.21 LIGACAO TERRA EQUIPOTENCIAL

Uma ligacdo terra equipotencial envolve ligar o gabinete ou parte metalica do dispositivo ao fio terra,
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de modo a evitar choques indiretos de contato, explosdes, riscos de incéndio, sobretensao transiente
e interferéncias causadas por falha de ligacdo terra, e para proteger a seguranca do usuario/ paciente
/dispositivo.

Um terminal de ligacdo terra equipotencial deve ser ligado a haste terra equipotencial disposta na
parte de tras do gabinete do dispositivo, o outro terminal deve ser ligado a um dos terminais do
sistema equipotencial. Se o sistema de ligacdo terra de protecdo for danificado, o sistema de ligacdo
terra de protecdo equipotencial deve assumir a fungdo de seguranca da ligacdo terra de protecao.
Verifique se o dispositivo estd em boas condi¢des de funcionamento antes de cada operacao.

|I| Aviso: se o sistema de ligagdo terra de protegdo funcionar de forma erratica, o dispositivo
devera ser alimentado por uma fonte de alimentagao interna.
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CAPITULO 3 — OPERACOES BASICAS E ORIENTACAO

|I| Aviso:

e Os alarmes disparados por um ventilador anestésico indicam que o paciente esta exposto

a potenciais riscos. As causas de todos os alarmes devem ser verificadas para que a
seguranc¢a dos pacientes seja assegurada.
Em caso de uso do sevoflurano, deve ser mantido um fluxo adequado de gas fresco.

e Quando o material absorvente seco (desidratado) é exposto a anestésicos inalatorios,
podem ocorrer reagdes quimicas perigosas. Cuidado: Nao permita que o absorvente
seque. Assim que termine de usar o dispositivo, feche todos os fornecimentos de gas.

e Nao coloque a ficha elétrica utilizada para desligar o monitor a partir da rede elétrica
numa posicao de dificil acesso pelo usuario.

e Antes de utilizar o dispositivo no paciente, certifique-se de que o dispositivo esta
instalado corretamente e intacto.

e O operador ndo deve tocar no paciente e no dispositivo carregado fora do dispositivo em
simultaneo.

e A porta do sinal de entrada / saida s6 pode ser ligado com o dispositivo externo
especificado.

3.1 LIGAR O SISTEMA

1. Ligue a fonte de gds para garantir que tem pressao suficiente (a pressao da fonte de gas é entre
280 kPa e 600 kPa).

2. Ligue o cabo elétrico a uma tomada elétrica. Ligue o interruptor principal na traseira do aparelho.
O indicador de corrente CA acende-se quando ligado a fonte de alimentacdo CA. Se a carga da
bateria estiver fraca, a bateria comeca a carregar.

3. Coloque o interruptor do sistema no estado LIGADO “®” para ligar o aparelho.

a) Oindicador do alarme pisca uma vez na ordem vermelho-amarelo e depois 0 aviso sonoro soa
um apito.

b) O sistema entra no estado LIGADO. A tela do painel de controle exibe o LOGO Prolife. Acesse
a interface [Autoteste]

c) Nainterface [Autoteste], o sistema realiza automaticamente uma série de autotestes. Depois
de os autotestes estarem concluidos, os resultados do autoteste sao exibidos.

d) Depois de os autotestes estarem concluidos, cligue no botdo [Continuar] para aceder a
interface [Verif antes usar].

e) Apos confirmar que tudo esta normal, cliqgue [Continuar] para aceder ao passo seguinte “Fuga
no modo ventilagdo”.

f) De acordo com a indicacdo na interface, selecione “Iniciar” para “Fuga no modo de
ventilacdo”. Aceda ao “Fuga no modo de baldo” no caso de passar o teste. Se o teste falhar,
consulte “4.5.2 Teste de fuga do sistema de respiracdao no modo de ventilagdo mecanica” para
voltar a testar.

g) De acordo com a indicacdo na interface, selecione “Iniciar” para “Fuga no modo de baldo”.
Acesse a interface “Standby” no caso de passar no teste. Neste momento, apds selecionar o
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tipo de paciente “Adulto” ou “Ped.”, selecione “Iniciar Ventilagao” para acessar a interface do
usudrio. Se o teste falhar, consulte “4.6.3 Teste de fuga no sistema de respiracéo no modo de
ventilagdo manual” para voltar a testar.

|I| Aviso:

e Para utilizar o dispositivo com pacientes, certifique-se de que as conexdes estdo
absolutamente corretas e em bom estado de conserva¢ao, concluindo os testes
especificados no Capitulo 4. Se o dispositivo ndo passar nos testes, nao o utilize mais.
Entre imediatamente em contato com o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

e A Maquina de Anestesia é equipada com baterias recarregaveis integradas para assegurar
gue possa continuar a ser usada normalmente em caso de falha de energia. Assim que a
Maquina de Anestesia é ligada a alimentacdo CA passa a carregar as baterias, esteja ou
ndo ligada. Em caso de uma falha repentina de energia, o sistema pode alimentar o
dispositivo através das baterias e evitar a interrup¢dao da anestesia. Assim que a
alimentagao CA é restabelecida no tempo alvo, o sistema para de usar as baterias e volta
a usar a alimentacao CA, garantindo o funcionamento normal da Maquina de Anestesia.

e O abastecimento da bateria pode ser mantido apenas durante um periodo. Uma vez
estando o nivel da bateria demasiado baixo, a Maquina de Anestesia pode apresentar um
alarme de nivel alto e exibir a mensagem de alarme [Tensao da bateria baixa] na zona de
alarme técnico.

m Cuidado:

e Evite efetuar curto-circuito na bateria.
e Nao permita que as baterias sejam carregadas numa embalagem lacrada.
e Mantenha as baterias afastadas de materiais explosivos e inflamaveis.

3.2 TIPO DE PACIENTE

1. Entre na tela de espera (Standby), pode definir o tipo de paciente como [Adulto], [Crianga] ou
[Neonatal].

2. Cligque [Adulto], [Pedi] ou [Neo] para alterar rapidamente o tipo de paciente e as defini¢cbes do
parametro predefinido para o tipo de paciente.
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Standby ) E

Adulto  Inf paciente Ugar sensor de 02

Iniciar ventilagdo

3.3 AJUSTAR INFORMAGAO DO PACIENTE

1. Selecione [Inf paciente] no canto superior esquerdo da tela principal e exibe as opg¢des do
parametro de informacdo do paciente [Nome], [Sexo], [Leito No.], [Idade], [Altura], [Peso] no
menu aberto.

2. Se ndo houver operacao, a janela de informacdo do paciente serd fechada apds 30 seg. Depois de
definir a informacdo do paciente, clique para confirmar a operacao atual.

3.4 CONFIGURAR VOLUME PARA ALARMES, INDICACOES E OPERACOES DE TECLAS

1. Coloque o interruptor do sistema na posi¢ao LIGADO “@”.

Na tela do usuario, selecione o menu [Alarme] - Acesse ao menu [Som].

3. Defina o volume no nivel “1-8” respectivamente para [Volume do som do alarme] 1, defina o
volume no nivel “0-7” respectivamente para [Indicar volume do som] 2 e [Volume do som de
tom do teclado]3. O comprimento da barra ciano indica o nivel de volume atual. Se nenhuma
parte da barra apresentar a cor ciano, o volume estd mudo, como mostrado na figura abaixo.

Alarm

Wentilator ; " "
Alarm Sound Volume

Sound
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Interface de Configuracgdo de Sons

Nota:

e 1: O volume do alarme esta definido para ajustar o volume de todos os alarmes audiveis
de alta, média e baixa prioridade.

e 2: O volume de indicagdo é o volume da mensagem indicativa que surge na area de
indicacao do alarme.

e 3: O volume da tecla é o volume do som produzido pelo toque nas teclas suaves na
interface de operagao através de uma tela sensivel ao toque.

3.5 CHAVE DE LIGAR/DESLIGAR O VOLUME DE ALARMES

1. Coloque o interruptor do sistema na posicao “®@”.
Na interface do usudrio, selecione o menu de volume [Manual/Espont] > Aceda ao menu
[Alarme].

3. Cliqgue em [Alarme] no menu [Manual/Espont] e selecione [LIGADO] ou [DESLIGADO] na janela
pop-up ou pressione e gire o “botdo de controle” para alterar entre [LIGADO] ou [DESLIGADO].

4. Selecione [LIGADO] ou [DESLIGADO], clique [Confirmar] na janela pop-up ou pressione o “botdo
de controle” para confirmar a op¢do atual.

5. Gire o “Botdo de Controle” para voltar ao menu [Manual/Espont] e retornar ao menu anterior.

SIMV-PC SIMV-PRVC

SIMV-VC CPAP/PSV

Menu de Alarme Manual/Espont

3.6 ABRIR, FECHAR O INTERRUPTOR DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA

No modo de circuito ndo automatico:

1. Coloque o interruptor do sistema em LIGADO “®”.

2. Gire o botdo de controle da valvula APL para ajustar a pressdo do sistema de respira¢ao para o
intervalo correto.

3. Coloque o interruptor de ventilagdo manual/mecanica na posicdo manual @;', a tela exibe [@’
Manual/ Espont].

4. Na interface do usuario, selecione a capacidade [Manual /Espont] menu - acesse ao menu de
[CPB] na parte inferior da tela.

5. Pressione e gire a tecla “Botdo de controle” para alterar entre [LIGADO], e [DESLIGADO].

6. Selecione [LIGADO], ou [DESLIGADO], clique em [OK] ou pressione o "Botdo Controle" para
confirmar a opc¢do atual. Gire o botdo “Controle” para voltar ao menu [Manual/Espont] e recuar
para o menu anterior.
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No modo ventilagdo mecanica, o sistema define o [CPB] automaticamente para [DESLIGADO], e
0 usuario nao pode modificar.

Aviso: Enquanto [CPB] esta definido para [LIGADO], parte das mensagens de alarme
fisiolégico pode nao ser ativada; portanto a defini¢do deve ser aplicada com cautela. Os

alarmes fisiolégicos incluem: Apneia, Apneia>2min, Pressao baixa, VTexp alto, VTexp baixo,
MV alto, MV baixo.

3.7 AJUSTAR OS LIMITES ALTO/BAIXO DOS ALARMES

1. Coloque o interruptor do sistema na posicao “®”.

2. Nainterface do usuario, selecione o menu [Alarme] - Acesse ao menu [ventilador], [AG], [CO2],
ou [BIS]?, e ajuste os limites Alto/Baixo de alarmes para os parametros.

Waveform Alarm

Ventilatos High Limit Low Limit

MM(L/rmin)

Ppeak(cmH20)

TV {ml)

Load Default Alarm Limit

Interface de Limites Alto/Baixo de Alarmes
@ Nota: Observagdo 1: Veja as informagGes sobre [Ajustes de Alarmes] no devido capitulo

para detalhes sobre limites Alto/Baixo de alarmes para parametros de [ventilador], [AG],
[CO,] e [BIS].

3.8 OPERACAO DE SUCCAO A VACUO

Nota: consulte o Manual do Usudrio facultado com o sistema de suc¢do a vacuo externo para
obter informagdo de funcionamento sobre o sistema de sucg¢do a vacuo externo.

3.8.1 LIGUE O DISPOSITIVO DE SUCCAO A VACUO INTERNO

1. Deacordo com 5.9.1 Instalagdo de sucgdo a vdcuo interno, monte um sistema de recolha do tubo
externo de um dispositivo de succdo a vacuo externo a uma Maquina de Anestesia;
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2. Confirme que o interruptor de transmissdo de pressdo negativa estd na posicdo DESLIGADO e que
0 botdo de ajuste da pressdo negativa estd na posicdo minima, ajustado para a esquerda;

3. Abra a fonte de 02 da Maquina de Anestesia confirme se a pressdo esta dentro do intervalo
aplicavel da Maquina de Anestesia (280-600 kPa);

4. Bloqueie o terminal do paciente do tubo de suc¢do de pressdo negativa e gire o interruptor de
acionamento de pressdo negativa para a posicdo FULL (completo); observe se a leitura no
manodmetro de pressao negativa atinge os 60 kPa ou superior;

5. Gire o interruptor de acionamento de pressdo negativa para REG (REGULAR); rode lentamente o
botdo de ajuste da pressao negativa para a direita; observe se a leitura no mandémetro de pressao
altera com o ajuste; confirme se a pressdao negativa pode ser ajustada para 60 kPa ou mais e se a
pressdo permanece estavel quando ndo ajusta;

6. Confirme que ndo existem erros. Ajuste a pressdo negativa para a pressdo pretendida de
utilizagao.

3.8.2 DESLIGUE O DISPOSITIVO DE SUCCAO A VACUO INTERNO

1. Depois de utilizar, rode o botdo de ajuste da pressao negativa para a esquerda, até o valor de
pressdo negativa voltar a zero;

2. Gire o interruptor de transmissdo de pressao negativa para a posicao DESLIGADO e o dispositivo
de succdo a vacuo fica totalmente desligado.

|I| Aviso: mantenha o interruptor de succ¢do a vacuo no estado DESLIGADO quando nao utiliza o
dispositivo de succ¢ido a vacuo.

3.8.3 LIGUE O DISPOSITIVO DE SUCCAO A VACUO EXTERNO

1. De acordo com 5.9.2 Instalagdo de sucg¢do a vdcuo externo, monte um dispositivo de sucgdo a
vacuo externo a uma Maquina de Anestesia;

2. Cologque o interruptor de acionamento do gas na posicao DESLIGADO; gire também o interruptor
de acionamento de pressao negativa para a posicao DESLIGADO;

3. Rode o botdo de ajuste de pressao negativa para a esquerda, para a posicdo minima, até nao
poder rodar mais.

4. Abra afonte de O; e confirme que a pressdo da fonte de gas esta dentro do intervalo aplicavel da
sucgdo a vacuo externa (280-550 kPa);

5. Quando a pressao da fonte de gds é apropriada; puxe o interruptor de acionamento do gas para
a posic¢ao LIGADO;

6. Bloqueie o terminal do paciente do tubo de succdo e gire o interruptor de acionamento de
pressdo negativa para a posicao FULL (completo); observe se a leitura no mandmetro de pressao
negativa atinge os 60 kPa;

7. Gire o interruptor de acionamento de pressdo negativa para REG (regular); rode lentamente o
botdo de ajuste da pressao negativa para a direita; observe se a leitura no mandémetro de pressao
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altera com o ajuste; confirme se a pressao negativa pode ser ajustada para 60 kPa ou mais e se a
pressdo permanece estavel quando ndo ajusta;

8. Confirme que ndo existem erros. Ajuste a pressdo negativa para a pressdo pretendida de
utilizacdo.

3.8.4 DESLIGUE O DISPOSITIVO DE SUCCAO A VACUO EXTERNO

1. Depois de utilizar, rode o botdo de ajuste da pressao negativa para a esquerda, até o valor de
pressdo negativa voltar a zero;

2. Cologque o interruptor de acionamento da pressdo negativa na posicdo DESLIGADO e coloque o
interruptor de acionamento de gés para a posicdo DESLIGADO. A succdo de vacuo é entdo
totalmente desligada.

Aviso: mantenha o interruptor de suc¢dao a vacuo na posicao DESLIGADO quando o
dispositivo de suc¢dao a vacuo nao estd a ser utilizado.

3.9 AJUSTE DOS PARAMETROS DO VENTILADOR

A configuracdo do parametro de ventilacdo do ventilador é controlada principalmente pelo botdo de
controle e pela tela de toque. Quando a configuracdo do parametro de ajuste é alterada, o parametro
correspondente aparece na caixa de bolhas para indicar a faixa atual do pardmetro (ou a equacdo da
relagdo de ligagdo do parametro); quando o modo é alternado, o modo de ventilagdo atual O botdo
[Confirmar] do menu piscard alternadamente em amarelo e azul claro, solicitando ao usudrio que
confirme a configuracdo. Se o parametro ndo for confirmado dentro de 15s, a configuracdo do
parametro retornara ao valor do pardmetro antes da alteracdo e o botdo [Confirmar] ndo piscard
mais.

SIMV-VC ” POV " SIMV-PC ” PRVC ".SIMV-PFWG" ceappsy || psvero "'33"‘;‘::'”

™ Freq LE Tip:Ti Plimit PEEP
500  §12  41:2 IOFF 30 WWIOFF | _

|I| Aviso: clique na predefini¢ao do sistema, definicgdo do modo de ventilagao restaurado para
predefini¢des do sistema.

3.9.1 AJUSTE DO VOLUME CORRENTE

1. Selecione o menu do [VCV] / [SIMV-VC] / [PRVC] / [SIMV-PRVC] = [VT].
Pressione o botdo de controle ou toque para selecionar o parametro e gire o botdo [VT] para o
valor apropriado.

3. Confirme a defini¢ao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.
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3.9.2 AJUSTE DA FREQUENCIA RESPIRATORIA

Selecione o menu do modo de ventilagdo - [Frequéncia] .
Selecione o parametro através do botdao de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Frequéncia] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

Nota: A [Taxa] pode ser configurada em [VCV], [SIMV-VC], [PRVC], [SIMV-PRVC], [PCV],
[SIMV-PC] e [ PSVPro].

3.9.3 AJUSTE DA FREQUENCIA RESPIRATORIA MiNIMA

Selecione o menu do modo [CPAP/PSV] = [Frequéncia].
Pressione o botdo de controle ou toque para selecionar o parametro e gire o botao [Frequéncia]
para o valor apropriado.

3. Pressione o botdo Controle para confirmar a configuracao.

3.9.4 AJUSTE DA RAZAO INSPIRAGCAO: EXPIRACAO

Selecione o menu do modo [VCV] / [PCV] ou [PRVC] = [I:E].
Selecione o parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[1:E] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou controle tatil, isto ira indicar
“** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.5 AJUSTE DO TEMPO DE INSPIRACAO

1. Selecione o menu do modo [SIMV-VC] ou [SIMV-PC] = [Tinsp] ou [PSVPro] - [Definicao extra]
-> [Tinsp].

2. Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ird indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Tinsp] para o valor apropriado.

3. Confirme a defini¢cao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.6 AJUSTE DA PAUSA INSPIRATORIA

1. Selecione o menu de [VCV] ou [SIMV-VC] = [PausaT].
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2. Selecione o parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[PausaT] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.7 AJUSTE DA PRESSAO INSPIRATORIA

1. Selecione o menu do modo [PCV] ou [SIMV-PC] = [Pinsp] ou [PSVPro] - [Defini¢ao extra] -
[Pinsp].

2. Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ird indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Pinsp] para o valor apropriado.

3. Confirme a definigao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.8 AJUSTE DA PRESSAO DE SUPORTE

1. Selecione o menu de [SIMV-VC], [SIMV-PC], [PSVPro], [SIMV-PRVC] ou [CPAP/PSV] - [APps].
Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[APps] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.9 AJUSTE DO LIMITE DE PRESSAO

Selecione o menu do modo de ventilagdo = [Plimite].
Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botao ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Plimite] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.10 AJUSTE DA PRESSAO EXPIRATORIA POSITIVA FINAL

Selecione o menu do modo de ventilacdo - [PEEP].
Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[PEEP] para o valor apropriado.

3. Confirme a definigao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.
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3.9.11 AJUSTE DO DECLINIO DE PRESSAO

1. Selecione o menu do modo [PCV], [SIMV-PC], [SIMV-PRVC] ou [CPAP/PSV] - [InclinagaoT] ou
[PSVPro] - [Definigdo extra] = [InclinagaoT].

2. Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ird indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[InclinagdoT] para o valor apropriado.

3. Confirme a definigao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.12 AJUSTE DA JANELA DE ATIVAGAO

1. Selecione o menu do modo [SIMV-VC], [PSVPro], [SIMV-PRVC] ou [SIMV-PC] - [Definicao
extra] - [Ativar janela].

2. Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ird indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botao ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Ativar janela] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.13 AJUSTE DA ATIVACAO DE INSPIRACAO

1. Selecione o menu do modo [SIMV-PC], [SIMV-PRVC] ou [SIMV-VC] - [Definicio extra] -
[Ativar], ou selecione o menu do modo [CPAP/PSV], [PSVPro] - [Ativar].

2. Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botao ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Ativar] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.14 AJUSTE DO NiVEL DE PARAR

1. Selecione o menu do modo [CPAP/PSV], [SIMV-PC], [SIMV-VC] ou [SIMV-PRVC] - [Defini¢do
extra] - [Exp%], ou selecione o menu do modo [PSVPro] - [Exp%].

2. Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ird indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Exp%] para o valor apropriado.

3. Confirme a definigao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.15 AJUSTE DA PRESSAO DE APNEIA

1. Selecione o menu do modo [CPAP/PSV] - [Defini¢do extra] > [APapneial.
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2. Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botao ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[APapneia] para o valor apropriado.

3. Confirme a definigao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.16 AJUSTE DA RELACAO RESPIRATORIA DE APNEIA

1. Selecione o menu do modo [CPAP/PSV] > [Defini¢do extra] > [Apneia.lE].
Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botao ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Apneia.lE] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.17 AJUSTE DO PERIODO DE APNEIA

1. Selecione o menu do modo [PSVPro] - [Du apneia].
Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botdo ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Du apneia] para o valor apropriado.

3. Confirme a definigao do parametro através do botao de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.9.18 AJUSTAR SAIR DE RESERVA

1. Selecione o menu do modo [PSVPro] - [Defini¢ao extra] - [Sair de reserval.
Selecione o parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, este ira indicar o
parametro atual a ajustar e gire o botao ou aceda a interface do teclado numérico para definir
[Sair de reserva] para o valor apropriado.

3. Confirme a definicdo do parametro através do botdo de controle ou tela sensivel ao toque, isto
ird indicar “** estd alterado e o valor atual é **”.

3.10 SISTEMA DE CONTROLE DE FLUXO ELETRONICO

O fluxdbmetro eletronicamente controlado chama-se sistema de controle de fluxo eletrénico. Pode
definir a taxa de fluxo ou a concentracdo de oxigénio através do teclado. A Maquina de Anestesia tem
um interruptor mecanico manual para ligar o fluxo de reserva. Quando o operador pensa que o
sistema de controle do fluxdmetro controlado eletronicamente falha (como exce¢do de comunicagdo
e avaria da tela sensivel ao toque) ou quando o sistema tem bateria fraca, pode ligar o interruptor
acima e o dispositivo entra no sistema de controle de fluxdmetro de reserva. O sistema de controle
do fluxo de reserva apresenta trés botdes de controle de fluxo independentes para definir o fluxo de
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entrada do éxido nitroso, ar e oxigénio no fluxo de gas fresco.

A precisao de exibicdao dos valores numéricos no fluxdmetro é duas casas decimais no caso de uma
taxa de fluxo inferior a 1 L/min e uma casa decimal no caso de taxa de fluxo superior a 1 L/min.

Para este dispositivo, o sistema de controle de fluxo eletrénico inclui dois modos: fluxo total e fluxo
de tubo Unico.

O método de definigdao do modo de controle de fluxo é o seguinte:

1. Nainterface do usudrio, selecione o menu [Config] > Aceda a etiqueta [Conf fluxdmetro].

2. Defina [Controle de fluxo] para [Tubo Unico] ou [Fluxo total].

3.10.1 MoDO DE CONTROLE DO FLUXO TOTAL

O modo de controle do fluxo total do sistema de controle de fluxo eletrénico é exibido na figura
abaixo:

Pode realizar as seguintes definicdes no menu de controle do fluxo total:

1. Defina o [Balanco de gas] para [Ar], [N20] ou [NULO].

2. Defina o valor do fluxo total através do teclado suave.

3. Defina o valor de concentracdo de oxigénio através do teclado suave.

3.10.2 MODO DE CONTROLE DO FLUXO DE TUBO UNICO

O modo de controle do fluxo total do sistema de controle de fluxo eletrénico é exibido na figura
abaixo:
Pode realizar as seguintes definicdes no menu de controle do fluxo total:

1. Defina o [Balanco de gas] para [Ar], [N20O] ou [NULO].
2. Defina o valor do fluxo total através do teclado suave.
3. Defina o valor de concentracao de oxigénio através do teclado suave.

) 16
1 14
] 12
110

Too hig

j8
16

14
12
0

L/min O 5 2 L/min 0 . 2 L/min

AIR 02 balance Gas

O .0 Lfmin 0 . 2 L/min AIR

3.10.3 FLuxo IDEAL

O principio da taxa de fluxo ideal é monitorizar a concentracdo de oxigénio e varios parametros de
gas anestésico através do médulo AG com oxigénio paramagnético, analisar e calcular os parametros

para obter o consumo de gas, identificar o relacionamento entre o abastecimento de gas fresco e o
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consumo de gds e exibir a informacdo indicadora na tela, de acordo com o relacionamento

identificado.

O indicador de fluxo ideal é utilizado para indicar o relacionamento entre o fluxo total do gas fresco
e o consumo total. A imagem seguinte é a funcdo indicadora de fluxo ideal. O histograma na barra
mostra o abastecimento de gas fresco e o valor abaixo do grafico de barras representa o valor do

fluxo total.
Best Flow
Too hig
Too low
0. 2_ L/min
Ambito Cor Significado
O triangulo indicado nesta regido significa que a diferenca entre o
Excessivo amarelo fluxo total de gas fresco e o consumo total é superior a 1 L/min, o
gue ira provocar desperdicio de anestésico.
O triangulo indicado nesta regido significa que a diferenca entre o
valido verde fluxo total de gés fresco e o consumo total esta dentro de 1 L/min,
0 que ird poupar anestésico.
O triangulo indicado nesta regido significa que o fluxo total de gas
Insuficiente | vermelho fresco é inferior ao consumo total, concluindo que existe falta de
abastecimento de gas fresco.

3.10.4 MONITORIZACAO DE PRESSAO DO ABASTECIMENTO DE GAS

O sistema de anestesia monitoriza eletronicamente o abastecimento de gas nos tubos e a pressao da

botija de gas de reserva. Quando o alarme é acionado no caso de pressdo do abastecimento de gas

anomala, o valor de pressdo da pressdo de abastecimento de gas é exibido na cor correspondente.
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3.11 SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO RESERVA

A Maguina de Anestesia tem um interruptor mecanico manual para ligar o fluxo de reserva. O sistema
de controle do fluxbmetro do sistema de controle de fluxo eletronico falha (como excecdo de
comunicacdo e avaria da tela sensivel ao toque) ou quando o sistema tem bateria fraca, pode ligar o
interruptor acima e o dispositivo entra no sistema de controle de fluxbmetro de reserva.

O diagrama de interface do sistema de controle do fluxo de reserva é apresentado abaixo:

Physical flowmeter worked

Close physical

Alarm Off
flowermeter

Apds expandir o sistema de controle do fluxo de reserva, quando utiliza o sistema de controle do
fluxo de reserva, pode rodar a valvula de agulha para regular o fluxo. O fluxbmetro total é utilizado
para exibir o fluxo total. Com o valor de concentracdo de O; exibido na interface, pode calcular o fluxo
de Oz e o fluxo do balanco de gas no gas. A funcdo desligar som do alarme s6 pode desativar o alarme
técnico do sistema de controle do fluxo de reserva e o alarme de avaria do sistema de controle do
fluxo eletrénico.

Quando o sistema de controle do fluxo eletrénico ndo falha, pode premir o botdo do sistema de
controle do fluxo de reserva para expandir o sistema de controle do fluxo de reserva. Quando
pretende desligar o sistema de controle do fluxo de reserva, feche todas as valvulas de agulha e
pressione o botdo [Fechar fluxdmetro fisico] na interface. Selecione [Sim] na caixa de didlogo pop-
up para desligar o sistema de controle do fluxo de reserva.

|I| Aviso:

e Quando utiliza um sistema de controle de fluxo de reserva, certifique-se de que os
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controladores de fluxo de oxigénio, de ar e de 6xido nitroso estao totalmente fechados
no inicio e fim de cada ventilagao.

e fluxdmetro de oxigénio de reserva deve ser marcado com oxigénio puro para aplica¢do.
No caso de utilizar mistura de gas, a precisdo serd afetada.

Nota:
e O medidor de fluxo total é calibrado com 100% de oxigénio. Para outros gases ou misturas

de gas, a precisao do medidor de fluxo pode ser reduzida.

® Quando visualiza as leituras num medidor de fluxo total, a linha de exibi¢ao deve estar ao
mesmo nivel que o flutuador. No caso de perspectivas diferentes, as leituras da mesma
escala podem ser diferentes.

o Se houver uma diferenga entre as leituras exibidas no medidor de fluxo eletronico e o
medidor de fluxo total, tome a leitura do medidor de fluxo eletronico como referéncia e
a leitura no medidor de fluxo total como o valor aproximado.

3.12 CONTROLE DO VENTILADOR ANESTESICO
&

Nota: o ventilador anestésico deve ser configurado para estar de acordo com o sistema de
respiracao na IEC 80601-2-13, juntamente com o AGSS na IEC 80601-2-13.

3.12.1 MoDO MANUAL/ ESPONTANEO

1. Gire o botdo de controle da valvula APL para ajustar a pressao no interior do sistema de respiragao
para o intervalo apropriado.

2. Coloque a chave de selecdo de ventilagdo baldo/mecéanica na posicdo @ [Manual] e [ @
Manual/Espont] sera exibido na tela.

3. Caso necessario, pressione o bot3o 0:* “lavagem de oxigénio” para encher o baldo manual.

4. No modo [Manual/Espont], a valvula APL é utilizada para regular a pressdo de pico no sistema de
respiracdo e o volume de gas no baldo manual. Quando a pressdo no sistema de respiracao atinge
o limiar, a vdlvula APL é aberta para descarregar o gas em excesso no sistema de respiracao.

5. Aforma de onda da pressao e a forma de onda da taxa de fluxo sdo mostradas na figura abaixo:
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Paw " Expiration time

Inspiration time -

Flow

Nota: Certifique-se de que o0 modo Manual/Espontanea esta sempre disponivel ao usar
esse dispositivo em pacientes.

3.12.2 MoDO DE VENTILAGAO MECANICA

a) Iniciar ventilagdao mecanica:

Coloque o interruptor do sistema em LIGADO “®”.
Ajuste corretamente o tipo de paciente, como [Adulto] ou [Ped.] na interface do usudrio.

Selecione [VCV] = [VT].
Entre no modo de ajuste através do “Botdo de Controle” ou pela tela tatil. Gire o “Botdo de

Hw N e

Controle” para definir um valor adequado de [VT], entdo confirme a configuracdo de parametro
no botao de controle ou na tela tatil.
5. Selecione [VCV] = [Confirmar] para confirmar a configuracdo de parametros para todos os
modos.
Verifique a chave ACGO e certifique-se de que a ACGO esta DESLIGADA.
Cologue a chave de ventilagdo por Manual/mecénica na posicdo X [Controle Mecanico].

Caso necessario, pressione o botdo 0:* “lavagem de oxigénio” para inflar o fole.

L o N

Inicie a ventilagdo mecanica pressionando o botdo [Iniciar Ventila¢ao].

Nota:

® Assegure-se de que todos os parametros estejam corretamente ajustados antes de ligar o

novo modo de ventilagdo mecanica.
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e As definigdes do modo ventilador serdo restauradas para as predefinicdes do sistema
apos o encerramento da Maquina de Anestesia.

b) Selecionar o modo de ventilagdo mecanica:

A configuragao do modo de ventilagao do ventilador é controlada principalmente pelo botdo de
controle e pela tela de toque. Apds alternar o modo de ventilacdo, o botdo [Confirmar] no modo atual
pisca alternadamente em amarelo e azul claro. Se ndo houver operacao em 15s, ele voltara para tras.
Para o modo de ventilagdo antes de configurar.

Ha 8 modos de ventilagdo mecanica:

VCV

SIMV-VC

PCV

SIMV-PC

PRVC

SIMV-PRVC

CPAP/PSV

PSVPro

Selecionar o modo de ventilagdo VCV:

1. Selecione a aba [VCV] = ajuste os parametros, como [VT], [Frequéncia].

2. Selecione a aba [VCV] = [Confirmar] para iniciar o modo de VCV.

3. Nesse momento, o modo atual [VCV] é exibido na parte superior esquerda.

Selecionar o modo de ventilagao SIMV-VC:

1. Selecione a aba [SIMV-VC] = defina os parametros, como [VT], [Frequéncia].

2. Selecione a aba [SIMV-VC] = [Confirmar] para iniciar o modo de SIMV-VC.

3. Nesse momento, o modo atual [SIMV-VC] é exibido na parte superior esquerda. 4.

Selecionar o modo de ventilagdo PCV:

1. Selecione a aba [PCV] = ajuste os parametros, como [Pinsp], [Frequéncia].
2. Selecione a aba [PCV] = [Confirmar] para iniciar o modo de PCV.

3. Nesse momento, o modo atual [PCV] é exibido na parte superior esquerda.

Selecionar o modo de ventilagao SIMV-PC:

1. Selecione a aba [SIMV-PC] = defina os parametros, como [Pinsp], [Frequéncia].
2. Selecione a aba [SIMV-PC] = [Confirmar] para iniciar o modo de SIMV-PC.

3. Nesse momento, o modo atual [SIMV-PC] é exibido na parte superior esquerda.

Selecionar o modo de ventilagao PRVC:
1. Selecione a aba [PRVC] = ajuste os parametros, como [VT], [Frequéncial.
2. Selecione a aba [PRVC] = [Confirmar] para iniciar o modo de PRVC.
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3. Nesse momento, o modo atual [PRVC] é exibido na parte superior esquerda.

Selecionar o modo de ventilagdao SIMV-PRVC:

1. Selecione a aba [SIMV-PRVC] = ajuste os parametros, como [VT], [Frequéncia].

2. Selecione a aba [SIMV-PRVC] = [Confirmar] para iniciar o modo de SIMV-PRVC.

3. Nesse momento, o modo atual [SIMV-PRVC] é exibido na parte superior esquerda.

Selecionar o modo de ventilagdo CPAP/PSV:

1. Selecione a aba [CPAP/PSV] - defina os parametros, como [Frequéncia].

2. Selecione a aba [CPAP/PSV] = [Confirmar] para iniciar o modo de CPAP/PSV.

3. Nesse momento, o modo atual [CPAP/PSV] é exibido na parte superior esquerda.

Selecionar o modo de ventilagao PSVPro:

1. Selecione a aba [PSVPro] = ajuste os parametros, como [APps], [Ativar].

2. Selecione a aba [PSVPro] = [Confirmar] para iniciar o modo de PSVPro.

3. Nesse momento, o modo atual [PSVPro] é exibido na parte superior esquerda.

¢) Introdugdo aos modos de ventilagao

Modo VCV:
Pa A Tresp |
(Rate ’ ' 4 Ppea
_/\ : . /\
1
. Pee >
1
Flo T |l pia—TI  pi
! Tpaus
? L

e

'TJ"
h

Forma de onda do Modo VCV

Sob 0 modo VCV de volume controlado, sera fornecido um volume corrente predefinido. De acordo
com o predefinido [VT], [Frequéncia], [PausaT] e [I:E], o fluxo de ar apresentado na fase de inspiragdo
sera calculado pelo ventilador. O sensor de fluxo de inspiracdo detecta o volume corrente inalado em
tempo real e o volume corrente exalado alcanca o valor predefinido através do feedback do volume
corrente inalado. Uma vez que a saida do ventilador é ajustavel, também a complacéncia do sistema
do circuito de respiragao e a influéncia do fluxo de ar fresco podem ser compensados.

Em termos gerais, neste modo, é entregue um fluxo constante durante a fase da inspiragao, com a
pressdo a aumentar nos pulmoes; o fluxo é rapidamente exalado na fase de expiracdo, e a pressao
dentro dos pulmdes cai rapidamente. Ajustando a [PausaT], a distribuicdo do gas nos pulmdes do
paciente pode ser otimizada.
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Quando a pressdo das vias aéreas excede a pressao limite, o ventilador ira alarmar e alterar para
expiragao.

Ajuste o [PEEP] (Pressdo Expiratéria Final Positiva) para melhorar a expulsdo de CO; no fim da
expiracdo e aumentar a oxigenacdo durante o processo respiratoério.

Defini¢cdes do Modo VCV:
VT

Frequéncia

I:E

PausaT

Plimite

PEEP

Modo SIMV-CV:

o A . SIMV Circle
) : >
-o— lrlgger Window —piap———— Cut of Trigger Window —

— Ppeak : A Feup
| ,.r\.l—} Pplat anp
P \ J l-.

‘r' Peep (.
: lrigger
1 v Il : CPressiure Trisger)

- Lxpt

|_Lj’ Tpause i—— _I_ }\'/ﬁ
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l'low Trigger)

Flow

No Venlilation
In Trigger Window

Forma de onda do Modo SIMV-CV

No modo SIMV-VC, serd apresentado ao paciente um volume corrente a uma [Frequéncia]
predefinido. No intervalo respiratorio (janela de ativacdo), o paciente conduz respiracao espontdnea
ao ritmo respiratorio e volume corrente do paciente.

O ventilador aguarda pela respiracdo espontanea do paciente de acordo com o intervalo predefinido.
[Ativar] inclui ativacdo de fluxo ou ativacdo de pressdo. Se a respiracao espontanea alcancar o limite
de [Ativar] na [Ativar janela], o ventilador usa o volume corrente predefinido e o periodo de
inspiracdo para entregar gas fresco de forma sincronizada, ou ira realizar ventilagdo mecanica
conforme o parametro clinico predefinido da [Frequéncia].

Neste modo, a respiracdo espontanea pode obter a pressao do ventilador para suportar a ventilacado.
Assim, o paciente pode superar a resisténcia no sistema de circuito do paciente e as vias respiratorias
artificiais, de modo a realizar a ventilacdo com a pressao de suporte predefinida.

Definicdes do Modo SIMV-VC:
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VT
Frequéncia
Tinsp

APps
InclinagdoT
Plimite

PEEP

Ativar janela
Ativar

Exp%

Modo PCV:

Forma de onda do Modo PCV

No modo PCV, é fornecida uma pressao inspiratdria constante. Conforme a [Frequéncia] e a [I:E],

predefinidas, o tempo de inspiracdo pode ser calculado pelo ventilador. O ventilador aumenta a

pressdo no lado do paciente do circuito respiratdrio através de um fluxo inicial de ar mais elevado, e

reduz a pressdao apds alcancar o valor predefinido, de modo a manter a pressdo inspiratéria

predefinida, até que o tempo de respiracao se torne tempo de expiragao.

O sensor de pressdo do ventilador monitoriza a pressdo nas vias aéreas do lado do paciente do

circuito respiratério em tempo real. O ventilador sustenta a pressdo predefinida através da

retroalimentacdo de fluxo correspondente a pressao.

No modo PCV, ajustar o [PEEP] também pode melhorar a expulsdo de CO; no fim da expiracdo e

aumentar a oxigenagdo durante o processo respiratério.

Definicdes do Modo PCV:

Pinsp
Frequéncia
I:E
InclinagaoT
Plimite
PEEP
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Modo SIMV-PC:

A SN Cirels
Pav |- [

— T lpper Window —peag— Out of Trigger Window e

mk -———n P=upp
‘ J

- }._/ Poep [T
Ti Tlpges

CPreszure Triggerd

.

R ow Expt

i r

LT .~ M.
l/r | Triggor V

i ' ; e
! N Ventilation (Tlow Trigger!

Ty

r?
!

In Trigger Window

Forma de onda do Modo SIMV-PC
No modo SIMV-PC, o ventilador utilizar um [Pinsp] predefinido para realizar a ventilagdo ao paciente
a um [Frequéncia] predefinido. No intervalo respiratério (janela de ativagdo), o paciente conduz
respiracdo espontanea ao ritmo respiratorio e volume corrente do paciente.
O ventilador aguarda pela respiracdo espontanea do paciente de acordo com o intervalo predefinido.
[Ativar] inclui ativacdo de fluxo ou ativacdo de pressdo. Se a respira¢do espontanea alcancar o limite
de [Ativar] na [Ativar janela], o ventilador usa a pressdo de inspiragao predefinida e o tempo de
inspiracdo para entregar ar fresco de forma sincronizada, ou ird realizar a ventilagdo mecanica
conforme o parametro clinico de [Frequéncia].
Neste modo, a respiracdo espontdnea pode obter a pressao do ventilador para suportar a ventilacado.
Assim, o paciente pode superar a resisténcia no sistema de circuito do paciente e as vias respiratorias
artificiais, de modo a realizar a ventilacdo com a pressao de suporte predefinida.

Defini¢des do Modo SIMV-PC:
Pinsp
Frequéncia
Tinsp
InclinagdoT
APps
Plimite
PEEP

Ativar janela
Ativar

Exp%

Modo de ventilagdo PRVC:

78

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

1
Flow 1 25% Tpause
1

o

Pan ' PC !
-t >« >
Pplat E
| [/
eep
i >
1
Ti Te '
1
1
1
1
1
|

i

s

Forma de onda do Modo PRVC

O modo PRVC é um modo de ventilagdo controlado em que a pressao regula o controle de volume.
No modo PRVC, o primeiro ciclo respiratdrio € uma ventilagdo de teste para controle do volume, é
realizada uma ventilacdo de teste de acordo com [VT], [Frequéncia], [I:E] predefinidos e a pausa de
inspiracdo definida de 25%. A pressdo de platdé medida durante a pausa de inspiracdo € utilizada como
valor de pressdo de inspiracdo para o préoximo ciclo de ventilagdo respiratorio. A partir do segundo
ciclo respiratorio, o valor de pressdo de inspiracdo, [Inclina¢doT], [Frequéncia], e [I:E] sdo utilizados
para ventilacdo de controle da pressdao. Durante a ventilacdo, a pressdao de inspiracdo serd
automaticamente ajustada de acordo com as caracteristicas dos pulmdes do paciente, para alcangar
a transferéncia do volume corrente alvo.

Quando a pressao de succdo ajustada alcanca a predefinicdo [pressdo limite], o sistema ird fornecer
um alarme e alterar para expiracdo.

Defini¢des do Modo PRVC:
VT

Freguéncia

I:E

Plimite

PEEP

InclinagaoT

Modo de ventilagdo SIMV-PRVC:
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Forma de onda do Modo SIMV-PRVC

O SIMV-PRVC é um modo em que a ventilagdo é fornecida ao paciente com um comando intermitente
sincronizado e controle de volume regulado por pressao.

No modo SIMV-PRVC, o ventilador aguarda que o paciente inspire a um intervalo de tempo
especificado. A ativagdo de inspiragcdo depende do limite de [Ativar] predefinido. A ativagao de
inspiracdo pode ser definida para o modo de ativa¢do de fluxo ou ativacdo de pressdo. Se o limiar de
ativacdo de inspiracdao for alcancado dentro do tempo definido da [Ativar janela], o ventilador
apresenta em simultaneo a ventilagcdo de controle PRVC de acordo com [VT], [Frequéncia], [Tinsp], e
[InclinagaoT] definidos. Se o paciente nao inspirar na janela de ativagao, o ventilador envia ventilagao
de controle PRVC ao paciente quando a janela de ativagao termina. Durante o processo de ventilagao
de controle de pressdo, a pressdo de inspiracdo sera automaticamente ajustada de acordo com as
caracteristicas dos pulmdes do paciente, para alcancgar a transferéncia do volume corrente alvo.

A primeira ventilacdo PRVC é uma ventilacdo de controle de volume corrente e a posterior ventilagdo
PRVC é uma ventilacdo controlada por pressdao com pressdo platdé medida na etapa de ventilagao de
teste como a pressao de controle.

No modo SIMV-PRVC, a respiracdo espontanea fora da janela de ativacdo pode obter ventilagdo de
suporte de pressdao para ajudar o paciente a ultrapassar a resisténcia ao sistema de circuito do
paciente e as vias aéreas e realizar ventilacdo de acordo com o [APps] predefinido.

Defini¢des do Modo SIMV-PRVC:
VT
Frequéncia
Tinsp
Plimite
APps
InclinagdoT
PEEP

Ativar janela
Ativar

Exp%
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Modo de ventilagdo CPAP/PSV:
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Forma de onda do Modo CPAP/PSV

O modo CPAP/PSV é um modo de ventilacdo de respiracdo auxiliar.

Neste modo, o ventilador realiza a ventilacgdo no [FrequénciaMin] predefinido. No intervalo

predefinido, se a respiracdo espontanea alcancar o nivel de [Ativar], o ventilador comeca a fornecer

gas para aumentar rapidamente a pressdo nas vias aéreas para o [APps] predefinido e manter a

ressdao no mesmo nivel. Apds o fluxo de inspiracdo espontanea reduzir para [Exp%], o ventilador
p p pirag p p p7],

para de fornecer gas e o paciente comeca a exalar; Se a respiracdo espontanea ndo alcancgar o nivel

de ativacdo, o ventilador realiza a ventilacdo obrigatéria de imediato com [APapneia], [IE.Apneia],

garantindo o volume de ventilagdo minimo para o paciente.

Neste modo, o volume corrente é o valor monitorizado, que depende de varios fatores como a forca

de inspiracdo do paciente, nivel [APps] predefinido, a complacéncia e resisténcia entre o paciente e

todo o sistema do ventilador.

Definicbes do Modo CPAP/PSV:

APps
FrequénciaMin
Ativar
InclinagaoT
Plimite

PEEP

Exp%
APapneia
IE.Apneia

Modo de ventilagao PSVPro:
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Forma de onda do Modo PSVPro

O PSVPro é um modo de ventilacdo de suporte por pressdo com ventilacdo de reserva de Apneia.

No modo PSV Pro, quando a respiracdo espontanea do paciente alcancga o limiar [Ativar], o ventilador
fornece ventilacdo de suporte de pressdo ao paciente, de acordo com [APps], [Exp%)], e [InclinagdoT]
predefinido. Durante a ventilacdo de suporte de pressdo, a quantidade de tempo de inspiracdo e de
volume corrente é determinada pela forca de inspiracdo do paciente e os niveis [APps] predefinidos,
assim como a complacéncia e resisténcia do paciente e de todo o sistema do ventilador.

Quando o paciente para de respirar ou para de ativar durante mais do periodo predefinido, o
ventilador altera automaticamente para o modo de ventilacdo de reserva SIMV-PC/PS e ventila de
acordo com a [Ativar janela], [Pinsp], [Inclina¢doT] e [APps] predefinido e fornece alarme de
ventilagdo de Apneia; Quando o ventilador é alterado para o modo de ventilagdo de reserva, o alarme
de ventilagao de Apneia continua até PSVPro reiniciar. Quando o nimero de ventilagdes de ativagdo
continuas do paciente alcangar o valor definido de [Sair de reserva] predefinido, o ventilador reinicia
a ventilagdo PSVPro. Quando [Sair de reserva] estda na posicao DESLIGDO, deve selecionar
manualmente o modo de ventilagdo PSVPro novamente para voltar ao modo de ventilagdo PSVPro.

Defini¢des do Modo PSVPro:
APps

Ativar

Exp%

Du apneia
Plimite
PEEP

Pinsp
InclinagaoT
Tinsp
Freguéncia
Ativar janela

Sair de reserva

Interrupgao da ventilagao mecanica:
1. Certifique-se de que o Circuito manual foi ajustado antes de interromper a ventilagdo mecanica,
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e ajuste a valvula APL em 20 cmH;0.
2. Coloque a chave ventilagdo mecanica/manual em & [Manual] ou coloque diretamente a chave
ACGO como a saida auxiliar, de modo a interromper a ventilagdo mecanica.

3.13 COMPLACENCIA DO CIRCUITO

Calcule o volume compressivel no circuito do paciente:

Coloque o ventilador no modo de ventilagdo mecanica.

Ajuste o VT (volume corrente) em cerca de 500 mL.

Ajuste a frequéncia para 10 bpm.

Ajustea l:Eem 1:1.

Ajuste o Plimite em 20 cmH20

Blogueie a porta do paciente da peca em Y. Preste atenc¢do para manter a porta limpa.
Inicie a Ventilagdo Mecanica

© Nk WN R

Monitorize o VTexp (Volume Corrente Expiratério) e a Ppico (Pressao de Pico medida nas vias
aéreas)

VTexp destina-se a medir o volume de gas necessario no circuito do paciente. O exemplo abaixo
mostra como calcular o fator de complacéncia dos tubos VTexp,(Ppico-2,5 1 cmH20)= Fator de
Complacéncia; Unidade: mL/cm H,0

Exemplo: Ppico=20 cmH20, VTexp =24 mL, 24/(20-2,5) =1,4 mL/cmH,0

O fator é utilizado para calcular o volume de compressao de gas no circuito do paciente. Por exemplo,
se um paciente precisa de 30 cm de gas H20 para realizar a ventilagdo, entdo deve ser comprimido
42 mL (calculado por 30 x 1,4= 42 mL) de gas na tubagem em cada respiracdo. Os 42 ml de gas é parte
do volume corrente indicado, mas ndo serd entregue ao paciente.

Observacdo 1: Forga aplicada nos foles.

3.14 COMPENSAGAO DE GAS FRESCO

Intervalo de compensacdo de gas fresco: 200 mL/min-15 L/min;
Composicdo do gas: oxigénio, N2O, ar e anestésico.

3.15 TEMPORIZADOR

O temporizador fica fixo no canto inferior direito da interface do ventilador. E de grande utilidade
para um anestesista, para registar a duracdo de uma operacdo ou medir o tempo de alguns
procedimentos especiais durante a cirurgia. E operado através do botdo de controle ou pelo painel
tatil. O seu estado padrdo é DESLIGADO, como mostrado na figura abaixo.
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- Iniciar
00:00:00

3.15.1 INICIAR O TEMPORIZADOR

1. Pressione o botdo de controle ou toque em [Temporizador] = [Iniciar] para iniciar o
temporizador.
2. Uma vez que o temporizador inicie a contagem, [Iniciar] muda para [Parar].

3.15.2 PARAR O TEMPORIZADOR

1. Pressione o botdo de controle ou toque em [Temporizador] = [Parar] para parar o temporizador.
2. Uma vez que o temporizador interrompa a contagem, [Parar] muda para [Repor].

3.15.3 COLOCAR O TEMPORIZADOR A ZERO

1. Pressione o botdo de controle ou toque em [Temporizador] - [Repor] para colocar o
temporizador a zero.
2. Apos o valor exibido mudar para “00: 00: 00”, [Repor] muda para [Iniciar].

3.16 MONITORIZAGAO DE PARAMETRO DO VENTILADOR

A monitorizacdo de parametros do ventilador possui duas categorias: monitorizacdo do formato de
onda e monitorizacdo de parametros da mecanica respiratéria.

Atualmente o sistema exibe 5 formas de onda de respiracdo: forma de onda de pressdo, forma de
onda de fluxo, forma de onda EtCO,, e forma de onda EEG (eletroencefalograma).

O sistema monitoriza parametros relacionados com a respiracdo: [Ppico], [Pplat], [PEEP], [VTexp],
[MV], [Frequéncia], [FiO], [FiCO2], [EtCO2], [I:E], [Psignif.], [VTinsp], [Compl], e [Raw].

Na interface fora do modo standby, a interface dos parametros é dividida na drea de parametros
[Waveform] no centro, e a area de exibicdo dos parametros a direita, como mostrado na figura
abaixo:
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3.16.1 EXIBICAO DE PARAMETRO

O sistema pode exibir os parametros de monitorizagao de duas formas: Interface de Fonte Grande e
Interface de Fonte Pequena. Na interface de fonte grande, sdo exibidos somente os valores dos
parametros; na interface de fonte pequena, sdo exibidos tanto os parametros como a forma de onda.
A interface predefinida do sistema é a interface de fonte ndao grande. Selecione [Config] -
[Definigdo] - [Fonte Grande] - [LIGADO] / [DESLIGADO] para exibir a interface de fonte grande ou
a interface de fonte n3o grande.

A interface de fonte grande é exibida abaixo.

85

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

3.16.2 AJUSTE DA FORMA DE ONDA AUTOMATICA

No final de seis ciclos de respiracdo consecutivos, se a pressao, fluxo, capacidade e medi¢bes VT foram
superiores ao limite, o sistema ajusta automaticamente a forma de onda no inicio do préximo ciclo
de respiracao.

No final de seis ciclos de respiracdo consecutivos, se a pressao, fluxo, capacidade e medi¢cdes VT foram
inferiores ao limite menos a amplitude, o sistema ajusta automaticamente a forma de onda no inicio
do préximo ciclo de respiragao.

3.16.3 AJUSTE DA FORMA DE ONDA

Selecione o menu [Config] »[Tela] >[Waveform], pode definir o estilo da forma de onda para [Linha]
ou [Preencher].

3.16.4 MONITORIZACAO DA PRESSAO

Na interface fora do modo standby, pode monitorizar a forma de onda da pressdo nas vias aéreas e
os valores de parametro para a pressao de pico nas vias aéreas, a pressao de plato, a pressao
expiratoria positiva final e a pressdao média.

A unidade dos parametros de pressdao pode ser configurada. Atualmente, o sistema fornece trés
unidades: [cmH20], [kPa] e [mbar], sendo que [cmH20] é a unidade padrdo. Pode selecionar uma
unidade através de [Config] - [Defini¢do] - [Unidade de pressao].

3.16.5 MONITORIZACAO DO VOLUME CORRENTE

Na interface ndo-standby, pode monitorizar a forma de onda de fluxo em tempo real e o volume
corrente expirado, volume corrente inspirado, volume por minute.

A exibi¢do da forma de onda do fluxo é opcional. Para ativar/desativar esta exibi¢do, pode selecionar
[Config] = [Tela] > [Onda de Fluxo] - [LIGADO] / [DESLIGADO].

A exibicdo do [VTinsp] é opcional. Para ativar/desativar esta exibicdo, pode selecionar [Config] >
[Defini¢do] > [Visualizagdo VTi] > [LIGADO] / [DESLIGADO].

3.16.6 MONITORIZACAO DO VOLUME

Na interface fora do modo standby, pode monitorizar a forma de onda do volume em tempo
A exibicdo da forma de onda do volume é opcional. Para ativar/desativar esta exibicdo, pode
selecionar [Config] - [Tela] > [Onda de Volume] - [LIGADO] / [DESLIGADO].

3.16.7 MONITORIZACAO BIS

Quando o moédulo BIS se comunica com a Maquina de Anestesia e o interruptor da forma de onda da
tela do BIS estd ativado, Na interface ndao-standby, pode monitorizar a forma de onda BIS em tempo
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real.
A exibicdo da forma de onda BIS é opcional. Para ativar/desativar esta exibicdo, pode selecionar
[Config] - [Tela] > [Onda BIS] - [LIGADO] / [DESLIGADO].

3.16.8 MONITORIZACAO DA CONCENTRACAO DE OXIGENIO

Monitoriza¢ao de concentracao de O3:

A monitorizacdo da concentracdo de O, é uma funcdo opcional. Se a Maquina de Anestesia estiver
equipada com um sensor de O, selecione [Manter] - [Config] = [Configuracdo do sistema] =
[Interruptor de célula de O3] para selecionar [LIGADO] para monitorizar a concentracao de Oz no gas
inalado do paciente. Caso contrario, selecione [DESLIGADO]. Quando o [Monitor do Sensor de O3]
esta [LIGADO], ligado, a monitorizagdo da concentragdao de O; e respetivas definigbes podem ser
realizadas.

Ligar o sensor de monitorizagdo de oxigénio:

1. Selecione [Config] - [Defini¢do] - [Monitor do sensor O;].
2. Defina o Sensor de oxigénio para [LIGADO] / [DESLIGDO] no menu [Monitor do Sensor de O]
conforme solicitado.

|I| Cuidado:

e Quando utilizar o sensor de oxigénio pela primeira vez ou substituir o sensor de oxigénio,
nao deixe de verificar se a monitoriza¢ao da concentragdo de oxigénio é precisa. Se o erro
de monitoriza¢ao for evidente, calibre o sensor.

e Quando o [Monitor do sensor O3] esta [DESLIGADO], FiO: exibira um valor nulo e o sensor
ndo podera ser calibrado; nesse periodo, a monitorizacdo da concentragdo de oxigénio e
os alarmes a ele associados serao desativados.

e Quando o [Sensor de Monitorizacdo de O;] esta [LIGADO], e a Fonte de Monitorizagdo de
Oxigénio esta [DESLIGADO], FiO2 exibirda um valor nulo e o sensor nao podera ser
calibrado; nesse periodo, a monitorizagdo da concentragdo de oxigénio e os alarmes a ele
associados serao desativados.

e Conforme a legislacao regulatdria vigente, o dispositivo devera realizar a monitorizagdo
da concentragao de oxigénio antes de ser usado em pacientes. Se o seu dispositivo nao
estiver equipado com essa fungao, realize a monitorizagao da concentragao de oxigénio
com um monitor adequado, conforme o padrao global pertinente.

3.17 PREDEFINICOES

Selecione [Manter] - [Config] - [Config. predefinida] para definir as configuragdes predefinidas.
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Default Config

Vent Mode C PCV

Patient
Type

Adult Child
Pinsp

Changes

With Peep

Pinsp

Tinsp

Waveform

bound .
Restore Factory Settings

3.18 CICLO DE ESPIROMETRIA

O ciclo de espirometria reflete as condi¢des de ventilagdo mecanica e a fungdao pulmonar do paciente,
como complacéncia do paciente, condicdo de fuga do circuito, bloqueio as vias aéreas, etc., que tem
um papel importante no teste clinico. 2 ciclos e respetivos parametros de mecanica respiratoria do
ciclo de referéncia exibidos na interface, conforme ilustrado abaixo:

A
B

EtCO2
FO2

C
Compl
Raw

D Save Loop Refer Loop Off ) Select Loop D]
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Ciclo P-V (Pressdo-Volume) D Guardar Ciclo
B Parametros de Ciclo E Alterar Ciclo de Referéncia
C Ciclo P-F (Pressdo-Fluxo) F Exibir opc¢ado de Ciclo

Ciclo de Trés Espirometrias Disponivel:
1. Pressdo-Volume (P-V)

2. Volume-Fluxo (V-F)

3. Pressdo-Fluxo (P-F)

3.18.1 SELECIONAR CICLO

Pode exibir 2 ciclos na interface de ciclo do sistema, incluindo 3 tipos de combinagdes: Ciclo [P-V] e

ciclo [P-F]; Ciclo [P-V] e ciclo [V-F]; Ciclo [V-F] e ciclo [P-F]. Pode alterar para exibir entre 3 pares de

ciclos ao selecionar [Ciclos] = [Selecionar Ciclo]. Tome o ciclo [P-V] e o ciclo [P-F] como exemplo,

conforme ilustrado abaixo:
P-% Lon u]

-3

P-F Loop

3.18.2 GUARDAR CICLO DE REFERENCIA

Selecione [Ciclos] = [Guardar Ciclo] para guardar o ciclo. O ciclo de preferéncia guardado sera exibido

em outra cor e os respetivos parametros de mecanica respiratdria do ciclo de referéncia sera exibido

a direita da area de ciclo. Tome o ciclo [P-V] e o ciclo [P-F] como exemplo, conforme ilustrado abaixo:
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P-% Loop

Reference
Ppeak
Pmean

PEEP

-13 ]

P-F Loop

1268) Flow

Fio2

Campl

3.19 DESLIGAR O SISTEMA

Siga os passos abaixo para desligar o aparelho quando n3o pretender utilizar:

1.

90

Assegure-se de que o aparelho pode ser desligado.
®

Se o interruptor do sistema estiver em DESLIGADO “ ” no modo baldo ou em algum modo de
ventilacdo mecanica, o sistema ird aguardar 12 seg. até se desligar por completo. Durante este
atraso de encerramento de 12 segundos, a tela ird exibir uma contagem decrescente de 10
segundos. Clique [Desligar agora] e ird encerrar imediatamente o ventilador. Se o dispositivo
estiver em ventilagado mecanica, o ventilador continua a ventilar o paciente no modo de ventilagao

atual.
@

”

Se o interruptor do sistema estiver em DESLIGADO “ no modo standby, o sistema ira
aguardar 12 seg. até se desligar por completo. Durante este atraso de encerramento de 5
segundos, a tela ird exibir uma contagem decrescente de 3 segundos. Clique [Desligar agora] e ird
encerrar imediatamente o ventilador.

Quando o usuario liga o dispositivo durante um atraso de encerramento, a contagem decrescente
desaparece e o ventilador volta ao estado anterior.

Desligue o interruptor elétrico CA. Desligue o cabo elétrico da tomada para desligar por completo.

Remova a mangueira de fonte de gas para desligar a fonte de gas.




AS-360/AS360 Plus

CAPITULO 4 — TESTES ANTES DE UTILIZAR

|I| Aviso:

e Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de consultar o Manual do Usuario e entender
o funcionamento e manuteng¢ao de todos os componentes.

e Se o dispositivo ndo passar nos testes de pré-utilizacdo, nao utilize e entre em contato
com o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.

e Em relagdo ao sistema de administracao de anestesia, os dispositivos de monitorizacao, o
sistema de alarme e dispositivos de prote¢ao destinados a servir os sistemas de anestesia,
nao obstante serem utilizados individualmente ou montados para um dispositivo de
anestesia, deve ser enviada uma lista de verificagdo do sistema de anestesia.

|I| Atencgdo:

e Esta orientagdao pode ser alterada de acordo com diferentes situacdes de pratica clinica
local. Essas alteragdes estao sujeitas a avaliacao apropriada por pares.

e Recomenda-se que verifique se a fun¢do de bloqueio de N;O e a relagao de 0>-N,O sdo
normais antes de utilizar o aparelho. Utilize um dispositivo de teste de concentragdo de
0O; para monitorizar a concentrac¢do de O; no gas de saida.

4.1 PROCEDIMENTOS DE TESTE

4.1.1 INTERVALO DE TESTE

Os testes de pré-utilizacdo devem ser realizados nos seguintes casos:
e Antes da Maquina de Anestesia ser usada no primeiro paciente, todos os dias;

e Antes da Mdaquina de Anestesia ser usada em cada paciente;
® Apds a Maquina de Anestesia ser reparada ou mantida.

Uma tabela com informagdes sobre os itens de teste e 0 momento do teste é apresentada a seguir:

Antes da Maquina d Antes da Aoés a Méqui
ntes da Mdaquina de , . 6s a Mdquina
] g Maquina de P q

Anestesia ser usada . de Anestesia ser
Item de teste o ) Anestesia ser
no primeiro paciente, reparada ou
) usada em cada )
todos os dias ) mantida
paciente
Inspecdo do sistema
Teste do alarme X
Teste do tubo de
fornecimento de gas e do X X
cilindro de gas
Teste do sistema de X X
controle de fluxo
Teste da instalacdo do X X
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vaporizador de anestesia

Teste da contrapressao

do vaporizador de X X
anestesia
Test t

.es e de vazamt-en o~ no X X X
sistema de respiracdo
Test i fl

es e-d(Aa o.||sparo do fluxo X X X
de oxigénio
Teste do sistema de
transferéncia e recepgao X X
de AGSS
Teste do dispositivo de

ispositiv X X

suc¢do a vacuo

4.1.2 ANTES DO MAQUINA DE ANESTESIA SER USADA NO PRIMEIRO PACIENTE, DIARIAMENTE

© N o U

10.
11.
12.
13.

Verifigue se o dispositivo de emergéncia necessario € mantido pronto e em boas condi¢des.
Realizar testes e verificar se o dispositivo € mantido em boas condicdes e se 0s seus componentes
estdao corretamente ligados.

Verificar a conexao do sistema de fornecimento de gds e verificar se os cilindros de gas sdo estao
montadas e se os valores de pressao exibidos estdo corretos.

Verifique se o nivel de anestésico liquido no interior do vaporizador de anestesia é apropriado e
verifique se o vaporizador de anestesia encaixa perfeitamente no suporte de montagem.
Verificar se o circuito respiratdrio estd ligado corretamente e se esta em boas condicdes.
Verifique se existe absorvente renovado de CO; suficiente no interior do depdsito de COa.

Ligue o sistema de recuperacao e verifique se o sistema funciona devidamente.

Colocar a chave do sistema na posicao “LIGADQ”, para que o sistema execute automaticamente
uma série de autotestes. Verificar se o sistema passa ou ndo nos autotestes.

Se o sistema passar nos testes de autodeteccdo, devem ser realizados os testes “Teste automatico
de vazamento no circuito” e “Teste manual de vazamento na curva”.

Certifique-se de que o abastecimento de oxigénio é adequado.

Selecione o tipo correto de paciente: [Adulto] ou [Ped].

Inicie a Ventilacdo.

Ajuste o valor de controle adequado e os limites de alarme, conforme o caso.

4.1.3 ANTES DO MAQUINA DE ANESTESIA SER USADA EM CADA PACIENTE

Se tiver terminado os testes conforme descrito na seccdo 4.1.2 Antes da Mdquina de Anestesia ser

usado no primeiro paciente, todos os dias, ndo é necessario realizar este teste, uma vez que este teste

é utilizado em cada paciente, para o primeiro paciente.

1.
2.
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Verifique se o dispositivo de emergéncia necessdrio € mantido pronto e em boas condi¢des.
Verificar se o nivel de liquido anestésico dentro do vaporizador de anestesia é ou ndo adequado.
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Verificar se o circuito respiratdrio estd ligado corretamente e se esta em boas condicdes.
Verificar se o sistema de respiracao possui absorvente suficiente.

Realizar um teste de vazamento de gas no sistema de respiracao.

Desligar a valvula APL (ajustar para 30 cmH20)

Inicie a Ventilacdo.

© N o kW

Ajuste o valor de controle adequado e os limites de alarme, conforme o caso.

4.1.4 ANTES DA MAQUINA DE ANESTESIA SER REPARADO OU MANTIDO
Consulte o item 4.1.2.

4.2 VERIFICAR O SISTEMA

|I| Aviso:
[ ]

Certifique-se de que o sistema de respiracao esta devidamente ligado e intacto.

e Quando instala o depdsito de absorgao, verifique se o anel vedante esta instalado
corretamente. Se o anel vedante nao estiver devidamente instalado, pode ocorrer fuga
no sistema de respiragao.

O peso maximo suportado pelo suporte superior é 20 kg.

e O peso maximo suportado pela bancada é 20 kg.

Verifique o sistema e assegure-se de que as seguintes exigéncias foram satisfeitas:

1. O dispositivo se encontra em bom estado de conservagao

2. Todos os componentes estdo corretamente ligados.

3. Verifique o fluxdmetro, o vaporizador de anestésico, o barémetro, e tubos de abastecimento de
gas quanto a danos.

4. O sistema de respiracado estad devidamente ligado e os tubos de respiracdo estdo intactos. Equipe
com absorvente de CO; Pre-Pak suficiente ou absorvente e volume de CO,. O dispositivo de
ventilagdo manual esta disponivel e funcional.

5. O vaporizador de anestesia esta blogueado corretamente e cheio como anestésico adequado.

6. O sistema de fornecimento de gas esta ligado corretamente e a sua pressao esta normal.

7. Se estiver equipado com um cilindro extra, certifique-se de que estd instalado corretamente e
feche a valvula do cilindro ligado.

8. Verifique se o abastecimento de oxigénio auxiliar esta disponivel e a funcionar devidamente.

9. O dispositivo de primeiros socorros necessario € mantido pronto e em perfeitas condi¢Ges.

10. Todo o dispositivo para manutencdo das vias aéreas e intubacdo traqueal deve ser mantido
pronto e em boas condigdes.

11. Os agentes anestésicos aplicados e medicamentos de emergéncia devem ser mantidos prontos.

12. Verifique a cor da cal sodado no absorvente. Se a cor se alterar significativamente, troque de
imediato a cal sodado.

13. Assegure-se de que o pedal de travagem ou a trava central esta bloqueada, sem danos ou folgas,
de modo a que a Maquina de Anestesia ndo possa ser movida.
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14. Certifique-se de que o sistema de respiracdo da Maquina de Anestesia esta fixo ao adaptador e
verifique se o sistema de respiracdo estd ja bloqueado.

15. Ligue o fio da tomada a fonte de alimentagdo CA. Com a fonte de alimenta¢do CA ligada, o
indicador de alimentacdo CA e a luz indicadora da bateria devem acender. Caso contrario, o
sistema nao estad sendo alimentado.

16. Certifique-se de que a Maquina de Anestesia liga/desliga normalmente.

4.2.1 TESTE DA TUBAGEM DE FORNECIMENTO DE GAS

Teste da tubagem de fornecimento de gas:

m Aviso: Durante a ventilagao dos tubos, nao coloque a valvula do cilindro de reserva na posi¢cao
“LIGADO”. Caso contrario, o cilindro de gas podera ser esvaziado e reduzir o abastecimento
de gas caso a ventilagdo dos tubos apresente problemas.

Teste da tubagem de O3:

1. Se a Maquina de Anestesia estiver equipada com um cilindro de reserva, desligue a valvula do
cilindro de reserva. Ligue a tubagem do abastecimento de O..
Coloque o interruptor do sistema na posigao “LIGADO”.

3. Gire o botdo de controle de fluxo para o nivel médio do intervalo de medigao.

B

Certifique-se de que os valores de pressao indicados pelos mandémetros de pressao da tubagem
de O; estdo no intervalo entre 280 e 600 kPa.

Corte o abastecimento da tubagem de O,.

Conforme a pressao de O; cair, disparara o alarme [Sem Pressdo de O3].

Certifique-se de que o mandmetro de pressao de O; volta a posicdo zero.

© N o u»

Desligue a tubagem do abastecimento de O..

Teste da tubagem de N;O:

Para realizar um teste dos tubos de N,O, primeiro ligue o O,.

m Cuidado:
e Para executar um teste dos tubos de gas N.O, primeiro ligue o O, e certifique-se de que
a pressao do fornecimento de O; esteja entre 280 e 600kPa; caso contrario, o fluxo de N,O
ndo pode ser regulado.
e Quando o abastecimento de N>O é interrompido, o sistema ndo ira apresentar alarmes
relativos a pressao de N>O a medida que a pressdo de N;O desce.

1. Se a Maquina de Anestesia estiver equipada com uma botija de reserva, feche todas as valvulas
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da botija de reserva. Aceda a fonte do tubo de O e a fonte do tubo de NO.
Coloque a chave do sistema na posicao “LIGADO” (®).

3. Na interface do usudrio, selecione o menu [Config] - Aceda ao separador [Config. Fluxémetro].
Ajuste o controle de fluxo para [Barra Unica].

4. Ajuste “Balanco de gas” para “N,0” no sistema de controle de fluxo eletronico.

5. Ajuste a tela de controle de fluxo eletrénico para ajustar o controle de fluxo para o nivel médio
do intervalo de medigao.

6. Verifique se a indicagdao de pressao no mandmetro de pressdao do tubo de N,O esta dentro do
intervalo de 280-600kPa.

7. Certifiqgue-se de que o mandmetro de pressdo de N,O volta a posicdo zero.

8. Desligue a fonte do tubo de N;O.

Teste da tubagem de ar:

1. Se a Mdquina de Anestesia estiver equipada com uma botija de reserva, feche todas as valvulas
da botija de reserva. Aceda a fonte do tubo AR.

2. Cologque a chave do sistema na posicao “LIGADO” (®).

3. Na interface do usudrio, selecione o menu [Config] - Aceda ao separador [Config. Fluxémetro].
Ajuste o controle de fluxo para [Barra unica].

4. Ajuste “Balanco de gds” para “AR” no sistema de controle de fluxo eletrénico.

5. Ajuste a tela de controle de fluxo eletrénico para ajustar o controle de fluxo para o nivel médio
do intervalo de medicdo.

6. Verifiqgue se a indicacdo de pressdao no mandmetro de pressdo do tubo de AR estd dentro do
intervalo de 280-600kPa.

7. Certifiqgue-se de que o mandmetro de pressao de AR volta a posicao zero.

8. Desligue a fonte do tubo de AR.

|I| Cuidado: ao contrdrio da ventilagao da tubagem de gas O, quando a alimentagdo nos tubos
de ar é cortada, o sistema nao dispara alarmes relacionados a pressao de ar conforme a sua
pressao cai.

4.2.2 TESTE DO CILINDRO DE GAS DE RESERVA

Se a Maquina de Anestesia ndo estiver equipada com um cilindro de reserva, ndo é necessario realizar
o teste.

Verifique a quantidade de gas no cilindro:

1. Coloque o interruptor do sistema na posicio “DESLIGDO” (O), e ligue o cilindro de gés para ser
verificado.

2. Ligue as valvulas de todas os cilindros de reserva.
Certifique-se de que a pressao no interior de todas os cilindros de gas é adequadamente alta.

Caso contrario, desligue a respetiva valvula do cilindro de gas e troque o cilindro por um cilindro
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totalmente cheio.
4. Desligue as valvulas de todos os cilindros de reserva.

Teste de fuga de gas de alta pressado do cilindro de Oz:

1. Ligue as valvulas de todas os cilindros de reserva.

Coloque o interruptor do sistema na posicio “DESLIGDO” (O) e pare o abastecimento de gés na
tubagem de O,.

Gire o botdo de controle de fluxo de O; e desligue o fluxbmetro de O,.

Ligue a valvula do cilindro de géas de O,.

Leia e registe os valores exibidos no manémetro de pressao do cilindro de reserva.

Desligue as valvulas dos cilindros de O,.

N o vk Ww

Em um minuto, leia e registe os valores exibidos nos manémetros de pressao do cilindro de
reserva.

Se os valores indicados nos manometros do cilindro de reserva diminuirem mais de 5000kPa (725psi),
significa que existe fuga de gas. Troque por uma nova anilha do cilindro de gas, conforme descrito em
5.6 Montar o vaporizador de anestesia. Repita os passos 1~ 6 na sec¢do Teste de fuga de gas de alta
pressao do cilindro de O2. Se continuar a haver fuga de gas, nao utilize o cilindro.

Teste de fuga de gas de alta pressdo dos cilindros de N,O:

Realize o teste de fuga de gas de alta pressao dos cilindros de N2O, conforme descrito em Teste de
fuga de gas de alta pressao do cilindro de O.. Se o valor indicado no manémetro de alta pressdo de
N0 diminuir mais de 700 kPa (100 psi) em 1 minuto, indica que existe fuga de gas.

Teste de fuga de gas de alta pressdo dos cilindros de ar:

Realize o teste de fuga de gas de alta pressao dos cilindros de ar, conforme descrito em Teste de fuga
de gdas de alta pressao do cilindro de O;. Se o valor indicado no manémetro de alta pressdo de ar
diminuir mais de 700 kPa (100psi) em 1 minuto, indica que existe fuga de gas.

4.2.3 TESTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE FLUXO ELETRONICO

|I| Aviso:

e Se existir xido nitroso e fluir pelo sistema durante o teste, deve ser recolhido e eliminado
através de um método seguro e aceitavel.

e Uma mistura de gas inapropriada pode provocar ferimentos ao paciente. Nao utilize este
sistema se o sistema de propor¢do de oxigénio-dxido nitroso ndo for capaz de facultar
proporg¢ao apropriada de oxigénio e oxido nitroso.

m Cuidado:

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

e Quando o sistema de controle de fluxo falha, o sistema de controle de fluxo de reserva
sera ativado. O fluxo basico de oxigénio basico do sistema de controle de fluxo de reserva
é 0 L/min. O sistema de controle de fluxo de reserva sé exibe um medidor de fluxo total.
O medidor de fluxo total pode exibir um fluxo maximo de 15L/min.

e Girelentamente o botdo de regulagdo de fluxo do sistema de controle de fluxo de reserva.
Para evitar danificar a valvula de controle, ndo volte a rodar o botao de regulagao de fluxo
quando a leitura do medidor de fluxo estad fora do intervalo. Quando roda o botao de
regulacao de fluxo para a direita, quando menor for o fluxo, a leitura no medidor do fluxo
deve ser até 0 L/min antes de o bot3o atingir a posi¢do de desligado mecéanico na direita.
N3do rode novamente o botdo quando tiver alcangado a posi¢cdo desligada. Rode o botao
de regulacio de fluxo para a esquerda, para aumentar o fluxo.

e Ligue lentamente a valvula da botija de gas para evitar danos. Nao force regular o botao
de regulagao de fluxo. Depois de testar a botija de gas de reserva, se a botija de gas de
reserva nao for utilizada para abastecimento do gas, desligue cada valvula da botija de
gas.

1. Ligue o tubo para abastecimento de gas ou ligue a botija de gas. Ligue a valvula da botija de gas
para garantir um abastecimento de gas normal.

2. Defina o interruptor do sistema para a posi¢do ligado “©”, e a maquina acede a interface de
anfitrido em standby.

3. Selecione o menu [Config] = Aceda a [Conf fluxdmetro] para definir [Controle fluxo] para [Tubo
Unico].

4. Defina “Balango de gdas” para “AR” na tela do medidor de fluxo eletronico total.

5. Regule o fluxo de ar. Certifique-se de que a leitura no medidor de fluxo eletronico é consistente
com o valor definido.

6. Defina “balanco de gas” para “N,O".
Regule gradualmente o fluxo do dxido nitroso, para garantir que o fluxo de oxigénio aumenta com
o fluxo de 6xido nitroso, e que o fluxo de oxigénio e de éxido nitroso coincidem com a relagdo de
1. 3.

8. Defina o fluxo de oxigénio e o fluxo de 6xido nitroso para 5L/min.

9. Desligue o abastecimento de gas do tubo de oxigénio e a botija de gas.

10. Pressione o botdo de oxigenacdo rapida para libertar a pressdo interna da maquina.

11. Confirme se o alarme técnico de “pressao de abastecimento de oxigénio insuficiente” é exibido e
que o valor exibido do fluxo de éxido nitroso e do fluxo de oxigénio volta a posicao zero.

12. Mantenha o fluxo de oxigénio em 5 L/min. Depois de confirmar que o abastecimento de gas do
tubo de oxigénio ou a botija de gas esta desligado, o fluxo de éxido nitroso surge e estabiliza a 5
L/min.

Nota:

® ApoOs utilizar o sistema de regulagao de fluxo de reserva, desligue todas as valvulas de
agulha e desligue o sistema de regula¢ao de fluxo de reserva.
e Quando visualiza as leituras num medidor de fluxo total, a linha de exibi¢do deve estar ao
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mesmo nivel que o flutuador. No caso de perspectivas diferentes, as leituras da mesma
escala podem ser diferentes.

4.2.4 TESTE DO SISTEMA DE REGULACAO DE FLUXO DE RESERVA

1. Ligue o tubo para abastecimento de gas ou ligue a botija de gas. Ligue a valvula da botija de gas
para garantir um abastecimento de gas normal.

2. 2. Coloque a chave do sistema na posi¢do “©”.

Pressione o botdo de regulacao do sistema do fluxo de reserva para garantir que o sistema de
fluxo de reserva pode surgir normalmente. Certifique-se de que o sistema de fluxo de reserva
surge na posicdo e que existe uma indicacdo de “medidor do fluxo de reserva ligado” durante a
alteracdo da interface de exibicdo do medidor de fluxo eletronico total.

4. Depois de confirmar que o sistema de regulacdo do fluxo de reserva surgir, verifique visualmente
se a exibicdo do fluxo do medidor de fluxo total é 0 L/min.

5. Regule avalvula da agulha do 6xido nitroso. Aumente gradualmente o fluxo de éxido nitroso para
confirmar o aumento no fluxo total. Desligue a valvula da agulha do éxido nitroso para confirmar
gue o fluxo total recupera para 0 L/min.

6. Regule a valvula da agulha de ar. Aumente gradualmente o fluxo de ar para confirmar que o fluxo
total pode aumentar até ao maximo de 10 L/min. Desligue a valvula da agulha de ar.

7. Regule a valvula da agulha de oxigénio para que o fluxo total seja 2 L/min.

8. Regule a vélvula da agulha de 6xido nitroso para que o fluxo total seja 8 L/min.

9. Desligue o abastecimento de gas do tubo de oxigénio e a botija de gas.

10. Pressione o botdo de oxigenacdo rdpida para libertar a pressdo interna da maquina.

11. Confirme se o alarme técnico de “pressao de abastecimento de oxigénio insuficiente” é exibido
apos a leitura no medidor do fluxo total for gradualmente reduzida até zero.

12. Confirme se a leitura no medidor de fluxo total restaura para 8 L/min. E se o alarme técnico de
“pressao de abastecimento de oxigénio insuficiente” desaparece apds ligar o abastecimento de
gas do tubo de oxigénio ou a botija de gas.

13. Desligue as valvulas de agulha de oxigénio e de 6xido nitroso.

14. Depois de confirmar que todas as valvulas de agulha estdo desligadas, selecione o botdo de
encerramento do medidor de fluxo de reserva na tela do medidor de fluxo eletrénico para
confirmar a retracdo normal do medidor de fluxo de reserva.

4.2.5 TESTE DE LIGACAO DE Oz E N2O SEM SENSOR DE O>

|I| Aviso:

e Ainda que o gas fresco possua O; suficiente, ele pode nem sempre impedir misturas de
gas hipoxicas no sistema de respiragao.

e Se existir N2O e fluir pelo sistema durante o teste, o gas de N,O deve ser recolhido e
eliminado conforme os métodos seguros e aceitaveis.

e A mistura de gas inapropriada pode provocar ferimentos aos pacientes. Se o sistema de
ligacao de oxigénio-N20 nao poder fornecer Oz e N2O nhuma boa propor¢ao, o sistema nao
deve ser utilizado.
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m Cuidado:

e Abra devagar as valvulas dos cilindros, para evitar danos.

e Quando o teste do cilindro de gas de reserva termina, desligue todas as valvulas do
cilindro de gas se os cilindros de reserva ndo se destinarem ao abastecimento de gas.

e Gire os interruptores do fluxo de gas lentamente e nao force quando o intervalo de fluxo
maximo ou minimo for excedido, para proteger a valvula de controle contra danos e evitar
avaria de controle. Quando fluxometro estiver ajustado para o valor minimo, a leitura
indicada devera ser zero.

Realize o teste do sistema de controle de fluxo, de acordo com os passos seguintes quando o sensor

de O; ndo esta equipado com:

1. Ligue os tubos de ventilacdo ou abra lentamente a valvula do cilindro de gas.

2. Gire totalmente todos os controles de fluxo no sentido horario (fluxo minimo).

3. Coloque a chave do sistema na posicdo “LIGADO” (®).

4. Se a energia nas baterias ndo for suficiente ou se algum outro alarme de mau funcionamento for
disparado, ndo use o sistema.

hd

Ajuste todos os fluxos de gas para o minimo.
6. Teste o aumento de fluxo no sistema de ligacao 0,-N,0:

Gire totalmente os controles de fluxo de N,O e O; no sentido horario, ajustando os fluxos de N,O e
02 para o minimo. Gire o controle de fluxo de N2O no sentido anti-horario e ajuste sucessivamente o
fluxo de N2O com os valores dados na tabela abaixo. Observe os valores do fluxo de oxigénio a cada
passo e certifique-se de que alcangcam os valores listados na tabela.

Etapa Fluxo de N20O (L/min) Fluxo de Oxigénio (L/min)
1 0,6 >0,2
2 1,5 20,5
3 3,0 >1,0
4 7,5 22,5

7. Teste a reducdo de fluxo no sistema de ligacdo 0,-N;O:

Gire no sentido horario os controles de fluxo de O; e N,O para ajustar o fluxo de O, e N,O para pelo
menos 9,0 L/min e 3 L/min respectivamente. Gire o controle de fluxo de N2O no sentido anti-horario
e ajuste sucessivamente o fluxo de N,O com os valores dados na tabela abaixo. Observe os valores
do fluxo de oxigénio a cada passo e certifique-se de que alcancam os valores listados na tabela.

Etapa Fluxo de N2O (L/min) Fluxo de Oxigénio (L/min)
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1 7,5 22,5
2 3,0 21,5
3 1,5 20,5
4 0,6 20,2

8. Corte a alimentagao do tubo de oxigénio ou feche o cilindro de gas de oxigénio.

|I| Cuidado: quando a alimentag¢do de O é cortada, os alarmes de “Sem pressao de O;” podem
ser disparados, conforme a pressao cair.

9. Coloque a chave do sistema na posicio “DESLIGADO” (O)
4.2.6 TESTE DE FUGA DE Oz E N2O cOM SENSOR DE O3

Antes de iniciar este teste de seccdo, teste o dispositivo de monitorizacdo de oxigénio, conforme

descrito em “Teste de alarme”. Realize entdo o teste do sistema de controle de fluxo, de acordo com

0s passos seguintes quando o sensor de O; esta equipado com:

1. Ligue o abastecimento da tubagem ou ligue a valvula do cilindro de gas lentamente.

2. Gire totalmente todos os controles de fluxo no sentido horario (fluxo minimo).

3. Cologue a chave do sistema na posicdo “LIGADQO” (®).

4. Se a energia nas baterias nao for suficiente ou se algum outro alarme de mau funcionamento for
disparado, ndo use o sistema.

5. Ajuste todos os fluxos de gas para o minimo.

Os passos 6 e 7 a seguir sO sdo aplicaveis aos testes do sistema de N;0.

Aviso:
|I| e Durante os passos 6 e 7, o sensor de oxigénio utilizado deve estar corretamente calibrado
e o sistema de liga¢gao deve ser mantido no seu modo funcional.
e Ajuste apenas o controle de teste (N20 descrito no passo 6 e O descrito no passo 7).
Ajuste o N,O antes do O;, e regule o fluxo conforme a prioridade.

6. Teste o aumento do fluxo do sistema vinculado 0,-N;O;
e Gire totalmente os controles de fluxo de O, e N2O no sentido horario (fluxo minimo).
e Gire devagar o controle de fluxo de N,O no sentido anti-horéario.
e Certifique-se de que o fluxo de O, estd a aumentar e que a concentracdo de O, medida deve
ser igual ou superior a 25% em todo o processo.
7. Teste o sistema de ligagao 02-N,0 com redugdo gradual do fluxo:
e Gire o botdo de controle de fluxo de N,O para 9,0 L/min.
e Gire o botdo de controle de fluxo de O; para 3 L/min ou mais.
® Gire o botdo de controle de fluxo de O, para a direita lentamente.
e Certifique-se de que o fluxo de N0 esta a aumentar e a concentracdo de O, medida deve ser
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>25% em todo o processo

8. Desligue o abastecimento dos tubos de O ou feche a valvula do cilindro de Os.
9. Certifique-se de que:

® Os fluxos de N0 sdo interrompidos. O fluxo de O3 é o ultimo a parar.

e O fluxo de ar continua, se houver abastecimento de ar disponivel.

e O ventilador dispare alarmes relacionados ao abastecimento inadequado de gas.
10. Gire totalmente todos os controles de fluxo no sentido horério (fluxo minimo).
11. Ligue os tubos de ventilagao de O, ou abra novamente a valvula do cilindro de O,.
12. Coloque o sistema em modo standby.

4.3 TESTE DE CONTRAPRESSAO DO VAPORIZADOR DE ANESTESIA

|I| Aviso:
e Durante o teste, o anestésico deve provir da saida de gas fresco. Esses agentes serdo
descarregados e recolhidos de acordo com métodos seguros e aceitaveis.
e Para prevenir danos, gire totalmente os controles de fluxo no sentido horario (fluxo
minimo ou desligado) antes de usar o sistema.

1. Coloque a chave do sistema na posicao “LIGADO”. Deve soar um alarme.
Ajuste o fluxo de O, em 6 L/min.

3. Certifigue-se de que o fluxo de O; seja constante, e que o flutuador do fluxdmetro de oxigénio ou
o fluxbmetro principal se pode mover livremente.

4. Ajuste a concentragao do Vaporizador Anestésico entre 0 e 1%. A queda no fluxo de O, ndao deve
ser maior que 1 L/min durante todo o processo. Se a queda no fluxo de O for maior que 1 L/min:
® Substitua o Vaporizador Anestésico por um novo;

e Seaquedano fluxode O, for menor que 1 L/min apds a substituicdo, o Vaporizador Anestésico
antigo estava defeituoso.
® Se a queda no fluxo de O, ainda for maior que 1 L/min apds a substituicdo, o sistema da
Maquina de Anestesia esta com defeito.
5. Os passos 2 e 3 devem ser executados para cada Vaporizador Anestésico.

4.4 TESTE DE ALARMES

A Maquina de Anestesia executa um autoteste automaticamente assim que é ligado. A luz de alarme
pisca uma vez em sequéncia vermelho-laranja e soa um apito. E entdo exibido a tela de inicio. Quando
[Verif antes usar], [Fuga no modo ventilagdo] e [Fuga no modo entubar] estdo concluidos, o
equipamento acede diretamente a tela standby. Isso sinaliza que os alarmes visuais e sonoros
funcionam normalmente.

|I| Aviso: Durante os testes de alarmes, o usudrio deve ficar numa posi¢cdo de onde as luzes de
alarmes e os alertas na tela possam ser observados, e o som do alarme possa ser escutado.
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4.4.1 MONITORIZAR A CONCENTRAGAO DE O3 E ALARMES DE TESTE

Aviso: Em conformidade com as normas e regulamentos internacionais, a concentragao de
oxigénio devera ser monitorizada durante a utilizagdo do equipamento num paciente. Se o
seu equipamento nao possuir essa fun¢do, use um instrumento de monitoriza¢ao que atenda
aos padrodes internacionais para monitorizacdo da concentragao de oxigénio.

Cuidado: Este teste ndo sera necessario se nao houver sensor de O,.

1. Coloque o interruptor de ventilagdo manual/mecanica na posicdo [Manual] (@7).

2. Remova o sensor de O; do sistema de respiracdo e aguarde de 2 a 3 minutos. Meca o ar dentro
da sala e verifique se a concentracdo de O; medida [FiO;] é de aproximadamente 21%.

3. Defina o [Limite baixo] de [FiO2]: Na tela, selecione [Alarme] menu - Acessar [Ventilador] >
selecione o menu [FiO2] [Limite baixo], e ajuste o alarme de limite inferior do parametro em 50%.

4. Observe a drea de mensagem de alarme na tela e certifique-se de que [FiO2 baixo] é exibido.

5. Ajuste o [Limite baixo] de [FiO2] num valor inferior ao valor monitorizado atual de [FiO2], e
certifigue-se de que o alarme de [FiO; baixo] desapareceu.

6. Reinstalar o sensor de oxigénio no sistema de respiracao.

7. Ajuste o [Limite alto] do alarme de O;: Selecione o menu [Alarme] - Acesse [ventilador] >
Selecione o menu [FiO:] [Limite alto], e ajuste o alarme de limite superior do parametro em 50%.

8. Ligue o baldo manual de respiracdo ao conector correspondente do sistema de respiracao.
Pressione o botdo de lavagem de oxigénio para encher o baldo manual/espontaneo e certifique-
se de que a concentracdo de O; [FiO2] medida pelo sensor é de aproximadamente 100%.

9. Observe a mensagem de alarme fisioldgico na tela e certifique-se de que [FiO; alto] é exibido.

10. Ajuste o [Limite alto] do alarme [FiO2] em 100%, assegurando-se de que [FiO2 alto] desapareceu.

4.4.2 TESTE O ALARME DE VOLUME DE MINUTO (VM)

1. Certifique-se de [Montante de ventilagdo por minuto] esta no modo “LIGADO”.

2. Ajuste o alarme de [Limite baixo] do [MV]: Na tela, selecione o menu [Alarme] - Acesse
[Ventilador] - Selecione o menu [MV] [Limite baixo], e ajuste o alarme de limite inferior do
parametro em 6,0 L/min.

3. Quando o MV é inferior ao limite de alarme inferior, observe a drea da mensagem do alarme na
tela e certifique-se de que [MV Baixo] é exibido.

4. Ajuste o alarme de [Limite alto] do [MV]: Na tela, selecione o menu [Alarme] - Acesse
[Ventilador] - Selecione o menu [MV] [Limite alto], e ajuste o alarme de limite superior do
parametro em 9,0 L/min.

5. Quando o MV for superior ao alarme de limite superior, observe a drea da mensagem do alarme
na tela e certifique-se de que [MV alto] é exibido.

4.4.3 TESTE DO ALARME DE APNEIA

1. Ligue o baldo de respiracdo manual a sua porta no sistema de respiracao.
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Coloque o interruptor de controle Manual/Mecanico na posi¢do [Manual] (@').
Gire o botdo de controle da valvula APL para a posicao com pressao de abertura minima.
Aperte o balao manual para garantir que ocorra um ciclo respiratério completo.

vk wnwN

Pare de acionar o baldo manual e aguarde ao menos 20£3 segundos, certifique-se entdo de que
o alarme de [Apneia] é exibido na tela.

6. Acione o baldo manual diversas vezes e certifique-se de que o alarme de [Apneia] desaparece da
tela.

4.4.4 TeSTE DO ALARME DE PRESSAO SUSTENTADA NAS VIAS AEREAS

Ligue o baldo de respiracdo manual a sua porta no sistema de respiracao.
Gire o botdo de controle de fluxo de O3 e cologue-o no limite baixo.
Gire o botdo de controle da valvula APL para a posicao de 30 cmH20.

Coloque a chave de ventilacdo Mecanica/Manual na posicdo [Manual] (@').

vk N

Pressione e segure o botdo de fluxo de oxigénio durante aproximadamente 15 segundos, e
certifiqgue-se de que o alarme [Pressao continua] é exibido na tela.
6. Abra a conexdo do paciente e garanta que o alarme [Pressdo continua] desapareceu da tela.

4.4.5 TESTE DO ALARME DE PRESSAO ALTA

1. Coloque o interruptor de controle Manual/Mecanico na posicdo [mecanico] ().
Na tela, selecione o menu [Alarme] - Acesse [Ventilador] - Selecione o menu [Ppico] [Limite
alto], e ajuste o alarme de limite inferior do parametro em 0 cmH20 ( [Limite baixo] ) e 5 cmH20
( [Limite alto] ).

3. Assegure-se de que [Pressdo alta] é exibido na tela.
Ajuste o [Limite alto] da pressao de pico das vias aéreas para 40 cmH20.

5. Assegure-se de que [Pressao alta] desapareceu da tela.

4.4.6 TESTE DO ALARME DE PRESSAO BAIXA

Coloque o interruptor de controle Manual/Mecénico na posicio [mecanico] (£3).
Na tela, selecione o menu [Alarme] - Acesse [Ventilador] - Selecione o menu [Ppico] [Limite
alto], e ajuste o alarme de [Limite baixo] do parametro em 2 cmH20.
3. Remova o baldo de pele de respiragdo manual da porta do terminal do paciente em forma de Y.
4. Aguarde 20 segundos, observe a drea de mensagem de alarme na tela e certifique-se de que o
alarme [Paw baixa] seja exibido na tela.
5. Ligue o baldo de respiracdo manual a sua porta no sistema de respiracao.
6. Assegure-se de que [Pressao baixa] desapareceu da tela.

4.4.7 TESTE O ALARME DO MONITOR DE CO3

1. Consulte o “Capitulo 7 Alarmes fisioldgicos e alarmes técnicos”.
2. Ligue a amostra de gas didxido de carbono a um analisador de COa.
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3. Selecione o menu [Alarme] = acesse [CO2] = Selecione o menu do alarme [Limite alto] de [FiCO-]
e [EtCO2], e ajuste o alarme de [Limite alto] em 20 mmHg.

4. Assegure-se de que os alarmes [FiCO, alto] / [EtCO: alto] sdo exibidos na tela quando a
concentracdo de CO; inspirado / CO2 no fim da expiragdo sdo superiores ao limite respetivo de
cada alarme.

5. Ajuste o menu [Limite baixo] dos alarmes [FiCO2] [ETCO.] de [CO2] em 10 mmHg.

6. Ajuste o [Limite baixo] de CO2 num valor superior a concentracdo de gas padrao.

7. Assegure-se de que os alarmes [FiCO2 baixo] / [EtCO; baixo] sdo exibidos na tela quando a
concentragdo de FiCO,/EtCO, sdo superiores ao limite respetivo de cada alarme.

4.5 TESTE DO SISTEMA DE RESPIRACAO

|I| Aviso:

o Objetos estranhos deixados dentro do sistema de respiracao podem bloquear o fluxo de
gas para o paciente, podendo levar a acidentes fatais. Assegure-se de que nenhuma
tomada de teste ou outros objetos estranhos estao dentro do sistema de respirac¢ao.

e A resisténcia a 2,5, 15 e 30 L/min, e conformidade dos acessérios de respiracdo, consulte
as instrucgoes para detalhes.

e O intervalo do volume interno de qualquer sistema de respiracdao de anestésico inferior a
3,5L.

o O sistema de respiracao deve ser equipado com um dispositivo de respiragao de acordo
com a norma IEC 80601-2-13.

1. Certifique-se de que o sistema de respiracdo estd ligado corretamente e em boas condi¢des de
conservagao.
Com o sistema de respiracdo desligado, a Maquina de Anestesia podera disparar o alarme [Sem
Sistema de respiracao].

2. Assegure-se de que as valvulas de retencdo do sistema de respiracdo funcionam bem.
Se a valvula de verificacdo de inspiracdo se ligar durante a inspiracdo e de imediato se desligar
guando a expiracdo comeca, indica que a valvula de verificacdo de inspiracdo (valvula
unidirecional) funciona devidamente.
Se a valvula de verificacdo de expiracdo se ligar durante a expiracdo e de imediato se desligar
guando a inspiracdo comeca, indica que a valvula de verificacdo de expiracdo (valvula
unidirecional) funciona devidamente.

4.5.1 TESTE DE ESTANQUEIDADE DOS FOLES

1. Coloque o sistema em modo standby.

2. Coloque o interruptor de ventilacgdo Manual/Mecénica na posi¢cdo [Mecanico] ().

3. Gire todos os botGes de controle de fluxo para o fluxo de gas de valores minimos.

4. Bloqueie o terminal do paciente e desligue o sistema de respiracao.

5. Pressione o botdo de lavagem de oxigénio para que a parte dobrada do fole estenda ao maximo.
6. Certifique-se de que a pressdo indicada no mandmetro das vias aéreas nao excede 15 cmH,0.
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7. A parte dobrada do fole ndo deve cair. Caso caia, indica que existe fuga de gas no fole. Volte a
instalar o fole.

4.5.2 TESTE DE FUGA DO SISTEMA DE RESPIRACAO NO MODO DE VENTILAGAO MECANICA

m Cuidado:
o O teste de vazamento do sistema inclui o teste de vazamento do sistema de respira¢ao de
anestesia r do ventilador de anestesia.
e O teste de vazamento de gas do sistema deve ser realizado no modo standby.
e Para realizar o teste de fuga de gas no sistema, certifique-se de que o sistema de
respiracao esta ligado corretamente e que os tubos de respira¢gao sdo mantidos em boas
condigoes.

Conduza os testes de fuga de gas, conforme os seguintes procedimentos:

1. Assegure-se de que o sistema ja estd no modo standby; caso contrario, pressione a tecla de
standby para acessar a sua interface [Standby].

2. Assegure-se de que a pressdo do fornecimento de gas é adequada.

3. Coloque a chave de controle do baldo/ventilagdo na posicdo [Controle Mecénico] ().

B

Insira a peca em Y de tubo corrugado na tomada de teste de vazamento do sistema de respiracao
para bloquear a saida de gds pela pecaem Y.

Gire o botdo de controle de fluxo para desligar o fluxo de Oz, N2O e ar completamente.
Pressione o bot3do de lavagem de oxigénio para que a parte dobrada do fole estenda ao maximo.
Selecione o menu [Teste de fuga] - [Fuga no modo de ventilagao].

©® N o u»

Pressione o botdo [Iniciar]. O sistema inicia a detecgdo de vazamento de gas no sistema de
respiracdo e, simultaneamente, exibe a mensagem de alerta: [Teste em curso].

9. Se o sistema passar o teste, exibe uma mensagem indicadora: [Teste de Fuga PASSA]. Caso
contrario, exibe uma mensagem indicadora: [Teste de fuga FALHA]. Nesse caso, verifique a
ligacdo do sistema de respiracdo e a estanqueidade dos tubos. Realize novamente o teste de fugas
guando os problemas estiverem solucionados.

Cuidado:

e O teste de vazamento de gas em curso sera interrompido se o botdo [Parar] for acionado
durante o teste. Isso significa um teste invalido, e ndo uma reprovacao no teste.

e Se o teste de fuga de gas falhar, verifique todas as possiveis causas de fuga de gas, como
fuga no fole, na tubagem do sistema de respiracdo, no depodsito de CO; e outros
dispositivos de ligacdo. Durante a verificagdo do depdsito de CO;, preste atengdao aos
componentes vedantes do depdsito para verificar se quaisquer particulas de absorvente
de CO; estdo presas no depdsito e remova, caso existam.

e Se houver vazamento no sistema de respira¢do, ndo use o equipamento. Entre em contato
com a assisténcia técnica ou com o departamento de pds-venda da empresa.

e A ligacao solta entre o fole e o tubo de intubar ira resultar em fuga no circuito de
respiracao e ird afetar o abastecimento VT, provocando anomalia da Maquina de
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Anestesia.
4.5.3 TESTE DE FUGA DO SISTEMA DE RESPIRACAO NO MODO DE VENTILACAO MANUAL

1. Assegure-se de que o sistema ja estd no modo standby; caso contrario, pressione a tecla de
standby () para acessar a interface de [Standby].

Coloque o interruptor de ventilagdo manual/mecéanica na posicdo [Manual] (@').

Ligue o baldo manual de respiracdo ao conector correspondente no sistema de respiracao.

Gire o botdo de controle da valvula APL para a posicao de valor maximo 75 cmH;0.

Gire o botdo de controle de fluxo para desligar o fluxo de O, N,O e ar completamente.

S e

Insira a pega em Y de tubo corrugado na tomada de teste de vazamento da porta do baldo

Manual/espontaneo para bloquear a saida de gas pela pecaem Y.

7. Pressione o botdo de lavagem de oxigénio para permitir que o valor indicado pelo manémetro de
pressdo das vias aéreas aumente para cerca de 30 cmH;0.

8. Solte o botdo de fluxo de oxigénio e selecione o menu [Teste de fuga] ® [Fuga no modo de baldo].

9. Pressione o botdo [Iniciar]. O sistema inicia a deteccdo de vazamento no circuito manual e
simultaneamente exibe a mensagem de alerta: [Teste em curso].

10. Se o equipamento passar pelo teste, sera exibida a mensagem de alerta [Teste de fuga PASSA].
Caso contrario, sera exibida a mensagem: [Teste de fuga FALHA]. Nesse caso, verifique a conexdo
do sistema de respiragdo e se os tubos estdo em boas condi¢des. Se nao houver problema algum,
realize uma nova deteccao de vazamento. Se ainda houver vazamento, entre em contato com o
pessoal de manutencdo do Departamento de Pds-Venda da Prolife.

11. As fugas também podem ser verificadas ao observar as leituras indicadas pelo manometro das

vias aéreas durante os testes. Se as leituras cairem, indica que existe uma fuga de gas.

4.5.4 TESTE DE PRECISAO DA VALVULA APL

1. Assegure-se de que o sistema ja estd no modo standby; caso contrario, pressione a tecla de
standby () para acessar a interface de [Standby].

2. Coloque o interruptor de ventilagdo manual/mecanica na posi¢cdo [Manual] (@').

3. Ligue o baldo manual de respiracdo ao conector correspondente no circuito de respiracao.

4. Insira a peca em Y de tubo corrugado na tomada de teste de vazamento da porta do baldo
Manual/espontaneo para bloquear a saida de gas pela pecaem Y.
Gire o botdo de controle da valvula APL para 30 cmH;0.

6. Aperte o botdo de fluxo de oxigénio para encher totalmente o baldo manual/espontaneo.

7. Certifique-se de que as leituras indicadas pelo man6metro das vias aéreas estao no intervalo
entre 20 e 40 cmH;0.

8. Gire o botdo de controle da valvula APL para a posi¢cdo do valor minimo para a pressdo de abertura
da valvula APL (posicdo MIN).

9. Ajuste o fluxo de Oz para 3 L/min, e desligue os outros gases.

10. Assegure-se de que a leitura indicada no mandémetro das vias aéreas é inferior a 5 cmH;0.

11. Pressione o botdo de lavagem de oxigénio e certifique-se de que a leitura indicada pelo

manometro das vias aéreas ndo excede 10 cmH;0.
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12. Gire o botdo do controle de fluxo de O para ajustar o fluxo de O; no minimo, verifique entdo se
a leitura indicada no manémetro das vias aéreas ndo cai abaixo de 0 cmH,0.

4.5.5 INSPECAO E TESTE DA VALVULA DE VERIFICACAO

1. Verifigue se as valvulas permanecem ou ndo uniformes no interior da base quando o sistema esta
desligado.

Ligue o sistema.

Assegure-se de que a pressao do fornecimento de gds é adequada.

Coloque o interruptor de ventilacgdo Manual/Mecanica na posi¢cdo [Mecanico] ().

Inicie a Ventilacdo.

Certifique-se de que a ACGO esta no modo N3o-ACGO.

Verifique se a vdlvula de verificacdo de respiracdo se move ou ndo no ciclo abrir-fechar. Caso

No vk wnN

contrdrio, a vdlvula de verificacdo esta avariada.
4.6 TESTE DO VENTILADOR

m Cuidado: O ventilador deve ser equipado com um sistema de anestesia dentro das normas
IEC 80601-2-13.

1. Assegure-se de que a pressdo do fornecimento de gés é adequada.

2. Certifigue-se de que os parametros relevantes e os limites de alarmes do ventilador estdo
ajustados de acordo com niveis clinicos adequados. Para ajustes especificos, consulte o capitulo
“15.10 Principio e especificagdes do pardmetro do ventilador”.

3. Coloque a chave de controle Manual/mecanico na posi¢cdo [Mecanico].

4. Ligue o baldo de manual a porta do terminal do paciente;

5. Ajuste os parametros, como os diferentes volumes corrente, frequéncias respiratérias e razoes
inspiracdo/expiragdo da Maquina de Anestesia. Observe os valores monitorizados e de ajuste da
Maquina de Anestesia e verifique se os valores reais de volume corrente e expansao do fole do
sistema de respiracao atendem os requisitos clinicos.

4.7 TESTE DO SISTEMA DE TRANSFERENCIA E RECEPCAO DE AGSS

Monte o AGSS devidamente, conforme indicado em 5.10.2 Montar o AGSS, e inicie o AGSS. Verifique
se o flutuador sobe ou ndo e se excede a marca da escala MIN. Se o flutuador encravar durante o
movimento ou ficar danificado, contate o fabricante para obter manutencao.

Cuidado: ndo bloqueie a porta de compensagao de pressao do AGSS durante a verificagao.
Se o flutuador ndo subir, as possiveis causas incluem o seguinte:
1. Aderéncia do flutuador. Coloque o AGSS de cabeca para baixo e verifique se o flutuador se

movimenta para cima e para baixo livremente.

2. O flutuador sobe lentamente. A rede de filtragem pode estar parcialmente entupida. Entre em
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contato com o fabricante para verificagdes e manutengao.

3. Osistema de transferéncia e recepcao AGSS de alto fluxo ndo estd a funcionar ou a taxa de fluxo
de bombear é inferior a 50 L/min (taxa de funcionamento normal). Contate o fabricante para
obter inspecdo e reparacao.

4. Osistema de transferéncia e recepgao AGSS de baixo fluxo ndo estd a funcionar ou a taxa de fluxo
de bombear é inferior a 25 L/min (taxa de funcionamento normal). Contate o fabricante para
obter inspegao e reparagao.

4.7.1 TESTE DE FUGA DE LIGACAO PARA A SAIDA AGSS E DO GAS DE ESCAPE DO IMAQUINA DE ANESTESIA

1. Remova a tampa traseira do aparelho e remova o tubo embutido que esta ligado ao dissipador
de ar.

2. Ligue o conjunto de tubos a testar na entrada do dissipador de ar. Ligue o mandmetro de pressao.
Remova o tubo embutido, ligado ao AGSS, e bloqueie esta porta de modo ao tubo embutido poder
ser ligado a saida do gds de escape.

4. Ventile 10 £ 0,5 ml de ar por minuto no conjunto de tubos a testar. A quantidade de fuga nao
deve ser superior a 100ml/min no sistema de transferéncia e recepgao.

5. Se a quantidade de fuga exceder o valor acima, volte a ligar o conjunto de tubos da saida do gas
de escape e volte a testar de acordo com os passos acima.

4.8 TESTE DO SISTEMA DE SUCCAO A VACUO

|I| Cuidado:
e® Antes de utilizar, deve verificar e garantir que o sistema de sucg¢do a vacuo é qualificado.
e Para a seguranca e saude dos pacientes e de terceiros, o interruptor gerador de pressdo
negativa deve estar na posicdo DESLIGADO antes de abrir a fonte de gas elétrico (ou inserir
no orificio da tomada do terminal), o interruptor de selegio do modo regulador de
pressdao negativa deve estar na posicdo intermédia (posicio DESLIGADO) e o botdo de
regulacao deve girar-se para a esquerda, para a posi¢ao zero.

4.8.1 TESTE DE SUCCAO DE VACUO INTERNO

1. Monte o sistema de recolha do tubo externo com pressdao negativa interna na Maquina de
Anestesia de acordo com as instrugdes de instalacao;

2. Gire o interruptor de acionamento de pressdo negativa para a posicdo DESLIGADO;

Rode o botdo de ajuste de pressao negativa para a esquerda, até ndo poder rodar mais.

4. Abra afonte de 02 e confirme se a pressado da fonte de gas esta dentro do intervalo aplicavel da
Maquina de Anestesia (280-600 kPa);

5. Bloqueie o terminal do paciente do tubo de succdo e gire o interruptor de acionamento de
pressdo negativa para a posicdo TOTAL; observe se a leitura no mandmetro de pressao negativa
atinge os 60 kPa ou superior;

6. Caso ndo haja nenhuma leitura no manémetro de pressdo negativa, verifique se a garrafa de
recolha de liquido, o tubo de succdo, a garrafa de fluxo excessivo e o filtro estdo instalados
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indevidamente ou verifique quanto a danos e fuga de gas;

7. Apds confirmar que a ligagao do circuito de gas esta devidamente ligada e intacta, gire o
interruptor de acionamento de pressdo negativa para a posicdo DESLIGADO e observe se a
pressdo no mandmetro de pressao negativa voltou a zero;

8. Gireointerruptor de acionamento de pressdo negativa para a posicao REGULAR; rode lentamente
0 botdo de pressdo negativa para a direita; observe o mandmetro de pressdo; confirme se a
pressdo pode ser ajustada continuamente e estabilizada a uma determinada pressao;

9. Depois de concluir a inspecdo, gire o botao de ajuste da pressao negativa para a esquerda, para
ajustar a pressao negativa ao minimo;

10. Gire o interruptor de acionamento de pressdo negativa para a posicao DESLIGADO para evitar
desperdicio de gas;

4.8.2 TESTE DE SUCCAO DE VACUO EXTERNO

1. Monte pressao negativa externa na Maquina de Anestesia de acordo com as instrugdes de
instalacdo;

2. Cologque o interruptor de acionamento do gas na posicao DESLIGADO; gire também o interruptor
de acionamento de pressao negativa para a posicao DESLIGADO;

3. Rode o botdo de ajuste de pressao negativa para a esquerda, até ndo poder rodar mais.

4. Abra afonte de 02 e confirme se a pressao da fonte de gas estd dentro do intervalo aplicavel do
sistema de pressdo negativa externo (280-550 kPa);

5. Puxe o interruptor de acionamento do gas para a posicdo LIGADO;

6. Bloqueie o terminal do paciente do tubo de succdo e gire o interruptor de acionamento de
pressdo negativa para a posicdo TOTAL; observe se a leitura no mandmetro de pressao negativa
atinge os 60 kPa ou superior;

7. Caso ndo haja nenhuma leitura no mandmetro de pressdo negativa, verifique se a garrafa de
recolha de liquido, o tubo de succdo, a garrafa de fluxo excessivo e o filtro estdo instalados
indevidamente ou verifique quanto a danos e fuga de gas;

8. Apds confirmar que a ligagdao do circuito de gas esta devidamente ligada e intacta, gire o
interruptor de acionamento de pressdao negativa para a posicdo DESLIGADO e observe se a
pressdo no mandmetro de pressao negativa voltou a zero;

9. Gireointerruptor de acionamento de pressdo negativa para a posicao REGULAR; rode lentamente
o botdo de pressdo negativa para a direita; observe o mandmetro de pressdo; confirme se a
pressdo pode ser ajustada continuamente e estabilizada a uma determinada pressao;

10. Depois de concluir a inspecdo, gire o botdo de ajuste da pressao negativa para a esquerda, para
ajustar a pressao negativa ao minimo;

11. Coloque o interruptor de acionamento da pressao negativa na posicdo DESLIGADO, e coloque o
interruptor de acionamento de gas na posicdo DESLIGADO, para evitar desperdicio de gas.

Nota:

e Consulte o Manual do Usudrio facultado com o sistema de suc¢do a vacuo externo para
obter informacgdo de teste sobre o sistema de sucg¢do a vacuo externo.
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e O sistema de sucgdo a vacuo deve ser inspecionado antes da utiliza¢cao, de acordo com os
requisitos especificados no Manual do Usuario facultado com o sistema de sucgao a
vacuo.

m Cuidado: Durante o teste, observe a ventilacdo de descarga do gas acionado por tras da
Maquina de Anestesia, para garantir ndo esta obstruida.
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CAPITULO 5 — INSTALACAO E CONEXAO

|I| Aviso:
[ ]

Se for utilizado dispositivo eletrociriurgico, mantenha os cabos afastados do sistema de

respiracao, do sensor de oxigénio e de outros componentes da Maquina de Anestesia,
certifique-se de que o dispositivo standby manual/espontidneo da Maquina de Anestesia
esta pronto para utilizar e garanta que o respirador simples (ventilagdo manual por
mascara) esta disponivel no caso do dispositivo eletrocirurgico impedir o uso seguro do
ventilador. Além disso, certifique-se de que todo o dispositivo de suporte vital e de
monitoriza¢dao podem ser utilizados corretamente.

e Se for utilizado dispositivo cirurgico de alta frequéncia, as mascaras antiestaticas ou
condutoras ou tubos de respiragdo podem provocar ferimentos por calor; portanto, nunca
utilize mascaras antiestaticas ou condutoras nem tubos de respiragao.

O dispositivo devera ser instalado por pessoal autorizado e treinado pela Prolife.

e O dispositivo é equipado com uma porta de escape de gas residual. Os usuarios devem
prestar atenc¢ao a eliminagdo dos gases de respiragdo residuais recuperados.

e Apds o absorvente secar, pode apresentar um perigo para o paciente se continuar a ser
utilizado. Devem ser tomadas as precaugoes apropriadas para garantir que a cal sodada
no depdsito de absorgao de CO2 ndo estd seco. Apds cada utilizagdo do sistema, todas as
fontes de gas devem ser devidamente desligadas.

e O dispositivo de anestesia tem uma saida de escape. Durante a utilizagao, preste atencgao
a eliminagao do gas residual de respiragdo descarregado.

5.1 MONTAR O SISTEMA DE RESPIRACAO

|I| Cuidado:

e ApoOs a utilizacdo do dispositivo, preste atenc¢ado a eliminagdo do sistema de respiragao, o
teste do absorvente de CO; no interior do depdsito (absorvente de didxido de carbono) e
de anestésico no interior do Vaporizador de Anestesia para garantir o funcionamento
normal do dispositivo.

e Nao empurre para baixo a coluna do suporte do balao manual, nem pendure objetos
pesados.

e Se a diferencga entre a leitura do mandmetro de pressiao das vias aéreas e o valor do
parametro exibido na tela for grande, entre em contato com o departamento de Suporte
ao Cliente da Prolife.

Estrutura do Sistema de Respiragao:
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1 Porta de expiragao 12 | Brago de suporte do baldo manual
5 Depdsito (de absorvente de didxido de 13 Interruptor de ventilagdo manual/
carbono) mecanica

3 Dispositivo de liberacdo do depdsito 14 | Valvula de verificacdo de inspiracao

4 Valvula de drenagem manual 15 | Porta de inspiracao

5 Tomada de teste de vazamento 16 | Gancho de bloqueio do circuito

6 Gancho do tubo de respiragao 17 | Porta de amostragem de pressao
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7 Valvula de verificacdo de expiracao 18 | Saida de gas descartado
Valvula APL (limitadora de pressao L .

8 o, 19 | Admissao de gas fresco
ajustavel)

9 Manometro de pressdo das vias aéreas 20 | Admissao de gas condutor

10 Porta do baldo manual 21 | Orificio da barra guia

11 Unidade de foles

Estrutura do Adaptador do Circuito:

Barra guia para suporte do circuito

Conector de amostragem de pressao

Conector do gas de transmissdo

Botdo de desmontagem do circuito

Conector de gas fresco

Eixo de controle mecénico/manual

AW N|F

Conector do escape de gds residual

0N U

Placa de aquecimento

5.1.1 MONTAR O SISTEMA DO CIRCUITO DE RESPIRACAO

1. Alinhe o orificio da barra guia na lateral do sistema do circuito de respiragdo com a barra guia do
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2. Pressione o sistema do circuito de respiracdo para o adaptador do circuito forcando de modo ao
sistema do circuito de respiracdo estar ligado ao adaptador do circuito sem espacos. Verifique se
o sistema do circuito de respiragdo ficou bloqueado.

II‘ Aviso: Quando o sistema do circuito de respiracao esta montado no adaptador do circuito,
deve verificar se o sistema do circuito de respiragao esta bloqueado com firmeza. Caso nao
esteja, pode separar-se do adaptador do circuito durante o funcionamento, resultando numa
fuga grave de gas fresco e medicao inadequada dos volumes corrente.

Cuidado:

e Se for muito dificil empurrar o sistema do circuito de respiragao, verifique se as porcas na
parte de baixo do sistema do circuito de respiracdao estdao apertadas. As porcas podem
prender na parte de cima do AGSS se nao estiverem apertadas.

e Se for muito dificil pressionar ou remover o sistema do circuito de respiragao, é necessario
aplicar uma pequena quantidade de dleo lubrificante (massa de flior de alto desempenho
dupont Krytox) nos anéis vedantes de todas as portas de ar do adaptador do circuito.

5.1.2 MIONTAR A COLUNA DE SUPORTE DO BALAO MANUAL

1. Monte a porca de aperto no suporte manual, alinhando o relevo na coluna de suporte com o
relevo no conector do sistema de respiracdao, como mostrado na figura a direita.
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2. Monte o conector da coluna de suporte no conector do sistema de respiracdo, como mostrado

na figura a direita.

5.1.3 MONTAR O BALAO MANUAL

1. Encaixe no baldo manual para cima e aparafuse na coluna de suporte manual.

5.1.4 MONTAR OS COMPONENTES DO FOLE

1. Fixe a parteinferior do saco dobrado na base do fole do sistema de respira¢do, conforme ilustrado
abaixo: Certifique-se de que o saco dobrado esta devidamente ligado a base do fole, verifique se
0 saco dobrado estda ou ndo montado devidamente, conforme os procedimentos seguintes:
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Pressione a lavagem de oxigénio “%*”, o saco dobrado deve ser carregado normalmente e ficar
direito.

Fole
Base do fole
Vedacao

2. Alinhe a baioneta da tampa do fole nas ranhuras do sistema de respiracdo. Pressione a tampa
do fole para baixo até ao fim. Segure na parte exterior da tampa do fole com ambas as maos e
aparafuse na direcdo dos ponteiros do reldgio, conforme ilustrado na imagem a seguir:
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m Aviso: Antes de montar a tampa do fole, verifique se os componentes vedantes do sistema
de respiragdao estao ou nao normais. Se encontrar algum recuo ou deformagdao, monte os
componentes vedantes devidamente antes da tampa do fole ser montada.

5.1.5 MIONTAR O SENSOR DE FLUXO

Existem duas possibilidades de sensores de fluxo: Sensor ndo esterilizavel e sensor esterilizavel em
autoclave a 134°C. Se no sensor estiver gravado 134°C dentro de um circulo com um trago na
diagonal, o sensor é o modelo ndo esterilizavel.

1. Certifique-se de que a direcdo da seta marcada no sensor de fluxo é igual a direcdo do sistema de
respiracdo e que o lado com setas esta virado para cima, conforme ilustrado abaixo:

2. Alinhe o sensor de fluxo com a ranhura e insira na horizontal.

3. Aranhura da juncdo de respiracdo estd alinhada com a ranhura superior e inferior do sensor de
fluxo, conforme ilustrado.
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%

4. Alinhe a juncao de respiracdo e a porca de bloqueio na interface do sensor de fluxo e aperte a

porta de bloqueio girando para a direita.

m Aviso: Aperte a porta de bloqueio do conector de respiracdao quando instala o sensor de fluxo,
caso contrdrio a medigcao do sensor de fluxo pode ser invalida.

5.1.6 MONTAR O TUBO DE RESPIRACAO, A PECAEM Y E A MASCARA

m Cuidado: Para montar o tubo de respiragao, segure os conectores em ambas as extremidades
do tubo de respira¢ao para nao danificar o tubo de respiragao.

1. Ligue a mascara e o filtro a pecaemY.

2. Monte o tubo de expiracao e o tubo de inspiragdo na porta de expiragao e na porta de inspiragao
no sistema de respiragdo respectivamente.
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5.1.7 MONTAR O SENSOR DE OXIGENIO

II‘ Aviso:

e Antes de montar o sensor de oxigénio, verifique se as vedag¢des do sensor de oxigénio se
encontram em boas condig6es. Substitua o sensor de oxigénio por um novo se nao houver
anel de vedacao instalado ou se este estiver danificado.

e A combinacdo de desembalar o sensor de O, deve estar correta, aparafusada na posi¢cao
e ndo enviesado.

e O sensor de oxigénio deve ser montado corretamente; caso contrario, podera ocorrer
vazamento de gdas no sistema de respiragao.

1. Alinhe o sensor de oxigénio com a porta do sensor de oxigénio “0:%” no sistema de respiracdo, e
insira na porta e monte devidamente.

2. Insira um lado do cabo do sensor de oxigénio na tomada do sensor de oxigénio.

3. Insira a outra extremidade do cabo do sensor de oxigénio na porta do sensor de oxigénio “0.%”
correspondente, na maquina principal, conforme ilustrado na imagem a seguir:

5.1.8 MONTAR O MANOMETRO DE PRESSAO DAS VIAS AEREAS
1. Antes de montar o manO6metro de pressdao das vias aéreas, verifique se a ranhura esta

desbloqueada. Se estiver travado, aperte o fixador para abrir a entrada antes de passar ao
préximo passo.
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2. Insira diretamente o manémetro de pressdao das vias aéreas no fecho do conector CPC. O
mandmetro de pressao das vias aéreas esta devidamente montado se ouvir um som “De”.

5.2 INSTALAR O DEPOSITO DE ABSORVENTE DE CO»

m Aviso: Observe as seguintes medidas a serem adotadas por questdes de seguranca:

e Nao utilize o depdsito de absorvente de CO2 com cloroférmio ou tricloroetileno.

e Troque o absorvente com frequéncia para evitar a sedimenta¢ao de gas ndao metabdlico
quando o sistema nao estiver em uso.

e O uso de absorvente de CO, desidratado pode colocar os pacientes em perigo. Devem ser
tomadas medidas preventivas adequadas para garantir que o absorvente de CO; dentro
do depdsito (de absorvente de diéxido de carbono) ndo seque. Todos os abastecimentos
de gas devem ser desligados sempre que terminar de utilizar o sistema.

® O depdsito (de absorvente de dioxido de carbono) descartavel é acondicionado em
dispositivos selados e nao deve ser aberto ou reabastecido com absorvente de CO,.

e Nao permita que a pele ou os olhos sejam expostos a substancia presente no interior do
depodsito de absorvente de CO.. Em caso de contato dos olhos ou da pele com a
substancia, enxague imediatamente as partes afetadas com agua fresca e procure
tratamento médico.

e Se a Maquina de Anestesia nao for equipada com fun¢ao de BYPASS, a troca do
absorvente de CO; durante a ventilagao pode provocar fugas no sistema de respiragao.

e Certifique-se de que monta e bloqueia o depdsito (absorvente de diéxido de carbono)
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devidamente; Caso contrdrio, o paciente pode inalar repetidamente o diéxido de carbono
que esta a expelir.

e Recomenda-se fortemente a monitorizacao da concentrac¢do de CO,. O dispositivo pode
estar ligado a um analisador de CO2 em conformidade com a norma ISO 80601-2-55 para
monitorizar a concentracdo de emissdao de CO,. O analisador de CO; a ser utilizado ndo
precisa ficar limitado a marca PHASEIN. Para detalhes sobre o guia de operagao e as
precaugdes envolvidas, leia os folhetos de especificagbes para acessorios.

e Antes de montar um depdésito (de absorvente de diéxido de carbono), verifique a cor do
absorvente de CO; dentro do depdsito (de absorvente de didxido de carbono), de forma
a determinar se deve ou ndo substituir o absorvente de CO; primeiro.

e Sempre que um caso é concluido ou durante o funcionamento, verifique a cor do
absorvente de CO,. Para detalhes quanto a mudanga na cor do absorvente de CO,,
consulte a etiqueta afixada na embalagem do absorvedor de COz. A cor do absorvente de
CO; podera retornar a coloracao original durante o periodo em que o dispositivo nao
estiver em uso.

e Tome as devidas medidas preventivas para assegurar que o absorvente de CO; nao fique
seco. Todas as valvulas de alimentagao de gis devem ser fechadas assim que o sistema
sair de funcionamento. Se um absorvente de CO, profundamente seco for exposto aos
anestésicos, podera libertar mondxido de carbono (CO) e continuar a utilizar podera
causar danos aos pacientes. Substitua o absorvente de CO; no devido tempo para a
seguranca dos pacientes.

e Limpe o absorvente de CO; e troque a esponja do depdsito (absorvente de diéxido de
carbono) com frequéncia; Caso contrdrio, o pé do absorvente de CO, que assenta no
interior do depdsito (absorvente de didxido de carbono) pode passar para o sistema de
respiragao.

e Limpe a borda do depdsito (absorvente de didxido de carbono) com frequéncia. Caso
contrario, as particulas de absorvente de CO. que se colam na borda podem provocar
fugas no sistema de respiragao.

e Para montar o absorvente de CO,, verifique a borda do depésito (absorvente de diéxido
de carbono), a peca de suporte e o vedante quando a particulas de absorvente de CO;
presas. Caso haja, remova as particulas; caso contrario, pode resultar em fugas no sistema
de respiragao.

Cuidado:

e A mudanga gradual de cor do absorvente no interior do depésito indica a absorgdo de
didxido de carbono. A alteragdo de cor do absorvente é apenas uma indicagdo grosseira.
Aconselhamos a determinar quando trocar o absorvente com base na monitorizagao da
concentracao de diéxido de carbono.

e O absorvente descolorado deve ser eliminado. Se deixar ficar durante vdrias horas, pode
recuperar a sua cor original, dando uma indica¢do enganadora.

® Antes de operar o aparelho, leia as instrugoes de funcionamento na integra.
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e O sistema de respiragdo da Maquina de Anestesia inclui um sistema com circuito
auténomo e um sistema com circuito ndo autéonomo. A diferenca entre eles é que o
primeiro esta equipado com a func¢ao de By-pass.

Verifique se o suporte e a borda do depdsito de absorvente de CO2 estdo impregnados com particulas
de absorvente ou pd. Caso haja, remova. O absorvente de CO2 cheio ndo pode ser superior a marca
“-max-" no depdsito de absorvente de CO2.

Aperte o trinco de captacao do bloqueio do depdsito de absorvente de CO, com a mao esquerda e
gire para a direita para desbloquear o suporte do depdsito, conforme ilustrado na imagem direita.

s

Alinhe o depdsito de absorvente de CO; com a ranhura de montagem do suporte do depésito,
conforme ilustrado na imagem direita.
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Pressione o depdsito de absorvente de CO2 para a extremidade da ranhura de montagem do suporte
do depdsito, até fixar, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Erga a al¢a do suporte até que trave, como mostra a figura a direita:

O depdsito de absorvente de CO2 foi montado com sucesso, como mostrado na figura a seguir:

5.3 TROCAR O DEPOSITO (ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO)

Como o sistema de respiracao inclui um circuito fechado com uma estrutura de By-pass, o gas nao
vazara para a atmosfera durante o processo de substituicdo do depdsito de absorvente de CO,.
Contudo, certifique-se de que, no tempo devido, substitui o absorvente de CO, e o monta de volta
para ndo deixar que ocorra retengao de CO..
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1. Pressione o dispositivo de libertar do depésito de absorvente de CO, para remover o depdsito de

absorvente de CO,, conforme ilustrado abaixo.
il L [P .

2. O absorvente de CO; cheio ndo pode ser superior a marca “-max-" no depdsito de absorvente de
CO,. Verifique se a pec¢a de suporte do depdsito de CO,, o anel vedante e a borda estao

impregnados com particulas de absorvente de CO; ou pé. Caso haja, remova. Pressione o depdsito

)

de absorvente de CO; para a extremidade da ranhura de montagem até fixar ~ * , conforme
ilustrado na imagem a seguir:

5.4 TROCAR O ABSORVENTE DE CO;

m Cuidado:

e A mudanga gradual de cor do absorvente no interior do depdsito indica a absor¢ao de
diéxido de carbono. A alteracao de cor do absorvente é apenas uma indicagao grosseira.
Aconselhamos a determinar quando trocar o absorvente com base na monitorizacdo da
concentragao de diéxido de carbono.
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e O absorvente desbotado devera ser descartado em conformidade com as leis e
regulamentos pertinentes locais ou por meio do sistema de residuos do hospital. Se deixar
ficar durante vdrias horas, pode recuperar a sua cor original, dando uma indicagdo
enganadora. Para evitar equivocos, sugerimos que o absorvente de CO; seja substituido
por um novo antes de cada cirurgia, ou que seja utilizado um monitor de diéxido de
carbono.

e Recomendamos o uso do absorvente de CO; “Medisorb TM”.

1. Desmonte o depdsito de absorvente de CO,, tendo em conta o processo inverso da montagem
do depdsito de absorvente de CO; na secgdo 5.2 do presente capitulo.
2. Dobre o trinco de bloqueio do depdsito de absorvente de CO, com a mao esquerda e gire para a

a
direita, conforme ilustrado, abra o suporte do depdsito e retire com a mao direita jA .

3. Remova o absorvente de CO; desbotado.

4. Coloque o novo absorvente de CO; no depdsito de absorvente de CO; ao longo da periferia
interior para evitar que o absorvente entre no orificio de ventilacdo da peca de suporte, caso
contrario, pode aumentar a resisténcias das vias aéreas.

5. Verifique se a pega de suporte do depdsito de CO», o anel vedante e a borda estao impregnados
com particulas de absorvente de CO; ou pé. Caso haja, remova. O absorvente de CO; colocado
ndo pode ser superior a marca “-MAX-" no depdsito de absorvente de CO,.

6. Consulte o procedimento na secdo 5.2 deste capitulo para voltar a montar o depésito de
absorvente de CO..

|I| Aviso: Para voltar a montar o Depdsito (de absorvente de didxido de carbono) apds a
substituicdo do absorvente (absorvente de diéxido de carbono), ndo deixe de verificar se o
depdsito (de absorvente de didxido de carbono) estd bloqueado, para garantir uma
montagem correta.

|I| Cuidado: O absorvente de CO; ndo deve exceder o nivel “-MAX-" marcado no Depdsito
(absorvente de diéxido de carbono).

5.5 LIGACAO DOS ABASTECIMENTOS DE GAS

A Mdquina de Anestesia é equipada com 2 tipos de tubos de abastecimento de gas (02, N2O e AR) e
cilindro de gds (02, N2O e AR).
E facultado um tipo de configuracdo para o abastecimento do tubo de gas:

e 0Oy NOeAR

Sdo possiveis trés (3) tipos de configuracdo para o abastecimento de cilindro:
o (O

e 0 e N0

e 0OeAR
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|I| Aviso:

® SO é permitida a utilizagdo de abastecimento de gas para uso médico. Outros tipos de
alimentagdo de gas podem conter agua, 6leo ou outras impurezas.

e Se a central de alimentacdo de gas apresentar uma falha, um ou mais equipamentos
ligados podem deixar de funcionar. Caso isso acontega, abra os cilindros em standby
(reserva) para garantir o funcionamento normal da Maquina de Anestesia.

¢ No momento em que a alimentacdao de gas é desligada, a pressao continua presente
dentro dos tubos. Por isso, liberte os gases dos tubos antes de desligar os tubos de gas.

5.5.1 ENTRADAS DA TUBAGEM

A Maquina de Anestesia permite 3 tipos de tubos de abastecimento de gas, nomeadamente O, N,O
e AR. As mangueiras de abastecimento de gas estdo marcadas com cores diferentes, e os conectores
da mangueira de diferentes tipos ndo podem ser trocados entre si. Os passos para ligar as mangueiras
de abastecimento de gas a Maquina de Anestesia estao apresentados abaixo:

1. Para ligar os tubos de alimentagdo de gas, verifique se os anéis de vedagdo dos conectores estao
em boas condicGes. Se estiverem danificados, o tubo ndo podera ser usado e os anéis de vedacao
deverdo ser substituidos; caso contrario, pode haver vazamento de gas.

2. Alinhe a mangueira de abastecimento de gas e o conector com a entrada de abastecimento de
gas na traseira da Maquina de Anestesia e insira.

3. Assegure-se de que as mangueiras de alimentagdo de gas estao devidamente ligadas nas entradas
de gas e aperte as porcas das mangueiras com a mao.

m Cuidado:
® As mangueiras de abastecimento de gas devem cumprir com a norma ISO 5359.
e Os conectores das mangueiras devem cumprir com a norma ISO 9170-1.

5.5.2 ESCAPE DO GAS RESIDUAL

Existem dois componentes de escape, situados na esquerda e traseira da bancada de trabalho,

respectivamente. Existem duas portas de escape - a porta de escape do AGSS e o dispositivo de

geracao PEEP. Para escape dos gases residuais, deve ser adotado o seguinte:

1. Porta de escape PEEP, que pode descarregar diretamente os gases de oxigénio no interior.

2. O diametro exterior do conector de AGSS é 30 mm com um cone de 1:20 Ligue o sistema de
recuperacdo de gas anestésico ou sistema de tratamento de gas residual passivo.

|I| Aviso:

e A porta de exaustao PEEP pode descarregar continuamente pequenas quantidades de
oxigénio. Nunca bloqueie a saida; ou o ventilador anestésico podera nao funcionar.

e Antes de uma operagdo, a Maquina de Anestesia deve ser equipada com um sistema de
recuperagao de gas anestésico em conformidade com a norma IEC 80601-2-13 para
purificar o ar no interior do bloco operatério.

e Se a seu dispositivo de anestesia ndo estiver equipado com AGSS ativo, nao ligue a porta
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de escape do gas residual da Mdaquina de Anestesia ao sistema de eliminacdao de gas
residual ativo do hospital.

5.6 MONTAR O VAPORIZADOR DE ANESTESIA

A Maquina de Anestesia pode ser utilizada com Vaporizadores Anestésicos com mecanismos de
fixacdo e interligacdo da Selectatec® (marca registada da Ohmeda) para gases anestésicos nao
inflamaveis.

|I| Aviso:

e Se o vaporizador for incompativel com a Maquina de Anestesia, o seu desempenho pode
degradar-se. Utilize um vaporizador compativel com o dispositivo.

e Utilize um vaporizador de anestesia conforme a norma IEC 80601-2-13. Para instalacgdo,
adicdao, descarga e outra informagdo sobre o vaporizador de anestesia, consulte as
instrucoes do fabricante do vaporizador de anestesia.

e A posicao do vaporizador de anestesia entre “0” e a escala minima acima de “0” nao esta
disponivel e pode provocar ferimentos acidentais ao paciente.

e Tenha cuidado ao elevar e operar o vaporizador de anestesia durante a instalagdo, uma
vez que o peso do vaporizador de anestesia pode ser superior ao previsto, dependendo
do tamanho do vaporizador de anestesia.

e SO podem ser utilizados vaporizadores da série Selectatec. Para realizar o teste, certifique-
se de que o vaporizador de anestesia esta ja bloqueado.

N3o remova o vaporizador de anestesia bloqueado da Maquina de Anestesia.

e Para montar 2 vaporizadores de anestesia num dispositivo de anestesia, os 2
vaporizadores nao devem ser ligados em simultaneo para controle de concentracgao.

e A Maiaquina de Anestesia pode ser ligada a um analisador de concentraciao de anestesia
conforme a norma ISO 21647. Sugerimos que 0 usudrio possa montar um analisador de
concentracao de anestesia se for utilizado um vaporizador de anestesia, para monitorizar
a emissao da concentragao de anestesia.

e O vaporizador de anestesia nao pode ser utilizado se estiver definido entre “0” e
“LIGADO"”.

m Cuidado:
e Para detalhes sobre a instalacdo/operagdo do vaporizador, consulte o manual do

vaporizador correspondente.

e A pressao atmosférica pode diferir da pressao de calibragao do vaporizador de anestesia,
0 que pode levar a uma emissao de anestésico incorreta. Durante o uso do sistema de
anestesia, o usuario deve monitorizar continuamente a concentragdo de anestésico para
confirmar a precisdo da concentragdo transmitida.

e Se o topo do vaporizador de anestesia ndao for horizontal, remova os vaporizadores de
anestesia e volte a montar. Se o vaporizador de anestesia ndo puder ser colocado na
horizontal na base do vaporizador, nao utilize o sistema.
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Defina a barra de bloqueio do vaporizador de anestesia na posi¢cao de bloqueio.

Eleve cada vaporizador de anestesia o mais afastado possivel, para que possa estar
separado da base do vaporizador. Contudo, nao puxe para a frente. Tenha cuidado! Nao
permita que o vaporizador de anestesia gire na base do vaporizador.

5.6.1 MONTAR O VAPORIZADOR DE ANESTESIA

Nos passos a seguir, a montagem de um evaporador anestésico Draeger Vapor 2000 é apresentada
como um exemplo. Como citado anteriormente a Maquina de Anestesia pode ser montada com
varios outros tipos e marcas de vaporizadores:

1. Segure o vaporizador de anestesia na base do vaporizador da Maquina de Anestesia, e certifique-
se de que o vaporizador de anestesia encaixa por completo na base do vaporizador, sem ficar
espaco, conforme ilustrado abaixo:

2. Gire a barra de bloqueio para a direita para fixar o vaporizador de anestesia na base do
vaporizador, conforme ilustrado abaixo:

.

3. Certifique-se de que o topo do vaporizador de anestesia estd na horizontal. Caso contrario,
remova o vaporizador e volte a instalar.

4. Para voltar a instalar, eleve o vaporizador de anestesia na vertical (90 graus) de modo a ficar
separado da base do vaporizador, mas ndo puxe para a frente. Cuidado para ndo permitir que o
vaporizador de anestesia gire na base do vaporizador.

5. Uma vez que o Vaporizador Anestésico seja separado da placa de base, volte a instalar o
vaporizador e realize os passos 1 a 3. Se o vaporizador anestésico ndo puder ser posicionado
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horizontalmente na base do vaporizador, ndo use o sistema.

6. Tente ativar um ou mais Vaporizadores Anestésicos.

7. Teste cada combinacdo possivel. Se um ou mais Vaporizadores Anestésicos puderem ser
acionados simultaneamente, remova e volte a instalar os Vaporizadores Anestésicos e repita os
passos 1 a 6.

5.6.2 ENCHER O ANESTESICO

Para encher de anestésico, consulte as fichas de especificacao fixas aos vaporizadores de anestesia.

|I| Aviso: Certifique-se de que os anestésicos estao cheios corretamente. Os nomes dos
anestésicos sdo indicados nos vaporizadores e sinalizados com cores diferentes. Se o
anestésico for colocado incorretamente, a concentragao de saida real pode ser alterada.

5.6.3 DRENAR O ANESTESICO

Para drenar o anestésico, consulte as fichas de especificacdo fixas aos evaporadores de anestesia.

Aviso:
e O anestésico drenado do vaporizador ndo deve ser reutilizado e deve ser eliminado como
gquimico perigoso.
e Marque as garrafas que contenham o anestésico drenado do seguinte modo: anestésicos
usados.

5.7 MONTAR OS CILINDROS DE GAS

|I| Aviso:

e Caso ndo utilize uma anilha ou se utilizar uma ou mais anilhas pode resultar em fuga.

e Enquanto a tubagem de abastecimento de gas estiver a ser utilizada; nao coloque a
valvula do cilindro de reserva na posicao “LIGADO”. Caso contrario, o cilindro de gas
podera ser esvaziado e reduzir o abastecimento de gas caso a ventilagdo dos tubos
apresente problemas.

5.7.1 CILINDRO DE GAS (1)

Instale ou troque o cilindro de gas do seguinte modo:
1. Gire a pega da valvula do cilindro de gas para a direita para desligar a valvula do cilindro de gas a
trocar.
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Pega tipo T

4. Remova o cilindro de gas e remova a anilha usada.
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5. Certifique-se de que a saida do cilindro é mantida afastado de todos os artigos que podem ficar

danificados pela liberacdo de gds a alta pressao.

6. Ligue e desligue a valvula do cilindro de gds rapidamente para remover a poeira da saida do
cilindro de gas.

7. Monte a nova anilha vedante composta.

8. Alinhe as posicdes do cilindro de gds e o pino de index.

9. Feche o fecho e aperte a pega tipo T.

10. Teste os cilindros de gas. Para passos especificos, consulte “4.2.1 Teste da tubagem de
fornecimento de gds”.

5.7.2 CILINDRO DE GAS (2)

1. Obtenha a chave de fendas para a valvula do cilindro de gas.

2. Desligue a valvula do cilindro de gas a trocar.
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3. Desaperte a pega tipo T por completo.

4., Abra o fecho.

5. Remova o cilindro de gas e a anilha vedante usada.

6. Remova o vedante de rosca na vélvula do novo cilindro de gas.

7. Certifiqgue-se de que a saida do cilindro é mantida afastado de quaisquer artigos que podem ficar
danificados pela liberagcdo de gds a alta pressao.

8. Ligue e desligue a valvula do cilindro de gas rapidamente para remover a poeira da saida do

cilindro de gas.
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9. Monte a nova anilha vedante composta.

10. Alinhe o cilindro de gas e o pino de index.

11. Feche o fecho e aperte a pega tipo T.

12. Monte os bujdes do cilindro de gas e as anilhas vedantes compostas para todos os fechos do
cilindro de gas.

13. Realize o teste de fugas de alta pressao. Para passos especificos, consulte “4.2.1 Teste da tubagem
de fornecimento de gds”.

5.8 MONTAGEM DOS MODULOS

5.8.1 MONTAR 0 MODULO DE AG SIDESTREAM

1. Insira 0 médulo no compartimento.

2. Pressione o médulo para a posi¢ao até a alavanca na base dar um som “clique”, indicando que o
modulo estd devidamente fixo.

3. Aluzindicadora no mddulo acende-se, indicando que o médulo esta devidamente instalado.
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4. Insira uma extremidade do tubo de escape na saida de escape no mdodulo e rode para a direita,
para apertar.

5. Insira a outra extremidade do tubo de escape na entrada de escape da Maquina de Anestesia. Um
som “clique” indica que o tubo estd devidamente instalado.

6. Insira alinha de amostragem na porta de amostragem.
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5.8.2 MONTAR 0 MODULO CO; SIDESTREAM

Para detalhes, consulte a seccao “5.8.1 Montar o mddulo de AG Sidestream”.
5.8.3 MONTAR 0 MODULO AG+0O; SIDESTREAM

Para detalhes, consulte a secgao “5.8.1 Montar o médulo de AG Sidestream”.
5.8.4 MONTAR 0 MODULO CO2 MAINSTREAM

1. Insira 0 médulo no compartimento.
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2. Pressione o mddulo para a posicdo até a alavanca na base dar um som “clique”, indicando que o
moddulo esta devidamente fixo. A luz indicadora acende-se, indicando que o mddulo esta
devidamente instalado.

3. De acordo com a marca triangular no conector, insira uma extremidade do conector na porta de
amostra.

5.8.5 MONTAR O MODULO AG ARTEMA SIDESTREAM

1. Pressione a captagdo de dgua com firmeza para a tomada de captac¢do de agua, conforme
mostrado na figura:
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Um som “clique” indica que a captacdo de agua estd devidamente instalada.

2. Insira o médulo no compartimento do médulo.

3. Pressione o médulo para a posi¢do até a alavanca na base dar um som “clique”, indicando que o
modulo esta devidamente fixo. A luz indicadora no médulo acende-se, indicando que o médulo
esta devidamente instalado.

4. Insira uma extremidade do tubo de escape na saida de escape no mddulo e rode para a direita,
para apertar.
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5. Insira a outra extremidade do tubo de escape na entrada de escape da Mdaquina de Anestesia.
Um som “clique” indica que o tubo esta devidamente instalado.

6. Insira uma extremidade do tubo de amostragem na porta do tubo de amostragem e rode para a
direita, para apertar.
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5.8.6 MONTAR 0 MODULO AG+02 ARTEMA SIDESTREAM

Para ver o procedimento de instalagdo detalhado, consulte “5.8.5 Montar o médulo AG Artema
Sidestream”.

5.8.7 MONTAR O MODULO BIS

1. Primeiro, cole o sensor BIS (conforme indicado no documento anexo do sensor BIS) a cabeca do
paciente.
2. Ligue o conector do sensor no conector do cabo do dispositivo BISx.

3. Ligue o conector do cabo do dispositivo BISx ao conector do mdédulo BIS, conforme ilustrado:
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4. Pressione o mddulo para a posicao até a alavanca na base dar um som “Clique”, indicando que o
maddulo esta devidamente fixo.

5. Aluzindicadora no médulo acende-se, indicando que o médulo estd devidamente instalado.

5.8.8 DESMONTAR O MODULO DE AG SIDESTREAM

1. Puxe alinha de amostragem, como mostrado na figura a direita.

2. Pressione para baixo o clip na saida de exaustao da Mdaquina de Anestesia para soltar o tubo de
exaustdo, e entdo remova o tubo, como mostrado na figura.
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3. Girar o botdo de aperto do tubo de exaustdo no sentido anti-horario para soltar o botao, e entao
puxe o tubo.

5.8.9 DESMONTAR 0 MODULO CO> SIDESTREAM

Para detalhes, consulte a secgao "5.8.8 Desmontar o mddulo de AG Sidestream”.

5.8.10 DESMONTAR O MODULO AG+0> SIDESTREAM

Para detalhes, consulte a secgao "5.8.8 Desmontar o mddulo de AG Sidestream”.
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5.8.11 DESMONTAR O MODULO CO2 MAINSTREAM

1. Puxe o cabo conector para fora da porta de amostragem.

2. Pressione a aba na parte inferior do médulo para cima e puxe o médulo para fora.

5.8.12 DESMONTAR O MODULO AG ARTEMA SIDESTREAM

1. Rode o tubo de amostra para a esquerda, conforme ilustrado:
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2. Pressione para baixo o clip na saida de exaustdo da Maquina de Anestesia para soltar o tubo de
exaustdo, e entdo remova o tubo, como mostrado na figura:

3. Girar o botdo de aperto do tubo de exaustdao no sentido anti-horario para soltar o botao, e
entdo puxe o tubo.

4. Pressione a aba na parte inferior do mdédulo para cima e puxe o mdédulo para fora.

5. Pressione o fecho para cima, conforme mostrado na figura para remover a captagdo de agua.
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5.8.13 DESMONTAR O MODULO AG+0> ARTEMA SIDESTREAM

Consulte 5.8.12 Desmontar o mdédulo AG Artema Sidestream para ver os passos detalhados de
desmontagem.

5.8.14 DESMONTAR O MODULO BIS

1. Pressione a aba na parte inferior do médulo para cima e puxe o mdédulo para fora.

2. Puxe o conector do cabo do dispositivo BIS do conector do mdédulo BIS, conforme ilustrado:

144

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

3. Mantenha pressionado o botao circular no cabo de interface do paciente com a mao direita.
Puxe o conector do sensor com a mao esquerda, conforme ilustrado:

5.9 SISTEMA DE SUCCAO DE VACUO

5.9.1 MONTAR SISTEMA DE SUCCAO DE VACUO INTERNO

1. Coloque a garrafa de recolha no suporte. Ligue a garrafa de succ¢do e de recolha de acordo com
a marca na garrafa de recolha.

2. Conforme mostrado na figura, rode a porca, instale o copo de fluxo excessivo e insira o tubo de
succdo na interface de protecao contrafluxo excessivo.
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Interface de protecdo contra
fluxo excessivo

3. Ligue o tubo de sucgdo de ambos os lados do filtro. Depois de ligar, ligue uma extremidade do
tubo a tampa de fluxo excessivo e a outra extremidade a garrafa de recolha, conforme ilustrado
abaixo:

m Cuidado:

e Quando instalar o filtro no tubo de suc¢ao, tenha em ateng¢ao se o lado com IN esta
virado para a garrafa de recolha.

e Quando utilizar uma garrafa de recolha, verifique sempre o enchimento da garrafa de
recolha e troque ou limpe o liquido residual na garrafa antes de ficar cheia, para evitar a
interrupg¢ao na sucgao e atraso no tratamento.

5.9.2 IMIONTAR SISTEMA DE SUCCAO DE VACUO EXTERNO

1. Conforme mostrado na figura, ligue a mangueira de abastecimento de oxigénio de reserva a porta
de abastecimento de O, (no caso de acionado por ar, utilize a mangueira de abastecimento de ar
de reserva).
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3. Encaixe a sucgdo de vacuo externo ao apertar os quatro parafusos no suporte.
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4. Ligue a outra extremidade da mangueira de abastecimento de oxigénio de reserva a porta de
succdo de pressdo negativa externa e aperte a porca para fixar.

148

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

5.10 SISTEMA DE TRANSFERENCIA E RECEPCAO DE AGSS

m Aviso:

e O sistema de transferéncia e recep¢dao de AGSS deve funcionar com um sistema de
respiracao conforme a norma IEC 80601-2-13.

e O sistema de processamento deve ser um sistema de sucgcao de pressao negativa de alto
fluxo, baixo vacuo tipo 1H.

5.10.1 ComMPOSICAO DA ESTRUTURA DE AGSS

2 7
6
3
5
4
Ne Notas

Conector do bico de exaustdo de gas residual

Saida de gases de escape AGSS

Conector cénico da mangueira do sistema de transferéncia

Porta de compensagdo de pressao

Corpo principal do sistema AGSS

Flutuador (vermelho)

N (o | B (W N

Botdo de ajuste de fluxo

5.10.2 MoONTAR 0 AGSS

1. Monte o bico conector de exaustao de gases residuais na saida de gas do sistema de respiratdrio:
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2. Pendure um sistema AGSS sobre o suporte AGSS.

3. Ligue a mangueira do sistema de transferéncia ao conector do bocal de escape do gas residual.

4. Ligue o conector cénico de 30 mm da mangueira do sistema de transferéncia a entrada do sistema
AGSS.
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5. Ligue a saida do gds de escape AGSS ao sistema de eliminacdo de gas de escape do hospital,
através de uma mangueira de recuperagao ativa AGSS.

ssh

e

m Cuidado:

e Durante os testes, nao bloqueie a porta de compensagao de pressiao do sistema de
transmissao e absor¢ao AGSS.
e Antes de transportar ou mover, remova o sistema AGSS da Maquina de Anestesia.

5.10.3 SISTEMA DE ELIMINAGAO DO GAS RESIDUAL

1. Osistema de transferéncia e recepgao AGSS é um modelo de baixo vacuo, alto fluxo tipo 1 H, em
conformidade com a norma IEC 80601-2-13. A gama ajustavel do ritmo da bomba do sistema de
transferéncia e recepgdo AGSS é 50~80 L/min.

2. Atransferéncia e recepcao AGSS é de baixo vacuo, baixo fluxo tipo 1 L, em conformidade com a
norma IEC 80601-2-13. A gama ajustavel do ritmo da bomba do sistema de transferéncia e
recepgdo AGSS é 25~50 L/min.
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3. Antes de utilizar, verifique se o sistema de eliminacdo de gas residual € um sistema de eliminacao
de alto fluxo e se é capaz de alcangar o intervalo de fluxo.

4. Antes de utilizar, verifique se o conector do sistema de eliminacdo de gas residual € um conector
de norma BS 6834.

m Cuidado: Durante os testes, ndo bloqueie a porta de compensacao de pressao do sistema de
transmissao e absor¢ao AGSS.

m Cuidado:

e O sistema de transferéncia e recep¢ao AGSS nao pode ser usado com gases anestésicos
inflamaveis.

e Se a mangueira entre o sistema de eliminag¢ao de gas residual e o AGSS estiver bloqueada,
ou o fluxo de extragao do sistema de eliminagao de gas residual for insuficiente, o gas de
escape do sistema de expira¢ao exceder o volume corrente de 1L, especificado na norma
IEC 80601-2-13, ou exceder o fluxo de gas 20 vezes/minuto exigido, ou o sistema de
eliminagdo de gas residual ndao funcionar devidamente, o gas no interior do AGSS pode
exceder 100 ml/min e derramar para a atmosfera. Nesse caso, ndo aconselhamos a
utilizacdao do AGSS.
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CAPITULO 6 — ALARME

6.1 VISAO GERAL

Os alarmes apresentados pela Maquina de Anestesia tém indicagGes audiveis e visuais para o pessoal
de cuidado médico quando os pacientes que utilizam a Maquina de Anestesia mostram alteracgdes
andmalas nos sinais vitais, ou a Maquina de Anestesia ndo consegue funcionar devidamente, devido
a este erro.

Cuidado:
|I| .wao

Quando o dispositivo é ligado, o sistema verifica se os sons de alerta e as luzes de alarme
funcionam em condi¢des normais. Em caso positivo, o dispositivo soa um “bipe” e a luz
do alarme pisca uma vez em amarelo e uma vez em vermelho. Se o funcionamento dos
sons e luzes de alarme forem anormais, ndo use o dispositivo. Entre imediatamente em
contato com o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.

e Caso muiltiplos alarmes ocorram simultaneamente, o dispositivo soara os alarmes sonoros
e exibira os alertas visuais conforme a prioridade.

® O usuario deve ajustar o volume e os limites dos alarmes conforme as condi¢Ges reais dos
pacientes. Ndo confie apenas no sistema de alarme audivel para monitorizar o paciente.
Se o som de alerta for ajustado num volume muito baixo, os pacientes poderdao ser
expostos ao perigo. O usuario deve prestar grande atencdao ao estado clinico real dos
pacientes.

e InformagGes como os parametros fisiologicos e os alertas exibidos na tela do dispositivo
servem apenas como referéncia para o pessoal clinico e ndo devem ser diretamente
considerados como referéncias para o tratamento clinico.

o Pode existir um potencial perigo se forem utilizadas predefinicoes diferentes de alarme
para ele ou dispositivo similar numa sé area.

e O sistema de alarme pode restaurar a definicao do alarme anterior, independentemente
da duragdo da interrupgao elétrica.

6.1.1 TIPOS DE ALARME

Os alarmes dados pela Maquina de Anestesia podem ser divididos em alarmes fisiolégicos, alarmes
técnicos e mensagens de alerta em conformidade com as propriedades dos alarmes.

1. Alarmes fisioldgicos

Os alarmes fisiologicos sdao geralmente disparados caso um determinado parametro fisioldgico do
paciente exceda os limites maximo/minimo de alarme ou caso o paciente apresente uma
excecionalidade fisiolégica. As mensagens de alerta dos alarmes fisioldgicos sdo exibidas na drea de
alarmes fisioldgicos na parte de cima da tela.
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2. Alarmes técnicos

Os alarmes técnicos, também conhecidos como mensagens de erro do sistema, indicam alarmes
disparados caso determinados sistemas ndo funcionem normalmente, ou no caso de os resultados
monitorizados serem distorcidos em fung¢do de defeito no sistema ou operacdo indevida. Mensagens
de alarme de alarmes técnicos sdo exibidas na zona de alarmes técnicos na parte de cima da tela.

3. Mensagens indicadoras

De fato, as mensagens indicadoras ndo caem no ambito de alarmes. Além das mensagens de alarme
fisioldgico e mensagens de alarme técnico, a Maquina de Anestesia pode exibir mensagens
indicadoras, relativas ao estado do sistema. As mensagens indicadoras normalmente ndo dizem
respeito aos sinais vitais dos pacientes. As mensagens indicadoras sdo exibidas na drea de mensagem
indicadora do sistema.

6.1.2 NiVEIS DE ALARME

Conforme a gravidade dos alarmes, os alarmes fisioldgicos dados pela Maquina de Anestesia podem
ser divididos em alarmes de nivel alto, alarmes de nivel médio e alarmes de nivel baixo.

1. Alarmes de Nivel Alto
O paciente encontra-se em condic¢des criticas com possivel risco de vida, devendo ser imediatamente
submetido a tratamento de emergéncia.

2. Alarmes de Nivel Médio
Os sinais fisiologicos do paciente apresentam anormalidades, exigindo que sejam tomadas
providéncias ou realizados tratamentos imediatamente.

3. Alarmes de Nivel Baixo
Os sinais fisioldgicos do paciente apresentam anormalidades, de modo que ha providéncias que
podem ser tomadas ou tratamentos que podem ser realizados.

Os niveis dos alarmes técnicos e alguns alarmes fisiologicos ja vém predefinidos de fabrica nas
maquinas de anestesia e ndo podem ser modificados pelos usudrioes. Os niveis de alguns alarmes
fisioldgicos podem ser modificados.

6.2 INDICACOES DE ALARME

Quando ocorre um alarme, a Maquina de Anestesia indica o usuario através das seguintes indica¢des
audiveis e visuais:

® Alarmes visuais

e Alarmes audiveis

e Mensagens de alarme

® Parametros intermitentes

Os niveis de alarme nos alarmes visuais, sonoros e nas mensagens de alarme sdo apresentados de
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formas distintas, conforme cada caso.
6.2.1 ALARMES VISUAIS

Quando ocorre um alarme, a luz do alarme indica alarmes de diferentes através de diferentes cores
e sequéncias de intermiténcia.

o Alarmes de nivel alto: Vermelho, frequéncia de intermiténcia 2,5 Hz.

e Alarmes de nivel médio: Amarelo, a frequéncia de intermiténcia é 0,625 Hz.

e Alarmes de nivel baixo: Amarelo, sempre ligado, sem intermiténcia.

6.2.2 ALARMES AUDIVEIS

Quando ocorre um alarme, a Maquina de Anestesia indica alarmes de diferentes através de diferentes
caracteristicas de som.

e Alarmes de nivel alto: Di-Di- Di - Di - Di ----- Di - Di - Di - Di - Di.

e Alarme de nivel médio: Di - Di - Di.

e Alarmes de nivel baixo: Di.

e Informacdo: Do

6.2.3 MENSAGENS DE ALARME

As mensagens de alarme sdo exibidas na area de alarme fisioldgico ou drea de alarme técnico da
Maquina de Anestesia quando ocorre um alarme. O sistema adota diferentes cores de fundo para
diferenciar os niveis das mensagens de alarme.

e Alarmes de nivel alto: Vermelho

e Alarme de nivel médio: Amarelo

e Alarme de nivel baixo: Amarelo

e Informacdo: sem fundo, exceto alarme de médulo desligado amarelo.

As seguintes marcas sao adicionadas antes das mensagens de alarme para diferenciar as mensagens
de alarme de nivel:

e Alarmes de nivel alto: !!!
e Alarme de nivel médio: !!
e Alarme de nivel baixo: !
[ J

IIIII

Informagdo: sem marca
6.2.4 PARAMETROS INTERMITENTES
Na ocorréncia de um alarme de parametro, o parametro pode oscilar, piscando uma vez por segundo.
6.2.5 ICONE DO ESTADO DE ALARME

Além dos modos de alarme acima mencionados, o seguinte icone do estado de alarme também pode

~ 4
ser exibido na tela para indicar o estado de alarme EA O icone indica que o som do alarme esta
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temporariamente silenciado, silenciar temporario 120 S.

6.3

AJUSTAR O VOLUME DO ALARME

Na tela, selecione [Alarme] - [Som] - Acesse ao menu [Volume].

Selecione um volume entre 1~8. “1” indica o volume minimo e “8” o volume maximo.

H

Aviso:

e Quando utilizar o dispositivo, ndo dependa apenas dos alarmes audiveis. Se o tom de
alarme estiver ajustado para um volume inferior, a seguranca do paciente pode estar em
perigo. Manter o paciente sob vigilancia proxima é a forma mais segura.

O volume do som do alarme minimo pode ser ajustado no modo de manutengao.

Clique em predefinicao do sistema, quando o volume do alarme minimo definido é
inferior ou igual ao nivel 5, o volume do alarme é restaurado para o nivel 5; quando o
valor definido é restaurado ou quando o volume do alarme minimo definido é superior
ao nivel 5, o volume do alarme é restaurado para o volume do alarme minimo quando o
valor definido é restaurado.

6.4 AJUSTAR OS LIMITES DO ALARME

H

6.4
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Cuidado:

e Quando o valor do parametro é superior ao limite do alarme alto ou inferior ao limite do
alarme baixo, sera ativado um alarme.

o Clique em predefinicdo do sistema, o limite alto e baixo do alarme do parametro
ventilagdo é restaurado para o limite alto e baixo do alarme predefinido, correspondendo
ao tipo de paciente.

e Quando utilizar o dispositivo, certifique-se sempre de que os limites do alarme estao
definidos para valores adequados. Defina o limite do alarme alto e o limite do alarme
baixo conforme os requisitos clinicos. Se as definigdes estiverem além do intervalo valido,
o sistema de alarme pode nao ser eficaz.

.1 AJUSTAR OS LIMITES DO ALARME DO VENTILADOR

Na tela, selecione o menu [Alarme] = [ventilador].

Na tela do alarme do ventilador, defina um a um o alarme [Limite alto] e [Limite baixo] dos
parametros como [MV], [Ppico], [FiOz] e [VT].

Ou selecione [Limite de alarme predefinido] para utilizar os limites de alarme alto/baixo
predefinidos.
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Faixa de ajuste do Limite alto e do Limite baixo de alertas:

Waveform

Ventilator

El

High Limit

MV(L/min}

Ppeak{cmHZ0)

TV(mil)

Load Default Alarm Limit

Ajuste dos alarmes do ventilador

. L. L. Alarme Alarme Tamanho
Parametr Limite Limite . . ]
. padrao padrao Unidade | da
o alto baixo . . L.
adulto infantil variagcao
1 (Limite
0~(Limite | 1 (Limite baixo) (, .
MV 2~100 o baixo) 5 L/min 1
alto-2) 10 (Limite alto) o
(Limite alto)
L 10 (Limite 8 (Limite
0~(Limite ) ]
2~100 Ito-2) baixo) 50 baixo) 40 cmH,0 1
alto-
(Limite alto) (Limite alto)
o 0,8 (Limite
o 1,0 (Limite ]
i 0~ (Limite . baixo)
Ppico 0,2~9,8 baixo) o kPa 0,1
alto-0,2) o 3,9 (Limite
4,9 (Limite alto)
alto)
o 10 (Limite 8 (Limite
0 ~ (Limite . .
2~98 Ito - 2) baixo) baixo) 39 mbar 1
alto -
49 (Limite alto) | (Limite alto)
o 21 (Limite 21 (Limite
) 8~(Limite ) )
FiO2 20~105 alto-2) baixo) 103 baixo) 103 % 1
(Limite alto) (Limite alto)
L 5 (Limite baixo) | 5 (Limite
0~(Limite L .
VT 5~1600 Ito-5) 1000 (Limite baixo) 200 mL 5
alto-
alto) (Limite alto)

Aviso:
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e Se um alarme for eliminado no modo manual, os alarmes como montante de ventilagao
por minuto e volume corrente de expira¢ao nao serao ativados.

e A configuracdo do alarme pode ser salva antes e apds o desligamento por 30S, e a
configuragdo antes do desligamento pode ser mantida.

6.4.2 AJUSTAR OS LIMITES DO ALARME CO>

1. Na tela, selecione o menu [Alarme] = [CO2].
2. Na tela do alarme CO;, defina o [Limite alto] e [Limite baixo] para os alarmes [FiCO:] e [EtCO2],
conforme ilustrado abaixo:

Waveform Alarm

High Limit

Low LimiC

Ventilator

RCO2{mmHqg)

ELCO2{mmHg)
Alarm Level

m

CO2Z Module Alarm

Ajuste dos alarmes de Didxido de Carbono

Faixa de ajuste do Limite alto e do Limite baixo de alertas:

RESPIRONICS CO2:

L. L. Alarme Alarme Tamanho
. Limite Limite N N
Parametro . padrao padrao Un da Obs.
alto baixo . i L
adulto infantil variacao
o 0 (Limite 0 (Limite
(Limite ] ]
i . baixo) baixo)
FiCO, baixo+1) |0~74 o o mmHg |1 Nenhum
~76 4 (Limite 4 (Limite
alto) alto)
EtCO; (Limite 0~ 25 25 (Limite | mmHg |1 Nenhum
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baixo+2) | (Limite | (Limite baixo)
~ 150 alto - baixo) 50 (Limite
2) 50 alto)
(Limite
alto)
MASIMO CO::
L. L. Alarme Alarme Tamanho
. Limite Limite N N
Parametro . padrao padrao Un da Obs.
alto baixo . . L.
adulto infantil variagcao
o 0 (Limite 0 (Limite
(Limite . .
. . baixo) baixo)
FiCO; baixo+1) | 0~97 o o mmHg |1 Nenhum
~o9 4 (Limite 4 (Limite
alto) alto)
25
L 0~ (Limite 25 (Limite
(Limite . . .
] (Limite | baixo) baixo)
EtCO; baixo+2) o mmHg |1 Nenhum
~190 alto— 50 50 (Limite
2) (Limite alto)
alto)

6.4.3 AJUSTAR OS LIMITES DO ALARME BIS

1. Na tela, selecione o menu [Alarme] = [BIS].

2. Na tela do alarme BIS, defina o [Limite alto] e [Limite baixo] para o alarme [BIS], conforme

ilustrado abaixo:

Waveform

Ventilator

Alarm Level

BIS Module Alarm
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Ajuste dos alarmes de BIS

L. L. Alarme Alarme Tamanho
. Limite Limite - -
Parametro . padrao padrao Un da Obs.
alto baixo . . L.
adulto infantil variacao
20 (Limite | 20 (Limite
baixo) baixo)
BIS 2~100 0~98 o o / 1 Nenhum
70 (Limite | 70 (Limite
alto) alto)

6.4.4 AJUSTAR OS LIMITES DO ALARME AG

1. Na tela, selecione o menu [Alarme] = [AG].
2. Defina o [Limite alto] e o [Limite baixo] dos parametros de [FiN,0], [EtN,0], [FiEnf] e [EtEnf] na
tela Alarme [AG]. Veja a imagem seguinte:

High Lim#

Lo Limnit

Definir o Alarme de Gds Anestésico

Faixa de ajuste do Limite alto e do Limite baixo de alertas:

. L. L. Alarme Alarme Tamanh
Paramet Limite Limite - -
. padrao padrao Un oda Obs.
ro alto baixo . . L.
adulto infantil variacao
o O (Limite | O (Limite
(Limite o~ . .
. . . baixo) baixo)
FiCO; baixo+2) (Limite o o mmHg 1 Nenhum
4 (Limite | 4 (Limite
~99 alto -2)
alto) alto)
(Limite o~ 25 25
EtCO; baixo+2) (Limite (Limite (Limite mmHg 1 Nenhum
~190 alto—2) baixo) baixo)
160

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

50 50
(Limite (Limite
alto) alto)
o O (Limite | O (Limite
(Limite 0% ~ ] )
] o baixo) baixo)
. baixo+2 (Limite
iN2 b enhum
FiN2O %) alto 53 53 % 1 Nenh
A _
(Limite (Limite
~ 100% 2%)
alto) alto)
o O (Limite | O (Limite
(Limite 0% ~ . .
) o baixo) baixo)
baixo+2 (Limite
2 b enhum
EtN.O %) alto 55 55 % 1 Nenh
A _
(Limite (Limite
~100% 2%)
alto) alto)
. o O (Limite | O (Limite
Inalagcdo (Limite 0% ~ . )
) o baixo) baixo)
de AA baixo+0, (Limite
2,0 2,0 % 0,1 Nenhum
(Hal, Enf 2%) alto - L L
(Limite (Limite
e Iso) ~25,0% 2,0%)
alto) alto)
o L 0 (Limite | O (Limite
Expiraga (Limite 0~ . .
) o baixo) baixo)
ode AA baixo+0, (Limite
5,0 3,0 % 0,1 Nenhum
(Hal, Enf 2%) alto - L L
(Limite (Limite
e Iso) ~25,0% 2,0%)
alto) alto)
L 0 (Limite
(Limite 0% ~ .
~ . . - baixo)
Inalagcdo baixo+0, (Limite Inalagao
5,0 % 0,1 Nenhum
de Sev 2%) alto- de Sev o
(Limite
~25,0% 0,2%)
alto)
(lelte 0% ~ 0 (lelte
Expiraca baixo+0, (Limite Expiracga baixo)
6.0 % 0,1 Nenhum
odeSev |2%) alto- o de Sev I: "
~25,0% | 0,2%) (Limite
alto)
o 0 (Limite
(Limite 0% ~ )
N . . . baixo)
Inalagdo baixo+0, (Limite Inalagao
6,0 % 0,1 Nenhum
de Des 2%) alto- de Des o
(Limite
~25,0% 0,2%)
alto)
(Limite 0% ~ 0 (Limite
Expiraga baixo+0, (Limite Expiraga baixo)
7.0 % 0,1 Nenhum
odeDes |2%)~25,0 | alto- o de Des I: )
% 0,2%) (Limite
alto)
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6.5 AJUSTAR OS NiVEIS DO ALARME

Defina o nivel de alarme de CO;: Selecione o menu [Alarme] = [CO;] = [Nivel de alarme]. CO; [limite
alto]. O nivel de alarme pode ser definido como [Médio], o nivel intermediario padrao e ndo pode ser
modificado.

Defina o nivel de alarme do gas anestésico: Selecione o menu [Alarme] - [Gas anestésico] — [Nivel
do alarme]. Gas anestésico Os niveis de alarme [Limite alto] e [Limite baixo] podem ser distinguidos
da seguinte maneira:

e Alarme de limite superior de EtN,O (alto, médio, baixo)

e Alarme de limite alto EtAA (alto, médio)

® AG FiAA, FiN2O limite alto para alarme intermediario

® AG FiAA, FiN20 limite baixo para alarme de nivel baixo

Ajustar o nivel do alarme BIS:
1. Selecione o menu [Alarme] = [BIS] = [Nivel de alarme].
2. Defina o [Limite alto ] de BIS para [Alto], [Médio] ou [Baixo].

6.6 SILENCIAR ALARME

6.6.1 SILENCIAR O ALARME

Pressione a tecla E de silenciar alarme para colocar o sistema no estado de alarme silenciado,
nomeadamente todos os tons do alarme do sistema serdo desativados e o icone “AY” e a contagem
decrescente de 120 s sdo exibidos no canto superior direito da tela.

|I| Cuidado:
o No estado alarme silenciado, todos os modos do alarme funcionam normalmente exceto
o alarme audivel.
e No estado alarme pausado, mesmo se houver um novo alarme técnico ou alarme
fisioldgico, o alarme continua suspenso.
e Assim que a contagem decrescente de 120s terminar, o sistema sai automaticamente do
estado de alarme silenciado atual e reativa o alarme audivel.

6.6.2 CANCELAR ALARME SILENCIADO

Se pressionar a tecla de silenciar alarme, o sistema ird sair do estado de alarme silenciado atual e

reativa o alarme e o icone de alarme silenciado [‘] e a contagem decrescente de 120 s exibidos no
canto superior da tela desaparecem em simultaneo.

6.7 AJUSTAR O INTERRUPTOR DO ALARME

Ajustar o interruptor do alarme do mddulo CO3:
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1. Selecione o menu [Alarme] = [CO.].

2. Ajuste o alarme do médulo CO; para [LIGADO] ou [DESLIGDO].
Ajustar o interruptor do alarme do mdédulo AG:

1. Selecione o menu [Alarme] = [AG].

2. Ajuste o alarme do mdédulo AG para [LIGADO] ou [DESLIGDO].

Ajustar o interruptor do alarme do mdédulo BIS:
1. Selecione o menu [Alarme] = [BIS].
2. Ajuste o alarme do mddulo BIS para [LIGADO] ou [DESLIGDO].

m Cuidado: quando a Maquina de Anestesia estd totalmente sem energia ou desligada, o
interruptor do alarme do médulo nao pode ser eliminado.

6.8 MEDIDAS QUANDO OCORRER UM ALARME

Se a Maquina de Anestesia disparar um alarme, tome as providéncias correspondentes seguindo os
seguintes passos:

1. Verifigue o estado do paciente.

Verifigue os parametros de alarme ou os tipos de alarme.

Descubra as causas do alarme.

Tome medidas para eliminar a condigao do alarme.

vk wnN

Verifigue se a condi¢do do alarme esta ou ndo corrigida.

Para medidas especifico para cada alarme, consulte “Capitulo 7 - Alarmes fisioldgicos e alarmes
técnicos”.

6.9 TESTAR O SISTEMA DE ALARME

O sistema de alarme inclui trés tipos de alarmes, isto é, alarme fisiolégico, alarme técnico e
mensagem indicativa respectivamente. Pode testar o sistema de alarme através da condigao de
alarme visual, audivel, intermiténcia de parametro e mensagem. Por exemplo:

1. Faca preparacgOes de acordo com “Procedimentos de Medicdo e Teste” no Capitulo CO;, e acesse
a tela do Alarme [CO;] para definir o [Limite alto] e [Limite baixo] dos parametros de [FiCO],
[EtCO2] como 15 mmHg e 6 mmHg respectivamente.

2. Na tela, selecione [Alarme] = acesse ao menu de [Som] e [Indicar volume do som], e ajuste o
volume para “0~7".

3. Quando os valores medidos excedem o limite alto e o limite baixo do alarme, selecione [Alarme]
-> [CO.] = [Nivel do alarme], e ajuste o [Nivel do alarme] para [Alto] e [Médio] respectivamente.
Observe as alteragdes do som, luz e intermiténcia de parametro. Veja os conteldos de “Alarmes
visuais”, “Alarmes audiveis”, “Intermiténcia do parametro” no presente capitulo para mais
detalhes. Entretanto, indica que CO; estd excessivo ou é insuficiente na drea do alarme fisiolégico.

4. Em condicdo normal, quando os valores medidos excedem o limite alto ou limite baixo do alarme,
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o equipamento ird fornecer indicacdes na forma de luz, som e mensagem e o atraso médio do
alarme ndo excede 5 segundos.

5. Retire o tubo de amostragem de CO; da Maquina de Anestesia e a seguinte mensagem aparecera
na caixa de mensagem de alarme técnico: Sem tubo de adsorcao.

m Atengao: Quando varios alarmes sao ativados ao mesmo tempo, o sistema apresenta apenas
as indicagoes visuais e audiveis do alarme do nivel mais alto.
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CAPITULO 7 — ALARMES FISIOLOGICOS E ALARMES TECNICOS

A maioria das mensagens fisioldgicas e técnicas essenciais estdo listadas neste capitulo. Contudo,

algumas mensagens de alarme ndo estdo necessariamente listadas.
Atencao: Neste capitulo, H indica nivel alto, M indica nivel médio, L indica nivel baixo.

As medidas correspondentes estdo listadas para cada mensagem de alarme. No caso de o problema
persistir apds tomadas ac¢les, entre em contato com o departamento de Suporte ao Cliente da

ProlLife.

7.1 ALARMES FISIOLOGICOS

Mensagens de | Nivel do .
Causas e Medidas
Alarme Alarme
Pressdo pico das vias aéreas (Ppico) superior ao valor definido do
Pressado alta H limite de alarme alto. Reduza o valor definido do volume corrente
ou aumente o valor definido do limite de alarme de Pressdo alta.
Pressdo pico das vias aéreas Ppico inferior ao valor definido do
. . limite de alarme Pressdo baixa (durando 20 segundos). Aumente o
Pressdo baixa H o o
valor definido do volume corrente ou reduza o valor definido do
limite de alarme de Pressdo baixa.
O valor MV é superior ao limite do alarme alto. Reduza o volume
MV alto M corrente, abrande a frequéncia respiratdria ou aumente o limite
do alarme alto.
O valor MV é inferior ao limite do alarme baixo. Aumente o
MV baixo M volume corrente, aumente a frequéncia respiratéria ou reduza o
limite do alarme baixo.
O valor do Volume corrente de expiragao é superior ao limite do
VTexp alto H alarme alto. Reduza o volume corrente predefinido ou aumente o
limite do alarme alto.
O valor do Volume corrente de expiracdo é inferior ao limite do
VTexp baixo H alarme baixo. Aumente o volume corrente predefinido ou reduza
o limite do alarme baixo.
FiO, al M O valor FiO; é superior ao limite do alarme alto. Reduza o fluxo de
102 alto oxigénio de gas fresco ou aumente o limite do alarme alto.
0, bai O valor FiO; é inferior ao limite do alarme baixo. Aumente o fluxo
Fi02 baixo H de oxigénio de gas fresco ou reduza o limite do alarme baixo.
Sdo satisfeitas duas (2) condi¢Oes de ativacdo em simultaneo:
Apneia M 1. A pressdo das vias aéreas é continuamente inferior a (PEEP +3)
c¢cmH,0 durante mais de 30 segundos.
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2. O volume corrente de expiragao é continuamente inferior a 10
ml durante mais de 30 segundos.

Aumente os valores definidos do volume corrente e da frequéncia

respiratdria, ou ajuste para modo manual/ espontaneo.

Apneia >2min

N3o ocorre respiracdo dentro dos ultimos 120 segundos. Verifique
o estado do paciente. Utilize o modo manual/espontaneo para
auxiliar o paciente a respirar. Verifique se nenhum tubo cai ou

nao.
Limitagao L ) L L
de O valor pressao é superior ao Plimite. Aumente o Plimite ou
5 reduza o volume corrente ou o ritmo respiratério.
pressao
No circuito respiratorio, o valor pressdo é superior a pressdo das
Pressdo vias aéreas continuas. Se a pressao das vias aéreas continuas for
continua excessiva, o equipamento indica um alarme que dura 15
segundos.
A pressdo é 10 cm de H,O inferior a pressdo atmosférica.
Verifigue se o paciente estd ou ndo a ter uma respiracao
Pressdo autonoma. Aumente o fluxo de gas fresco. Verifique se existe
negativa fluxo de ar alto suficiente ou ndo através do sistema de

recuperacao. Caso haja, verifique a valvula de alivio de pressao
negativa no receptor.

Ventilacdo de

Impossivel detectar a respiracdo do paciente durante o tempo de
Apneia definido e a ventilacdo para apneia esta em curso.

apneia Verifique a respiracao do paciente ou aumente a definicdo do
tempo de apneia.
A concentracdo de EtCO; é superior ao limite alto do alarme.
EtCO; alto . N
Aumente o limite alto da definicdo do alarme.
) A concentragdo de EtCO; é inferior ao limite baixo do alarme.
EtCO; baixo . . N
Reduza o limite baixo da defini¢gao do alarme.
i A concentracdo de FiCO; é superior ao limite alto do alarme.
FiCO; alto . N
Aumente o limite alto da definicdo do alarme.
) ) A concentracdo de FiCO; é inferior ao limite baixo do alarme.
FiCO; baixo o ] oL
Reduza o limite baixo da defini¢gao do alarme.
(Quando utiliza 0 médulo com sensor de oxigénio paramagnético)
FiO; alto o valor FiO; é superior ao limite alto do alarme. Reduza o fluxo de
02 no ar fresco ou aumente o limite alto da definicdo do alarme.
(Quando utiliza 0 médulo com sensor de oxigénio paramagnético)
FiO, bai o valor FiO; é inferior ao limite baixo do alarme. Aumente o fluxo
102 DbalXxo .. . .~
de Oz no ar fresco ou reduza o limite baixo da definicdo do
alarme.
EENO alt A concentracdo de EtN,0 é superior ao limite alto do alarme.
20 alto .. e e
Reduza o fluxo de N,O ou aumente o limite alto da definicdo do
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alarme.

A concentracdo de EtN,O é inferior ao limite baixo do alarme.

EtN,O baixo Aumente o fluxo de N0 ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.

A concentracdo de FiN2O é superior ao limite alto do alarme.
FiN20 alto Reduza o fluxo de N,O ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de FiN,O é inferior ao limite baixo do alarme.
FiN20 baixo Aumente o fluxo de N;O ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.

A concentracdo de EtHAL é superior ao limite alto do alarme.
EtHAL alto Reduza o fluxo de HAL ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentragao de EtHAL é inferior ao limite baixo do
ETHAL baixo alarme. Aumente o fluxo de HAL ou reduza o limite baixo da

definicdo do alarme.

A concentracdo de FiHAL é superior ao limite alto do alarme.
FiHAL alto Reduza o fluxo de HAL ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentragao de FiHAL é inferior ao limite baixo do
FiIHAL baixo alarme. Aumente o fluxo de HAL ou reduza o limite baixo da

definicdo do alarme.

A concentracdo de EtENF é superior ao limite alto do alarme.
EtENF alto Reduza o fluxo de ENF ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de EtENF é inferior ao limite baixo do alarme.
EtENF baixo Aumente o fluxo de ENF ou reduza o limite baixo da defini¢cdo do

alarme.

A concentracdo de FiENF é superior ao limite alto do alarme.
FiENF alto Reduza o fluxo de ENF ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de FiENF é inferior ao limite baixo do alarme.
FIENF baixo Aumente o fluxo de ENF ou reduza o limite baixo da defini¢cdo do

alarme.

A concentracdo de EtISO é superior ao limite alto do alarme.
EtISO alto Reduza o fluxo de ISO ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de EtISO é inferior ao limite baixo do alarme.
EtISO baixo Aumente o fluxo de ISO ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.
FilSO alto A concentragdo de FilSO é superior ao limite alto do alarme.

Reduza o fluxo de ISO ou aumente o limite alto da definicdo do
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alarme.

A concentracdo de FilSO é inferior ao limite baixo do alarme.
FilSO baixo L Aumente o fluxo de ISO ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.

A concentracdo de EtSEV é superior ao limite alto do alarme.
EtSEV alto M Reduza o fluxo de SEV ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de EtSEV é inferior ao limite baixo do alarme.
EtSEV baixo M Aumente o fluxo de SEV ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.

A concentracdo de FiSEV é superior ao limite alto do alarme.
FiSEV alto M Reduza o fluxo de SEV ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de FiSEV é inferior ao limite baixo do alarme.
FiSEV baixo L Aumente o fluxo de SEV ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.

A concentragdo de EtDES é superior ao limite alto do alarme.
EtDES alto M Reduza o fluxo de DES ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de EtDES é inferior ao limite baixo do alarme.
EtDES baixo M Aumente o fluxo de DES ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.

A concentracdo de FiDES é superior ao limite alto do alarme.
FiDES alto M Reduza o fluxo de DES ou aumente o limite alto da definicdo do

alarme.

A concentracdo de FiDES é inferior ao limite baixo do alarme.
FiDES baixo L Aumente o fluxo de DES ou reduza o limite baixo da definicdo do

alarme.

O valor de BIS é superior ao limite alto do alarme. Verifique o
BIS alto M abastecimento de anestésico. Aumente a taxa de fluxo de

anestésico ou o limite alto do alarme.

O valor de BIS é inferior ao limite baixo do alarme. Verifique o
BIS baixo M abastecimento de anestésico. Reduza a taxa de fluxo de

anestésico ou o limite baixo do alarme.

7.2 ALARMES TECNICOS

7.2.1 ALARMES DE MONITOR

Mensagens de Nivel do | Causas e Medidas

Alarme Alarme

Calibrar o L Nao foram encontrados dados de calibragdo na meméria ou
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sensor de fluxo

dados de calibragao incompativeis. Utilize o modo
manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar. Calibrar o
sensor de fluxo.

Calibrar o N3o foram encontrados dados de calibragdo na memdria ou

sensor de dados de calibracdo incompativeis. Utilize o modo

pressao manual/espontdneo para auxiliar o paciente a respirar. Calibrar o
sensor de pressao.

Calibrar o N3o foram encontrados dados de calibragdo na memdria ou

sensor de O3

dados de calibragcdo incompativeis. Calibrar ou trocar os sensores
de oxigénio.

Falha de
alimentacao

Avaria da valvula de 12 V de trés vias, vdlvula de seguranca de 5V
ou 12V, vélvula proporcional de 7,5V, tensdo de referéncia AD
interna de 3,3 V e tensdo de referéncia AD externa de 2,5V, pelo
menos uma fonte de alimentac¢do de uma via. Utilize o modo
manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar. Contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife

Erro de
Auto verificacdo

Erro de hardware MCU. Contate o departamento de Suporte ao
Cliente da Prolife.

Falha do
Temporizador

O temporizador do alarme externo queimou e esta avariado.
Contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife

do Alarme

Avaria do O ADC interno esta avariado. Contate o departamento de Suporte
conversor ao Cliente da ProlLife

A/D interno

Avaria do O ADC externo esta avariado. Contate o departamento de Suporte

conversor A/D
externo

ao Cliente da Prolife.

Falha da valvula

Ligacdo ou controle da valvula zero avariado. O aparelho continua

zero a funcionar, mas a monitorizagao nao é de confianga. Utilize o
modo manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar, caso
necessario.

Avaria da Ligacdo ou controle da valvula de expiracdo avariado. Utilize o

valvula de modo manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar.

expiragao Contate o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.

Avaria da Existe ligacdo ou avaria de controle na vélvula de fluxo. Utilize o

valvula de fluxo

modo manual/espontdneo para auxiliar o paciente a respirar.
Contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Avaria da Ligacao da valvulade seguranga avariada. Utilize
valvula de o modo manual/espontaneo para auxiliar o paciente a
seguranga respirar. Contate o departamento de Suporte ao Cliente da
ProlLife.
Avaria do Ligacdo ou controle da valvula de seguranga avariado. Utilize o
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controle da
valvula de
seguranca

modo manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar.

Sem pressao de
02

Pressdo do abastecimento de oxigénio inadequada. Certifique-se
que estd ligado o abastecimento de O, de pressdo adequada; Se
estiver ligado um abastecimento de ar, pode utilizar o modo
manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar.

Sem sistema
respiratorio

O sistema respiratdrio ndo esta montado, ou os cabos de ligacdo
da montagem do sistema respiratorio estdo ligados
incorretamente. Contate o departamento de Suporte ao Cliente
da Prolife.

Avaria de
lavagem de O;

O botdo de “Lavagem de O;” ndo pode ser pressionado. Ou a
lavagem de oxigénio ndo pode ser iniciada apds pressionar o
botdo. Contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

ACGO em uso

O ACGO esta a ser utilizado. Verifique a condicdo da cobertura do
ACGO.

Ligue o sensor
de 0,

O sensor de oxigénio ndo esta ligado ou esta ligado
incorretamente ao cabo. Certifique-se de que o sensor de
oxigénio e os cabos estdo ligados.

Troque o sensor
de oxigénio

Sensor de oxigénio gasto ou avariado. Troque o sensor de
oxigénio.

Avaria do
sensor de fluxo

Respiratorio do sensor de fluxo ou respiracdo além do intervalo. O
aparelho continua a funcionar, mas a precisdo é baixa. Calibrar ou
trocar sensor de fluxo

Verifique o
sensor de fluxo

O sensor de inalacdo ou de exalacdao tem fluxo invertido, verifique
o sensor de fluxo.

Falha do sensor
de pressao

Avaria do sensor de pressdo ou anormal a zero. Utilize o modo
manual/espontdneo para auxiliar o paciente a respirar.

Fuga do circuito

Detectada fuga no sistema respiratdrio. Verifique a ligacdo do

do paciente sistema respiratorio e dos sensores de fluxo.

Pinsp ndo A pressao de inspiracdo ndo alcanca o valor definido. Verifique se

alcancado existe uma fuga de gds, se a pressao de abastecimento de gas é
normal e se a valvula de expiragdo e a valvula proporcional
funcionam devidamente.

VT nado O volume corrente de expiracdo ndo alcanga o volume corrente

alcancado definido. Verifique a condicdo do paciente e inspecione a ligacdo
das vias aéreas e do sensor de fluxo.

Falha do Os circuitos do médulo de aquecimento estdo avariados. Contate

aquecedor do
sistema
respiratorio

o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Estado da fonte

Ventoinha elétrica desligada ou ventoinha avariada. Verifique a
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de alimentacao ligacdo e condicdo da ventoinha. Contate o departamento de

da ventoinha Suporte ao Cliente da ProlLife.

Avaria do CPU H Reposicdo andmala do software ou avaria elétrica. Contate o
departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.

Temperaturado | M A temperatura do CPU esta excessiva. Contate o departamento de

CPU anormal Suporte ao Cliente da ProlLife.

Erro UCOS L O software esta avariado. Contate o departamento de Suporte ao
Cliente da Prolife.

Avaria da H Avaria de comunicacdo entre o painel do monitor e CPU de

comunicac¢ado do reserva. A linha de série ndo esta ligada ou o chip da porta de

monitor com série esta avariado.

CPU Bk

Avaria de H Avaria de comunicacdo entre CPU de reserva e aparelho.

Comunicacao A linha de série ndo esta ligada ou o chip da porta de série esta

CPU Bk com avariado.

aparelho

Avaria da H Avaria de comunicacdo entre CPU de reserva e aparelho.

comunicac¢do do A linha de série ndo esta ligada ou o chip da porta de série esta

aparelho com avariado.

CPU Bk

Avaria de H Avaria de comunicacdo entre painel do monitor e aparelho.

Comunicacao A linha de série ndo esta ligada ou o chip da porta de série esta

do aparelho avariado.

com monitor

Avaria do painel | H Avaria de comunicagdo entre painel do teclado e aparelho.

de teclado A linha de série ndo esta ligada ou o chip da porta de série esta
avariado.

7.2.2 ALARMES DO FLUXOMETRO ELETRONICO TOTAL

Mensagens de | Nivel do )
Causas e Medidas
Alarme Alarme

) N3do foram encontrados dados de calibragdo na meméria ou
Calibrar a

. , L dados de calibracao incompativeis.
pressao do gas

Contacte o fabricante para reparacao.

Calibrar a N3o foram encontrados dados de calibracdo na meméria ou
valvula de fluxo | L dados de calibracdo incompativeis.

EFM O3 Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria da

) Avaria da linha de ligacdo da vdlvula de sele¢do do gas de
valvula seletora . . . ~
] H acionamento ou avaria da valvula de selecdo.
do gas de . B
. Contacte o fabricante para reparagao.
acionamento
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Avaria da
valvula seletora
EFM O3

Avaria da linha de ligagdo da valvula de selegdo do oxigénio ou
avaria da valvula de selecao.
Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria da
valvula seletora
EFM N,O

Avaria da linha de ligacdo da vélvula de sele¢do do éxido nitroso
ou avaria da valvula de selegao.
Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria da
valvula seletora
EFM Ar

Avaria da linha de ligacdo da valvula de sele¢do de ar ou avaria da
valvula de sele¢do. Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria da
valvula de fluxo
EFM O,

Avaria da linha de ligagdo da valvula de fluxo do oxigénio ou
avaria da valvula de selecao.
Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria da
valvula de fluxo
do balanco de
gas EFM

Avaria da linha de ligacdo da vélvula de fluxo do gas de balanco ou
avaria da valvula de selecao.
Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria do sensor
de fluxo EFM O,

Avaria da linha de ligacdo do sensor de fluxo do oxigénio ou avaria
da valvula de selecdo.
Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria do sensor
de fluxo do
balanco de gas
EFM

Avaria da linha de ligacdo do sensor de fluxo do gds de balanco ou
avaria da valvula de selecao.
Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria da
valvula da porta
do fluxdmetro
de reserva

Avaria da linha de ligagdo da valvula da porta do fluxémetro de
reserva ou avaria da valvula de selegado.
Contacte o fabricante para reparacao.

Avaria da
valvula de
acionamento do
fluxdmetro de
reserva

Avaria da linha de ligagdo da valvula de acionamento do
fluxdmetro de reserva ou avaria da valvula de selecao.
Contacte o fabricante para reparacao.

Estado anémalo
do fluxbmetro

Avaria do micro interruptor na linha de ligacdo do fluxdmetro de
reserva, ou fluxdmetro de reserva ndao encravou e ndo encheu por

anomala de O»

completo.
de reserva . N
Contacte o fabricante para reparagao.
Proporcao A vialvula de fluxo de oxigénio ou a valvula de fluxo da valvula de

balanco de gas é andmala. Contacte o fabricante para reparacao.

Sem gas fresco

O gés fresco é menos de 100 mL/min. Verifique se a pressdo de ar
é suficiente. Se a pressdo de ar for suficiente, a valvula de fluxo
pode estar avariada. Contacte o fabricante para receber
manutencao.
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7.2.3  ALARMES DA BATERIA

Mensagens de | Nivel do | Causas e Medidas

Alarme Alarme

Tensao da H A carga da bateria é fraca. O sistema pode ser operado. Ligue de

bateria baixa imediato a corrente alternada. No caso de falha elétrica, utilize
manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar. Se a
bateria ndo puder ser carregada por completo dentro de 24 horas,
contate o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.

Sistema em H Se a tensdo das baterias for inferior a 10,6 V e CA n3o estiver

baixo por ligado, ligue de imediato a corrente CA. No caso de falha elétrica,

bateria utilize manual/espontaneo para auxiliar o paciente a respirar. Se a

esgotada bateria ndo puder ser carregada por completo dentro de 24 horas,
contate o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.

Sem bateria M A bateria ndo esta montada ou o cabo da bateria estd desligado
do
modulo elétrico. Contate o departamento de Suporte ao Cliente
da Prolife.

Com L Bateria em uso. Verifique o estado da ligacdo elétrica CA.

alimentacdo da
bateria

7.2.4 ALARMES DO MODULO AG

Mensagens de Nivel do .
Causas e Medidas
Alarme Alarme
Aquecimento de L O moddulo AG estd a aquecer. Aguarde até o aquecimento do
AG externo maodulo AG terminar.
Moddulo AG em L O moddulo AG esta em colocagdo a zero, ndo remova nem desligue
colocacdo a zero o moédulo da corrente.
Sem linha de M Tubo de amostragem ndo instalado ou instalado incorretamente.
amostragem Verifique se a linha de amostragem esta ligada.
. O moddulo ndo tem captacdo de dgua instalada ou a captacao de
Sem captagao . « o : . -
de 3 M agua ndo esta devidamente instalada. Verifique a condicdo da
e dgua

& captacao de agua e volte a instalar a captacdo de agua.
Linha de M O tubo de amostragem esta bloqueado.
amostragem Troque a linha de amostragem do mdédulo Sidestream.
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obstruida

Troque a
captacao de
agua.

Captacdo de agua avariada. Troque a captacdo de agua.

Troque o sensor
de oxigénio.

O sensor de oxigénio esta avariado.
Troque o sensor de oxigénio paramagnético no médulo.

Colocacdo a
zero necessario

O moddulo requer colocagdo a zero manual.

Necessita de
calibracdo de ar
interior

O sensor de O; requer calibracdo do ar interior. Coloque o sensor
de 02 a 21% de ar e calibre.

Necessita de
calibragdo no
intervalo de O3

O sensor de Oz no interior do modulo requer calibracdo. Ou o
maodulo ndo possui sensor de oxigénio, mas liga o interruptor de
opcao de oxigénio.

A calibrar... Calibragdo do intervalo CO2/N20/0; em curso.
Paragem de O mddulo AG ndo pode comunicar com o anfitrido. Contate o
com. AG departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.
, Calibracdo do médulo AG falhou. Calibre o médulo novamente.
Cal. Médulo AG . .
falho Se o erro persistir, contate o departamento de Suporte ao Cliente
u

da Prolife.

AG zero falhou

Se a colocacdo a zero do modulo AG falhar, contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Calibragao de
Intervalo falhou

Calibragdo do intervalo CO2/N,0/0; falhou. Contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de precisao
AG

A precisdo de medicdo do mddulo AG é baixa. Calibrar ou colocar
o moédulo a zero. Se o alarme permanecer, contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

O valor de CO; esta fora do intervalo. Troque o sensor. Se o erro

especificado

CO fora do . .
] persistir, contate o departamento de Suporte ao Cliente da
intervalo )
ProLife.

CO; fora do CO; fora do intervalo mensuravel do médulo. Se o alarme
intervalo de permanecer apds regular o CO; para estar dentro do intervalo
precisdao mensuravel, contate o departamento de Suporte ao Cliente da
especificado ProlLife.
O, fora do N , . .
it o d A concentracdo de O; esta fora do intervalo do mddulo. Se o
intervalo de , . .

. alarme permanecer apds regular o Oz no intervalo do modulo,

recisao

P . contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.
especificado
N,O fora do N , . .
) A concentracdo de N,O estd fora do intervalo do mddulo. Se o
intervalo de ) ) )

. alarme permanecer apés regular o N2O no intervalo do médulo,
precisao

contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.
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Pelo menos um
agente fora do
intervalo de
precisao
especificado.

Pelo menos uma concentragdo de gas anestésico fora do
intervalo do modulo. Se o alarme permanecer apds regular a
concentragdo no intervalo, contate o departamento de Suporte
ao Cliente da Prolife.

Reconheciment
oda
concentracao de
a gente nao
fidvel

Existe outro gds que o analisador AG ndo consegue identificar.
Verifigue o gas desconhecido.

Detectados 2
tipos de gas
anestésico

Detecta 2 tipos de gases anestésicos no interior do circuito de
respiracdo e o valor atual de MAC é inferior a 3. Contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

(MAC<3)
Detectados 2 . ) . ) )
tinos de gis Existem 2 tipos de gases anestésicos detectados no interior do
i

P ] .g circuito de respiracao do paciente e o valor atual de MAC é
anestésico .

superior a 3.

(MAC>3)

Erro de limite do
alarme de CO;

O limite do alarme de CO; é anormal. Verifique o mdédulo ou
remova e volte a instalar o mddulo. Se o erro persistir, contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de limite
do alarme de
EtCO;

O limite do alarme de EtCO; é anormal. Verifique ou remova
novamente o mddulo. Se o erro persistir, contate o departamento
de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de limite
do alarme de
FiCO,»

O limite do alarme de FiCO; é anormal. Verifique ou remova
novamente o médulo. Se o erro persistir, contate o departamento
de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de limite
do alarme de
EtO;

O limite do alarme de EtO; é anormal. Verifique ou remova
novamente o médulo. Se o erro persistir, contacte o fabricante
para reparagao.

Erro de limite
do alarme de
FiO»

O limite do alarme de FiO; é anormal. Verifique ou remova
novamente o médulo. Se o erro persistir, contate o departamento
de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de limite
do alarme de
EtN.O

O limite do alarme de EtN,O é anormal. Verifique ou remova
novamente o médulo. Se o erro persistir, contate o departamento
de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de limite
do alarme de
FiN,O

O limite do alarme de FiN,O é anormal. Verifique ou remova
novamente o médulo. Se o erro persistir, contate o departamento
de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro sensor O3

O médulo esta avariado. Remova e instale novamente o maédulo,
ou reinicie a Maquina de Anestesia. Se a avaria permanecer,
contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.
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Os dados de monitoriza¢do do sensor sdao anormais. Contate o

Erro sensor M . .
departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.
Erro d Software do mddulo avariado. Reinicie a Maquina de Anestesia.
rro de
M Se o alarme permanecer, contate o departamento de Suporte ao
Software i )
Cliente da Prolife.
Erro d Erro de hardware do mddulo Se o alarme permanecer apds
rro de
M reiniciar o modulo, contate o departamento de Suporte ao Cliente
hardware )
da ProlLife.
Velocidade do Velocidade excessiva do motor integrado do mddulo Se o alarme
motor fora do M permanecer apoés reiniciar o modulo, contate o departamento de
intervalo Suporte ao Cliente da ProlLife.
) O médulo esta avariado. Remova e instale novamente o maédulo,
Avaria da porta o L . .
de O M ou reinicie a Maquina de Anestesia. Se a avaria permanecer,
e Uz . .
contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.
Pressao N L. .
L. A pressao atmosférica fora do intervalo. Contate o departamento
atmosférica M ) )
) de Suporte ao Cliente da Prolife.
além
Temperatura interna do médulo fora do intervalo. Suspenda o
Temperatura , , L
. i H maodulo durante um periodo e reinicie. Se o alarme permanecer,
interna além . .
contate o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.
Pressao . L. i
. A pressao atmosférica fora do intervalo. Contate o departamento
atmosférica M

além

de Suporte ao Cliente da Prolife.

7.2.5 ALARMES DO MODULO CO;

Mensagens de Nivel do .
Causas e Medidas
Alarme Alarme
Colocacdo a L Modulo CO; em colocacdo a zero. Aguarde até a colocacdo a zero
zero do CO> terminar.
) A linha de amostragem nao esta instalada ou ndo esta
Sem linha de ] ) o i .
M devidamente instalada. Verifique se a linha de amostragem esta
amostragem .
ligada.
O adaptador ndo esta instalado ou ndo esta devidamente
Sem adaptador | M ) . L.
instalado. Verifique se o adaptador esta instalado.
Linha de . . . .
A linha de amostragem esta obstruida. Troque a linha de
amostragem M i .
i amostragem do maédulo Sidestream.
obstruida
Substitua o , ) ) .
M O adaptador esta avariado. Substitua o adaptador Mainstream.
adaptador
Colocacdo a . N
M O moddulo requer colocacdo a zero manual.

zero necessario

176

PROLIFE



AS-360/AS360 Plus

A calibrar...

Calibragao do intervalo de CO; em curso.

Calibracdo de
Intervalo falhou

Calibracdo do intervalo CO; falhou. Contate o departamento de
Suporte ao Cliente da ProlLife.

Erro de inic. do
maodulo CO»

Impossivel obter a informacdo da inicializagdo do médulo COs.
Remova e volte a instalar o médulo. Se o médulo continuar a
falhar, contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Paragem do
com. do modulo
CO;

O moddulo CO; estd avariado ou existe um erro de comunicacgao.
Remova e volte a instalar o modulo. Se o mdédulo continuar a
falhar, contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

O valor de CO; esta fora do intervalo. Troque o sensor. Se o erro

especificado

CO; forado . .
. persistir, contate o departamento de Suporte ao Cliente da
intervalo )

ProlLife..
CO; fora do CO; fora do intervalo mensuravel do médulo. Se o alarme
intervalo de permanecer apds regular o CO; para estar dentro do intervalo
precisdao mensuravel, contate o departamento de Suporte ao Cliente da

ProlLife.

Erro de limite
do alarme de
CO;

O limite do alarme de CO; é anormal. Verifique o mddulo ou
remova e volte a instalar o modulo. Se o erro persistir, contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de limite
do alarme de
EtCO;

O limite do alarme de EtCO; é anormal. Verifique ou remova
novamente o mddulo. Se o erro persistir, contate o departamento
de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro de limite
do alarme de
FiCO»

O limite do alarme de FiCO; é anormal. Verifique ou remova
novamente o médulo. Se o erro persistir, contate o departamento
de Suporte ao Cliente da Prolife.

Erro sensor

Os dados de monitorizacao do sensor sao anormais. Contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

Software do mddulo avariado. Reinicie a Maquina de Anestesia.

Erro de
Se o alarme permanecer, contate o departamento de Suporte ao
Software ] )
Cliente da Prolife.
Erro d Erro de hardware do mddulo Se o alarme permanecer apds
rro de
reiniciar o mdodulo, contate o departamento de Suporte ao Cliente
hardware

da ProlLife.

Velocidade do
motor fora do
intervalo

Velocidade excessiva do motor integrado do médulo Se o alarme
permanecer apods reiniciar o modulo, contate o departamento de
Suporte ao Cliente da ProlLife.

Pressao
atmosférica

Contate o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife.

além
Temperatura interna do médulo fora do intervalo. Suspenda o
Temperatura i i L
. ) maddulo durante um periodo e reinicie. Se o alarme permanecer,
interna além . .
contate o departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.
177

PROLIFE



AS-360/AS360 Plus

Calibracdo de
fabrica perdida

Definigdes de fabrica do médulo perdidas. Contate o
departamento de Suporte ao Cliente da Prolife.

7.2.6 MEENSAGENS DO ALARME DO MODULO BIS

Mensagens de Nivel do .
Causas e Medidas
Alarme Alarme
s 8IS O sensor BIS esta desligado. Verifique o sensor BIS. Se a avaria
ensor
. M permanecer, contate o departamento de Suporte ao Cliente da
desligado. ]
ProLife.
Sensor BIS é invdlido Substitua o sensor BIS. Se a avaria
Sensor BIS )
valid M permanecer, contate o departamento de Suporte ao Cliente da
invalido
ProLife.
O sensor BIS expirou. Substitua o sensor BIS. Se a avaria
Sensor BIS .
) M permanecer, contate o departamento de Suporte ao Cliente da
expirou
P ProlLife.
Sensor fora do M O sensor BIS estda em uso continuo durante 24 horas. Substitua o
periodo de uso sensor BIS.
Substitua o )
M Substitua o sensor BIS.
sensor
Teste de
conexdo de M A conexdo de cabos esta sob teste. Aguarde até o teste terminar.
cabos
Cabo BIS O cabo BIS esta desligado ou sem alimentagao. Verifique o sensor
abo
desligad M BIS. Se a avaria permanecer, contate o departamento de Suporte
esligado
& ao Cliente da Prolife.
Verificagdo de L . ) L L.
o A verificagdo de resisténcia estd em curso. N3ao é necessaria
resisténcia em M N
gualquer acgdo.
curso
Resisténcia do A resisténcia do elétrodo é demasiado alta. Verifique a ligacao
elétrodo M entre o cabo do paciente, o elétrodo e a pele do paciente. Caso
demasiado alta necessario, limpe e seque a pele.
) O sinal SQI é superior a 15, mas inferior a 50. Verifique a ligacdo
Sinal SQI fraco M ] i ]
entre o cabo do paciente, o elétrodo e a pele do paciente.
i O sinal SQI é inferior a 15. Verifique a ligacdo entre o cabo do
Sinal SQI fraco M ) . )
paciente, o elétrodo e a pele do paciente.
A comunicac¢ao Comunicacdo do mddulo BIS avariada. Remova e ligue o médulo
do médulo BIS M BIS ou reinicie a Maquina de Anestesia. Se a avaria permanecer,
para contacte o fabricante para reparacdo.
Volte a ligar o . ) .
i M O maddulo BIS requer ser removido e novamente ligado.
modulo BIS
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7.3 INFORMAGCAO INDICATIVA

7.3.1 A MENSAGEM INDICADORA EXIBIDA NA BARRA DO ALARME

Mensagens de Alarme

Causas e Medidas

Alarme do Mdédulo BIS
Fechado

Esta informacdo surge quando o alarme do mddulo BIS é
desligado.

Alarme do modulo AG
fechado

Esta informacdo surge quando o alarme do mddulo AG é
desligado.

Alarme do mdédulo CO;
fechado

Esta informacdo surge quando o alarme do mddulo CO; é
desligado.

Alarme CO; fechado

Este alarme surge quando o mdédulo AG é utilizado e o médulo
CO; é fechado.

Standby do mddulo de

anestesia

Esta informacgdo surge quando um moédulo de anestesia esta em
estado standby.

AlarmeVTexp, alarme MV
e Alarme Apneia
fechados!!

Esta informacdo surge quando o interruptor manual/espontaneo
é pressionado para manual.

7.3.2 A MENSAGEM INDICADORA EXIBIDA NA BARRA DE INFORMAGAO

Mensagens de Alarme

Causas e Medidas

“...” alterou, pressione a
tecla “Confirmar” para
confirmar!!

Esta mensagem indicadora ira surgir quando alterar o ajuste do
parametro de respiracdo sem clicar OK.

Ajuste o interruptor do
tubo/ventilagdo para a
posicdo “...”.

Esta mensagem indicadora ira aparecer quando alterar para o
modo manual/espontaneo sem clicar OK.

Pode premir o botdo
“Confirmar” para “...”

Esta mensagem indicadora ird aparecer quando alterar para o
modo de ventilacdo mecanica sem clicar OK.

Paragem da ventilacdo da
maquina

Esta informacao ird aparecer quando o interruptor ACGO é ligado
e é utilizada uma saida de gas externa.

Lavagem de O2

Esta mensagem indicadora ird aparecer quando prime o botdo
Lavagem de Oa.

Ventilar manualmente

Esta mensagem indicadora surge quando o interruptor
manual/espontaneo é premido para manual.
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CAPiTULO 8 — MONITORIZACAO DE CO,
8.1 VISAO GERAL

A funcdo monitorizacdo de CO, da Maquina de Anestesia adota a tecnologia de absor¢do por
infravermelhos para determinar a concentracdo de CO; no interior do circuito respiratorio do
paciente. O seu principio baseia-se no fato de as moléculas de CO, serem atraidas pela energia
contida na luz infravermelha com um comprimento de onda especifico, de modo que a quantidade
de energia absorvida esta diretamente relacionada a concentragdo de CO,. Quando a luz
infravermelha emitida penetra numa amostra de gés que possui CO3, parte da energia acaba por ser
absorvida pelo CO; contido no gas. Um detector fotoelétrico fica montado no lado oposto da fonte
de infravermelho e determina a energia residual, convertendo-a em sinais elétricos. Tais sinais
elétricos sao comparados com a energia da fonte da luz infravermelha, de forma que a concentragao
de CO; contido na amostra de gds pode ser calculada com precisao.

e Meétodos de Medigdo de CO;:
Sidestream: Uma amostra dos gases respiratérios de dentro da tubagem que liga o sistema de
respiracdo ao paciente é admitida em fluxo constante, a qual é analisada pelo sensor de CO;
existente no médulo.
Mainstream: Para esta medicdo, sdo instalados sensores de CO; no adaptador das vias aéreas que
ligam diretamente ao sistema de respiracao do paciente.

e A medicdo de CO2 fornece:
1. Forma de onda de COa.
2. EtCO;: valor do CO; medido no fim da fase expiratéria.
3. FiCO;: valor minimo de CO; medido durante o periodo inspiratorio.

|I| Atencdao: em conformidade com a legislagdao regulatdria vigente, a concentracao de CO;
devera ser monitorizada durante a utilizacido do dispositivo num paciente. Se o seu
dispositivo ndo possuir essa fun¢ao, use um instrumento de monitorizacdo que atenda a
legislacdo regulatdria vigente para monitorizagdao da concentrac¢ao de CO,.

Cuidado: para garantir a seguranca do paciente, realize a monitoriza¢ao de CO; durante a
utilizagao deste dispositivo. Se o seu dispositivo ndo tiver a fungao de monitorizacdao de CO,,
utilize um dispositivo com fun¢ao de monitorizacdo de CO; em conformidade com a legislagao
regulatodria vigente.
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8.2 IDENTIFICACAO DOS MODULOS DE CO;

8.2.1 M6puLo MAsiMmo CO; (SIDESTREAM)

Mddulo de CO; Sidestream

Indicador de funcionamento do médulo
Tecla do menu definigdes de CO;

Saida de gas

Porta da linha de amostragem

Tecla medir/standby

v e e
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8.2.2 M6buLo MAsIMO CO; (MAINSTREAM)

Indicador de funcionamento do médulo
Tecla do menu definicdes de CO;
Interface de dados de 12 pinos

Tecla medir/standby

P w NP

8.2.3 M6bpuLOo RESPIRONICS CO2 (SIDESTREAM)
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Indicador de funcionamento do médulo
Tecla do menu definicdes de CO;

Saida de gas

Porta da linha de amostragem

vk N e

Tecla medir/standby

8.2.4 M6puLOo RESPIRONICS CO2 (MAINSTREAM)

A @

A A A A

Indicador de funcionamento do médulo
Tecla do menu definicdes de CO;
Interface de dados de 12 pinos

L N

Tecla medir/standby
8.3 LINHAS DE AMOSTRAGEM DA FAMILIA NOMOLINE

Retira amostras de gds do circuito de respiracdo através da linha de amostragem da Familia Nomoline
a um ritmo de 50 ml/min, tornando possiveis as medicdes de CO, para pacientes adultos e
pediatricos.

As linhas de amostragem da Familia Nomoline incorporam uma seccdo de separacdo de agua Unica
(NO MOQisture) (sem umidade), que remove a condensacdo de dgua. A seccdo NOMO esta também
equipada com um filtro de bactérias que protege o analisador de gds da entrada de dgua e de
contaminacao cruzada.

Desde que nenhuma linha de amostragem esteja ligada, o mddulo de CO; permanece em modo de
hibernar de baixo consumo energético. Uma vez ligada a linha de amostragem, o mdédulo de CO;
altera para o modo de medi¢cdo e comeca a apresentar dados de gas.

As linhas de amostragem da Familia Nomoline estdo disponiveis numa vasta variedade de versdes
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para pacientes intubados e com respiracdo espontanea e em configuracdes descartaveis e
reutilizdveis - os pacientes entubados, por exemplo, podem ser monitorizados através do conjunto
adaptador de vias aéreas Nomoline descartavel ou uma combinacdo de varios pacientes utilizam o
adaptador Nomoline e uma extensdo / adaptador em T Nomoline descartavel. Os pacientes com
respiracdo espontdnea podem do mesmo modo ser monitorizados com uma canula nasal de CO;
Nomoline descartdvel ou uma combinagdo de varios pacientes utilizarem o adaptador Nomoline e
uma canula nasal de CO> Nomoline descartavel com conector Luer.

Figura 1. O conjunto adaptador as vias aéreas Nomoline descartdvel é uma alternativa para utilizar
uma combinag¢édo do adaptador Nomoline de uso para vdrios pacientes e uma extensdo / adaptador
em T do Nomoline descartdvel.

O adaptador Nomoline pode ser utilizado com outras linhas de amostragem e canulas de terceiros.
Porém, tenha em conta que a Familia Nomoline de linhas de amostragem esta concebida para um
desempenho ideal e fiabilidade de medicdo quando utilizado com o mddulo de CO,. Por exemplo,
guando liga a um circuito respiratoério, o adaptador em T Masimo possui um ponto de amostragem
de gas central, minimizando assim o risco de oclusdo da linha de amostragem (ver abaixo).

) 1]

Figura 2. Para um manuseio ideal da dgua, utilize sempre adaptadores em T com o ponto de
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amostragem no centro do adaptador, conforme ilustrado acima a esquerda.

Nota: utilizar linhas de amostra ou canulas com didametro interior superior a 1 mm ira
aumentar o tempo de resposta do sistema total do médulo.

8.4 PROCEDIMENTO DE MEDICAO DE MASIMO SIDESTREAM, MODULOS MAINSTREAM

|I| Cuidado: a se¢do so se aplica ao modulo de CO; Sidestream e Mainstream das Maquinas de
Anestesia.

m Aviso: o0 médulo MASIMO de CO, Sidestream nao pode ser utilizado em gases de anestesia
inflamaveis.

8.4.1 PROCEDIMENTO DE MEDICAO E TESTE DO MODULO SIDESTREAM

e Procedimentos de medigao:

Ajuste o mddulo de CO; Sidestream para realizar a analise de gas:

1. Instale o médulo na posicdo correspondente da ranhura da barra da Mdquina de Anestesia.

2. Ligue uma extremidade da linha de amostragem Nomoline a porta de entrada do mdédulo de CO;
e a outra extremidade da linha de amostragem ao paciente.

3. Gire o interruptor do sistema para a direita para ligar da Maquina de Anestesia. O indicador no
canto superior esquerdo do mdodulo de CO; esta a verde.

4. Na tela [Config], selecione [Gas mddulo] = ajuste as op¢bes como [Unidade], [Compensagado de
03], [Balango de gas], [Altitude acima do nivel do mar].

5. Clique em [Sensor zero]. Ao colocar a zero, a tela mostra: Na calibracdo zero, aguarde 30 segs. e
inicie a medicdo de CO; apds concluida a indicacdo.

6. Quando a funcdo de monitorizacdao de CO; estd ligada, o modo de funcionamento é “medir” por
predefinicdo. Contudo, para garantir o modo ajustado, acesse a [Mdédulo CO;] e verifique se o
[Médulo de trabalho] esta ajustado para o modo [Medir].

7. Ligue asaida da amostra de gas ao sistema de recuperacdo ou permita que o gas passe novamente
para o circuito do paciente.

8. Verifique o equipamento “Capitulo 4 Testes antes de utilizar”.

9. O-resultado do teste é normal e inicie a monitorizagdo de CO,.

) Linha de amostragem
Linha de amostragem
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Diagrama da ligagdo

e Verificacdo antes de utilizar:

Antes de ligar a linha de amostragem Nomoline ao circuito respiratério do paciente, realize os

seguintes passos:

1. Ligue alinha de amostragem a porta de entrada de gas do mdédulo de COy;

2. Verifique se a luz verde da luz indicadora esta ligada;

3. Verifique se o indicador no canto superior esquerdo do médulo de CO; esta verde.

4. Exale para a linha de amostragem e verifique se sao exibidas formas de onda e valores de CO>
validos na Maquina de Anestesia.

hd

Blogueie a boca da linha de amostragem com os dedos durante 10 segundos.

6. Verifique se é acionado ou ndo um alarme de obstrucdo e se a luz vermelha intermitente esta
ligada na porta de entrada de gas.

7. Caso necessario, realize uma verificacdo de fuga do circuito do paciente que estd ligado a linha de

amostragem.

|I| Cuidado: O final do adaptador das vias aéreas que liga a linha de amostragem deve estar para
cima, para evitar que as gotas de agua condensada entrem na linha de amostragem e
resultem em obstrugdo.

8.4.2 PROCEDIMENTO DE MEDICAO E TESTE DO MODULO MAINSTREAM

e Procedimentos de medigao:

Ajuste o mdédulo de CO, Mainstream para realizar a andlise de gas:

1. Instale o médulo Mainstream na posigao correspondente da ranhura da Maquina de Anestesia.

2. Ligue a extremidade do conector de 12 pinos ao cabo de ligacdo na interface de dados de 12 pinos
do mdédulo de CO, Mainstream. Ligue a outra extremidade da sonda MASIMO de CO; Mainstream.
Instale a sonda no adaptador das vias aéreas. Por ultimo, ligue o adaptador das vias aéreas ao
circuito respiratorio do paciente.

3. Gire o interruptor do sistema para a direita para ligar a Maquina de Anestesia. O indicador no
canto superior esquerdo do modulo de CO; esta verde.

4. No menu [Config] selecione [Gds mddulo], e ajuste as op¢des de [Unidade], [Compensagdo de
0:], [Balango de gas], [Altitude acima do nivel do mar], etc.

5. Clique em [Sensor zero]. Ao colocar a zero, a tela mostra: Na calibracdo zero, aguarde 30 segs. e
inicie a medicdo de CO; apds concluida a indicacdo.

6. Quando a fungdo de monitorizagdo de CO; é ligada, o modo de funcionamento é [Medir] por
predefinicdo. Contudo, para garantir o modo ajustado, acesse a [Mdédulo CO;] e verifique se o
[Médulo de trabalho] esta ajustado para modo [Medir].

7. Verifique o equipamento conforme indicado no “Capitulo 4 Testes antes de utilizar”.

8. O-resultado do teste é normal e inicie a monitorizagdo de CO,.
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e Verificagcdes antes de utilizar:

Antes de ligar o adaptador ao circuito respiratdrio do paciente, realize os seguintes passos:

1. Verifique se o cabo adaptador de 12 pinos esta ligado ao conector de 12 pinos do médulo de CO;
Mainstream.

2. Verifique se o indicador de funcionamento no canto superior esquerdo da ligagdo mainstream
esta constantemente em verde.

3. Verifique se o indicador da sonda estd em verde fixo.

4. Expire para o adaptador e verifique se sao exibidas formas de onda e valores de CO; validos na
Maquina de Anestesia.

m Cuidado: O final do adaptador das vias aéreas que liga a linha de amostragem deve estar para
cima, para evitar que as gotas de agua condensada entrem na linha de amostragem e
resultem em obstrugdo.

8.5 PROCEDIMENTO DE MEDICAO DOS MODULOS MAINSTREAM E SIDESTREAM
RESPIRONICS

8.5.1 PROCEDIMENTO DE MEDICAO E TESTE DO MODULO SIDESTREAM

e Procedimentos de medigao:

Ajuste o mdédulo de CO, Mainstream para realizar a andlise de gas:

1. Instale o médulo Sidestream na posi¢do correspondente na Maquina de Anestesia.

2. Ligue uma extremidade da linha de amostragem Respironics a porta de amostragem do mddulo
de CO; Respironics e a outra extremidade ao terminal do paciente.

3. Gire o interruptor do sistema para a direita para ligar a Maquina de Anestesia. O indicador no
canto superior esquerdo do mdédulo de CO; esta verde.

4. No menu [Config], selecione [Gas mddulo], e ajuste as opcdes de [Unidade], [Compensagdo de
03], [Compensagdo de N,0], [Sensor zero], etc.

5. Clique em [Sensor zero]. Ao colocar a zero, a tela mostra: Na calibracdo zero, aguarde 30 segs. e
inicie a medigdo de CO; apds concluida a indicagao.

6. Quando a funcdo de monitorizacdo de CO, é ligada, o modo de funcionamento é [Medir] por
predefinicdo. Contudo, para garantir o modo ajustado, aceda a [Mddulo CO;] e verifique se o
[Médulo de trabalho] esta ajustado para modo [Medir].

7. Defina [Altitude] em [Configuracdo de CO,] para 0 ~ 5120,6m (padrdo: Om), dependendo da
altitude local. Quando o valor de CO; for muito alto ou muito baixo, siga a Tabela 8-1 para
selecionar a pressdo barométrica relevante com base na altitude local (a pressdo barométrica
muda com a altitude).

8. Ligue a saida da amostra de gas ao sistema de exaustdo ou permita que o gas passe novamente
para o circuito do paciente.

9. Verifique o equipamento conforme indicado no “Capitulo 4 Testes antes de utilizar”.

10. O resultado do teste é normal e inicie a monitorizagao de COa.
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e Verificagcdes antes de utilizar:

Antes de ligar a linha de amostragem Respironics ao circuito de respiracdo do paciente, execute os

seguintes passos:

1. Instale o mddulo Sidestream na posicdo correspondente na Maquina de Anestesia. Ligue a linha
de amostragem Respironics a entrada de gas do médulo CO; Respironics.

2. Verifique se o indicador de funcionamento no canto superior esquerdo do médulo Mainstream
esta constantemente em verde (indicando que o mdédulo plug-in estd ligado normalmente).

3. Expire para o adaptador na linha de amostragem e verifique se sdo exibidas formas de onda e
valores de CO; vélidos na Maquina de Anestesia.

4. Bloqueie a boca da linha de amostragem durante 10 segundos.

5. Verifique se o alarme de bloqueio é exibido na Mdquina de Anestesia.

6. Caso necessario, realize um teste de fugas no circuito do paciente ligado a linha de amostragem.

8.5.2 PROCEDIMENTO DE MEDICAO E TESTE DO MODULO MAINSTREAM

e Procedimentos de medigao:

Ajuste o mdédulo de CO, Mainstream para realizar a andlise de gas:

7. Instale o médulo Mainstream na posigdo correspondente da ranhura da Maquina de Anestesia.

8. Ligue a extremidade do conector de 12 pinos ao cabo de ligagao na interface de dados de 12 pinos
do modulo de CO; Mainstream. Ligue a outra extremidade da sonda de CO; Mainstream. Instale
a sonda no adaptador das vias aéreas. Por ultimo, ligue o adaptador das vias aéreas ao circuito
respiratdrio do paciente.

9. Gire o interruptor do sistema para a direita para ligar a Maquina de Anestesia. O indicador no
canto superior esquerdo do modulo de CO; esta verde.

10. No menu [Config], selecione [Gas mddulo], e ajuste as opcdes de [Unidade], [Compensagdo de
03], [Compensagdo de N,0], [Sensor zero], etc.

11. Cligue em [Sensor zero]. Ao colocar a zero, a tela mostra: Na calibracdo zero, aguarde 30 segs. e
inicie a medicdo de CO; apds concluida a indicacao.

12. Quando a fungdo de monitorizagao de CO; é ligada, o modo de funcionamento é [Medir] por
predefinicdo. Contudo, para garantir o modo ajustado, acesse a [Mddulo de CO;] e verifique se o
[Modulo de trabalho] estd ajustado para modo [Medir].

13. Defina [Altitude] em [Configuragdo de CO2] para 0 ~ 5120,6m (padrdo: Om), dependendo da
altitude local. Quando o valor de CO; for muito alto ou muito baixo, siga a Tabela 8-1 para
selecionar a pressdo barométrica relevante com base na altitude local (a pressdo barométrica
muda com a altitude).

14. Verifigue o equipamento conforme indicado no “Capitulo 4 Testes antes de utilizar”.

15. O resultado do teste é normal e inicie a monitorizacao de COs.

e Verificagdes antes de utilizar:
Antes de ligar o adaptador ao circuito respiratério do paciente, realize os seguintes passos:

188

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

1. Verifique se o cabo adaptador de 12 pinos estd ligado ao conector de 12 pinos do médulo de CO;
Mainstream.

2. Verifique se o indicador de funcionamento no canto superior esquerdo do médulo Mainstream
estd constantemente em verde.

3. Expire para o adaptador e verifique se sdo exibidas formas de onda e valores de CO; validos na
Maquina de Anestesia.

Nota: o final do adaptador de gas que liga a linha de amostragem de gas deve estar apontado
para cima para evitar que as gotas de agua condensada entrem na linha de amostragem de
gas e resulte em obstrugdo.

8.6 AJUSTAR 0 CO;

Na tela, selecione [Config] - [Gas mddulo] ou pressione a tecla de configuragdao de CO, no mdédulo
para acessar a [Gas Mddulo], e pode configurar os parametros de CO,.

C02 Module
Setting
Work Mode
02 Cali

CO2 Unit mimiHg

i W
ensation -
WEL D I- E-‘rll:.;‘rll-.‘ﬂ'

Config

|owmeter Zero Sensor
conflg
Version

Ajuste a Configura¢do do Dioxido de Carbono

8.6.1 AJUSTAR O MODO DE TRABALHO

Modo de trabalho: standby, medir

Standby:

Quando o médulo de CO; estd no modo standby, a bomba de gds para de funcionar de modo a
estender a vida util do médulo; além disso, o alerta “Mddulo CO; em Standby” é exibido na area de
mensagens.
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Medir:

Quando o modulo de CO, estd em funcionamento, o indicador do moddulo de CO; estd
constantemente em verde e os dados medidos sdo enviados em simultaneo para a Maquina de
Anestesia.

Em condi¢cGes normais, quando o médulo de CO; esta ligado a Maquina de Anestesia, o modulo ajusta
automaticamente o modo de funcionamento para “Medir”. Contudo, o usuario deve verificar se o
modulo de CO; estd ajustado para o modo de medicao.

Quando a Maquina de Anestesia é utilizada pela primeira vez, o [Médulo de trabalho] na
monitorizagdo de CO, é ajustada por predefinicdo para [Medir]. Se a monitorizagdo de CO; estiver
no modo standby, pode iniciar a monitorizacdo de CO; ao selecionar o menu [Config] = [Gas mddulo]
= [Médulo CO;] = [Médulo de trabalho], e ajustar para: [Medir], ou, ao pressionar a tecla
Medir/Standby no médulo, alterar entre o modo Standby/Medir.

Nota:

e Durante a calibracdo do sensor, pressionar a tecla Medir/Standby ndo pode alterar o
modo de funcionamento. Neste momento, a tecla Medir/Standby na tela também nao
funciona.

e Quando a Maquina de Anestesia é reiniciada, todas as definigées do médulo de CO; antes
do ultimo encerramento serao reservadas.

8.6.2 AJUSTAR AS UNIDADES

Na tela, selecione o menu [Config] = [Gas mddulo] = [Mddulo CO;] = [Unidade de CO;], e configure
para: [mmHg], [%] ou [kPa].

8.6.3 AJUSTAR A COMPENSACAO DE GAS

|I| Aviso: Defina todos os tipos de compensag¢do de acordo com as condigdes atuais; caso
contrario, os resultados de medicao podem desviar-se dos valores atuais, resultando em
diagndstico incorreto.

1. Em Interface do usudrio - acesse ao menu [Config].

2. Selecione [Gas médulo].

3. Ajuste a compensagao da concentragao de gas do [Médulo CO] conforme as condigdes reais:
e [Compensagdo de O3].
Existem trés opcdes; ou seja, [Alto], [Médio] e [Baixo]. [Alto] indica que a compensacdo de
oxigénio é de 85%; [Médio] indica que a compensacdo de oxigénio é de 50 %; [Baixo] indica que
a compensacao de oxigénio é de 21%. Quando um maédulo de O; esta equipado, um sensor de O3
automaticamente realiza a compensagao de O2 de acordo com a concentragao de O». Portanto,
esta opgao estd no estado predefinido. Quando nenhum sensor de O, possui compensagao de O;
automatica, o nivel de compensagao pode ser ajustado manualmente, de acordo com a
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concentracgdo atual de Oz (conforme ilustrado na tabela abaixo).

Intervalo de O; Parametro de Definir O;
0-30 vol% 21
30-70 vol% 50
70-100 vol% 85

e [Compensagdo de N>O].

A compensagao de N>O pode ser colocada em LIGADO, ou DESLIGADO. Se o médulo de CO2 puder
medir o N2O, pode automaticamente realizar a compensagdao de N2O com base na concentragdo
de N2O; portanto, a selegdo é por predefinicdo. Se o mdédulo de CO2 ndao puder medir o N;O, o
nivel de compensacdo pode ser ajustado manualmente, de acordo com a concentracao atual de
N0 (conforme ilustrado na tabela abaixo).

Intervalo de N.O Parametro de Definir N2O
0-30 vol% 0
30-70 vol% 50

Exibir a forma de onda de CO::

1. Na tela, acesse ao menu [Config].

2. Abrir o menu [Telal.

3. Ajuste a [Onda de CO;] para [LIGADO].

4. Volte a tela principal para ver a forma de onda de CO. A forma de onda de CO; é ilustrada
conforme a figura abaixo.

Forma de onde de CO;

8.7 EMISSAO DOS GASES DE ESCAPE

Ligue o tubo de escape a saida de gas no moédulo, para descarregar a amostra de gas para o sistema

de recuperagao.
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Aviso:
m .VISO

O gas emitido deve voltar a entrar no circuito do paciente ou ser descarregado no sistema
de descarga.

® Se a amostra de gas recolhida for abastecida para respiracgao, utilize sempre um filtro de
bactérias no lado de escape.

e Se apressao de succao for excessiva durante a descarga, a taxa de fluxo da amostra pode
ser afetada.

e Se a pressao negativa ou positiva no circuito do paciente for demasiado grande, a taxa de
fluxo da amostra pode ser afetada.

e Verifique se a taxa de fluxo da amostra de gas é excessiva para a categoria de paciente
apresentada.

8.8 MANTER E LIMPAR O MODULO MASIMO DE CO, MAINSTREAM/ SIDESTREAM

8.8.1 COLOCACAO A ZERO

Para o mdédulo de CO; Sidestream, é necessario definir o nivel de referéncia zero da medigao de
dioxido de carbono. A finalidade é eliminar o impacto do desvio da linha base que ocorra durante a
medicdo e garantir a exatiddo das medicdes. A calibracdo de colocacdo a zero aqui é referida como
“Colocacdo a zero”.

1. Colocagdo a Zero Automatica:

O médulo de CO; Sidestream pode realizar automaticamente a colocagdo a zero ao alterar a amostra
de gas do circuito de respiracdo para ar ambiente. O mddulo de CO; Sidestream gasta menos de 3
segundos a realizar a colocacdo a zero automatica uma vez e a frequéncia é 1 vez por dia.

2. Calibragdao manual a zero:

O médulo de CO; de fluxo lateral pode realizar uma calibragao automatica a zero quando necessario.
O usudrio também pode executar uma calibracdo manual a zero quando for preciso: acesse ao menu
[Config], abra o menu [Gas Mddulo], e selecione [Colocar o Sensor a Zero] no [Médulo CO-]. Nao é
necessario desligar o circuito de gds do paciente antes de realizar a calibracdo a zero.
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m Aviso: uma vez que a colocac¢ao a zero com éxito requer ar ambiente (21% de Oz e 0% de CO,)
no médulo de CO; Sidestream, certifique-se de que coloca o médulo de CO; numa localizagdo
bem ventilada. Evite respirar perto do modulo de CO; Sidestream antes e apds realizar o
procedimento de colocagdo a zero.

8.8.2 MIANUSEIO DE AVARIA

Quando o sistema de amostragem do mddulo de CO; se apresenta andmalo, verifique se as linhas de
amostragem estdo ou ndo emaranhadas. Uma vez o indicador na porta de entrada de gas piscar
vermelho, ou a mensagem de obstrucdo Nomoline for exibida na Maquina de Anestesia, troque a
linha de amostragem.

8.8.3 CALIBRACAO

O médulo de CO; ndo requer calibracdo de rotina. Contudo, deve ser calibrado a cada dois anos, ou
guando o desvio dos valores medidos se torna demasiado alto.

8.8.4 LIMPEZA DO ANALISADOR

O moddulo de CO; “ligar e medir” e o adaptador Nomoline podem ser limpos com um pano
humedecido (ndo molhado) com o maximo de 70% de alcool medicinal.

Para evitar que os liquidos de limpeza e a poeira entrem no modulo de CO; sidestream através deste
conector, mantenha a linha de amostragem da familia Nomoline ligada durante a limpeza do médulo
de CO; Sidestream.

|I| Aviso:
e O tubo de absor¢ao de Nomoline ndao é um dispositivo estéril. Para evitar danos, nao
realize esterilizacdo a alta pressao em qualquer parte do tubo de absorgao.
o Nunca esterilize nem mergulhe o médulo de CO; Sidestream em liquido.

8.8.5 SINAIS DE ILUMINACAO DO MODULO DE CO>

Uma breve introducdo aos indicadores da LEGI:

Indicacao Estado
Luz verde fixa Sistema OK
Luz verde intermitente Colocacdo a Zero em curso
Luz vermelha fixa Erro sensor
Luz vermelha intermitente A verificar linha de amostragem
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8.8.6 IMPACTO ADVERSO NO DESEMPENHO

1. Os seguintes fatores sao conhecidos por causar efeitos adversos no indicador de desempenho:
e Impacto quantitativo da umidade e da condensagao;
® Impacto quantitativo da pressao atmosférica;
e |Interferéncia de gas e vapor de agua;
e Outras fontes de interferéncia.

2. Detector de gas:
A percentagem do volume é a unidade para deteccdo da concentracdo de gas. O ajuste de
concentracgdo de gas é o seguinte:

Partial pressure of gas component

%gas = .
Total pressure of gas mixture

A pressao coletiva dos gases mistos é detectada pelo sensor de pressdo do copo no modulo de COs.
Pode ser convertido noutras unidades que utilizam a pressao atmosférica atual enviada pelo médulo
de CO,.

Diéxido de carbono (mmHg) = (concentracdo de didxido de carbono) x (pressdo atmosférica do
modulo de CO; (kPa)) x (750 / 100)

Por exemplo: 5,0 vol% de didxido de carbono @ 101,3 kPa 0,05 x 101,3 x 750 / 100 = 38 mmHg

3. Impacto da umidade:

A pressao parcial e a percentagem volumétrica de didxido de carbono, mondxido de nitrogénio,
oxigénio e gases anestésicos dependem do vapor de 4gua contido no gas detectado. A deteccdo de
oxigénio serd calibrada. Apds isso, o valor exibido num ambiente com condi¢cGes normais de
temperatura e umidade sera de 20,8 vol%, em vez da pressao parcial real. 20,8 vol% de oxigénio
corresponde a concentracdo real de oxigénio (a concentracdo de vapor é 0,7 vol%) no ar dentro da
sala. (por exemplo: quando a pressdo atmosférica é 1013 hPa, corresponde a 25°C e 23% RH). Exibe
sempre a pressdo parcial real sob o nivel de umidade existente ao medir o didéxido de carbono, o
oxido nitroso e os gases anestésicos (assim como todos os gases detectados pelo infravermelho).

O vapor de 4gua no gas respiratorio pode ficar saturado (BTPS) nos alvéolos pulmonares do paciente
na temperatura do corpo.

Quando o gas respiratério é recolhido e colocado na linha de amostragem, a temperatura torna-se
proxima da temperatura ambiente antes de entrar no médulo de CO; Sidestream. Nao pode entrar
agua no modulo de CO; quando toda a agua condensada é removida pelo Nomoline. A umidade
relativa do gas recolhido é de cerca de 95%.

O valor de didxido de carbono em BTPS pode ser calculado com a seguinte formula:

EtCO2(BTPS) = EtC02 « (1- (22 )

Pamb
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Em que:

EtCO; = Valor EtCO; [vol %] do médulo de CO;

Pamb = pressdo atmosférica [kPa] do mddulo de CO;

3,8 = pressdo parcial tipica [kPa] do vapor de agua condensado entre o circuito respiratério do
paciente e o médulo de CO;

EtCO, (BTPS) = concentracdo de EtCO, em [vol%] sob BTPS

Presume-se que a deteccao de oxigénio tenha sido calibrada com o ar de dentro da sala quando o
nivel de umidade é 0,7 vol% de H0.

8.8.7 Avisos

Aviso:
® O moddulo de CO; Sidestream destina-se a ser utilizado apenas por profissionais de
cuidados de saude autorizados.

e Oriente cuidadosamente a linha de amostragem para reduzir o risco de emaranhamento
ou estrangulacao do paciente.

e N3ao eleve o médulo de CO; pela linha de amostragem, pois pode desligar do médulo de
CO,, fazendo com que o mdédulo de CO; caia em cima do paciente.

e Elimine as linhas de amostragem da familia Nomoline de acordo com os regulamentos
locais para residuos bioldgicos perigosos.

e Utilize apenas adaptadores em T de vias aéreas no ponto de amostragem, no centro do
adaptador.

e Nao utilize o adaptador em T com pediatria, uma vez que adiciona 7 ml de espago morto
ao circuito do paciente.

e Nao utilize o médulo de CO, com inaladores de dose medida ou medicagdes por
nebuliza¢ao, pois pode obstruir o filtro de bactérias.

e Uma vez que a colocagdo a zero bem-sucedida requer a presencga de ar ambiente (21% de
0; e 0% de CO,), certifique-se de que o moddulo de CO; é colocado num local bem
ventilado. Evite respirar perto do modulo de CO; Sidestream antes ou durante o
procedimento de colocagao a zero.

® Nunca esterilize nem mergulhe o médulo de CO; Sidestream em liquido.

O médulo de CO; Sidestream destina-se apenas a auxiliar na avalia¢do do paciente. Deve
ser utilizado em conjunto com outras avaliag6es de sinais e sintomas clinicos.

e As medicdes podem ser afetadas por equipamento de comunicagdbes RF mdveis e
portateis. Certifique-se de que o modulo de CO; Sidestream é utilizado no ambiente
eletromagnético, especificado neste manual.

e Troque a linha de amostragem se o conector de entrada da linha de amostragem comecar
a piscar vermelho, ou se o dispositivo da placa traseira médica exibir uma mensagem
“Verificar linha de amostragem”.

e Nao sdo permitidas modificag6es deste equipamento sem autorizagao do fabricante. Se
este equipamento for modificado, deve ser realizada inspe¢ao e testes apropriados para
garantir um f funcionamento seguro continuo.
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® O mddulo de CO; Sidestream ndo esta concebido para ambientes de MRI (ressonancia
magnética).

Durante o exame MRI, o médulo de CO; deve ser colocado fora da divisdao do MRI.

e O uso de equipamento eletrocirurgico de alta frequéncia nas proximidades do modulo de
CO./dispositivo de placa traseira médica, pode produzir interferéncia e provocar
medigdes incorretas.

e Nao aplique pressao negativa para remover a dgua condensada da linha de amostragem
da familia Nomoline.

e Pressao negativa ou positiva demasiado forte no circuito do paciente pode afetar o fluxo
da amostra.

Pressao de sucgao de recuperagdao demasiado forte pode afetar o fluxo da amostra.
Os gases de escape devem voltar ao circuito do paciente ou a um sistema de recuperagao.
Devido ao risco de infe¢ao cruzada do paciente, utilize sempre um filtro de bactérias no
lado da porta de escape se o gas da amostra de destinar a ser novamente respirado.

e Nao coloque o mddulo de CO; do analisador de gas em qualquer posi¢do que possa
provocar a sua queda para cima do paciente.

e Nao reutilize linhas de amostragem da familia Nomoline descartaveis de uso para um
paciente devido ao risco de contaminagao cruzada.

o Nao esterilize nem mergulhe as linhas de amostragem da familia Nomoline em liquido.
N3o opere o modulo de CO; Sidestream se a estrutura estiver danificada.

e Nao utilize o conjunto de adaptador de vias aéreas Nomoline para recém-nascidos com
pacientes adultos/pediatricos.

8.8.8 LINHA DE AMOSTRAGEM OBSTRUIDA

Se a passagem do gas anestésico estiver obstruida, uma mensagem de [Linha de amostragem
obstruida] serd exibida na tela. Nesse caso, substitua a linha de amostragem.

|I| Aviso:

e O maddulo de CO, deve ser montado em segurancga para evitar o risco de danos ao médulo
de CO,.

e Nao opere o mddulo de CO; Sidestream fora do ambiente operativo especificado.

A lei federal restringe a venda deste aparelho por ou por ordem de um médico.

e Para uso profissional. Consulte as instru¢6es de utilizagdo para informacdao completa de
prescricao, incluindo indica¢Ges, contraindica¢des, adverténcias, precaugdes e eventos
adversos.

e Nao utilize mddulos de CO; Sidestream com pulverizadores de dose medida nem
tratamentos de atomizagdo. Caso contrario, os filtros de bactérias podem ficar obstruidos.

8.8.9 CONSUMIVEIS

O Adaptador Nomoline é um produto para uso em multiplos pacientes.
O Adaptador Nomoline deve ser substituido conforme a boa pratica clinica ou quando surgir uma
196

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

mensagem de obstrugdo. A oclusdo ocorre quando o fluxo da amostra é insuficiente. Isto é indicado
por uma luz vermelha intermitente, junto com uma mensagem no dispositivo de painel traseiro
médico.

8.8.10 MANUTENGAO

O usudrio deve verificar regularmente a leitura dos gases e entrar em contato com os engenheiros de
manutencado caso alguma anomalia seja detectada.

8.9 MANTER E LIMPAR O MODULO RESPIRONICS DE CO, MAINSTREAM/ SIDESTREAM

8.9.1 LIMPEZA GERAL

Mergulhe um pano em 75% de alcool medicinal, e agua (lixivia) que contenha 10% de hipoclorito de
sodio, produtos de limpeza de pulverizar desinfetante (como Spray HB de cobertura Steris), agua com
amoniaco ou agua com sabdo suave, lave com agua, torca e utilize para limpar o sensor. Seque e
certifigue-se de que a janela de visualizagdo esta seca antes de utilizar o sensor limpo.

8.9.2 LIMPAR O ADAPTADOR DE VIAS AEREAS REUTILIZAVEIS DO SENSOR MAINSTREAM

Lave o adaptador das vias aéreas com agua e sabdo suave, mergulhe no desinfetante, por exemplo,
uma solucdo de 75% de alcool medicinal e agua (lixivia) que contenha 10% de hipoclorito de sddio,
2,4% de solvente de glutaraldeido (Cidex Plus, Sistema Steris 1, etc.) ou 4gua com amoniaco e enxague
com 3agua esterilizada e seque.

8.9.3 DESINFECCAO DO ADAPTADOR DE VIAS AEREAS REUTILIZAVEL

Autoclave aplicavel apenas ao adaptador das vias aéreas de adultos.

ETO: desinfete o adaptador de vias aéreas durante 1 hora e meia.

Mergulhe em solvente Cidex Plus durante 10 horas.

Mergulhe em solvente Perasafe durante 10 horas.

Sistema U.S. Steris 1 cabine de esterilizagdo a baixa temperatura.

Certifique-se de que n3o esta danificado no funcionamento ou no processo de limpeza/desinfec¢do
e que a janela de visualiza¢do esta seca, sem residuos antes de utilizar o adaptador das vias aéreas.

8.9.4 FREQUENCIA DE DESINFECCAO DO ADAPTADOR DE VIAS AEREAS REUTILIZAVEL

Os métodos de desinfecgdo acima mencionados permitem-lhe reutilizar o adaptador de vias aéreas
100 vezes.

8.9.5 COLOCACAO A ZERO

Coloque a zero antes de utilizar o CO;. A finalidade é eliminar o impacto do desvio da linha base que
ocorra durante a medicao e garantir a exatidao das medigdes.
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Normalmente, o sensor de CO; serd colocado a zero sempre que necessario. Pode colocar a zero
manualmente, quando considerar necessario: acesse ao menu [Config], abra o menu [Gds mddulo] e
selecione [Sensor zero] no [Médulo CO;] para colocar o sensor de CO; a zero. Mantenha o circuito do
paciente ao ar ambiente (21% de O, e 0% de CO;) durante 30 segundos no processo de colocagdo a
zero; quando a indicacdo zero de 30 segundos na interface estiver concluida, significa que zero esta
concluido.
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CAPITULO 9 — MONITORIZAR AG (GAS ANESTESICO)

9.1 VISAO GERAL

O Gas Anestésico (AG) pode ser utilizado para medir o Gas Anestésico e o Gas de Respiracdo do

paciente anestesiado. O mdédulo de Gas Anestésico fornece os valores numéricos no final da expiracao

(Et) e da inspiracdo dos seguintes gases.

A monitorizacdo AG fornece:

1. Forma de onda de EtCO..

2. Parametros monitorizados: FiO,, EtO,, EtCO;, FiCO,, EtN,O, FiN,O, EtAA, FiAA e MAC. AA
significa um dos Gases Anestésicos, entre Des (Desflurano), Iso (Isoflurano), Enf (Enflurano), Sev
(Sevoflurano) e Hal (Halotano).

Aviso: conforme exigido pela legislacdo regulatdéria vigente, quando este dispositivo é
aplicado a um paciente, é necessdaria a monitorizacdo da concentragdo de gdas anestésico. Se
o dispositivo que for utilizar ndao estiver equipado com esta fungdo, monitorize a
concentracdo de gas anestésico com um monitor em conformidade com a legislagao
regulatdria vigente.

Atencgdo:
e Deacordocom anormalSO 80601-2-55, o gas anestésico deve ser monitorizado enquanto
o dispositivo esta ligado a um paciente. Se o seu dispositivo nao possuir a fungao, utilize
um monitor em conformidade com a legislagdo regulatoéria vigente para monitorizagao de
gas anestésico.
e Utilize apenas gases anestésicos especificados pela ProlLife.

9.2 PRINCIPIO DE MEDIGCAO DO GAS ANESTESICO

O gas anestésico pode ser analisado por varios principios de medicdo. O método de Infravermelho
Dispersivo (DIR) ou o Método de Infravermelho Nao-Dispersivo (NDIR) sdo geralmente usados para
isolar as caracteristicas de absor¢do da amostra de gas. O método DIR utiliza um unico filtro ético de
luz e um prisma ou uma rede de difracdo para separar o comprimento de onda de cada tipo de
anestésico. O método NDIR faz com que a luz infravermelha passe por diversos filtros de luz de banda
estreita, determinando que tipo de gas existe na mistura de gases.

O método de analise de gds usado com mais frequéncia baseia-se na média do método NDIR. O
principio de medicdo considera que muitos gases absorvem a energia do infravermelho de um
determinado comprimento de onda.

O analisador de multiplos gases com by-pass de fluxo, amostragem e infravermelho geralmente suga
a amostra de gas de um ponto de recolha no circuito respiratdrio do paciente e no dispositivo de
passagem de ar (como a mascara, o tubo traqueal ou o tubo da mascara laringea). A taxa de fluxo em
que os analisadores modernos puxam uma amostra do circuito respiratério fica entre 50 ml/min e
250 ml/min. A amostra de gas passa por um pequeno copo ou camara de amostragem, atravessando
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a fonte de infravermelho, o filtro de luz e o detector de infravermelho. O sinal enviado pelo detector
de infravermelho é proporcional a energia do infravermelho absorvida pelo gdas. Para quantificar e
identificar os diversos gases, como 6xido nitroso, CO, e os cinco tipos de gases anestésicos, sdo
necessarios diversos filtros. O sinal detectado é amplificado, e convertido por complexos calculos do
microprocessador. Note que o oxigénio ndo pode ser detectado pela Espectroscopia de
infravermelho.

O analisador de gases analisa o oxigénio através de outras tecnologias, como as caracteristicas
paramagnéticas ou o sensor de oxigénio.

9.3 CALCULO DE CONCENTRACAO ALVEOLAR MINIMA (MAC)

O MAC (ou CAM: concentracdo alveolar minima) é um padrdo para comparar os efeitos dos gases
anestésicos inspiratorios. O valor MAC significa a densidade de gas anestésico nos alvéolos
pulmonares (uma pressdo barométrica), que é a densidade que ndo provocara rea¢cdo de movimento
muscular em 50% das pessoas testadas com estimulos padrado de dor.

Se 0 mecanismo de determinagao do valor MAC for executado no equipamento principal, o algoritmo
usado no processo de calculo deve ser registado em detalhe. A seguinte férmula pode ser usada para
calcular e exibir o valor MAC em relacdo a densidade do ar (exalado) ao fim da expiracgao.

%Et(A41) %Et(442) %EL(N20)
MAC = ot g
X(A4A41) X(AA2) 100

X([AA): HAL=0.75%, ENF=1.7%, ISO=1.15%, SEV=2.05%, DES=6.0%

Por exemplo, ao usar um dos diversos anestésicos, o modulo de anestesia mede e constata que o
ar do paciente ao fim da inalagao possui 4% de DES, 0,5% de HAL e 50% N.O. Portanto, o valor MAC
éigual a

A4 0E BE ¥4
MAC 4.0%  0.5% 50

~&.0% ‘0. 7ex 100z Lo

|I| Aviso: A formula acima ndo leva em consideragdo a altitude, a idade do paciente e outros
fatores pessoais.

9.4 SELECIONAR OS SENSORES DE OXIGENIO

Analise Paramagnética de Oxigénio:

A Andlise Paramagnética de Oxigénio serve para medir a suc¢do produzida por fortes campos
magnéticos nas moléculas de oxigénio presentes numa mistura de gases. O identificador
paramagnético identifica o oxigénio e outros gases conforme a sua suscetibilidade a magnetizacao
do campo magnético.

O oxigénio é paramagnético, sendo atraido pelo campo magnético, mas a maioria dos demais gases
nao sera atraida. Em termos de proporg¢ao, se a suscetibilidade a magnetizagao do oxigénio num
campo magnético fosse 100, a da maioria dos gases ficaria préxima de zero.
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As principais vantagens dos Sensores de Oxigénio Paramagnéticos incluem:
e Tempo de elevacgdo curto

e Estabilidade e precisdo

e N3o necessita de troca ou fornecimento de produtos quimicos

e Geralmente dispensa manutencao

9.5 CALCULAR O RITMO E DOSAGEM DE ANESTESICO

Quando o médulo de gas anestésico esta configurado, no aparelho de Anestesia pode calcular o ritmo
e dosagem dos agentes anestésicos. A dosagem de anestésico é exibida na tela em standby. Quando
o aparelho de anestesia esta fora do modo de standby, a dosagem de anestésico acumula a partir de
0 e o ritmo do uso de anestésico é calculado. Quando a Maquina de Anestesia entra em modo de
espera, a dosagem de anestésico para de acumular.

9.6 IDENTIFICAR O MODULO DE AG

O mddulo de AG de fluxo lateral (sidestream), é composto por componentes basicos independente
da tecnologia escolhida. Estes componentes sdo:

Indicador AC

Salda de gas

Conectorda linha
de amostra

1) Selecione o dreno apropriado de acordo com o tipo de paciente e prenda-o ao soquete do dreno.

2) Conecte uma extremidade do tubo de amostra de gas ao dreno.
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3) Conecte a outra extremidade do tubo de amostragem de gas ao paciente por meio do adaptador
de vias aéreas.

4) Conecte uma extremidade do tubo de exaustdo a saida de gds do mddulo e a outra extremidade
na porta de retorno do gds de amostra no sistema de anestesia, para retornar o gas de amostra
ao circuito do paciente.

Adaptador de vias aéreas Médulo AG externo Tubo de exaustao

L__
N

Conecte ao paciente Tubo de amostragem de gas

9.6.1 RECIRCULACAO DO GAS DE AMOSTRA

Para retornar o gds de amostra ao circuito do paciente, conecte o tubo de exaustdo na porta de

retorno do gas de amostra que esta assinalada (S, 0 “encaixe” indica gue o conector do tubo de
exaustdo foi instalado, conforme mostrado acima. Pressione o grampo metalico para puxar o
conector do tubo de exaustdao. Como demonstrado na imagem abaixo.

Aviso:
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e 0 gas emitido deve voltar a entrar no circuito do paciente ou ser descarregado no sistema
de descarga.

e Se a amostra de gas recolhida for abastecida para respira¢ao, utilize sempre um filtro de
bactérias no lado de escape.

e Se a pressao de sucgao for excessiva durante a descarga, a taxa de fluxo da amostra pode
ser afetada.

® Se a pressao negativa ou positiva no circuito do paciente for demasiado grande, a taxa de
fluxo da amostra pode ser afetada.

e Verifique se a taxa de fluxo da amostra de gas é excessiva para a categoria de paciente
apresentada.

9.6.1 M6DpULO MASIMO AG (SIDESTREAM)

—._AG

Indicador de funcionamento
Tecla do menu definigcdes de AG
Saida de gas

Conector da linha de amostragem

vk wnN e

Tecla medir/standby

Nota: o Médulo AG tem sido fornecido com a fungao de compensag¢ao automatica da pressao
atmosférica.
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9.6.2 M6pULO MAsIMO AG+0; (SIDESTREAM)

g
X p—
O,

R/

=

©.—
A 63}

Indicador de funcionamento do mdédulo

Menu de configuragao AG

Saida de gas

Conector do médulo universal AG/O;
Tecla medir/standby

e e

9.6.3 MODULO ARTEMA AG (SIDESTREAM)

! ‘ - AG
o ;
® oo
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Indicador de funcionamento do médulo
Menu de configuracdo AG

Saida de gas

Conector da linha de amostragem
Tecla medir/standby

Captacdo de agua

o vk wN e

9.6.4 M6DULO ARTEMA AG+0; (SIDESTREAM)

1 - AG/O2

4
=
N
3 ﬁ \n ’/lj 6

INLEY |

4 A A AAA AL AL

Indicador de funcionamento do médulo
Menu de configuragao AG

Saida de gas

Conector da linha de amostragem
Tecla medir/standby

Captacdo de agua

o vk wN e

|I| Atencgdo:

e A captacgdo de agua é utilizada para recolher as gotas de condensag¢ao de agua no gas de
amostra para evitar que as gotas de agua entrem no médulo. Quando a agua recolhida
pela capta¢ao de agua atinge um determinado montante, a agua deve ser descarregada
antes de poder continuar a ser utilizada, para evitar bloquear as vias aéreas.

e A captacgdo de agua contém material de filtragem para evitar que as bactérias/vapor de
agua e as secrecoes do paciente entrem no moédulo. Quando utilizado durante um longo
periodo, poeiras ou matérias estranhas irdo reduzir a permeabilidade do ar do material
do filtro na captac¢ao de dgua e, em casos graves, a passagem de ar sera bloqueada. Neste
momento, a capta¢do de agua deve ser trocada. Recomendamos que troque a captagao
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de dgua mensalmente ou quando encontrar uma fuga/danos ou contaminagdo grave.
97  PREPARAGAO DE MEDIGAO DE MODULO AG

9.7.1 M6puLo MAsSIMO AG (SIDESTREAM)

e Procedimentos de medigao:

Ajuste a Maquina de Anestesia para iniciar a andlise de gas:

1. Instale o médulo AG Sidestream na posicdo correspondente na Maquina de Anestesia.

2. Ligue alinha de amostragem Nomoline a entrada de gas do médulo AG.

3. Gire o interruptor do sistema para a direita para ligar a Maquina de Anestesia. O indicador no
canto superior esquerdo do modulo AG esta verde.

4. No menu [Config] = selecione [Gas mddulo] < [Médulo AG]-> ajuste os itens, como [Unidade],
[Compensagdo de O], [Sensor zero].

5. Quando o mdédulo AG ¢ ligado, o modo de funcionamento do mdédulo é [Medir]. Porém, para
garantir que esta no estado de funcionamento apropriado, acesse ao [Mddulo AG] para garantir
gue o [Mddulo de trabalho] esta no estado [Medir].

6. Para ligar a saida da amostra de gds ao sistema de recuperagdo ou permitir que o gas passe
novamente para o circuito do paciente.

7. Seaindicacdo LED estiver verde, o analisador esta disponivel.

8. Para executar a inspecdo antes de utilizar, de acordo com a declaracdo em “Capitulo 4 Testes
antes de utilizar”.

9. Seainspegao for normal, comece a monitorizar o Gas Anestésico.

. Linha de amostragem
Linha de amostragem

O mapa de esbogo do trabalho preliminar e da ligagdo

e Verificar antes de utilizar:

Antes de ligar a linha de amostragem Nomoline ao circuito respiratério, realize os seguintes passos:

1. Ligue alinha de amostragem Nomoline a interface da entrada de gas do médulo de anestesia.

2. Verifique se a luz verde do mddulo de gas anestésico esta fixa ou ndo (o mdédulo de indicagdo esta
normal).

3. Verifique se a porta de ligacdo do tubo de amostra luminescente esta ou ndo fixa em ligado (o
sistema de indica¢do esta normal).
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4. Expire o ar para o tubo de amostragem e verifique se a Maquina de Anestesia mostra o padrao
de onda efetivo e os valores de CO..

5. Utilize a ponta do dedo para bloquear a linha de amostragem e segure durante 10 segundos.

6. Examine se existe aviso de obstrucdo e se o tubo de amostra luminescente mostra uma luz
intermitente vermelha.

7. Sob em circunstancias apropriadas, execute a verificagdo do compartimento no circuito do
paciente que esta ligado com a linha de amostragem.

9.7.2 M6puLo MAsIMO AG+0; (SIDESTREAM)

e Procedimentos de medigao:

Ajuste a Maquina de Anestesia para iniciar a andlise de gas:

1. Instale o moédulo AG Sidestream na posi¢ao correspondente na Mdaquina de Anestesia.

2. Ligue alinha de amostragem Nomoline a entrada de gas do mddulo AG.

3. Gire o interruptor do sistema para a direita para ligar a Maquina de Anestesia. O indicador no
canto superior esquerdo do modulo AG est3 verde.

4. Se houver sensor de oxigénio, aceda ao modo de manutencdo e escolha [Config]>[Configuracdo
do sistema] -[OPCAO 0;] - [LIGADO].

5. Clique em [Sensor zero]. Ao colocar a zero, a tela mostra: Na calibracao zero, aguarde 30 segs. e
inicie a medicdo de CO; apds concluida a indicacao.

6. No menu [Config] - selecione [Gas mddulo] - [Mddulo AG]-» ajuste os itens, como [Unidade],
[Compensagdo de O], [Sensor zero].

7. Quando o médulo AG é ligado, o modo de funcionamento do médulo é [Medir]. Porém, para
garantir que esta no estado de funcionamento apropriado, acesse ao [Mdédulo AG] para garantir
gue o [Mddulo de trabalho] esta no estado [Medir].

8. Para ligar a saida da amostra de gas ao sistema de recupera¢do ou permitir que o gas passe
novamente para o circuito do paciente.

9. Seaindicacdo LED estiver verde, o analisador esta disponivel.

10. Para executar a inspegao antes de utilizar, de acordo com a declaragdao em “Capitulo 4 Testes
antes de utilizar”.

11. Se a inspecdo for normal, comece a monitorizar o Gas Anestésico.

Tinh de Linha de

Hmoslragem amaztragem
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O mapa de esbog¢o do trabalho preliminar e da ligagdo

e Verificar antes de utilizar:
Antes de ligar a linha de amostragem Nomoline ao circuito respiratorio, realize os seguintes passos:

Ligue a linha de amostragem Nomoline a interface da entrada de gas do médulo de anestesia.
Verifique se a luz verde do mddulo de gds anestésico estd fixa ou ndo (o médulo de indicagdo esta
normal).

3. Verifique se a porta de ligacdo do tubo de amostra luminescente esta ou ndo fixa em ligado (o
sistema de indicacdo esta normal).

4. Em relacdo ao mddulo de anestesia equipado com opc¢do de oxigénio, verifique se a leitura de
oxigénio no equipamento anfitrido esta correta ou ndo (21%).

5. Expire o ar para o tubo de amostragem e verifique se a Maquina de Anestesia mostra o padrao
de onda efetivo e os valores de CO..

6. Utilize a ponta do dedo para bloquear a linha de amostragem e segure durante 10 segundos.
Examine se existe aviso de obstrugao e se o tubo de amostra luminescente mostra uma luz
intermitente vermelha.

8. Sob em circunstancias apropriadas, execute a verificagdo do compartimento no circuito do
paciente que esta ligado com a linha de amostragem.

9.7.3 MODULO ARTEMA AG (SIDESTREAM)

® Procedimentos de medigao:

Ajuste a Maquina de Anestesia para iniciar a analise de gas:

1. Instale o moédulo AG Sidestream na posi¢ao correspondente na Mdaquina de Anestesia.

2. Selecione a captacdo de agua apropriada para o tipo de paciente e pressione com firmeza a
tomada de captacdo de agua.

3. Gire o interruptor do sistema para a direita para ligar a Maquina de Anestesia. O indicador no
canto superior esquerdo do moédulo AG esta verde.

4. No menu [Config] = selecione [Gas mddulo] - [Médulo AG]-> ajuste os itens, como [Unidade],
[Compensagdo de O], [Sensor zero].

5. Quando o mdédulo AG é ligado, o modo de funcionamento do médulo é [Medir]. Porém, para
garantir que esta no estado de funcionamento apropriado, acesse ao [Mddulo AG] para garantir
gue o [Mddulo de trabalho] esta no estado [Medir].

6. Para ligar a saida da amostra de gds ao sistema de recuperagdo ou permitir que o gas passe
novamente para o circuito do paciente.

7. Ligue uma extremidade do tubo da amostra ao coador e a outra extremidade ao circuito do
paciente.

8. Para executar a inspegao antes de utilizar, de acordo com a declaragao em “Capitulo 4 Testes
antes de utilizar”.

9. Seainspegao for normal, comece a monitorizar o Gas Anestésico.
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m Aviso
® As criangas ndao devem usar o coador de adulto, pois pode provocar ferimentos ao

paciente.

e O coador é utilizado para recolher as gotas de condensagdo de agua no tubo de amostra

para evitar que as gotas de agua entrem no mdédulo. Quando a agua recolhida pelo coador
atinge um determinado montante, a agua deve ser descarregada antes de poder

continuar a ser utilizada, para evitar bloquear o trajeto do gas.

e Certifique-se de que todas as liga¢bes sao firmes de fiaveis. Qualquer fuga resulta na
inclusao do ambiente no gas respiratorio do paciente, o que origina uma leitura errada.

9.7.4 MODULO ARTEMA AG +0; (SIDESTREAM)

Consulte 9.6.3 Mddulo ARTEMA AG (Sidestream).

9.8 CONFIGURAR AG

Defina os seguintes itens na tela, ao pressionar a tecla rapida [Config] = [Gas Mddulo] = [Mddulo
AG]; ou Pressione a tecla de definir AG no mddulo para acessar a [Gas Mddulo], onde pode definir

os parametros do gas anestésico.

w2 | .

Wavetorm Luuns Trend  Log

Gas Modul

AG Module

-/ . / W/
s 20

I

[ SIMV-vC } [ Py ] [ SIMV-PC J [ Py ] Manual mer
v Freq €| TeT | Pimt | PEEP o
Confirm
500, 12 o [1:2  JOFF 130, p00] OFF 00:00:00

Configuracéo do Modulo AG

9.8.1 CONFIGURAR O MODULO DE TRABALHO

Maddulo de trabalho: standby, detectar

Standby:

Quando o médulo de anestesia estd em modo standby, a bomba de ar para de funcionar com a

finalidade de aumentar a vida util do moédulo. Entretanto, é exibido na area de informacgdo que “O
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modulo de anestesia esta em standby”.

Detecgao:

Quando o mdadulo de anestesia estd a funcionar, a luz indicadora verde fica ligada estatica e os dados
de deteccdo sao enviados para o monitor.

Quando o médulo de anestesia é ligado ao monitor na interface de anestesia normal, o mddulo de
anestesia pode alterar automaticamente o modo de funcionamento para “modo deteccdo”, mas o
usuario deve confirmar que esta no modo de detecgao.

Quando a Maquina de Anestesia é ligada pela primeira vez, o [Mddulo de trabalho] predefinido é
[Medir]. Se o médulo de anestesia atual estiver em modo standby, o usuario pode iniciar o médulo
de anestesia na tela, ao pressionar a tecla rapida [Config] & [Gas Mddulo] = [Médulo AG] >
[Médulo de trabalho] = [Medir]. Ou pressione a tecla Medir/Standby no mddulo para alterar entre
o modo Standby/Medir.

Nota:

e Durante a calibracdo do sensor, premir a tecla Medir/Standby ndo pode alterar o modo
de funcionamento. Neste momento, a tecla Medir/Standby na tela também nao funciona.

e Quando a Maquina de Anestesia é reiniciada, todas as defini¢des do moédulo AG antes do
ultimo encerramento serao reservadas.

9.8.2 AJUSTAR AS UNIDADES

Na tela, selecione o menu [Config] = [Gas mddulo] < [Médulo AG] = [Unidade COz], e ajuste para:
[mmHg], [%] ou [kPa].

9.8.3 CONFIGURAR A COMPENSACAO DE GAS

m Aviso: Defina a compensacao de oxigénio com base nas condi¢Oes atuais, caso contrario o
resultado de deteccao pode desviar-se gravemente do valor real, o que pode provocar um
diagndstico incorreto.

Existem 3 opc¢des para a compensacao de Oz, nomeadamente[Alto], [Médio] e [Baixo]. “Alto” refere-
se a 85% de compensacdo de O;; [Médio] a 50%; e [Baixo] a 21%. Quando um mddulo de O; esta
equipado, um sensor de O; automaticamente realiza a compensac¢do de O; de acordo com a
concentracdo de O;. Portanto, esta op¢ao estd no estado predefinido. Quando nenhum sensor de O3
possui compensacdo de O; automatica, o nivel de compensacdo pode ser ajustado manualmente, de
acordo com a concentracdo atual de O, (conforme ilustrado na tabela abaixo).

Concentragdo de oxigénio (%) Nivel de compensacao
0~30 Alto (21%)
30~70 Médio (50%)
70 ~ 100 Baixo (85%)

210

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

9.8.4 COLOCACAO A ZERO

Na tela, O analisador de gas de infravermelhos precisa estabelecer um nivel de referéncia zero para
medigao de CO, N2O e do gds agente anestésico. Esta calibragdo zero é aqui referida como “colocagao
a zero”

1. Colocacdo a Zero Automatica

O mddulo AG realiza colocagdo a zero automatica ao alterar as amostras de gas do circuito de
respiracdo para a atmosfera ambiente. A colocacdo a zero automatica é realizada a cada 24 horas e
demora menos de 10 segundos. Se o mddulo de gas anestésico estiver equipado com um sensor de
oxigénio, a colocacdo a zero automatica deve incluir a calibracdo do ar dentro do sensor de oxigénio.

2. Calibragdao manual a zero

O médulo de gas anestésico pode realizar automaticamente a defini¢cdo a zero quando necessario. O
usudrio também pode executar um ajuste manual a zero clicando na tecla [Config], abrindo o
[Médulo Gas] manual e selecionando [Colocagdo a zero] no [Mdédulo AG]. N3o é necessario desligar
o circuito de gas do paciente durante a calibracdo a zero.

m Aviso: Uma vez que a colocagao a zero bem-sucedida requer a presenga de ar ambiente (21%
de O; e 0% de CO,), certifique-se de que o médulo de CO; é colocado num local bem ventilado.
Evite respirar perto do mddulo de gas anestésico antes ou durante o procedimento de
colocagdo a zero.

9.8.5 EXIBIR A FORMA DE ONDA DE CO>

Na Interface do Usuario, acesse ao menu [Config].
Abra o menu da [Tela].
Ajuste a [Onda de CO3] como [LIGADO] conforme as necessidades reais.

P w NP

Conecte o mddulo AG e veja a forma de onda de CO; na janela [Forma de onda] da interface do
usuario (se for a Artema AG, é necessario aguardar o término do aquecimento e a forma de onda
sera exibida quando estiver funcionando):

Forma de onda do CO>

9.9 SUBSTITUICAO DO ANESTESICO
Se 0 anestésico em uso for trocado, o mddulo ainda podera detectar a mistura dos dois gases durante

a fase de transigdo. Mas o tempo necessario para a substituicdo do anestésico é definido pelo tipo
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(fluxo alto ou fluxo baixo) e pelas caracteristicas (farmacocinética) do anestésico. Nenhum alerta sera
exibido pela Maquina de Anestesia para substituicdo do anestésico; e os valores MAC exibidos
poderdo ser incorretos durante a substituicdo.

O analisador ISA pode reconhecer automaticamente os anestésicos. Quando o conteddo de um
anestésico esta abaixo do limite e outro anestésico constitui a maior parte da mistura, a Maquina de
Anestesia consegue detectar essa mudanca, indicando o nome e os dados dos dois anestésicos (o
anestésico dominante e o secundario).

9.10 SINAIS DE ILUMINACAO DO MODULO MASIMO AG

Uma breve apresentacdo das indicacdes:

Indicagao Estado
Luz verde fixa Sistema OK
Luz verde intermitente Colocacdo a Zero em curso
Luz azul fixa2) Existe um gds anestésico
Luz vermelha fixa Erro sensor
Luz vermelha intermitente A verificar linha de amostragem

9.11 IMPACTO ADVERSO NO DESEMPENHO

Consulte o conteudo correspondente na secao “8.8.6 Impacto adverso no desempenho”.

9.12 Avisos

Consulte o conteudo correspondente na segdo “8.8.7 Avisos”.

9.13 LINHA DE AMOSTRAGEM OBSTRUIDA

Consulte o conteudo correspondente na se¢do “8.8.8 Linha de amostragem obstruida”.

9.14 EMISSAO DOS GASES DE ESCAPE

Consulte o conteudo correspondente na secdo “8.7 Emissdo dos gases de escape”.

9.15 CONSUMIVEIS

Consulte o conteudo correspondente na se¢do “8.8.9 Consumiveis”.

9.16 MANUTENGAO

Consulte o conteudo correspondente na se¢do “8.8.10 Manuteng¢éo”.
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CAPITULO 10 — MONITORIZAR BIS

Aviso:

e As partes condutoras do sensor e interface nao devem estar em contato com outras partes
condutoras, incluindo o contato terra.

e Em cirurgia de alta frequéncia, para evitar o risco de queimaduras, o sensor BIS n3ao deve
ser colocado entre o local cirurgico e o elétrodo de retorno do dispositivo eletrocirtrgico.

e Quando utiliza um desfibrilador num paciente, os sensores BIS ndo devem ser colocados
entre as almofadas do desfibrilador.

e O BIS serve apenas como auxiliar do diagndstico clinico e de formagao.

A eficacia clinica, relagdo risco/beneficio e aplicagdo da fungdo BIS ainda ndo foram
totalmente validadas nos pacientes pediatricos.

e Para reduzir o risco de queimaduras durante o uso do dispositivo de estimulagdo cerebral
(por ex. estimulagao cranial de potenciais induzidos por motor), coloque os elétrodos de
estimulagcdao o mais afastados possivel do sensor BIS e garanta que o sensor é colocado
conforme indicado nas instrugdes na embalagem.

e O tempo recuperagao da monitorizacao BIS anti-desfibrilagao é inferior a 30 segundos.

10.1 INTRODUGAO GERAL

BIS monitoriza os sinais do eletroencefalograma (EEG) do cértex cerebral e combina os métodos de
analise de frequéncia e do espectro de poténcia para apresentar um indice de frequéncia dupla
qguantitativo. Entretanto, ao combinar com a andlise de qualidade dos sinais de EEG, o BIS avalia de
forma completa o estado de consciéncia atual do paciente e identifica assim o indice de frequéncia
dupla.

O sistema suporta os seguintes parametros de medicdo: BIS, SQI, EMG, SR, SEF, TP, BC. Fornece uma
forma de onda e exibe uma detecgao continua do médulo BIS dos sinais EEG, que é referida como
onda de forma EEG BIS, e fornece uma tendéncia dindmica de exibir BIS, que é referida como
tendéncia BIS.

10.2 MoébuLo BIS

A monitorizacdo do indice de frequéncia dupla s6 é possivel quando a Maquina de Anestesia esta
equipada com madulos BIS.
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Mddulo BIS

Indicador de funcionamento
Menu de configuragao BIS
Conector do cabo do mdédulo BIS

P w N e

Tecla medir/standby

10.3 ExiBICAO DE BIS

O modo de exibicdo fornecido pela area da forma de onda BIS: forma de onda BIS EEG.

Forma de onda EEG BIS
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Forma de onda tendéncia BIS

. L L Unidad
Parametro Nome inglés Significado o Intervalo
, ) Reflete o nivel de consciéncia
BIS Index bispectral i / 0-100
do paciente
Reflete a atividade elétrica da
EMG Eletromiograma | atividade muscular e dos dB 0-100
artefatos de alta frequéncia.
. SR é a percentagem de tempo
Relacdo de ) ]
. gue o EEG é considerado
SR supressao de o . % 0-100
EEG inibido nos ultimos 60
segundos da sessdo.
. O valor SQl reflete a
Index de . .
i gualidade do sinal e fornece a
sQl gualidade do o % 0-100
el fiabilidade dos valores BIS, SR
sina
durante o ultimo minuto.
Frequéncia de N o
. Intervalo de Frequéncia de Atualizacao Uma vez por
Atualizagdo . o /
L. frequéncia Numeérica BIS segundo
Numeérica BIS
0,25 Hz a 100
Largura de Largura de ] de banda EEG H Hz (:3dB) +/
argura de banda z z (- -
banda EEG banda & 10%
(o]

Quando “verificacdo de impedancia em curso”, “impedancia do elétrodo excessiva”, “qualidade do
sinal fraca” ou “substituicdo do sensor” ocorre, os valores medidos dos quatro parametros acima

serao afetados.

n o«

n o«

BIS Estado clinico
100 Num estado ativo
20 Num estado calmo, hipnose ligeira, com baixa possibilidade de ser
acordado
60 Com anestesia geral, estado de hipnose moderada
40 Em perda de consciéncia, estado de hipnose profunda
0 Em estado de anestesia profunda, em que a forma de onda EEG é retae o
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paciente ndo tem atividade de EEG

EMG:
EMG < 55 dB; EMG aceitavel.
EMG < 30 dB: EMG ideal.

sQl:

0% ~ 15%, o valor ndo pode ser derivado.

15% ~ 50%, o valor ndo pode ser derivado de forma confiavel.
50% ~ 100%, o valor pode ser derivado de forma confidvel.

10.4 INFORMAGOES DE SEGURANCA

Devido a experiéncia clinica limitada, os valores BIS provenientes de pacientes com anomalias
neurolégicas, pacientes psicoativos e pediatricos com menos de um ano devem ser interpretados
com cuidado.

Aviso:
[ ]

O BIS nao deve ser tomado apenas como referéncia para ajustar a dose de anestesia.

e As partes condutoras do sensor ndo devem estar em contato com outras partes
condutoras, incluindo o contato terra.

e Em cirurgia de alta frequéncia, para reduzir o risco de queimaduras, o médulo BIS ndo
deve ser colocado entre o local cirurgico e o elétrodo de retorno do dispositivo
eletrocirurgico.

e Quando utiliza um desfibrilador num paciente, os sensores BIS ndo devem ser colocados
entre as almofadas dos elétrodos do desfibrilador.

10.5 LIGACAO BIS

1. O méddulo BIS desta Maquina de Anestesia utiliza um cabo para receber o sinal, primeiro ligue o
modulo BIS a Maquina de Anestesia.

2. Encaixe o mdédulo na posicdo no paciente através do clipe na parte traseira do médulo BIS, que
nao deve ir além da cabega do paciente.

3. Ligue o cabo do paciente ao médulo BIS.
Fixe o sensor BIS a localizacdo designada no paciente, conforme instruido pelo sensor.

5. Ligue o sensor BIS ao cabo do paciente. Uma vez que o dispositivo detecte um sensor valido, a
impedancia de todos os elétrodos sera automaticamente medida e o resultado sera exibido na
janela de resultados do teste de impedancia do elétrodo. Como mostra a imagem seguinte:
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Ligagéo BIS
N2 de Almofada . " . a
Posicao da Colocac¢ao do Eletrodo em inglés
do Eletrodo
1 Centro da testa
3 Na témpora
4 Diretamente acima da sobrancelha

|I| Aviso:
e E de extrema importancia que coloque o eletrodo na posi¢do correta para manter o

devido funcionamento do BIS.

e O eletrodo pode ser colocado a esquerda ou direita do escalpe.

N3do coloque o0 médulo BIS por cima da cabega do paciente para evitar qualquer perigo
para o paciente.
e Certifique-se de que a pele do paciente esta seca. Os sensores molhados ou pontes de sal

podem provocar valores BIS e de impedancia falsos.

10.6 JANELA DE RESULTADOS DO TESTE DE IMPEDANCIA DO ELETRODO

Selecione [Config] - [BIS], e selecione [Resultados do teste de impedancia] (equivalente a conduzir
manualmente a verificacdo de impedancia de elétrodo) para acessar a esta janela, conforme ilustrado

abaixo:
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Impedancias Eletrs.

Yalor de ) - Atualizar Resultado do Teste da Impedancia de
impedancia Eletrodo

m Bis S/ Sensor

Testando Impedancia

Teste Impedancia Ok

4 Falha Teste Impedanc

Janela de resultados do teste de impeddncia do eletrodo

Clique em [Resultados do teste de impedancia] para atualizar os resultados do teste de impedancia.
O estado medido e os valores de impedancia sao exibidos na janela de resultados do teste de
impedancia do elétrodo:

Simbolo Estado Medidas a Tomar

Teste de impedancia do

) N3o é necessaria qualquer acao
elétrodo passou

. A Verifique o cabo, o elétrodo e o estado de contato
Teste de impedancia do

2 3 com a pele do paciente, caso necessario, limpe e
elétrodo falhou P P P
seque a pele.
Teste de impedancia do
) P Ndo é necessaria qualquer agao
elétrodo em curso
|xx| Sensor BIS nado ligado N3o é necessdria qualquer acao
10.7 CONFIGURAR BIS

10.7.1 CONFIGURAR A SUAVIDADE DE BIS

A suavidade determina como os Maquina de Anestesia fazem a média dos dados BIS. Quando menor
for o valor, a Maquina de Anestesia responde com maior sensibilidade a alteracdes no estado do
paciente. Quando maior for o valor, mais suave é a tendéncia BIS, com menos variacdo e menos
interferéncia de artefatos.

1. Selecione [Config] - [Mddulo BIS] - [taxa de suavidade].

2. Selecione [10s], [15s] ou [30s].

10.7.2 CONFIRMACAO DE SUBSTITUICAO DO SENSOR

1. Quando o instrumento esta no processo de teste, surge um alarme técnico [Substituir o sensor],
substitua o sensor.
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2. Selecione [Config] = [Mddulo BIS] = [Confirmar substituicdo do sensor], sugerindo [Ja
substituido?], selecione [Sim].

10.7.3 AJUSTAR O INTERRUPTOR DO FILTRO

1. Selecione [Config] - [Mddulo BIS] - [interrup do filtro].
2. Selecione [LIGADO] ou [DESLIGADO].

10.7.4 AJUSTAR A ALTERAGCAO DE ONDA

1. Selecione [Config] = [Mddulo BIS] = [alteragdo de onda].
2. Selecione 50uV, 100uV, 200uV, 400uV, 500uV, 625uV, 1000uV ou 2000uV.

10.7.5 AJUSTAR A VELOCIDADE DE ONDA

1. Selecione [Config] - [Mddulo BIS] - [velocidade de onda].
2. Selecione 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s ou 50mm/s.

Nota: Quando a Maquina de Anestesia é reiniciada, todas as definigdes do mdédulo BIS antes
do ultimo encerramento serao reservadas.
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CAPITULO 11 — TENDENCIAS E REGISTROS

11.1 TABELA DE TENDENCIAS

A Tabela de tendéncia é utilizada para rever os dados dos parametros fisiolégicos dos pacientes do
ponto de tempo correspondente e descreve as alteracdes nos resultados de medicdo. A tendéncia
apresenta VTexp, VTinsp, MV, Ppico, Pplat, Psignif., PEEP, Taxa, FiO;, BIS e EtCO;, e guarda os dados
para analisar durante 60 horas continuas. A Tabela de tendéncia refresca quando a maquina é
reiniciada.

Na tela, selecione [Tendéncia] = [Tabela] para abrir a janela como a exibida na figura abaixo:

e “

Tabela de tendéncia

1. Selecione [Resolucdo], e selecione [1min], [2min], [4min], [5s] ou [30s] conforme necessario.
2. Pode ver a Tabela de tendéncia através das seguintes formas:

e Selecione [] e [] do parametro para mover a Tabela de tendéncia para a esquerda ou
direita e ver os dados de outros parametros.

e Selecione os botdes [] ou [] de tempo para virar as paginas da Tabela de tendéncia
para cima ou para baixo e ver mais dados.

11.2 GRAFICO DE TENDENCIA

O grafico é utilizado para analisar a tendéncia dos valores do parametro com o passar do tempo. Os
valores fisiolégicos medidos correspondentes ao ponto de tempo sdo esbocados numa curva que
ilustra a tendéncia de pardmetro do paciente. O grafico de tendéncia faculta andlise de dados para
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VTe, VTi,

MV, Taxa, Ppico, FiO2, EtC02, Plat, PEEP, Psignif.,

BIS, etc. durante 60 horas de

funcionamento continuo, a uma resolucdo de 5s. O Grafico de tendéncia refresca quando a maquina

€ reiniciada.

Selecione [Tendéncia] = [Gréfico] para abrir a janela como a exibida na figura abaixo:

m Atengao: Apos o sistema de anestesia ser desligado ou reiniciado apés um encerramento, o
grafico de tendéncia é eliminado.

&

2006-05-14 | =3

Manual/ C
Spont Adult _patient Info | 14:29:14 W
100 05-14 11:25:16 eat 1
s 558 iy D
120 ¥ TVinsp
A Graph | MV
Freq
Ppeak
Pmean
PEEP
E
B
F
L
vCcv SIMV-VC PCV SIMV-PC
v Freq LE Tip:Ti| Standby
L Confil
9300 §12 2 OFF S
G H K
A. Ordenar B. Abscissa C. Cursor Tempo

D. Cursor Exibir parametro

E. Nome do parametro da
curva de tendéncia

F. Curva de tendéncia

G. Tempo

H. Cursor

K. Parametro da curva de
tendéncia

L. Resolugao

1. Selecionar Parametro para andlise: Selecione [Tendéncia] - [Grafico] - [Param.], e clique
[Param.] para o parametro pretendido. Os parametros sdao VTe, MV, Ppico, FiO2 e EtCO2 etc.
2. Ver curva de tendéncia Selecione [Tendéncia] = [Grafico] = [Duragao], e clique [Duragdo] para

mover a curva de tendéncia a um intervalo ou uma pagina completa.

3. Mover cursor: Selecione [Tendéncia] - [Grafico] - [Cursor], e clique [Cursor] para mover o
cursor num intervalo de 5s. Os valores tempo e parametro correspondentes ao local do cursor

sdo exibidos a direita do grafico de tendéncia. Os valores de tempo e parametro alteram-se a

medida que o cursor se move. Pode alterar o intervalo de tempo do cursor ao selecionar

[Tendéncia] = [Grafico] = [Resolugdo]. O intervalo é 5s- 4min.
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11.3 REGISTRO DE ALARMES

O registro de alarmes pode armazenar um total de 2000 mensagens registradas. As mensagens de
registro sao armazenadas cronologicamente. O evento mais recente sera sobrescrito se houver uma
nova ocorréncia apés o numero de mensagens chegar a 2000. O armazenamento do registro de
alarmes cobre tanto alarmes técnicos como fisioldgicos.

Na tela, selecione [Registro] para abrir uma janela como a exibida na figura abaixo:

Previous ext Clear

O Registro de Alarmes grava e armazena todos os alarmes fisiolégicos, técnicos e informacdes de

ajustes. O registro é cronoldgico e o evento mais recente vem em primeiro lugar.

No menu, pode-se executar as seguintes operagoes:

1. Selecione [Pagina anterior] ou [Pagina seguinte] para visualizar os alarmes no histérico, um a um.

2. Selecione [Limpar] para eliminar todos os registros.

3. Selecione o menu “I_=_[1”, e selecione a seta para escolher o filtro de registro pretendido. Pode
selecionar [Tudo] (Exibir tudo), [Tec] (Alarme técnico), [Fis] (Alarme fisioldgico), [Indicar],
[Registro de alarme] ou [Defini¢ao].

|I| Aviso:
e Quando a Maquina de Anestesia esta desligada por completo ou desligado no interruptor,
os registros de alarme memorizados nao sao eliminados e os contetidos do registro, mas
a hora de encerramento ndo sera guardada no registro.
e Se os alarmes auditivos nao forem mais gerados, pode acessar ao registro do alarme para
ver os eventos que ativam alarmes.
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CAPITULO 12 — MANUTENCAO, LIMPEZA E ESTERILIZACAO

Aviso:
® Observe a legislacao regulatdria vigente.

e Leiacuidadosamente as instru¢des de seguranga de cada agente de limpeza para entender

os materiais aplicaveis. Leia atentamente as instrugdes para operacao e manutengdo de
todo o dispositivo de desinfecgdo.

® Use dAculos e luvas de seguranga. Um sensor de oxigénio danificado pode apresentar
vazamento e resultar em inflamagao (incluindo hidréxido de potassio).

o Reutilizar um sistema de respiracao nao esterilizado e os seus acessdrios reutilizaveis
pode provocar infeccao cruzada; portanto, devem ser desinfetados antes de cada
operagao cirurgica.

e Sempre que o dispositivo é desmontado, limpo, desinfetado ou remontado, as operagoes
descritas no capitulo “Inspecao de Prontidao Operacional” devem ser realizadas antes do
uso normal.

e Para evitar que o sistema de respiracdo apresente vazamentos, nenhum dos
componentes pode ser danificado durante a desmontagem e nova montagem, sendo
necessario garantir uma montagem correta, especialmente no que diz respeito aos anéis
de vedagdo. Para proceder a limpeza e desinfecgdao, assegure-se de que os métodos de
limpeza e desinfeccao sao adequados aos componentes, bem como a sua correta
execugao.

o Realize a desmontagem e a montagem conforme as instrugoes neste capitulo. Para mais
detalhes sobre desmontagem e montagem, entre em contato com o departamento de
Suporte ao Cliente da ProLife. Uma desmontagem e montagem incorretas pode causar
vazamento no sistema de respiracio e ter impacto no funcionamento normal do
dispositivo.

Cuidado:

e Antes do uso inicial, o dispositivo deve ser limpo e desinfetado conforme exigido. Os
métodos de limpeza e esterilizagdao estao descritos neste capitulo.

e Para evitar danos ao dispositivo, consulte os dados fornecidos pelo fabricante em caso de
duvidas sobre os agentes de limpeza.

e Nunca use solventes organicos, halogenados ou derivados de petrdleo, dispositivos de
limpeza para vidros, acetona ou outros agentes de limpeza que provoquem irritagao.

o Nado utilize nenhum agente de limpeza abrasivo (por exemplo, palha de aco, materiais ou
agentes de limpeza para polimento de prata).
Os liquidos devem ficar afastados dos componentes eletronicos.

e Nao permita que liquidos penetrem no gabinete do dispositivo.
Para as partes fabricadas em borracha sintética, o tempo de molho ndo deve ultrapassar
15 para nao causar dilatagdao ou deterioragao acelerada.

e Somente as peg¢as marcadas com 1342C permitem desinfecdo com vapor de alta
temperatura.

e O PH das solugdes de limpeza deve ficar entre 7,0 e 10,5.
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e A vida util da desinfec¢dao a alta temperatura e alta pressao do circuito de respiragao é
inferior a 2000 vezes.
e Ocircuito de respiragao deve ser limpo e desinfetado antes de utilizar por cada paciente.

12.1 LIMPEZA DA ESTRUTURA E ESTERILIZACAO DO MAQUINA DE ANESTESIA

1. Antes de limpar, desligue o sistema de anestesia e corte a corrente CA.

Utilize agua destilada para molhar o pano sem felpas e limpe devidamente a tela, a mesa de
trabalho e a superficie exterior da unidade principal.

3. Desinfete com uma solugdo de hipoclorito de sédio, utilize depois detergente com alcool médico
(75%), com valor PH entre 7,0 e 10,5 e utilize um pano sem felpas para limpar a tela, a bancada
de trabalho, a superficie exterior do aparelho principal, etc.

4. A estrutura ndo deve apresentar sinais de deterioracdo que podem ser detectados ao olhonu e a
marca do filtro de seda ndo se altera.

Aviso: Infiltragdo de liquido nos controles pode danificar o equipamento ou causar
ferimentos. Durante a limpeza da carcaga, assegure-se de que nao entram liquidos nos
controles e que o equipamento esta desligado da tomada (com a alimentag¢ao CA desligada).
Certifique-se de que volta a ligar a corrente elétrica apenas depois de os componentes limpos
estarem devidamente secos.

Cuidado: Utilize apenas um pano suave, seco e sem felpas para limpar a tela e nao utilize
nenhum liquido.

12.2 REMOVER E MONTAR OS COMPONENTES QUE PODEM SER LIMPOS E DESINFETADOS
DO SISTEMA DE RESPIRAGCAO

Para limpar e desinfetar o sistema de respiracao, terd de desmontar os componentes do sistema de
respiracdo que podem ser limpos e desinfetados.
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Acessorios do Sistema de Respiragdo

Item Descrigao Item Descrigao

Corpo principal, circuito do sistema
1 Coluna de suporte do tubo 9 L
de respiracao

Tampa da valvula de verificacdo de .
2 R 10 Anilha vedante
expiracdo/inspiracdo

Pedestal da valvula de verificacao de )
3 L 11 Pinca do aro
expiragdo/inspiracdo

Valvula de verificacdo de )
4 e 12 Valvula POP-OFF
expiragdo/inspiracdo

5 Sensor de fluxo 13 Suporte do tubo dobrado
Porca do conector do tubo de

6 L 14 Fole
respiracao

7 Juncdo do tubo de respiracao 15 Cobertura do fole

Depdsito de CO»

Os componentes marcados com 134 °C sdo resistentes a alta temperatura e alta pressdo. Podem ser
lavados a mdo ou na maquina (com um agente de limpeza suave com pH <10,5), e serem bem
enxaguados e secos ao ar livre. Todos os componentes, a excecdo dos sensores de oxigénio, dos
mandmetros das vias aéreas e dos sensores de fluxo descartaveis, podem ser lavados.

Se os sensores de fluxo forem feitos de plastico, consulte as orientacdes dadas em “12.3.8 Sensor de

fluxo”.
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12.2.1 DESMONTAR O DEPOSITO DE CO>

1. Segure o depdsito com a mao direita e, entretanto, puxe para a esquerda o trinco para abrir com
a mao esquerda, para abrir o fecho do depésito.
2. Retire o depdsito com a mao direita.

|I| Aviso: O absorvente de CO; é um tipo de substancia de elevada causticidade, muito
prejudicial para os olhos, pele e sistema de respiracdo dos seres humanos. No caso de
qualquer parte do corpo que fiqgue manchada com absorvente de CO; por acidente, lave as
partes com agua. Se airritagao nao for eliminada apds lavar, consulte um médico de imediato
para obter auxilio.

12.2.2 DESMONTAR OS SENSORES DE OXIGENIO

1. Remova uma extremidade do cabo do sensor de O, da porta do sensor de oxigénio
correspondente “B&” do aparelho e remova a outra extremidade do cabo do sensor de oxigénio
da porta do sensor de oxigénio “B&e”.

2. Puxe o sensor reto para fora e remova-o.

m Cuidado:
® Nunca mergulhe um sensor de O2 nem o conector em qualquer tipo de liquido. Elimine o
sensor de Oz de acordo com as especificagdes do fabricante.
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e Nao limpe a superficie interior do sensor de O..

12.2.3 DESMONTAR O TUBO DE RESPIRACAO, A PECA Y E A MASCARA

m Cuidado:
e Para desmontar o tubo de respiragao, segure os conectores em ambas as extremidades
do tubo de respiragao para nao danificar o tubo de respiragao.
® Nao reutilize os filtros. Os filtros descartados devem ser eliminados de acordo com as leis
e regulamentos locais ou regulamentos de eliminagdo hospitalar. Nao descarte
diretamente no lixo.

1. Remova a mascara da jungao;
Remova o filtro da pega em Y, entdo remova a pega em Y;
Remova a mangueira de expiracdo do conector de expiracdo e a mangueira de inspiracdao do
conector de inspiragao do sistema de respiragao.

12.2.4 DESMONTAR O BALAO MANUAL

Basta remover o baldo manual do sistema de respiracao, conforme ilustrado abaixo:
A Maquina de Anestesia é fornecida com uma coluna de suporte manual.
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12.2.5 DESMONTAR O MANOMETRO DAS VIAS AEREAS

1. Afaste com firmeza o trinco do conector CPC com a mao esquerda e eleve o mandmetro das vias

aéreas com a mao direita.

12.2.6 DESMONTAR A COLUNA DE SUPORTE MANUAL

1. Gire a porca de bloqueio para a esquerda.

2. Segure a coluna de suporte manual com a mao direita e remova-a do sistema de respiracao com
a mao esquerda.

228

PROLIFE




AS-360/AS360 Plus

12.2.7 DESMONTAR O CONJUNTO DO FOLE

1. Segure a cobertura do fole com ambas as maos e gire a cobertura do fole para a esquerda. Eleve
a cobertura do fole quando esta estd separada do trinco na base.

2. Remova o fole de seu suporte.

3. Pressione a pinga do aro para o centro e remova o suporte da base dobrada.
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4. Remova a abracadeira.

5. Remova a valvula POP-OFF.

m Aviso: Nunca desmonte a valvula de descompressao. Caso contrario, o pedestal e o diafragma
podem danificar-se e apresentar maiores perigos para a seguranga do paciente.

6. Remova a junta vedante.
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12.2.8 DESMONTAR O SENSOR DE FLUXO

1. Gire a porca do conector de respiracdo para a esquerda e remova a porca.

2. Remova o conector do tubo de respiracdo da interface de respiracao na posicdo horizontal.

12.2.9 DESMONTAR O CONJUNTO DA VALVULA DE VERIFICAGAO DE EXPIRAGCAO

1. Segure a porca da valvula de seguranga com a mao, afrouxe no sentido anti-horario e remova.
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2. Remova a tampa da vdlvula de seguranca.

3. Remova o anel de vedagao.
4, Remova a valvula.
5. Remova a base da valvula.

12.2.10 DESMONTAR O CONJUNTO DA VALVULA DE VERIFICAGCAO DE INSPIRACAO

Para desmontagem da Unidade da Valvula de Seguranca Inspiratéria, consulte 12.2.9 Desmontar o
conjunto da vdlvula de verificagdo de expiragdo.

12.2.11 DESMONTAR O SISTEMA DO CIRCUITO DE RESPIRACAO

1. Certifique-se de que todos os acessérios acima mencionados estdo desmontados. Segure o
sistema do circuito de respiragdo com uma mao e puxe e abra o trinco de fixagao do adaptador
do circuito com a outra mao.

2. Remova o sistema do circuito de respiracdo com ambas as maos do adaptador do circuito.
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m Cuidado: E muito dificil pressionar ou retirar o sistema do circuito de respiragao, aplique éleo
lubrificante no anel vedante do conector das vias aéreas do adaptador do circuito para reduzir
a forga de fricgao.

12.2.12 DESMONTAR O SISTEMA DE TRANSFERENCIA E RECEPCAO DE AGSS

1. Remova o tubo de descarga ativo AGSS na saida de gas AGSS do sistema de recuperagao do
hospital.

2. Remova o conector do cone exterior de 30mm da mangueira do sistema de transferéncia.
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3. Remova o conector do cone interior de 30mm da mangueira do sistema de transferéncia.

4. Erga o sistema AGSS do seu suporte e remova-o.

Desmontar o filtro do Sistema de transferéncia e recep¢ao de AGSS:

1. Consulte asecgdo 12.2.12 Desmontar o sistema de transferéncia e recepgdo AGSS para desmontar
os componentes AGSS da Maquina de Anestesia.

2. Segure a cobertura AGSS com a mao esquerda e gire para a direita, conforme ilustrado.
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3. Desmonte a cobertura AGSS, conforme ilustrado.

4. Retire o filtro do sistema de transferéncia AGSS conforme ilustrado.
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5. Limpe ofiltro.

Trocar o filtro do sistema de transferéncia e recepgao de AGSS:

Consulte a seccdo Desmontar o filtro do sistema de transferéncia e recepgdo de AGSS para ver os
passos como substituir a tela do filtro.

12.2.13 DESMONTAR O SISTEMA DE SUCGCAO DE VACUO EXTERNO

1. Desaperte a porca, para que uma extremidade da mangueira de abastecimento de oxigénio de
reserva seja separada do conector do sistema de suc¢do de vacuo externo.

2. Desaperte os quatro parafusos entre o sistema de suc¢do de vacuo externo e o seu suporte.
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4. Desligue a mangueira de abastecimento do oxigénio de reserva/ mangueira de abastecimento do
ar de reserva da porta de abastecimento de gas.
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12.2.14 DESMONTAR O SISTEMA DE SUCGCAO DE VACUO INTERNO

1. Puxe otubo de succdo, remova a garrafa de recolha e elimine o filtro.

Filtro

Tubo de
succao

Garrafa de
recolha

Cuidado: Quando trocar o filtro, siga as regras de tratamento local para eliminar o filtro
antigo.

12.3 LIMPAR, DESINFETAR E MONTAR O SISTEMA DE RESPIRACAO

Os componentes indicados com a marca “134°2C” sao desinfetados através de vapor a alta
temperatura. Por exemplo, os componentes em metal ou vidro podem ser desinfetados com vapor a
alta pressdo e alta temperatura (ndo mais de 1342C durante 4-6min). Utilize autoclavagem para
aumentar a pressao do vapor e a temperatura aumenta juntamente. As proteinas bacterioldgicas
podem ser solidificadas rapidamente a altas temperaturas. O método é rapido e fiavel para a
desinfeccdo. Se a esterilizacdo puder ser mantida durante 30 minutos a 1212C, todas as bactérias e a
maioria das células de criacdo podem ser mortas. Esse tipo de componentes também pode ser lavado
a mao. Esfregue integralmente todos os componentes do sistema de respiracdo com um agente de
limpeza suave com valor de pH de 7,0 a 10,5, em seguida seque com ar.

Os sensores de fluxo pertencem a classe dos produtos plasticos, e os seus procedimentos de limpeza
especificos sdo descritos em 12.3.8 Sensor de fluxo.

Aviso:

o Nunca utilize talco, estearato de zinco, carbonato de calcio, amido de milho ou materiais
similares para evitar a adesdo. Esses materiais poderiam chegar aos pulmoes do paciente
ou aos dutos de gas, resultando em irritagdo ou danos.

¢ Nunca mergulhe o sistema de respiracdo e o sensor de oxigénio em liquidos ou submeta-
os a desinfec¢ao por alta temperatura.

Verifique os componentes quanto a danos e troque conforme necessario.

e O circuito respiratodrio deve ser limpo e esterilizado antes do uso por cada paciente.

O tempo maximo de utilizagdo de alta temperatura e esterilizacdo a alta pressdao do
circuito respiratodrio é de 2000 vezes.
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Todos os componentes do sistema de respiracdo da Maquina de Anestesia podem ser limpos e
desinfetados. Componentes diferentes tém os seus préprios requisitos de limpeza e desinfeccdo. Os
componentes do sistema de respiracdo da Maquina de Anestesia devem ser limpos e desinfetados
frequentemente, consoante as condi¢cGes atuais, para evitar infecdo cruzada de pacientes servidos
pela Maquina de Anestesia. A empresa recomenda os seguintes métodos de limpeza e desinfecgao
para os componentes:

Desinfecc¢do intermediaria de nivel Esterilizacdo de
Componente médio alto nivel
A* c*

Depdsito de CO;
Sensor de oxigénio *

*

Tubo de respiracao, pecaemY e
mascara

R S
| %

Baldo de manual

Manbémetro de pressdo das vias

aéreas *

Coluna de suporte manual

Montagem do fole

Sensor de fluxo

Sensor de fluxo estetilizavel 134°C

Conjunto da valvula de verificagdo
de expiracao

Conjunto da valvula de verificacdo
de inspiragao

Sistema do circuito de respiracao

B D 4 g o
| 6 b Db

Sistema de transferéncia e
recepcao de AGSS *
Sucgdo a Vacuo *

*= indica que este método recomendado de limpeza e desinfec¢ao pode ser utilizado.

A*: Limpe primeiro com um pano humido e algoddo limpo humedecido com uma solucdo de
desinfeccdo de limpeza A* recomendada, limpe com agua e por ultimo seque com um pano seco e
sem felpas.

B*: Limpe com a solucdo de desinfec¢do de limpeza A* recomendada (como agua) e utilize agua e o
desinfetante de limpeza B* recomendado para formar uma solucdo de lavagem (como agua e
detergente alcalino fraco, a temperatura recomendada da agua é 40°C) humedeca cerca de 3 minutos
e limpe com agua limpa, seque com um pano sem felpas e por ultimo com alcool médico de 75% e

seque.
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C*: Primeiro, limpe com o desinfetante de limpeza A* recomendado (como agua limpa), depois com
esterilizacdo a vapor a alta pressao (temperatura maxima 134°C); método 1 de esterilizacdo a vapor
a alta temperatura e alta pressdo: coloque a temperatura a 121°C para manter um tempo de
esterilizacdo eficaz durante pelo menos 30 min; método 2 de esterilizacdo a vapor a alta temperatura
e alta pressao: coloque a temperatura a 134°C para manter um tempo de esterilizacao eficaz de 4min-
6min; apds a conclusdo da desinfeccdo a vapor a alta temperatura e alta pressdo, remova a dgua
destilada remanescente, limpe com agua e seque com um pano seco sem felpas. Por ultimo, limpe
com alcool médico de 75% e seque.

A tabela seguinte é o agente de limpeza e desinfeccdo recomendado:

Os desinfetantes de limpeza listados abaixo foram testados e concluiu-se que nao danificam os
componentes de respiracdo. Os desinfetantes de limpeza listados podem nado estar disponiveis em
todos os paises ou regides. Cumpra as instrucées do hospital quanto a utilizacdo de desinfetantes de
limpeza.

m Cuidado: Para os produtos de limpeza que nao estejam na lista, o seu valor PH deve ser entre
7,0 e 10,5.

Tabela desinfetante de limpeza recomendada

Método de limpeza e | Desinfetante de limpeza

Concentragao
desinfec¢ao recomendado ¢
Agua limpa N3o aplicavel
Tintura de sabdo verde N3o aplicavel
. Coloque 7 medidas em 1 litro de
Acticlor i
) ) . agua
Limpeza e desinfeccao - - -
Bode kohrsolin FF 61 Coloque 30ml em 1 litro de dgua

de superficies (A*) — - -
. . O algoddo de limpeza possui 75%
Puraswab algoddo de limpeza )
de dlcool

Coloque um pacote em 1 litro de

Virkon i
agua (1%)

Alcool médico 75%

Solucdo de hipoclorito de sddio Cloro efetivo a 10%
Limpeza e desinfec¢do | sekuseptaktiv Solug3o em stock
manual (B*) Solugdo de CIDEX com no maximo

14 dias e com uma garrafa de Solugao em stock

ativador.
Limpeza e desinfeccao . . . N

Dr.WeigertNeoDisherMediclean Solugao em stock

automatica (B*)

12.3.1 Dep6siTo DE CO2

Cuidado: sugerimos que: Os procedimentos de desinfec¢do de alto nivel sejam executados
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quando a desinfecgao de nivel médio estiver concluida.

1. Consulte 12.2.1 Desmontar o depdsito de CO; para remogdo do depdsito de CO,.

2. Limpe e esterilize o cartucho de CO; de acordo com os métodos recomendados na tabela de
métodos recomendados para limpeza e desinfeccdo de varios componentes apresentados em
12.3 Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. Apds concluida a limpeza e desinfeccao, o depdsito de CO; deve ser seco por completo, verta o
absorvente de CO2 no depdsito de COa.

4. Consulte 5.2 Instalar o depdsito de absorvente de CO;, monte o depdsito de absorvente de CO;
no sistema de respiracao.

5. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.2 Teste de fuga do sistema
de respiracdo no modo de ventilacGo mecdnica.

12.3.2 SENSOR DE OXIGENIO

|I| Aviso:

o Nunca mergulhe o sistema de respiragao e o sensor de oxigénio em liquidos ou submeta-
os a desinfec¢ao por alta temperatura.

e A medigcao da concentragao de oxigénio pode falhar se houver umidade condensada na
superficie de medi¢ao do sensor de oxigénio. Nesse caso, retire o sensor de oxigénio,
remova a agua condensada da superficie de medicao e volte a montar o sensor de
oxigénio no sistema de respirac¢ao.

Consulte 12.2.2 Desmontar os sensores de oxigénio para desmontar o sensor de oxigénio;
Limpe o sensor de oxigénio de acordo com os métodos recomendados na tabela de métodos
recomendados para limpar e desinfetar os varios componentes indicados em 12.3 Limpar,
desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. Depois de concluida a limpeza e desinfeccdo, o sensor de oxigénio é devidamente seco, monte o
sensor de oxigénio conforme indicado em 5.1.7 Montar o sensor de oxigénio.

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.2 Teste de fuga do sistema
de respiracdo no modo de ventilagGo mecdnica.

12.3.3 TUBO DE RESPIRACAO, A PECAEM Y E A MASCARA

|I| Aviso: Quando monta, limpa ou desinfeta a mangueira de respiragdo, segure o conector
encaixado em ambas as extremidades da mangueira de respiragao, para nao danificar a
mangueira de respiragao.

1. Consulte 12.2.3 Desmontar o tubo de respiragcdo, a peca em Y e a mdscara sobre a remoc¢do do
tubo de respiragdo, a peca em Y e a mascara.

2. Limpe e esterilize o tubo de respiracdo, a peca em Y e a mascara, de acordo com os métodos
recomendados na tabela de desinfeccdo de varios componentes indicados em 12.3 Limpar,
desinfetar e montar o sistema de respiragao.
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3. Depois de concluida a limpeza e desinfeccdo, o tubo de respiracdo, a peca em Y e a mascara
estarem devidamente secas, consulte 5.1.6 Montar o tubo de respiragéo, a peca em Y e a mdscara,
para montar o tubo de respira¢do, a pegca em Y e a mdscara no sistema de respiragao.

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.2 Teste de fuga do sistema
de respiracdo no modo de ventilagGo mecdnica.

12.3.4 BALAO MANUAL

Consulte 12.2.4 Desmontar o baldo manual para ver como desmontar o baldo manual.
Limpe e esterilize a bolsa manual de acordo com os métodos recomendados na tabela de métodos
recomendados para limpar e desinfetar varios componentes, conforme descrito em 12.3 Limpar,
desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. Depois de concluida a limpeza e desinfecgao, verifique se o baldao manual esta devidamente seco
e monte o baldo manual, conforme indicado no ponto 5.1.3 Montar o baldo manual.

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.3 Teste de fuga do sistema
de respiragcdo no modo de ventilagcGo manual.

12.3.5 MANOMETRO DE PRESSAO DAS VIAS AEREAS

1. Consulte o ponto 12.2.5 Desmontar o manémetro das vias aéreas para ver a desmontagem do
mandmetro de pressao das vias aéreas.

2. Limpe o mandmetro das vias aéreas de acordo com os métodos recomendados na tabela de
métodos recomendados para limpar e desinfetar varios componentes, conforme descrito em 12.3
Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. Depois de concluida a limpeza e desinfeccao, verifique se o manémetro de pressao das vias aéreas
estd devidamente seco e monte o manémetro de pressao das vias aéreas, conforme indicado no
ponto 5.1.8 Montar o manémetro de pressdo das vias aéreas.

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.2 Teste de fuga do sistema
de respiracdo no modo de ventilagGo mecadnica.

12.3.6 COLUNA DE SUPORTE MANUAL

1. Consulte o ponto 12.2.6 Desmontar a coluna de suporte manual para ver a desmontagem da
coluna de suporte manual.

2. Limpe e esterilize a coluna de suporte Manual, de acordo com os métodos recomendados na
tabela de métodos recomendados para limpar e desinfetar varios componentes, conforme
descrito em 12.3 Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. 3. Depois de concluida a limpeza e desinfeccdo, verifique se a coluna de suporte manual esta
devidamente seca e monte a coluna de suporte manual, conforme indicado no ponto 5.1.2
Montar a coluna de suporte do baldo manual.

4. 4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.3 Teste de fuga do
sistema de respiracGo no modo de ventilagcdo manual.
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12.3.7 MONTAGEM DO FOLE

m Cuidado:

e O conjunto do tubo dobrado ndao deve ser molhado em agua quente nem solucdo de
limpeza durante mais de 15 minutos, para evitar a expansao ou desgaste.

e Quando seca ao ar livre, o tubo dobrado deve ser pendurado e expandido devidamente.
Caso contrario, pode ocorrer colagem no interior do tubo dobrado.

e Desmonte o conjunto do fole para limpar: caso contrario, pode demorar demasiado
tempo a secar.

e Para realizar a desinfec¢do a alta pressao e alta temperatura do conjunto do fole, monte
o conjunto do fole devidamente. Durante a desinfecgdo a alta pressdo e alta temperatura,
o conjunto do fole deve estar posicionado com a base para cima.

1. Consulte o ponto 12.2.7 Desmontar o conjunto do fole para remover o conjunto do fole.

Limpe e esterilize o conjunto de foles de acordo com os métodos recomendados na tabela de
métodos recomendados para limpar e desinfetar varios componentes, conforme descrito em 12.3
Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. ApOs a limpeza e esterilizagao, espalhe os componentes do conjunto de foles e pendure-os em
um local ventilado com temperatura inferior a 70 ° C para secar;

4. Quando o conjunto do fole estiver seco ao ar livre por completo, verifique os componentes
guanto a danos e realize a montagem, conforme descrito em 5.1.4 Montar os componentes do
fole. Ligue o conjunto do fole, o ventilador e o sistema de respiracao.

5. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.1 Teste de estanqueidade
dos foles.

12.3.8 SENSOR DE FLUXO

1. Consulte 12.2.8 Desmontar o sensor de fluxo para ver a desmontagem do sensor de fluxo.
Limpe o sensor de fluxo de acordo com os métodos recomendados na tabela de métodos
recomendados para limpar e desinfetar os varios componentes indicados em 12.3 Limpar,
desinfetar e montar o sistema de respiragao.

3. Depois de concluida a limpeza e desinfecgdao, apds o sensor de fluxo estar totalmente seco,
consulte 5.1.5 Montar o sensor de fluxo para instalar o sensor de fluxo;

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.2 Teste de fuga do sistema
de respiragcdo no modo de ventilagcGo mecdnica.

Cuidado:
e Nunca coloque os sensores nhum ambiente a alta pressdao e alta temperatura para
desinfetar.
e Nunca use gas de alta pressdo ou escovas para limpar os sensores de fluxo.
Nunca use agentes de limpeza ndo aprovados que contenham policarbonato.
e Nao limpe a superficie interna do sensor de fluxo, limitando-se a usar um pano umido
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para limpar a superficie externa.
e O sensor de fluxo deve estar completamente seco antes de poder ser usado.

|I| Aviso:
e Para montar o sensor de fluxo, aperte a contraporca da porta do respirador; caso
contrario, a funcdao de medi¢ao dos sensores de fluxo pode ser desativada.
e A portade respiragao que é ligada a mangueira de respiracao deve ficar virada para baixo;
caso contrario a umidade condensada pode fluir para o sistema de respiracao e ter
impacto na medi¢ao do sensor de fluxo.

12.3.9 CONJUNTO DA VALVULA DE VERIFICACAO DE EXPIRACAO

1. Consulte 12.2.9 Desmontar o conjunto da vdlvula de verificagdo de expiracéo para desmontar o
conjunto da valvula de verificagdo de expiragao.

2. Limpe o conjunto da vdlvula de verificacdo de expiracdo de acordo com os métodos
recomendados na tabela de métodos recomendados para limpar e desinfetar os varios
componentes indicados em 12.3 Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracgao.

3. Depois de concluida a limpeza e desinfec¢do, depois de o conjunto da valvula de verificacdo de
expiragdo estar totalmente seco, monte o conjunto da valvula de verificagdo de expiragao no
processo inverso ao processo indicado para desmontar o conjunto da valvula de verificacao de
expiracdo, conforme o ponto 12.2.9 Desmontar o conjunto da valvula de verificagdo de expiracéo.

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.5 Inspecdo e teste da
vdlvula de verificacdo.

|I| Aviso:
¢ Nunca desmonte o diafragma e a tampa da valvula de retengao.
e Empurre a valvula de retengdo com for¢ca para baixo para assegurar uma montagem
segura.

12.3.10 CONJUNTO DA VALVULA DE VERIFICAGAO DE INSPIRACAO

1. Consulte 12.2.10 Desmontar o conjunto da vdlvula de verifica¢do de inspiracéo para desmontar o
conjunto da valvula de verificagdo de inspiragao.

2. Limpe o conjunto da valvula de verificacdo de inspiracdo de acordo com os métodos
recomendados na tabela 12.3-1, métodos recomendados para limpar e desinfetar os varios
componentes indicados em 12.3 Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. Depois de concluida a limpeza e desinfec¢ado, depois de o conjunto da valvula de verificacao de
inspiracdo estar totalmente seco, monte o conjunto da vdlvula de verificacdo de inspiragcdo no
processo inverso ao processo indicado para desmontar o conjunto da valvula de verificacdo de
inspiracdo, conforme o ponto 12.2.10 Desmontar o conjunto da vdlvula de verificagdo de
inspiragdo.

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.5 Inspe¢do e teste da
vdlvula de verificacdo.
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|I| Aviso:
¢ Nunca desmonte o diafragma e a tampa da valvula de retengao.
e Empurre a valvula de retengdo com for¢ca para baixo para assegurar uma montagem
segura.

12.3.11 SISTEMA DO CIRCUITO DE RESPIRACAO

1. Depois de garantir que os componentes descritos acima foram removidos, consulte 12.2.11
Desmontar o Sistema do Circuito de Respiragdo para desmontar o sistema do circuito de
respiracao.

2. Limpe o sistema do circuito de respiracdo de acordo com os métodos recomendados na tabela de
métodos recomendados para limpar e desinfetar os varios componentes indicados em 12.3
.Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracao.

3. Depois de limpar e desinfetar, depois de o sistema de respiracdo estar totalmente seco, consulte
o ponto 5.1.1 Montar o sistema do circuito de respiragéo para instalar o sistema do circuito de
respiracdo e instale os componentes conforme descrito acima, para garantir a formacdo de um
sistema de respiracao completo.

4. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.5.2 Teste de fuga do sistema
de respiracdo no modo de ventilagcdo mecdnica

12.3.12 SISTEMA DE TRANSFERENCIA E RECEPCAO DE AGSS

1. Consulte 12.2.12 Desmontar o sistema de transferéncia e recepgdo de AGSS para desmontar o
sistema de transferéncia e recepg¢do de AGSS.

2. Agite o filtro removido e remova a poeira e impurezas da rede do filtro até alcangar um efeito de
limpeza satisfatorio;

3. Limpe o sistema de transferéncia e recepc¢ao de AGSS de acordo com os métodos recomendados
na tabela de métodos recomendados para limpar e desinfetar os varios componentes indicados
em 12.3 Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracao.

4. Depois de concluida a limpeza e desinfec¢do, apds o Sistema de transferéncia e recep¢ao de AGSS
estar totalmente seco, consulte 5.10.2 Montar o AGSS para instalar o sistema AGSS.

5. Verifique e teste o sistema antes de utilizar. Para detalhes, consulte 4.7 Teste do sistema de
transferéncia e recepgdo de AGSS.

Aviso: O AGSS ndo deve ser tratado em desinfec¢ao a alta temperatura.

m Cuidado:

e Quando a limpeza esta concluida, nao monte o flutuador no AGSS antes de estar
devidamente seco. Qualquer pequena quantidade de liquido pode fazer o flutuador colar
na guia ou janela de orientagao, fazendo com que o flutuador nao reflita a taxa de fluxo
real.

e A concentragao para imersao, desinfecciao e limpeza deve ser estritamente seguida com
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as instrugdes da solugao de desinfecgao.

12.3.13 SISTEMA DE SUCCAO DE VACUO

Cuidado:
e Antes de utilizar, deve verificar e garantir que a pressdo do ar esta entre o intervalo de
280-550 kPa.
® A pressao negativa maxima do sistema de sucg¢ao de vacuo nao é inferior a 75 kPa.

Aviso: O regulador de pressdo negativo nao pode aquecer no esterilizador e o uso de
desinfetante liquido prejudicial aos plasticos esta proibido para desinfetar o regulador de
pressdao negativa, o que ira provocar graves danos as pecas de plastico do regulador de
pressao negativa. Influencia a fun¢ao do regulador de pressao negativa.

Succao de vacuo interno:

1. Consulte 12.3 Limpar, desinfetar e montar o sistema de respiracGo para ver os métodos
recomendados de limpeza e desinfec¢ao do sistema de sucg¢do a vacuo.

2. Otubo de succdo (incluindo a cabecga de suc¢do), o filtro é apenas para uso descartavel e deve ser
eliminado apds a utilizacdo, sem serem reutilizados. Troque por um novo tubo de suc¢ao, cabeca
e filtro antes de usar da proxima vez. (Os fabricantes e modelos dos tubos de sucgdo e filtros
disponiveis para substituicao estdo exibidos no Capitulo 14 Acessorios.)

3. A garrafa de recolha é um item de uso repetitivo. Desaperte a garrafa de recolha apds cada
utilizacdo, limpe o liquido recolhido e esterilize a garrafa de recolha (pode ser esterilizada a alta
temperatura).

4. A tampa de fluxo excessivo € um item de uso repetitivo. Conforme ilustrado, a tampa de fluxo
excessivo é primeiro removida o regulador de pressdo negativa e depois é removida a tampa, o
flutuador e a base vedante, cada peca é lavada e desinfetada com desinfetante e depois limpa
com agua limpa.

Pressione a anilha de protecdo

Desaperte a tampa de fluxo

5. Qua le fluxo excessivo e a garrafa de recolha podem ser guardadas
em separado e desinfetadas.
6. Apds o sistema de succdo de pressao negativa ser desinfetado, a succdo de vacuo deve ser
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colocada num ambiente bem ventilado para que a umidade residual ou o desinfetante se
evaporem. Consulte entdo 5.9 Instalagdo do sistema de sucg¢éo a vdcuo para instalar o sistema de
succdo de vacuo.

Aviso: A vida util da garrafa de recolha e da tampa de fluxo excessivo é de dez anos.

Succao de vacuo externo:
Nota: Consulte o Manual do Usudrio facultado com o sistema de suc¢ao a vacuo externo para
obter informagdo sobre limpeza, desinfec¢do e instalagdo.

12.3.14 BATERIA

Cuidado:

e Para aumentar a vida util das baterias, use a bateria durante pelo menos um maés,
carregando-a quando a carga elétrica estiver para acabar.

e Verifique e substitua regularmente as baterias. A vida util das baterias depende da
frequéncia de uso e do tempo de utilizagdo. Com manutengdo e armazenamento
adequados, a vida util da bateria é de aproximadamente 3 anos. Em caso de uso indevido,
a sua vida util podera ser reduzida. Recomendamos que as baterias sejam substituidas
uma vez a cada 3 anos.

e Em caso de falha da bateria, entre em contato com o departamento de Suporte ao Cliente
da ProlLife. O usuario nao deve substituir a bateria por conta propria.

O tempo de carga da bateria depende da configuragao e funcionamento do dispositivo.
Depois de interrompida a alimentagao elétrica, quando o botao “LIGADO-DESLIGADO” é
mantido ligado, apds o periodo de interrup¢dao exceder 30 segs., existe uma fonte de

alimentacdo interna que pode suportar o funcionamento normal.
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CAPITULO 13 — M ANUTENCAO E RECUPERACAO DE AVARIA

13.1 MANUTENCAO BASICA

|I| Aviso:

e Nao utilize a Maquina de Anestesia avariada. Todas as reparagdes e manutengao devem
ser realizadas por pessoal autorizado e treinado pela Prolife.

e Adote um plano de limpeza e desinfeccdo que cumpra os seus regulamentos de
desinfecao e gestdo de riscos.

e Tenha cuidado ao manusear um absorvente, pois é um estimulo corrosivo.
Utilize dispositivo de anestesia aprovado ou lubrificante especial para dispositivo de O..
Nao utilize lubrificante que contenha éleo ou gordura, pois pode apresentar um perigo de
incéndio ou de explosdo quando o O; atinge uma determinada concentragao.

e O dispositivo usado pode estar contaminado com sangue ou fluidos corporais. Observe os
regulamentos relevantes de controle de desinfec¢ao e de segurancga.

e As pec¢as moveis e componentes removiveis podem apresentar um perigo de beliscdo /
esmagamento de maos; portanto, mova ou substitua os componentes do sistema com o
maximo cuidado.

N3o utilize o dispositivo avariado. Contate o departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife para
realizar qualquer manutencdo necessdria, ou o pessoal autorizado e treinado pela ProlLife para
realizar a substituicdo e manutencao das pecas listadas no Manual do Usuario.

Quando a manutengao estiver concluida, teste o dispositivo e garanta que funciona normalmente e
gue cumpre os requisitos das especificacdes.

Cuidado:

e O pessoal sem experiéncia em manutenciao de tal dispositivo niao deve reparar o
dispositivo.

e Substitua as pecas danificadas por pecgas produzidas ou vendidas pela ProLife. Quando a
substituicdo esta concluida, realize testes para garantir que o dispositivo esta conforme
os requisitos de especificagdo do fabricante.

o Se forem necessarios servigo e suporte, contate o departamento de Suporte ao Cliente da
Prolife.

e Para saber mais informacgdo sobre o dispositivo e dados técnicos relevantes, contate o
departamento de Suporte ao Cliente da ProlLife e podemos fornecer dados documentais
sobre alguns componentes.

e Nao mergulhe o sensor de 02 nem o conector em qualquer tipo de liquido.

Nao limpe a superficie interior do sensor de O..
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13.2 AGENDAR MANUTENCAO

|I| Cuidado:
e Nesta agenda, a frequéncia de manutengao minima baseia-se num uso tipico de 2000
horas de funcionamento por ano. Se o tempo de utilizacdo real for superior a 2000 horas,
a frequéncia de manutencao do equipamento deve ser superior num ano.
e Quando limpar e instalar, verifique se as pegas e os anéis vedantes estdo danificados e
substitua ou repare conforme necessario.

Antes de limpar, desligue o sistema de anestesia e corte a corrente CA.

Frequéncia de -
. .. Manutencao
manuten¢dao minima

Limpeza das superficies externas.

o Calibracdo do O, em 21% (sensores de oxigénio do sistema
Diariamente . e .
de respiracdo). Verificacdo da precisdo do APL em

ventilacdo Manual/ espontaneo.

Uma vez a cada 2 semanas | Drenagem do Vaporizador Anestésico.

Calibracdo do 02 em 100% (sensores de oxigénio do
Mensalmente sistema de respiracao). Verificar filtro AGSS. Inspecdo do
sistema de sucgdo a vacuo.

Durante a limpeza e Verifigue se os componentes e os anéis vedantes estdo
montagem danificados e substitua ou repare quando necessario

Troque a base do vaporizador e os anéis vedantes das portas do

sistema de respiracao. Para mais detalhes, entre em contato com
Anualmente , .
o Departamento de Pds-Venda da Prolife.

Calibracdo do mdédulo de CO,.

Substitua a bateria integrada. Para mais detalhes, entre em contato
Uma vez a cada 3 anos } )
com o Departamento de Pds-Venda da Prolife.

Utilize uma nova junta na porta do cilindro de reserva sempre que
tiver de montar um novo cilindro de reserva.

Se a cor do absorvente de CO; varie, substitua o absorvente de CO;
do depdsito.

Se o desvio medido nos sensores de oxigénio for muito elevado e
L. ndo puder ser corrigido apds diversas calibragens, substitua os
Quando necessario o
sensores de oxigénio.

Se 0 anel de vedacdo do sensor de fluxo for danificado, o
diafragma ficar rachado ou deformado, ou os sensores exibirem
rachaduras ou deformacdes, substitua os sensores de fluxo.

Se as mangueiras e a mangueira de silicone do sistema de

transferéncia estiverem danificadas, troque.
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13.3 MANUTENCAO DO SISTEMA DE RESPIRACAO

Se em qualquer peca observar rachaduras, rupturas, deformacdes ou desgaste durante a limpeza do
sistema de respiracdo, substitua as pecas defeituosas. Para operacdes concretas, consulte 12.2
Remover e montar os componentes que podem ser limpos e desinfetados do sistema de respira¢éo e
5.1 Montar o sistema de respiragdo.

13.4 CALIBRACAO DE O;

Aviso:

e Nao execute o procedimento de calibragdo quando o sistema estiver ligado a um paciente.

e Quando calibrar um sensor de oxigénio, a pressdo ambiental deve ser idéntica a pressdo
ambiental em que o oxigénio se transfere no sistema de respiragao. Caso contrario, os
valores de monitorizagdao podem exceder os limites.

e Antes de calibrar um sensor de oxigénio, desmonte o sensor de oxigénio. Verifique se o
sensor de oxigénio e o local de montagem nao possuem acumulag¢do de agua e volte a
montar o sensor de oxigénio.

e Se o sensor de oxigénio nao estiver equipado com ou nao se destinar a ser utilizado, nao
é necessario realizar a calibragao de 0.

13.4.1 CALIBRACAO A 21% DE O>

|I| Cuidado:

e Se o erro de medi¢cdao da concentracao de oxigénio for excessivo ou se um sensor de
oxigénio for trocado por outro novo, a calibracdao de O; deve ser realizada.
A calibragao de O, deve ser realizada no modo standby.

e Se a calibragao falhar, verifique se algum alarme técnico é ou nao dado. Tome medidas
para remover o alarme e volte a calibrar o sensor de O..

e Se a calibragao falhar mais vezes, troque o sensor de oxigénio e realize novamente a
calibracao. Se a calibragdao continuar a falhar, contate o pessoal de servigo ou a Prolife de
imediato.

e Os sensores de oxigénio descartados devem ser tratados de acordo com os regulamentos
relevantes para perigos bioldgicos - ndo permita que sejam queimados.

Passos de funcionamento especificos:

1. Verifique se o sistema estd em modo standby; caso contrdrio, pressione a tecla standby (Q)) para
acessar a tela de [Standby].

2. Selecione o menu [Calibragdo de 0] = [21% calibra¢ao 03], e abra o menu [21% calibrag¢do O3]
e acesse a tela de 21% calibracdo O,.

3. Remova o sensor de oxigénio do sistema de respiracdo e coloque ao ar durante 2~3 minutos. Os
procedimentos de desmontagem estdo descritos em 12.2.2 Desmontar os sensores de oxigénio.

4. No menu [21% calibragdo 0], selecione o botdo [Temporizador] para cronometrar 3 minutos.
Quando o cronémetro chegar ao fim, pressione o botdo [Iniciar], o sistema iniciard “Calibragdo a
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21% de O,”, e sera exibido [A calibrar] na tela.

5. Durante a calibracdo, pressione o botdo [Parar] para interromper a calibragdo em curso.

6. Se oequipamento passar nos testes, uma mensagem de alerta [Resultado de Calibragdo PASSOU]
sera exibida na tela. Caso contrario, serdo exibidas as mensagens de [Resultado de Calibragao
FALHOU] e [Repetir], sendo neste caso necessaria uma nova calibracao.

7. Selecione [Sair].

13.4.2 CALIBRACAO A 100% DE O

m Cuidado:

e Se a calibracdo de 100% de O; falhar, verifique se é apresentado ou ndo algum alarme
técnico. Tome medidas para remover o alarme e volte a calibrar o sensor de 0.

e Se a calibragao falhar mais vezes, troque o sensor de oxigénio e realize novamente a
calibracao de 21% de 0.. Quando a calibragdao de 21% de O; for bem-sucedida, realize a
calibragao de 100% de O3. Se a calibragao de 100% de O: continuar a falhar, contate o
pessoal de servigo ou a ProlLife de imediato.

Passos de funcionamento especificos:

1. Assegure-se de que a “21% calibragdo O,” foi sido concluida com sucesso. Certifique-se de que a
mensagem [Sem pressao de Oz] ndo aparece.

2. Verifique se o sistema estd em modo standby; caso contrario, acione a tecla de standby (Q)) para
acessar a interface em modo [Standby].

3. Selecione o menu [Calibragdao de 02] & [100% calibragdo O], e abra o menu [100% calibragdo
02], acesse entdo a interface de calibragdo do O, a 100%.

4. Certifique-se de que o paciente esta desligado do sistema.

5. Alinhe a porta do paciente com a atmosfera.

6. Ligue a alimentacdo de O,. O fluxo regulado devera estar com pelo menos 8 L/min. Desligue a
alimentacdo dos outros gases.

7. Aguarde por 2 a 3 minutos ou, no menu [100% calibragdo O3], selecione o botdo [Temporizador]
para cronometrar 3 minutos. Quando o cronémetro chegar ao fim, pressione o botdo [Iniciar], o
sistema iniciara “Calibracdo de Oxigénio a 100%”, e sera exibido [A calibrar] na tela.

8. Durante a calibracdo, pressione o botdo [Parar] para interromper a calibragdo em curso.

9. Se o equipamento passar nos testes, sera exibida uma mensagem de alerta [Resultado de
calibracao PASSOU] serd exibida. Caso contrario, serdo exibidas as mensagens de [Resultado de
calibragdo FALHOU] e [Repetir], sendo neste caso necessdria uma nova calibracao.

10. Selecione [Sair] para concluir a calibracao.

13.5 COLOCAGAO A ZERO DO MANOMETRO DAS VIAS AEREAS

Quando Mecanico ou Manual/espontaneo parar, a pressdo das vias aéreas deve ser cerca de zero. Se
o indicador do mandmetro das vias aéreas ndo voltar a zero, a indicacdo de pressdo do manometro
das vias aérea pode tornar-se impreciso. Nesse caso, é necessario colocar o manGmetro das vias

aéreas a zero, conforme os passos abaixo indicados:
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1. Interrompa a ventilagdo Mecanica ou Manual/espontaneo, ligue o tubo de respiracdo no sistema
de respiracdo, deixe o terminal do paciente aberto para a atmosfera e assegure-se de que o fole
esteja totalmente recolhido.

2. Utilize uma chave de fenda plana pequena para abrir o trinco da lente do man6metro das vias
aéreas e remova.

3. Utilize uma chave de fenda para ajustar o parafuso de colocac¢do a zero e ajuste o indicador do
manometro para zero.

4. Coloque o interruptor de ventilagdo manual/mecanica no modo de controle mecanico.

5. Conecte a peca em Y para oclusdo e realizar o teste de fuga de vias aéreas.

6. Pressione a valvula de lavagem de oxigénio repetidamente para fazer o indicador do mandémetro
oscilar.

7. Remova a peca em Y da ficha de busca de fugas e solte o botdo de lavagem de oxigénio. Verifique
entdo se o indicador do mandémetro volta ou ndo a zero.

8. Se o indicador ndo voltar a zero, repita os procedimentos acima mencionados.

9. Se o indicador puder voltar a zero normalmente, pressione diretamente a lente do mandémetro
das vias aéreas e monte devidamente o manémetro. Se o indicador continuar a ndo voltar a zero,
contate o departamento pés-venda da Prolife.

13.6 MIANTER O SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AGSS

13.6.1 MANTER A MANGUEIRA DO SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AGSS
Verifiqgue a mangueira do sistema de transferéncia. Caso haja algum dano, troque a mangueira.
13.6.2 MANTER O FILTRO DO SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AGSS

As impurezas e poeiras podem obstruir o filtro durante o uso do sistema de transferéncia AGSS. Utilize
as seguintes formas para verificar o filtro:

1. Quando utiliza o filtro, se o flutuador AGSS nao estiver a flutuar, o filtro pode estar obstruido.

2. Coloque o depdsito AGSS num nivel horizontal para ver se o filtro estd obstruido.

Se o filtro estiver obstruido, consulte a seccdo 12.3.12 Sistema de transferéncia e recepgdo de AGSS
para limpar e trocar.

13.7 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUCCAO DE VACUO

m Cuidado: recomenda-se a remog¢ao e manuteng¢do do equipamento se entrarem liquidos ou
sénicos no interior da bomba de vacuo.

13.7.1 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUCCAO A VACUO INTERNO

Verifigue se a tampa de fluxo excessivo, a garrafa de recolha de liquido, o tubo de sucgdo e a cabeca
de succdo estdo danificados. Se houver quaisquer danos, faca a substituicdo atempadamente. Se o
sistema de vacuo ndo funcionar normalmente, devido a avaria do sistema interno da maquina,
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contacte o fabricante para ser inspecionado e realizada manutengdao atempadamente.
Apds cada utilizacdo, remova todos os tubos de succao, filtros, cabeca de succao e garrafa de recolha
de liquido.

13.7.2 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUCCAO A VACUO EXTERNO

Nota: consulte o Manual do Usudrio facultado com o sistema de sucg¢ao a vacuo externo para
obter informagao sobre manutengao.

13.8 REMOVER A AGUA ACUMULADA NO SISTEMA DE RESPIRACAO

Ligue as portas inspiratdria e expiratéria com um pedaco de mangueira.

Coloque o interruptor do sistema em “LIGADO” (®).

Acesse ao sistema e selecione [Iniciar ventilagdo].

Coloque o interruptor de controle de ventilagdo Manual/Mecéanico na posicdo [Mecanico] ().
Assegure-se de que estd disponivel uma alimentacdo de gas adequada.

Ligue o abastecimento de O; e regule o fluxo para pelo menos 10 L/min.

NowukwNne

Mantenha o modo de ventilagdo e permita que o instrumento funcione durante cerca de 1 a 2
horas, até que toda a dgua acumulada dentro do sistema de respiracao tenha sido removida.

13.9 VIA DE DRENAGEM DA VALVULA DE DRENAGEM

A agua acumulada no sistema de respiragao vem da condensacdo do vapor de dagua da expiracdo e da
reacdo quimica do absorvente de CO,. Quanto menor for a taxa do fluxo de gds, mais agua serd
acumulada:

1. Quanto mais CO; for armazenado no depdsito de CO,, mais dgua sera produzida pela reacao
guimica.

2. Quanto mais umidade e gas expiratorio ficar armazenado no sistema de respiracdo e no depdsito
de CO,, mais agua sera produzida por condensacao.

3. Se houver dgua acumulada, isso podera afetar o uso normal do sistema de respiragdao. Remova a
agua acumulada através meio da valvula de drenagem manual antes de voltar a usar o
equipamento.

Purgue a dgua através da valvula de drenagem manual seguindo os seguintes passos:

1. Segure a valvula de drenagem manual e aperte para cima para abrir. A dgua acumulada sera
descarregada, como mostrado na figura a direita:
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2. Apods aliberacdo da dgua acumulada, tire a mao e a valvula voltard a posicao inicial.

|I| Cuidado: Apos a liberagao da dgua acumulada, verifique se a valvula de drenagem volta a sua
posicdo original e certifique-se de que a Maquina de Anestesia pode funcionar normalmente.
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CAPITULO 14 — ACESSORIOS

Cuidado:

e SO devem ser utilizados os acessdrios especificados neste capitulo. Utilizar outros
acessorios pode originar valores de medigao incorretos ou avaria do dispositivo.

e Os acessorios descartaveis s6 podem ser utilizados uma vez, e a sua reutilizagdo pode
provocar reducao de desempenho ou infec¢ao cruzada.

e Se uma embalagem de acessdérios ou um acessério estiver danificada, nao utilize.

Todos os acessorios destinados a contato com o corpo humano devem cumprir os
requisitos de compatibilidade do organismo, exigidos pela norma ISO 10993-1. Devem ser
compativeis com gases de anestesia ndo inflamaveis e anestésicos que se preveja ndo
causarem reacgoes adversas quando expostos ao corpo humano, e ndo devem trabalhar
com gases de anestesia inflamaveis.

e Os acessorios descartados devem ser tratados conforme as leis e regulamentos locais ou
regulamentos hospitalares. Ndo descarte diretamente no lixo.

e Os acessorios que ndo estejam em contato direto com o corpo humano nao requerem
desinfeccdo. O método detalhado para desinfeccdo de acessdrios diretamente em
contato com o corpo humano esta descrito no Manual do Usuario.

e Quando o dispositivo e os acessorios tiverem chegado ao final da sua vida util, devem ser
eliminados de acordo com as diretrizes para gestao desses dispositivos e os regulamentos
locais para a gestao de materiais contaminados e de perigo biologico.

e Usar filtro de bactérias adicionais se o gas de amostra precisar retornar ao sistema
respiratorio.

Cadigo ProlLife Descrigao

PLFACBSP0O047A | Baldo Reservatorio de 0,5 Litros Silicone

PLFACBSPO045A | Baldo Reservatorio de 1 Litro Silicone

PLFACBSPO048A |Baldo Reservatorio de 2 Litros Silicone

PLFACBSPO046A | Baldo Reservatorio de 3 litros Silicone

PLFACBSPO036A |Bolsa de Ventilagdo Manual de Silicone autoclavavel, 0,5 litro

PLFACBSPO037A |Bolsa de Ventilagdo Manual de Silicone autoclavavel, 1 litro

PLFACBSPO038A |Bolsa de Ventilagdo Manual de Silicone autoclavavel, 2 litros

PLFACBSPO039A | Bolsa de Ventilagdo Manual de Silicone autoclavavel, 3 litros

PLFACBSPO016A |Bolsa de ventilacdo manual sem latex 0,5 litro

PLFACBSP0017A |Bolsa de ventilagdo manual sem latex 1 litro

PLFACBSPO018A |Bolsa de ventilacdo manual sem latex 2 litros

PLFACBSPO019A |Bolsa de ventilagdo manual sem latex 3 litros

PLFACBSPO015A | Bolsa de ventilacdo sem latex 3 litros

PLFACBSPO034A | Canister para anestesias Prolife

PLFACOTR0O077A | Célula Galvanica de O2 para Anestesia da Linha AS

PLFACOTRO123A | Conector L Reusavel, Adulto/Pediatrico

Conector reto de Polisulfona autoclavavel, pediatrico, conector 15mm macho e

PLFACBSPO014A |22mm fémea

PLFACOTRO126A | Conector reto para fixar a traqueia pediatrica na anestesia
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PLFACOTR0O127A | Conector reto para fixar a traqueia pediatrica no Conector Y

Conector tipo cotovelo de polisulfona, autoclavavel, adulto, conector do paciente
PLFACBSPO010A |22/15mm e conector do circuito 22mm Fémea.

Conector tipo cotovelo de polisulfona, autoclavavel, adulto, conector do paciente
PLFACBSP0O012A | 22/15mm e conectores do circuito 22mm Fémea, Tp2

Conector tipo Y de Polisulfona autoclavavel, adulto, conector do paciente
PLFACBSPO011A |22/15mm e conectores do circuito 22mm macho

Conector tipo Y de Polisulfona autoclavavel, pediatrico, conector do paciente
PLFACBSPO013A |15/6mm e conectores do circuito 15 mm macho

PLFACBSPOO09A | Conector tipo Y de polisulfona, autoclavavel, adulto

PLFACOTRO124A |Conector Y Reusavel, adulto

PLFACOTRO0128A | Conector Y Reusavel, Pediatrico

PLFACBSP0042A | Cupula do Fole

Kit Circuito respiratério adulto reusavel - 2 traqueias de 1,2m de comprimento e
15mm de diametro interno, conector Y, Conector L, todas as partes autoclavaveis a
PLFACBSPO041A | 134 graus centigrados

Kit Circuito respiratério adulto reusavel - 2 traqueias de 1,2m de comprimento e
22mm de diametro interno, conector Y, Conector L, todas as partes autoclavaveis a
PLFACBSPO040A | 134 graus centigrados

Kit Circuito respiratério adulto uso Unico - 2 traqueias de 1,5m, conector Y,
PLFCMBSP0042A | Conector L, Baldo de Ventilagdo Manual, Filtro e Adaptador reto

Kit Circuito respiratério Pediatrico uso Unico - 2 traqueias de 1,5m, conector,
PLFCMBSP0043A | Conector L, Baldo de Ventilagdo Manual, Filtro e Adaptador Reto
PLFCMBSP0047A | Mascara de PVC inflavel, adulto 4, uso Unico, conector 22mm
PLFCMBSPOO53A | Mascara de PVC inflavel, adulto 4, uso Unico, conector 22mm
PLFCMBSP0048A | Mascara de PVC inflavel, adulto grande 5, uso Unico, conector 22mm
PLFCMBSP0O054A | Mdascara de PVC inflavel, adulto grande 5, uso Unico, conector 22mm
PLFCMBSP0052A | Mascara de PVC inflavel, adulto pequeno 3, uso Unico, conector 22mm
PLFCMBSP0049A | Mascara de PVC inflavel, neonatal 0, uso Unico, conector 15mm
PLFCMBSPOO50A | Mascara de PVC inflavel, neonatal 1, uso Unico, conector 15mm
PLFCMBSP0044A | Mascara de PVC inflavel, neonatal grande 1, uso Unico, conector 15mm
PLFCMBSP0O045A | Mascara de PVC inflavel, pediatrico 2, uso Unico, conector 22mm
PLFCMBSP0O051A | Mascara de PVC inflavel, pediatrico 2, uso Unico, conector 22mm

Madscara de silicone, bojo aberto com corpo de polcarbonato, autoclavavel, Adulto
PLFACBSP0028A 5, Conector 22mm, Tp2

Madscara de silicone, bojo aberto com corpo de polcarbonato, autoclavavel, Adulto
PLFACBSP0027A | pequeno 4, Conector 22mm, Tp2

Madscara de silicone, bojo aberto com corpo de polcarbonato, autoclavavel,
PLFACBSP0026A | pediatrico 3, Conector 22mm, Tp2

PLFACBSP0022A | Mascara de silicone, bojo aberto, autoclavavel, adulto 5, conector 22mm

PLFACBSP0020A | Mascara de silicone, bojo aberto, autoclavavel, neonatal 1, conector 15mm

PLFACBSP0024A | Mascara de silicone, bojo aberto, autoclavavel, neonatal 1, Conector 15mm, Tp2

PLFACBSP0025A | Mascara de silicone, bojo aberto, autoclavavel, neonatal 2, Conector 22mm, Tp2

PLFACBSP0021A | Mascara de silicone, bojo aberto, autoclavavel, pediatrico 2, conector 22mm
AMBACOTRO0014A | Mascara Facial Transp Silicone Azul Tam 0 Com Orificio (Infantil)
PLFACBSPOO50A | Mascara Transparente Adolescente, Silicone
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PLFACBSPO0O51A | Mascara Transparente Adulto, Silicone
PLFACBSPO049A | Mascara Transparente Infantil, Silicone

Médulo de AG para Anestesia ProLife, com Tecnologia Sidestream Masimo ISA AX+
interna ao maédulo, reconhecimento automatico de 5 tipos de agentes anestésicos
(1SO, SEVO, HAL, DES, ENF), leitura de Capnografia (CO2) e Oxido Nitroso (N20).
Acompanha 2 unidades de Linha de Amostra Nomoline e um tubo de exaustdo de
PLFACSNSO320A | gases para a anestesia.

Mddulo de Comunicagdo para Sensores de Capnografia, para aparelho de anestesia
PLFACSNSO0321A | Prolife linha AS-xxx. Requer cabo adaptador para o sensor.

PLFACBSPO033A | Sensor de Fluxo expiratdrio esterilizdvel para anestesias ProLife

PLFACBSPO031A |Sensor de Fluxo expiratdrio ndo esterilizavel para anestesias ProLife

PLFACBSP0032A | Sensor de Fluxo inspiratério esterilizavel para anestesias ProlLife

PLFACBSPO030A | Sensor de Fluxo inspiratério ndo esterilizavel para anestesias ProLife

PLFACBSPOOO5A | Traqueia de Silicone Pediatrica, comprimento 1,2 m, didmetro Interno 15mm

PLFACBSPO00O3A |Traqueia de Silicone Pediatrica, comprimento 1,5 m, didmetro Interno 15mm
PLFACBSPO044A |Traqueia Silicone Reusavel, 12mm x 1200mm, Pediatrico
PLFACBSPO043A |Traqueia Silicone Reusavel, 22mm x 1200mm, adulto

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Desflurano com sistema de fixacdo
PLFPRVAP1504A | Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Enflurano com sistema de fixagdo
PLFPRVAP1301A |Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Enflurano com sistema de fixagdo
PLFPRVAP1302A |Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Halotano com sistema de fixacdo
PLFPRVAP1401A |Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Isoflurano com sistema de fixacao
PLFPRVAP1201A |Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Isoflurano com sistema de fixacao
PLFPRVAP1202A | Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Sevoflurano com sistema de fixacao
PLFPRVAP1102A | Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Sevoflurano com sistema de fixacao
PLFPRVAP1101A |Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

Vap Prolife, Vaporizador Calibrado para Sevoflurano com sistema de fixacao
PLFPRVAP1103A | Selectatec com intertravamento, tecnologia PenLon

PLFACOTRO081A |Suporte para monitor com engate rapido, regulagem de angulo, inclinacdo e altura

Sensor Mainstream IRMA CO2 - acompanha adaptador de vias aéreas adulto

PLFACSNSO011A .
(Capnografia)

PLFACSNSO079A | Sensor Mainstream IRMA AX+ (CO2 + N20 + AA) (Analise de Gases)

Adaptador de vias aéreas adu/ped, uso Unico p/ sensor Mainstream - IRMA

PLFCMBSP0024A CO2/IRMA AX+

PLFCMBSP0028A | Adaptador de vias aéreas neonatal s/ 02 de uso Unico
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PLFACSNSO078A | Sensor Sidestream ISA CO2 (Capnografia)

PLFACSNSO165A | Sensor Sidestream ISA AX+ (CO2 + AA) (Analise de Gases)

PLFACSNSOO80A | Sensor Sidestream ISA OR+ (CO2 + N20 + 02 + AA) (Analise de Gases)

Linha de amostra Nomoline Alta Umidade com Adaptador de vias Aéreas Adu/Ped,

PLFCMBSPO034A
2m.

Linha de amostra Nomoline Alta Umidade com Adaptador de vias Aéreas Neonatal,

PLFCMBSPOO35A
2m.

PLFACSNS0172A Sensor Mainstream PLC CO2

PLFACSNS0184A Sensor Mainstream PLC CO2

Adaptador de vias aéreas PLC para sensores mainstream, Adu/Ped, reutilizavel,

PLCACBSPOO01A
preto

PLEACBSPOO29A Adaptador de vias aéreas PLC para sensores mainstream, reutilizavel, Neonatal,
vermelho

PLECMBSPOO41A Adaptador de vias aéreas PLC para sensores mainstream Adu/Ped, uso Unico,
transparente

PLECMBSPOO59A Adaptador de vias aéreas PLC para sensores mainstream Neonatal, uso Unico,

transparente

PLFACSNSO191A Sensor Sidestream PLC CO2

PLFACSNS0194A Sensor Sidestream PLC CO2

PLFCMBSPO055A | Kit Insumo Capnografia Sidestream PLC para paciente intubado

PLFCMBSPO0O56A | Kit Insumo Capnografia Sidestream PLC paciente nao intubado

MTBACSNSOO01A | Sensor CO2 Mainstream com conector Redel MTBC001

MTBACSNSO002A | Sensor CO2 Sidestream com conector Redel, MTBC002

MTBACSNSOOO3A | Sensor AA Mainstream com conector DB9 MTBAQOO3

MTBACSNSOOO4A | Sensor AA Sidestream com conector DB9, MTBA00O4

MTBACSNSOOO5A | Sensor AA Sidestream com conector DB9, MTBAOO5
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CAPITULO 15 — INSTALACAO E ESPECIFICACOES

15.1 CIRCUITOS DO GAS DO SISTEMA

15.1.1 DIAGRAMA DO CIRCUITO DE GAS

Diagrama do Circuito de Gds

Item | Descri¢do Item | Descricao
oo Valvula eletromagnética de duas vias e
1 Entrada do tubo de oxigénio 51 .
duas portas (sempre ligada)
2 Entrada do tubo de oxigénio 52 Valvula de verificagao
Entrada da botija de oxigénio 53 Valvula de controle manual (mecanica)
4 Entrada do tubo de ar 54 Ve’ilvula eletromagnética de duas vias e
trés portas
5 Entrada do tubo de 6xido nitroso 55 Botija
6 Entrada a botija de 6xido nitroso 56 Valvula de verificagao
7 Filtro 57 ACGO
8 Filtro 58 Saida ACGO
9 Sensor de pressdo do tubo de gds 59 Depdsito de absorgado
10 Sensor de pressao da botija de gas 60 Derivagao
11 Valvula de verificacado 61 Valvula de verificacao de succao
12 Valvula de verificagao 62 Sensor de oxigénio
13 Valvula de seguranga (0,7 MPa) 63 Mandmetro de pressdo das vias aéreas
14 Valvula reguladora de pressdo (0,4MPa) | 64 Sensor de fluxo de sucgdo
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Item | Descrigao Item | Descrigao

15 Valvula reguladora de pressdo (0,2MPa) | 65 Paciente
Conector da valvula de verificacdo de ; . 5

16 66 Valvula de verificacdo de exalagao
auto fecho

17 Medidor de fluxo tubular (0-15 L/min) 67 Valvula de drenagem

18 Medidor de fluxo tubular (0-15 L/min) 68 Sensor de fluxo de expiracao

19 Bocal de gas 69 Canal de exaustdao do médulo

Valvula eletromagnética de duas vias e

20 Valvula reguladora de pressdo (0,2MPa) | 70 .
duas portas (sempre ligada)

Valvula eletromagnética de duas vias e

21 Valvula reguladora de pressdo (0,2MPa) | 71 ]
duas portas (sempre desligada)
22 Valvula reguladora de pressdo (0,2MPa) | 72 Filtro
23 Valvula reguladora de pressdo (0,2MPa) | 73 Valvula proporcional eletromagnética

24 Valvula reguladora de pressdo (0,2MPa) | 74 Valvula de seguranca (100 cmH20)

25 Filtro 75 Valvula de pressao negativa (-6cmH20)

Valvula eletromagnética de duas vias e
26 ] 76 Fole
duas portas (sempre desligada)

27 Valvula de verificacdo 77 Valvula Pop-Off
28 Filtro 78 Controle manual da maquina
29 Valvula proporcional eletromagnética 79 Baldo de manual
30 Filtro 80 Valvula APL
Valvula eletromagnética de duas vias e
31 Sensor de fluxo 81 ]
duas portas (sempre desligada)
32 Filtro 82 Valvula proporcional eletromagnética

Valvula eletromagnética de duas vias e )
33 ] 83 Valvula PEEP
duas portas (sempre desligada)

34 Valvula de verificacdo 84 Valvula de seguranca (10 cmH20)

35 Filtro 85 Capacidade de gas

Valvula eletromagnética de duas vias e o )
36 . 86 Resisténcia de gas
duas portas (sempre desligada)

37 Valvula de verificacado 87 Base de capacidade de gds

38 Filtro 88 Valvula de pressdo negativa

39 Valvula proporcional eletromagnética 89 30 conectores de cone externo
40 Filtro 90 Capacidade de gas silenciador
41 Sensor de fluxo 91 AGSS

42 Filtro 92 Atmosfera

43 Valvula de verificacdo 93 Interruptor de pressdo (0,2MPa)

] ) Valvula mecanica biestavel de duas vias
44 Medidor de fluxo tubular (0-15 L/min) 94 )
e cinco portas

45 Base do evaporador 95 Valvula borboleta
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46 Evaporador 96 Valvula de verificacao
Item Descrigcao Item | Descri¢cao
48 Controle manual da maquina 98
49 Valvula de corte de oxigénio e 6xido nitroso 99
50 Valvula de agulha para oxigénio, 6xido nitroso
ear

15.1.2 ABASTECIMENTO DE GAS

Os gases sdo alimentados no sistema através de tubos de gas ou cilindros de gas. A alimentacdo
através de tubos de gas inclui 3 tipos; ou seja, Oz, N2O e AR. Entram no sistema respectivamente pelas
portas de alimentacdo de gas 1, 3 e 4, e a sua pressdo operacional medida no fluxdmetro inicial é 200
kPa. O abastecimento de gas pelo cilindro de reserva inclui 3 tipos de gas, isto é, Oz, AR e N2O (permite
apenas selecionar dois dos trés gases. O oxigénio e o 6xido de azoto sdo tomados como exemplos na
figura abaixo), entram no sistema respectivamente através das portas de abastecimento de gas do
cilindro de reserva 2 e 5. Os intervalos da pressdo operativa sdo respectivamente 6,9~15 Mpa e 4,26
Mpa e sdo reduzidos para 300~500 kPa pelo regulador de pressdo 6. Cada tipo de porta possui uma
marca clara e é capaz de fungdo anti ligagdo indevida para evitar que os usuarios liguem
abastecimentos de gds incorretamente. O interior de todas as portas esta equipado com um filtro e
valvula de verificacdo e sao utilizados man6metros com cédigos de cor para exibir os abastecimentos
do gas no tubo de pressdo e os cilindros de reserva. A valvula de descompressdo 7 é utilizada para
evitar uma pressdo de entrada excessiva do abastecimento de gas.
Todas as conexdes possuem portas sinalizadas para alimentagao de gas, filtros e valvulas de retengao.
O manometro exibe a pressdao dos cilindros de gas e dos tubos. O regulador serve para reduzir a
pressdo do cilindro de gas para uma pressao sistémica adequada. A vdlvula de liberacdo de pressao
serve para ajudar a proteger o sistema de danos causados por alta pressao.
Para evitar problemas com a alimentacdo de gas:
® As conexodes de todas os cilindros de ar possuem tomadas com abracadeiras.
e Quando os tubos de alimentagdo estiverem ligados, mantenha as valvulas dos cilindros de gas na
posicao DESLIGADO.
e (Quando o sistema ndo estiver a ser utilizado, corte as linhas de alimentacdo de gas.

m Cuidado: Quando a tubagem de abastecimento de gas estiver a ser utilizada, ndo coloque a
valvula do cilindro na posi¢do “LIGADO”. O abastecimento do cilindro de gas ira descarregar.
Nesse caso, os abastecimentos de gas podem ser inadequados quando ocorre um erro nos
tubos.

15.1.3 FLuxo pe O2

O 0O, é diretamente transmitido para o canal de O, do misturador de gas na linha pressurizada ou no
cilindro de gas pressurizado regulado. O O; também pode ser diretamente transmitido para o
aparelho de respiracao, se o O, for usado como gas condutor. Se a pressao for muito baixa, podera
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ser exibido um alarme na tela. O controlador secunddrio pode reduzir a pressdao da valvula de
carregamento rapido e do fluxdmetro de abastecimento auxiliar de O,.

Quando o botdo de O; é pressionado para iniciar a carga de O, a valvula de carga rapida pode
fornecer um alto fluxo de O, (entre 25 e 75 L/min) para a saida de gas fresco.

15.1.4 ARE N>O

O Ar é diretamente transmitido para a passagem de ar do misturador de gdas na linha pressurizada ou
no cilindro de gas pressurizado regulado. O Ar também pode ser diretamente transmitido para o
aparelho de respiracdo, se Ar for usado como gas condutor. Se a pressao de ar for muito baixa, podera
ser exibido um alarme na tela. O N,O pode ser diretamente transmitido para o canal de N,O do
misturador de gas no tubo pressurizado ou no cilindro de géas pressurizado regulado. Quando a
pressdo de oxigénio estiver muito baixa, o fluxo de N,O poderd ser interrompido e a pressdo de
oxigénio ndo causara impacto no ar.

|I| Cuidado: Quando a pressao de abastecimento de O; é inferior a 100 kPa, o abastecimento de
N>O é automaticamente interrompido pela valvula de corte de 0,-N;0, mas o abastecimento
de ar ndo sera afetado.

15.1.5 MISTURA DE GASES

Os gases misturados passam por um fluxdmetro e um Vaporizador Anestésico que esteja na posicao
LIGADO, fluem para a saida de gas fresco e entram no sistema de respiracdo. A valvula de alivio de
pressdo é ajustada para a pressao maxima de saida.
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15.2 LIGACOES ELETRICAS

15.2.1 DIAGRAMA DE CIRCUITO ELETRICO
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Item Descricao Item | Descri¢cao
1 Tomada do filtro de entrada CA 27 Cartdo SD
2 Fusivel 28 UsSB1
3 Painel do transformador de isolamento 29 Conector de rede
4 Transformador de isolamento 30 VGA
5 Disjuntor 31 Painel do relé infravermelho
CO2/AG/BIS
6 Tomada de saida auxiliar CA 32 | /AG/ )
Médulo plug-in
7 Interruptor CA/CC 33 Painel de monitorizacdo
8 Bateria de litio 34 Porta de série de calibracao
9 Interruptor do sistema 35 Sinal interruptor 1
10 Ventoinha elétrica 36 Painel de adaptacdo do sensor de 02
Ventoinha do transformador de
11 . 37 Sensor de O;
isolamento
1 Interruptor de iluminagao de fundo do 38 Valvula zero, valvula proporcional,
fluxbmetro valvula de seguranca
13 Painel de luz de fundo do fluxdmetro de 39 Vialvula seletora de acionamento da
tubo Unico fonte de AR, O3
Interruptor de iluminagao da bancada de .
14 40 Painel do sensor
trabalho
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Painel de iluminagdo da bancada de L
15 41 Sinal interruptor 2
trabalho
16 Aquecedor do circuito 42 Sensor de pressao da tubagem
17 Painel elétrico CC/CC 43 Sensor de pressao da botija
Painel de adaptacdo do sinal do
18 Teclado 44
sensor
19 Vaivém 45 Sensor de fluxo
o Valvula seletora do fluxémetro
20 Luz indicadora 46 . .
eletrénico mecanico
21 Luz de alarme 47 Valvula de porta de Oy, N2O, AR
22 Sirene 48 Valvula proporcional
23 Painel de controle principal 1 49 Painel de controle principal 2
24 TelaLCD 1 50 Tela LCD 2
25 Tela tatil 1 51 Tela tatil 2
26 Altifalante de alarme 52 USB2

15.3 NORMA IEC 60601-1 APLICADA PARA CLASSIFICACAO E COMPONENTES DE

PRODUTOS

Classificacdo do Sistema do Maquina de Anestesia:

Classificado por categoria de antichoque
elétrico

Classe |, Dispositivo com alimentacdo interna
de energia, Dispositivo Mdvel Normal

Classificado por grau de antichoque elétrico

Parte aplicada tipo BF a prova de desfibrilacdo

Tempo de recuperacado a prova de
el s BIS: <30 s; Outros: <5s
desfibrilacdo

Classificado conforme o grau de seguranca na . oL )
) L ) N3do adequado para aplicacdes em locais com
presenca de gas anestésico inflamdavel e ar ou o ) o
oo o ] gases anestésicos inflamaveis
oxigénio ou Oxido nitroso

Dispositivo de operacdo continua

Tipo IPX1

Maddulo BIS e Mddulo CO2/AG: IPX4

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC
60601-1-8, IEC 60601-1-9, IEC 80601-2-13, ISO
80601-2-55

Classificado conforme o modo de trabalho

Classificado por grau de resisténcia a agua

Normas de seguranca

A Maquina de Anestesia esta integrada com dispositivo de limite de pressdao, monitor de volume de
gas de expiracdo, sistema de respiracao equipado com sistema de alarme, dispositivo de medicdo de
pressdo, sistema respiratério de anestesia, sistema de purificacdo do gas de anestesia/transferéncia
e recepcdo, sistema de sucgdo a vacuo, dispositivo de entrega de gas anestésico, aparelho de
respiracao de anestesia, monitor de O; e monitor de CO;. Em que:

1. As Mdaquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus estdo em conformidade com a norma IEC 80601-

2-13;
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2. Dispositivo limite de pressdo, monitor do volume de gas de expiracdo e sistema respiradouro
equipados com um sistema de alarme em conformidade com a norma IEC 80601-2-13;

3. Odispositivo de medicdo de pressdo e o sistema de ventilacdo anestésica estdo em conformidade
com a norma IEC 80601-2-13;

4. Purificacdo do gdas anestésico, sistema de transferéncia e recepcdo em conformidade com a
norma IEC 80601-2-13;

5. O sistema de sucgdo a vacuo esta em conformidade com as normas ISO 10079-3;

6. O sistema de fornecimento de gds anestésico estda em conformidade com a norma IEC 80601-2-
13;

7. A Maquina de Anestesia esta em conformidade com a norma IEC 80601-2-13;

8. O monitor de CO2 esta em conformidade com a norma ISO 80601-2-55;

9. Osistema de alarme esta em conformidade com a norma IEC 60601-1-8;

10. A maquina de respiragdo anestésica esta em conformidade com a norma ISO 80601-2-55.

15.4 FONTE DE ALIMENTACAO

Fonte principal CA

Tens3o de entrada 220-240V /100-127V
Fr.equencuj da tensao de 50/60 Hz

alimentacao

Poténcia de entrada 5A (220-240V) / 7,0-6,0A (100-127V)

Cuidado:
e O sistema ligado com fonte de alimentagao auxiliar deve ser certificado pelas normas IEC
(como, por exemplo, IEC 60950 para dispositivos de processamento de dados e IEC 60601-
1 para equipamentos eletromédicos).
e O dispositivo fornece trés tomadas de energia para dispositivos auxiliares do sistema
anestésico (por exemplo: evaporador, analisador de gas). Nao ligue outros dispositivos
nas tomadas, pois pode causar fuga de corrente. Nao pode haver sobrecarga.

Bateria interna

Numero de baterias 1 peca

Tipo de bateria Bateria de ions de litio
Tensdo indicada da bateria CCde 11,1V
Capacidade da bateria 6600 mAh

Pelo menos 30 min. (Quando é usada uma bateria

nova, totalmente carregada, o encerramento ocorre
Atraso de encerramento ) ) L
dentro de 30 minutos apds dado o primeiro alarme de

bateria fraca)

120 min (quando for utilizada uma nova bateria
Tempo minimo de funcionamento totalmente carregada, a uma temperatura ambiente
de 252C)
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Tempo de carregamento Aproximadamente 6h (em operacdo ou standby)

15.4.1 CABO DE ENERGIA

Comprimento 5m

Classificagao de tensao 100~240 Vac

10 A para 220~240 Vac

15 A para 100~127 Vac

Cabo de alimentacdo trifasico (qualidade médica

Capacidade de corrente

Tipo

guando necessario)

15.5 ESPECIFICACOES DOS MODULOS DE CO, E AG

15.5.1 ESPECIFICACOES DO ANALISADOR DE GAS MASIMO (CO2, AG) SIDESTREAM

Método de Detecgdo: deteccdo de gas por infravermelho (sensor infravermelho)

1. Geral:

Analisadores de gas compactos, de baixo fluxo
Descricdo Sidestream com bomba integrada, valvula de
colocacdo a zero e controlador de fluxo.

ISA CO2: 0a50°C(32a122 °F) ISA OR+/AX+:5a 50 °C
(41 a 122 °F)

Temperatura de funcionamento

Temperatura de armazenamento -40a70°C(-40a 158 °F)
Umidade de funcionamento < 4 kPa de H20 (ndo condensado) (95 % de HR a 30 °C)
Umidade de armazenamento 5a 100 % de HR (condensado)2 (100 % de HR a 40 °C)
Pressao atmosférica de 525 a 1200 hPa (correspondente a uma altitude max.
funcionamento de 5211 m /17100 pés)
Pressdo atmosférica de 200 a 1200 hPa (correspondente a uma altitude max.
armazenamento de 11760 m / 38600 pés)
CO; ambiente < 800 ppm (0,08 vol %)

ISA COa:

Em conformidade com a norma ISO 80601-2-55:
clausula 201.15.3.5.101.2 e EN 1789:2007, clausula
Robustez mecanica 6.3.4.2.

ISA OR+/AX+:

Em conformidade com a norma ISO 80601-2-55:
clausula 201.15.3.5.101.1
CCde4,5a5,5V,ISACO2:<1,4W (op. normal),
<1,8W (pico@ CCde5V)ISAAX+:<1,6 W

(op. normal), < 2,0 W (pico @ CC de 5 V) ISA OR+: <
2,0 W (op. normal), < 2,4 W (pico @ CCde 5V)

Fonte de alimentacdo
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Tempo de recuperacao apés teste do

N3o afet
desfibrilador do afetado

) ) Linhas de amostragem da familia Nomoline com
Manuseio de agua

tubagem de remocdo de dgua proprietaria.

Taxa de fluxo de amostragem?*, ** 50 + 10 ml/min

*Taxa de fluxo volumétrico de ar corrigida para condi¢cGes padronizadas de temperatura e pressao.
** A especificacdo de precisdo do fluxo para a faixa de temperatura estendida (-20°C a 0°C) é de
+15/-10 ml/min.

2. Saida de dados:

. . Limite adaptativo, minimo 1 vol% de alteragao na
Detecgdo de respiragdo .
concentracao de CO..

Ritmo de respiracao 0 a 150 + 1 respiragdes/min

Fi e ET sdo exibidos apds uma respiracdo e tém uma
média de respiracdo atualizada continuamente.

ET ird tipicamente diminuir abaixo do valor nominal
(ETnom ) quando o ritmo de respiracdo (RR) excede o
Fi e ET limite de RR (RRth) de acordo com as seguintes
formulas:

ISA CO, ET=ETnomx(125RR/) para RRth >125 ISA
OR+/AX+ CO; ET=ETnomxV(70RR/) para RRth >70 N0,
0,, DES, ENF, ISO, SEV ET=ETnomxV(50RR/) para

RRth >50 HAL ET=ETnomxV(35RR/) para RRth >35

Identificagao do agente automatica ISA OR+/AX+: Agente primario e secundario

3. Analisador de Gas:

Analisador de gas tipo NDIR de 2 a 9 canais a medir
de 4 a 10 um. Taxa de aquisi¢cdo de dados 10 kHz
(taxa de amostra 20 Hz / canal). Medig¢des de O; pelo
sensor paramagnético da Servomex.

Cabeca do sensor

ISA CO,: Compensacdo automatica para pressao e
temperatura. Compensagdao manual para efeitos mais
amplos sobre CO,.

Compensagdes ~ -
ISA OR+/AX+: Compensacdo automatica para
pressdo, temperatura e efeitos mais amplos sobre
CO..
Nao é necessaria calibracdo de intervalo para o banco

Calibragao de IR. E realizada uma colocagdo a zero automatica 1 a
3 vezes por dia.
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Tempo de aquecimento(10% a 90%)

CO2 < 200ms (ISA OR+/AX+: < 250 ms)
N0 = 350 ms

ENF, ISO, SEV, DES, HAL < 350 ms

0; £ 450 ms

Tempo de resposta

ISA CO,

CO, < 200 ms ISA OR+/AX+

CO; = 300 ms

N20, Oy, ENF, ISO, SEV, DES < 400 ms
HAL < 500 ms

Limite do agente primario (ISA
OR+/AX+)

0,15 vol%. Quando um agente ¢é identificado, as
concentragdes serdo informadas, mesmo que sejam

inferiores a 0,15 vol%

Limite do agente secundario
(ISA OR+/AX+)

0,2 vol% + 10% de concentracdo total de agente

Tempo de identificagdo do agente (ISA
OR+/AX+)

<20 segundos (normalmente <10 segundos)

Tempo total de resposta do sistema

ISA CO; : < 3 segundos
ISA OR+/AX+ : < 4 segundos

(Com linha de amostragem do conjunto adaptador de

vias aéreas Nomoline de 2 m)

4. Gas:

A precisdo de todos os valores detectados atende aos requisitos das normas ISO80601-2-55 e EN

864:1996.

Precisdo em condicdes padrdo. A seguinte precisdo aplica-se a um gas seco a 22+5°C e 101340 hPa.

1. Precisdo — condi¢Ges normais (o intervalo e precisao de Masimo AG conforme indicado)

Gas

Intervalo

Exatidao

Didxido de carbono

0a 15 vol%
15 a 25 vol%

1 (0,2 vol%+2% de leitura)
Nao especificado

Monodxido de nitrogénio

0 a 100 vol%

* (2 vol%+2% de leitura)

Oa8vol% + (0,15 vol%+5% de leitura)
HAL, ENF, ISO ~ -
8 a 25 vol% Nao especificado
SEV 0a10vol% * (0,15 vol%+5% de leitura)
10 a 25 vol% Nao especificado
DES 0a22vol% + (0,15 vol%+5% de leitura)
22 a25vol% N3o especificado
Oxigénio 0 a 100 vol% + (1 vol%+2% de leitura)

2. Precisdao —todas as condicdes
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Gas Exatidao

CO; 1(0,3 kPa + 4% de leitura)
\\PY0) 1(2 kPa + 5% de leitura)
Agentes 1(0,2 kPa + 10% de leitura)
0 *(2 kPa + 2% de leitura)

Tempo total de resposta do sistema: ISA CO; < 3s ISA OR+/AX+ < 4s

Deteccdo de respiracdo: valor de limite adaptavel, a alteracdo minima de concentracdo de CO; é
1vol%

Frequéncia respiratdria: 0-150 vezes/minuto

Valor limite dos gases anestésicos: gas anestésico principal (ISA OR+/AX+): 0,15 vol%. Uma vez que
um gas anestésico seja marcado, a sua concentragao serd informada mesmo que fique abaixo de 0,15
vol%.

5. Impacto da interferéncia de gases e vapor:

Efeitos da pressdo parcial do vapor de 4dgua nas leituras de gas. Quando o gas de respiracao flui
através da linha de amostragem, a temperatura do gas ird adaptar a temperatura ambiente antes de
alcancar o analisador de gas. A medicdo de todos os gases ira sempre exibir a pressdo parcial atual ao
nivel de umidade atual na amostra de gas. Uma vez que a seccdo NOMO remove toda a agua
condensada, nenhuma d4gua ird atingir o analisador de gds ISA. Contudo, a uma temperatura
ambiente de 37 °C e um gas de respiracdo com umidade relativa de 95%, a leitura de gas serd
normalmente 6% inferior a pressdo parcial correspondente apds a remocgdo de toda a agua.

. Dioxido de carbono 3 L.

Concentragao — Gas Mondxido

Gases ou vapor de dgua de gas Didxido de ISA AX+ | anestésico | de carbono
carbono

Monoxido de nitrogénio ® | 60 vol% 2 b b Y
HAL 4 vol% b b b b
Enflurano, isoflurano, )

5 vol% +8% da leitura 3 2 b Y
sevoflurano
Desflurano 15 vol% +12% da leitura 1 1 1
Xe (xenonio) 80 vol% -10% da leitura 3 1 D)
He (hélio) 50 vol% -10% da leitura 3 1 1)
Spray quantitativo Spray quantitativo
C2H50H (etanol) 0,3 Vol% 1 1 1 1
C3H70H (isopropanol) 0,5 Vol% 1 1 1 1
CH3COCH3 (acetona) 1 vol% 1 1 1 1
CH4 (metano) 3 vol% ) 1 1 )
CO (monoxido de carbono) | 1 vol% ) 1 1 )
CO (6xido nitrico) 0,02 vol% 1 1 1 1
Oxigénio 100 vol% 2 2) 2) 2
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Observacdao 1: A “precisdo — todas as condi¢cdes” mencionada acima inclui todas as mais

insignificantes interferéncias e impactos.

Observacdo 2: A “precisdo — todas as condicbes” mencionada acima inclui todas as mais

insignificantes interferéncias e impactos quando as concentracdes de mondxido de nitrogénio e

oxigénio estdo corretamente ajustadas.

Observacao 3: Interferéncias em concentracdes especificas de gases. Por exemplo, 50 vol% de hélio

pode reduzir a leitura de didxido de carbono em 6%. Isso significa que, quando uma mistura de gas

com 5,0 vol% de didxido de carbono e 50 vol% de nitrogénio é detectada, a leitura da concentracdo
de dioxido de carbono é normalmente (1-0,06)* 5,0 vol%=4,7 vol% de didxido de carbono.

15.5.2 ESPECIFICACOES DO ANALISADOR DE GAS MASIMO (CO2) MAINSTREAM

Nome

Especificacoes

EtCO- esta conforme os requisitos da norma YY0601

EtCO,, especificacdo de Masimo (Mainstream)

Intervalo de medicdo de CO;

0 mmHg~190 mmHg, 0~25% (a 760 mmHg)

Resolucdo de CO;

1mmHg ou 0,1 kPa ou 0,1%

Exatidao de CO;

Todas as condigdes: £(0,3 kPa+4% das leituras)

Tempo total de resposta do

sistema <Is
Frequéncia de respiracdo 0~ 150rpm
Se existe pressao

barométrica automatica nenhum
compensacao

Tempo de aquecimento 10s

15.5.3 ETCO,, ESPECIFICAGAO DE RESPIRONICS

EtCO; especificacdo de Respironics (Mainstream)

Intervalo de medicdo de CO;

0~150 mmHg 0% ~19,7% (0~20,0 kPa)

Resolucdo de CO;

1mmHg ou 0,1 kPa ou 0,1%

Exatidao de CO;

Deve ser + 0,3% a 0%"~5,3%;

Deve ser + 5% da leitura a 5,4%~9,2%; Deve ser + 8% da
leitura a 9,3%~13,2%; Deve ser + 10% da leitura a

13,3%~19,7%;
Velocidade do Fluxo de
amostragem /
Taxa de amostragem 100Hz

Calculo de ETCO;

Método: Pico do CO; expirado forma de onda

Seleg¢des: 1 respiracao, 10 segundos, 20 segundos

Nota: o minimo relatado valor diferencial entre a linha de
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base e o valor do CO; deve ser 5 mmHg.

ETCO; e precisao da
frequéncia de respiracao
método

Calculo da frequéncia de

Faixa: 0 a 150 respiracGes por minuto (BPM)

respiragao Precisdo: + 1 respiragao
Tempo total de resposta do <l

sistema

Tempo de ascensdo do CO; /

Tempo de aquecimento 2 minutos

Se existe pressao

barométrica automatica Configuracao

compensagao

EtCO; especificagdo de Respironics (Sidestream)

Intervalo de medicdo de CO;

0~150 mmHg 0%~19,7% (0~20,0 kPa)

Resolucdo de CO;

1mmHg ou 0,1 kPa ou 0,1%

Exatiddao de CO:

Deve ser + 0,3% a 0%"~5,3%;
Deve ser + 5% da leitura a 5,4%~9,2%; Deve ser + 8% da leitura
a9,3%~13,2%; Deve ser + 10% da leitura a 13,3%~19,7%;

Velocidade do Fluxo de
amostragem

50 + 10 ml / min

Taxa de amostragem

100Hz

Célculo de ETCO;

Sidestream LoFlo: Método: Pico do CO; expirado forma de onda
Selegdes: 1 respiracao, 10 segundos, 20 segundos

Faixa: 0, 5299 mmHg

Método: Pico da forma de onda de CO; expirada sobre periodo
selecionado. Minimo de 5 mmHg necessario entre o pico e o vale
da forma de onda.

Selec¢Ges de periodo: 10 segundos, 20 segundos

ETCO; e precisdo da
frequéncia de respiracao

A precisdo do ETCO; e da taxa de respiracdo é verificada por

usando uma configuracdo de teste do solendide para fornecer
uma onda quadrada de concentragao conhecida de CO; ao
dispositivo. Foram utilizadas concentracdes de CO, de 5% e 10%
e a taxa de respiracdo variou de acordo com a faixa do
dispositivo. O critério de aprovagdo / reprovacdo foi uma

método ~ , a .
comparacdo dos saida da frequéncia respiratdria do sensor para
a frequéncia da onda quadrada. As medi¢cdes de EtCO; nessas
taxas foram comparadas as leituras de CO; sob condi¢des de
fluxo estatico.
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Célculo da frequéncia de
respiracao

Faixa: 0, 2 a 100 respiracGes por minuto (br / m)
Precisao: = 1 respiracdao por minuto
Método: média de 8 respiracoes

Tempo total de resposta do
sistema

Sidestream LoFlo: <4segundos - inclui transporte

tempo e tempo de subida (tempo de subida tipico: 250ms)
Menos de 4 segundos. Inclui tempo de transporte e

tempo de subida com a montagem do filtro de agua e das vias
aéreas (até 3 segundos adicionais para canulas de amostragem
de fluxo lateral com desumidificacdo e tubo de extensao)

Tempo de ascensdo do CO;

Menos de 340ms. (Até 70ms adicionais para canulas de
amostragem de fluxo lateral com desumidificagao e tubo de

extensdo)
Tempo de aquecimento 2 minutos
Se existe pressao barométrica ] .
Configuracao

automatica compensagao

15.5.3 ESPECIFICACAO DA ANALISE DE GAS ARTEMA AG

Gas Intervalo Exatiddo
0alvol% 10,15 vol %

SEV 1a5vol% 10,2 vol %
5a8vol% 10,4 vol %
0a1lvol% 10,15 vol %
1a5vol% 10,2 vol %

DES 5a10vol% 10,4 vol %
10 a 15 vol% 10,6 vol %
15 a 18 vol% +1 vol %
0a1lvol% 10,15 vol %

HAL/ISO/ENF
1a5vol% 10,2 vol %
0a20vol% +2 vol %

\\P1®)

20 a 100 vol% +3 vol %
0a25vol% +1 vol %

0, 25 a 80 vol% +2 vol %
80 a 100 vol% *3 vol %
0alvol% 10,1 vol %
1a5vol% 10,2 vol %

CO;
5a7vol% 10,3 vol %
7 a 10 vol% 10,5 vol %
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15.6 ESPECIFICACAO DO MODULO BIS

15.6.1 ESPECIFICACOES DO MODULO BIS

Nome EspecificacOes
BIS: 0~100

Intervalo medicdo e de SQl: 0~100%

precisao BIS EMG: 0~100 dB
ESR: 0~100%

15.7 CONFORMIDADE EMC E DE GESTAO DE RADIO

As Maquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus estdo em conformidade com a norma IEC 60601-1-

2.

Cuidado:
|I| .wao

|I| Aviso:
[ ]

As Maquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus cumprem os requisitos de
compatibilidade eletromagnética da norma IEC 60601-1-2.

O usudrio precisa instalar e utilizar de acordo com a informagao de compatibilidade de
eletromagnetismo, que esta presa ao monitor.

Os dispositivos de comunicagao RF portateis e moéveis podem influenciar o desempenho
das Maquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus, portanto as Maquinas de Anestesia AS-
360 e AS-360 Plus devem ser mantidas afastadas desses dispositivos durante a utilizacao.
Siga as orientagdes do Manual do Usudrio.

As Maquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus ndo devem ser utilizadas adjacentes ou
empilhadas com outro dispositivo e se estiver adjacente ou se for necessdrio o uso
empilhado. As Maquinas de Anestesia AS-300, AS-320 e AS-330 devem ser observadas
guanto a verificagdao do funcionamento normal na configuragdao em que serao utilizadas.
Quando a tomada plug-in esta ligada a qualquer um dos trés médulos, Masimo CO;
(Mainstream), Respironics CO; (Mainstream) e BIS, EMC é de Classe A. Quando a tomada
plug-in n3o esta ligada a esses trés moédulos, EMC é de Classe B.

Orientagdo e Declarag¢do do Fabricante— Emissdo Eletromagnética

As maquinas de anestesia AS-360 e AS-360 Plus destinam-se a ser utilizadas no ambiente
eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usudrio do SECP-Il devem garantir

Ensaios de Emissoes Conformidade Ambiente Eletromagnético — Orientagao

Emissdes de A Maquina de Anestesia AS-360/AS360 Plus

radiofrequéncia (RF) Grupo 1 utiliza energia RF apenas para as suas funcdes

CISPR 11 internas. Portanto, as suas emissdes RF sdo
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muito baixas e sem probabilidades de
provocar quaisquer interferéncias no
equipamento eletrénico proximo.

O aparelho AS-360/AS360 Plus é adequado

IEC 61000-3-2

Emissdes de
radiofrequéncia (RF) Classe B
CISPR 11
Emissdes harmonicas
Classe A

para utilizar em todos os estabelecimentos
além de domeéstico e aqueles diretamente

Flutuagbes tensdo/
Emissdes com
tremulagao

IEC 61000-3-3

Conformidade

ligados a rede de fonte de alimentacdo de
baixa tensdo publica que fornece energia a
edificios usados para fins domésticos.

Instrugdes e Declaracao do Fabricante — Imunidade Eletromagnética

As Mdquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus destinam-se a ser utilizadas no ambiente
eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o usuario das Maquinas de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus devem garantir que estes
sejam utilizados nesse ambiente.

Teste de Imunidade

Nivel de Teste
IEC 60601

Nivel de
Conformidade

Ambiente Eletromagnético
- Orientacgao

Descarga eletrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

+- 8kV contato
+-2,4,8,15kV ar

Pisos deverdo ser de

madeira, concreto ou
+- 8kV contato ceramica. Se os
+-2,4,8,15kV

ar material sintético, a umidade

pisos forem cobertos com

relativa deveria ser de pelo
menos 30%.

Disparo/transitorio
elétrico rapido

+/- 2 kV para linhas
de corrente elétrica
+/- 1 kV para linhas

alidade da rede elétrica
+/- 2 kV para Quall !

) deve ser a utilizada com um
linhas de

ambiente comercial tipico ou

IEC 61000-4-4 ) corrente elétrica ) ]

de entrada/saida ambiente hospitalar.

+/- 1 kV linha(s) +/- 1 kV linha(s) Qualidade da rede elétrica
Sobretensao para linha(s) para linha(s) deve ser a utilizada com um
IEC 61000-4-5 +/- 2 kV linha(s) +/- 2 kV linha(s) ambiente comercial tipico ou

para terra

para terra ambiente hospitalar.

Saltos de tensao,
breves interrupcdes e
flutuacdes de tensao
nas linhas de
alimentacdo de

<5 % Ut (>95 % de
gueda em Ut)
durante 0,5 de um
ciclo

40 % Ut (60 % de

<5 % Ut (>95 %
de queda em Ut)
durante 0,5 de
um ciclo

40 % Ut (60 % de

Qualidade da rede elétrica
deve ser a utilizada com um
ambiente comercial tipico ou
ambiente hospitalar. Se o
usuario da Maquina de

entrada gueda em Ut) gueda em Ut) Anestesia AS-360/AS360 Plus
IEC 61000-4-11 durante 5 de um durante 5 de um | precisar de funcionamento
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ciclo

70 % Ut (30 % de
gueda em Ut)
durante 25 de um
ciclo

<5% Ut (>95%

De queda em Ut)

ciclo continuo durante a

70 % Ut (30 % de | interrupcgdo da corrente
gueda em Ut) elétrica, recomendamos que
durante 25 de a Maquina de Anestesia e AS-
um ciclo 360/AS360 Plus seja ligado a
<5% Ut (>95% uma fonte de alimentacdo

De queda em Ut) | ininterrupta ou a uma

durante 5s. durante 5s. bateria.
Os campos magnéticos de
L frequéncia elétrica
Frequéncia elétrica o
devem ser a niveis
(50/60 Hz) campo o
L 30 A/m 30 A/m caracteristicos de uma
magnético L
localizacdo tipica num
IEC 61000-4-8

ambiente tipico comercial ou
hospitalar.

Nota: Ut é a tensdo de alimentacdo CA antes da aplicacdo do nivel de ensaio.

Instrucoes e Declarag¢do do Fabricante — Imunidade Eletromagnética

A Maquina de Anestesia AS-360 e AS360 Plus destina-se a ser utilizados no ambiente
eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o usuario da Maquina de Anestesia AS-360 e AS360 Plus deve garantir que este seja
utilizado nesse ambiente.

Teste de Nivel de Teste Nivel de Ambiente Eletromagnético
Imunidade IEC 60601 Conformidade | - Orientagao
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RF conduzido
IEC 61000-4-6

RF radiado
IEC 61000-4-3

3 Vrms (fem)

6 Vrms (enf) in
ISM e amador
bandas de radio
150 kHz a

80 MHz

10 V/m
80 MHz a 2,7
GHz

3 Vrms (fem)

6 Vrms (enf) in
ISM e bandas
de
radioamadores

10 V/m

O equipamento de comunicacdes RF
portatil e movel ndo deve ser
utilizado perto de qualquer parte da
Magquina de Anestesia AS-360/AS360
Plus, incluindo os cabos, além da
distancia de separagdao recomendada,
calculada a partir da equacado
aplicavel a frequéncia do transmissor.

Distancia de separacdo recomendada
d=12/P

d=1,2/ P 80 MHz a 800 MHz
d=2,37V P 800 MHza 2,5 GHz

Em que P é a classificagao de
poténcia de saida maxima do
transmissor em watts (W) de acordo
com o fabricante do transmissor e d é
a distancia de separacao
recomendada em metros (m).

As forgas de campo para
transmissores RF fixos, conforme
determinado num inquérito de site
eletromagnético a deve ser inferior
ao nivel de conformidade em cada
intervalo de frequéncia. ®

A interferéncia pode ocorrer nas
proximidades do equipamento
marcado com o seguinte simbolo:

(@)

NOTA 1: A 80MHz e 800MHz, aplica-se o intervalo de frequéncia superior.

NOTE 2: Essas orientacdes podem nao se aplicar em todas as situacdes. A propagacao

eletromagnética é afetada pela absorcdo e reflexdao de estruturas, objetos e pessoas.

@ Forgas de campo de transmissores fixos, como estacGes base para radio (celulares/sem fios),

telefones e radios de movel terrestre, radio amador, transmissdo de radio AM e FM e

transmissao de VT ndo podem ser previstas de forma teorética com exatidao. Para avaliar o
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ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerado um inquérito ao
site eletromagnético. Se a forga de campo medida no local em que a Maquina de Anestesia AS-
360/AS360 Plus é aplicada exceder o nivel de conformidade RF acima indicado, a Maquina de
Anestesia AS-360/AS360 Plus deve ser observada quanto a verificar o seu normal funcionamento.
Se for observado desempenho andmalo, podem ser necessarias medidas adicionais, tais como
reorientar ou mudar a localizagdo da Maquina de Anestesia AS-360/AS360 Plus .

b Acima do intervalo de frequéncia de 150kHz a 80MHz, as forcas de campo devem ser inferiores
a6Vv/m.

Distancias de separacdao recomendadas entre equipamentos de comunicagao de RF portateis e
moveis e 0 AS-360 e AS-360 Plus
A Maiaquina de Anestesia AS-360 e AS-360 Plus foi projetado para uso em ambientes

eletromagnéticos nos quais as perturbacdes de RF irradiadas sdo controladas. O cliente ou usuario
do AS-360 e AS-360 Plus pode ajudar a evitar interferéncia eletromagnética mantendo uma
distancia minima entre equipamentos de comunicagdo de RF portateis e méveis (transmissores) e
0 AS-360 e AS-360 Plus conforme recomendado abaixo, de acordo com a poténcia maxima de saida
do equipamento de comunicacao.

Distancia de Separag¢ado de acordo com a frequéncia do transmissor
Poténcia Maxima de (m)
saida do Transmissor ™51, 3 80 MHz 80 MHza 800 MHz | 800 MHz a 2.7 GHz
w) d =12JP d =12JP d=23JpP
0.01 0,12 0,12 0,23
0.1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Para transmissores classificados em uma poténcia de saida maxima nao listada acima, a distancia
de separacdo recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equacdo aplicavel a
frequéncia do transmissor, onde P é a poténcia maxima de saida do transmissor em watts (W ) de

acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distancia de separacdo para a faixa de frequéncia mais

alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem ndo se aplicar em todas as situacdes. A propagacdo

eletromagnética é afetada pela absorcdo e reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.

15.8 ESPECIFICACOES FiSICAS

Dimensodes do Aparelho Completo
Tamanho 689 mm *800 mm *1400 mm
b 128 kg (configuracdo padrdo) (sem vaporizador de anestesia e
eso
botija de gas)
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Capacidade de peso maxima

A capacidade de peso maxima de toda a maquina é 210 kg.

Placa Superior

Capacidade maxima
suportada

O peso maximo suportado pela placa superior é 20 kg.

Dimens0Oes operacionais

508mm*313mm

Dimensdes com acessorio
adicional

508 mm*313 mm*380 mm

Banco de Trabalho

Capacidade maxima
suportada

Peso maximo suportado do banco de trabalho é 20 kg.

Dimensdes operacionais

472 mm*248 mm

Dimensdo com acessorio
adicional

472 mm*248 mm*380 mm

Trilho de fixagao

Dimensdo maxima de
instalacdo

500 mm*750 mm*500 mm

Trilho Lateral

Comprimento 750mm
Gavetas
Topo: 1k
Capacidade de peso maxima P &
Base: 3 kg

Gavetas

Topo: 462 mm*287 mm*141 mm
Base: 437 mm*287 mm*245 mm

Brago Movel do Baldo

Tamanho

Comprimento: 425mm
Altura: 240mm

Gancho de circuito

Capacidade maxima de peso

. 1lkg
do gancho de circuito
Roda de rodizio
Roda de rodizio 5 polegadas

Tela do Monitor

Luz indicadora CA

Tipo TFT LCD, permitindo controle por toque
AS-360 - 15 polegadas - 7 Curvas
Tamanho
AS-360A - 15 polegadas - 7 Curvas
Resolucdo 800x600 pixels
Brilho Ajustavel
Indicagao LED
LED verde

Esta ligado quando o equipamento estd ligado a uma fonte de
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alimentacao CA externa.

Luz indicadora da bateria

LED verde

Luz indicadora da bateria constantemente ligada quando o
equipamento esta ligado a fonte de alimentacdo CA.

Quando o sistema esta alimentado por bateria, a luz indicadora
da bateria pisca a uma frequéncia de 1 Hz.

Luz indicadora de estado de
funcionamento

LED verde

A luz indicadora esta ligada quando o equipamento esta ligado.
A luz indicadora esta desligada quando o equipamento esta
desligado.

Luz indicadora do alarme

1 peca (amarelo, vermelho. Pisca vermelho quando ocorrem
alarmes de nivel alto e médio simultaneamente)

Indicador Sonoro

Soa sinais de alarme e o som das teclas; suporta a funcao de

Alto-falante multiplos niveis de volume; os sons de alarme estdo em
conformidade com as normas IEC 60601-1-8 e YY 0709.
i Dispara um som de alarme quando o sistema ndo funciona
rene normalmente.
Conector

Fonte de alimentacdo

1 conector da fonte de alimentacdo CA
3 conectores da fonte de alimentacdo de saida auxiliar

Potencial igual

1 terminal terra de potencial igual

Conectores de comunicag¢ao

1 conector RJ45

1 conetor USB

1 conector DB9 (RS232)
1 conector VGA

15.9 ESPECIFICACOES AMBIENTAIS

Aparelho
Umidade relativa Pressao atmosférica
Item Temperatura (2C) -
(sem condensacdo) (kPa)
Trabalho 10~40 <93% 70,0~106,0
-20~60 (sensor
Transporte e .
de oxigénio: - <93% 50,0~106,0
armazenamento
20~50)

15.10 ESPECIFICACOES DO DESEMPENHO

15.10.1 ESPECIFICACOES DO CIRCUITO DE GAS

Abastecimento de gas
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Tubos de gases 0,, N20O, AR
Cilindros de gas reserva (standby) 02, N20, AR
Conexao dos tubos de gas NIST

Ligacdo do cilindro de reserva PISS
Intervalo de pressao na entrada 280~600 kPa
Filtro 60~80 um

15.10.2 ABASTECIMENTO DE GAS

Fluxometro eletronico

Controle de
tubo Unico

Intervalo de ar/
oxido nitroso:

0 L/min~15 L/min

Intervalo de oxigénio:

0,2 L/min~15 L/min

Controle de
fluxo total

Intervalo e exibicdao

Intervalo de
regulacdo da
concentracao de
oxigénio:

21%~100% (Balanco de gas de ar)
25%~100% (Balanco de gas de
oxido nitroso)

Intervalo de
regulacdo de fluxo:

0,2 L/min~18 L/min

e precisao
Controle de

tubo Unico

Precisdo de oxigénio /
ar / 6xido nitroso:

No caso de escala total entre 10%
e 100%, a precisao da escala sera
entre +10% do valor indicado

Controle de
fluxo total

Precisdo de controle
de concentracdo de
oxigénio

N3o superior a +3% (V/V)

Precisdo de regulacao
de fluxo

No caso de escala total entre 10%
e 100%, a precisdo da escala sera
entre £10% do valor indicado

Controle do fluxo de reserva

Intervalo de

exibicdo [ ar:

Intervalo de oxigénio / dxido nitroso

0 L/min~15 L/min

Resumo do medidor de fluxo

Intervalo de Tipo

Fluxbmetro flutuante

exibicao Intervalo

0~15 L/Min

Fluxometro de Abastecimento de Oxigénio Auxiliar

Intervalo de Tipo

Fluxbmetro flutuante

exibicao Intervalo

0~15 L/Min

Fonte de oxigénio hiperbarico

Faixa de pressao 280~600 kPa

Intervalo de fluxo 290 L/min

Sistema ligado de Oxigénio/N.O
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Tipo Dispositivo de controle proporcional do tipo mecanico
Intervalo A concentragdo de Oz ndo deve ser inferiora 25 %
15.10.3 CoNECTOR ACGO
ACGO
Encaixe coaxial do cone de 22 mm (exterior) e 15
Conector

(interior)

Contrapressao gerada na traseira
do vaporizador de anestesia e no
terminal frontal do ACGO durante o
carregamento rapido de oxigénio

N3o superior a 2 kPa

15.10.4 OXIGENAGAO RAPIDA

Oxigenacao rapida

Oxigenacao

Quando a tecla de “Oxigenacdo Rapida” é pressionada, a
valvula de enchimento rdpido fornece uma saida de gas

fresco com alto fluxo (25-75 L/min) de oxigénio.

15.10.5 ESPECIFICACOES DO SISTEMA DE RESPIRAGCAO

Vazamento e complacéncia

Vazamento no sistema de
respiracao e na sua unidade de
absorcdo ciclica (incluindo o modo
de controle mecanico e Manual/
espontaneo)

O vazamento ndo devera ser superior a 65 ml/mina 3
kPa.

Complacéncia entre o sistema de
respiracao e a sua unidade de
absorcdo ciclica (modo manual/
espontaneo)

Modo adulto < 4 mL/100 Pa, modo infantil < 3 mL/100
Pa

Vazamento no depdsito de CO;

O vazamento ndo devera ser superior a 50ml/min a 3 kPa.

Vazamento na valvula APL

O vazamento ndo devera ser superior a 50 ml/min a 3 kPa
(a marca na escala da valvula APL é 75).

Aparelho de Absorg¢do de CO; (Canister)

Volume do Canister

Aproximadamente 2000ml ou 1,5kg de Cal Sodada)

Aquecimento em Circuito

O circuito de respiracdo tem uma funcdo de aquecimento, e a funcdo de aquecimento pode
efetivamente remover a d4gua acumulada no circuito.

Portas e Conectores

Terminal expiratorio

Encaixe coaxial do cone de 22mm (exterior) e 15 (interior)
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Terminal inspiratorio

Encaixe coaxial do cone de 22mm (exterior) e 15 (interior)

Terminal do baldo

Encaixe coaxial do cone de 22mm (exterior) e 15 (interior)

Manometro (passagem de ar)

Intervalo -20 ~ 100 cmH,0

Exatidao * (4% da leitura total da escala + 4% da leitura real)
Valvula APL

Intervalo 1~75 cmH.0

Indicador de toque

Maior que 30 cmH;0

Pressdo minima de abertura

0,3 cmH>0 (seco), 0,5 cmH>0 (himido)

Impedancia de expiracao

As caracteristicas da taxa de pressdo de expiracao/fluxo a
uma taxa de fluxo de gas fresco de 10+1 L/min, ou a taxa
de fluxo maxima de entrada de gas fresco especificada
nas instrucdes para utilizar (o que for maior) do sistema
de respiragdo de anestésico, incluindo o fluxo a 15L/min,
30L/min, 60L/min, com impedancia de expiracdo do
sistema de respiracdo ndo deve exceder os 0,6 kPa.

Impedancia de inspiracdo

As caracteristicas da taxa de pressdo de inspiragdo/fluxo a
uma taxa de fluxo de gas fresco de 10+1 L/min, ou a taxa
de fluxo maxima de entrada de gas fresco especificada
nas instrucoes para utilizar (o que for maior) do sistema
de respiracdo de anestésico, incluindo o fluxo a 15L/min,
30L/min, 60L/min, com impedancia de inspiracdo do
Sistema de respiracao nao deve exceder os 0,6 kPa.

Curva pressao-fluxo da valvula APL

Fluxo (L/min) Pressao AIIDL Pressao AIIDL -
CmH:0, gas seco CmH;0, gas humido
3 0,17 0,18
10 0,21 0,22
20 0,26 0,27
30 0,33 0,34
40 0,42 0,43
50 0,53 0,54
60 0,71 0,73
70 0,93 0,94

A impedancia de expiragao do conjunto de absorgao do ciclo do sistema de respiragao (depdsito
de CO; cheio com absorvente “Medisord TM” de CO,)

282

PROLIFE



AS-360/AS360 Plus
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A impedancia de inspiracdo do conjunto de absor¢do do ciclo do sistema de respiracao
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15.11 PRINCIPIO E ESPECIFICAGOES DO PARAMETRO DO VENTILADOR

15.11.1 PrINnCiPIO

O principio do ventilador é o controle eletrénico pneumatico.

Os dispositivos pneumaticos do Ventilador ficam encaixados na bancada de trabalho da Maquina de
Anestesia. A Maquina de Anestesia pode controlar os gases que fluem da valvula eletromagnética
para o paciente. Durante o periodo da inspiracao, o fluxo de gas fecha a valvula expiratdria e empurra
os foles para baixo. Durante o periodo da expira¢do, um pequeno fluxo de gas pressiona as abas
expiratdrias para proporcionar uma pressao positiva ao fim da expiracao.

As medic¢Oes de volume e pressao sdo fornecidas pelos sensores de fluxo. Cada sensor de fluxo estd
ligado ao mddulo de monitorizacdo através de dois tubos. O médulo de monitorizacdo mede a
alteracdo na pressao do fluxo de gas que passa pelos sensores de fluxo, ao passo que a pressdo varia
junto com o fluxo.

O ventilador utiliza os valores relativos a volumes e alarmes com base nos dados fornecidos pelos
sensores de fluxo do gas de expiracdo. O Ventilador utiliza o outro sensor de fluxo de inspiracdo para
ajustar a sua saida de gases, adaptando-a a variagdo no fluxo de gas, vazamentos menores de gas, e
a complacéncia dos gases no circuito respiratdrio. O circuito do paciente permite uma compensacao

da complacéncia. Para obter uma maior precisdo, uma pequena quantidade de gds é infiltrada por
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conta da resisténcia do gas, de modo a ajudar a conservar uma pressao constante na valvula

expiratoria

15.11.2 ESPECIFICACOES DO PARAMETRO

Intervalo de defini¢do do parametro do ventilador

Parametro Intervalo de definigao Range Modo de funcionamento
TP VCV,SIMV-VC, PCV, SIM
Plimite (limite de
5 10~100 cmH,0 1 cmH;0 V-PC, CPAP/ PSV, PRVC,
pressao)
P SVPro, SIMV- PRVC
Pinsp (pressao de
. 5~70 cmH,0 1 cmH20 PCV, SIMV-PC, PSVPro
inspiracdo)
N SIMV-PC, SIMV-VC,
APps (Pressdo de
3~60 cmH-0 1 cmH-,0 CPAP/PSV, PS VPro,
suporte)
SIMV- PRVC
Pressdo de apneia | 3 cmH;0 ~ 60 cmH;0 1 cmH;0 CPAP/PSV
PEEP (pressao de VCV, SIMV-VC, PCV, SIM
o DESLIGADO, 3~30
expiracdo final 'O 1 cmH,0 V-PC, CPAP/PSV, PRVC, P
cm
positiva) 2 SVPro, SIMV- PRVC
10 mL~ 1500 mL 10~100 ml: 5 ml
VT (volume (vev, SIMV-VC, SIMV-PC, | 100~300 ml: 10 ml | VCV, SIMV-VC, PRVC,
corrente) CPAP/PSV, PRVC, SIMV- 300~1500 ml: 25 SIMV- PRVC
PRVC, PSVPro); ml
Frequéncia VCV, SIMV-VC, PCV, SIM
(Frequéncia de 4~100 bpm 1 bpm V-PC, PRVC, PSVPro, SIM
respiracao) V- PRVC
I:E 4:1~1:10 0,5 VCV, PCV, PRVC
IE.Apneia (Relagdo
Respiratdria de 4:1~1:8 0,5 CPAP/PSV
Apneia)
Tpausa (Pausade | DESLIGADO, 5%~60% do
e _ N 1% VCV, SIMV-VC
inspiracdo) tempo de inalagdo
L SIMV-PC, PCV, SIMV-VC,
Ativar janela 5%~90% 5%
PSVPro, SIMV- PRVC
Frequéncia SIMV-VC, SIMV-PC,
- 4~60 bpm 1 bpm
(frequéncia SIMV) SIMV- PRVC
Duracao de apneia | 10s~30s 1ls PSVPro
. SIMV-VC, SIMV-PC,
Exp% (Ciclagem
o 5%~80% 1% CPAP/PSV, PSVPro,
Expiratodria)
SIMV- PRVC
Tinsp (Duracdode | 0,2~5,0s 0,1s SIMV-VC, SIMV-PC,
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inspiragao) PSVPro, SIMV- PRVC
Trigger Triger a pressao: Triger a pressao:

gg. - 8 P & P SIMV-VC, SIMV-PC,
(sensibilidade de -20cmH;0~-1 cmH;0 -0,5 cmH;0

L . . CPAP/PSV, PSVPro, SIMV-
Ativacdo de Triger a fluxo: 0,2~15 Triger a fluxo: PRVC
inspiracdo) L/min 0,1L/min
InclinagaoT PCV, CPAP/PSV,
(Inclinagdo de 0s~2,0s 0,1s PSVPro, SIMV-VC,
pressao) SIMV-PC, SIMV- PRVC

Medidor de fluxo eletrénico total:

e Modo de controle de tubo Unico: Regulagao
do fluxo de oxigénio dentro do intervalo de
0,2 L/min a 15 L/min;

e Regulacdo do fluxo de ar / dxido nitroso
dentro do intervalo de 0 L/min a 15 L/min;

e Modo de controle do fluxo total: Regulacao

Sistema de controle de da concentracdo de oxigénio dentro do
Sistema de fluxo principal intervalo de 21% a 100% (balanco de gas de
controle de fluxo ar); regulagdao da concentracao de oxigénio

dentro do intervalo de 25% a 100% (balanco
de gds de 6xido nitroso); regulacdo de fluxo
dentro do intervalo de 0,2 L/min a 18 L/min;

e Modo de controle do fluxo de reserva
Regulacdo fina do fluxo e controle dentro do
intervalo de 0 L/min a 15 L/min

Sistema de controle do ) .
0 L/min~15 L/min

fluxo de gas auxiliar

Desempenho do ventilador

Pressdo de atuacdo 280~600 kPa
O fluxo maximo inspiratério nao deve ser inferior a 120
Fluxo inspiratdrio L/min quando a pressdo de alimentacdo de gas for 280
kPa.
Faixa da valvula de fluxo 13120 L/min

1. Controlado pela valvula de escape eletrénica dentro do

Meio de controle do limite de ventilador;
pressao para o ventilador 2. Controlado pela valvula de escape mecanica dentro do
ventilador;

Parametros de Monitoriza¢do do Ventilador
MV (Quantidade de ventilacao

. 0~100 L/Min
por minuto)
VT (Volume corrente expiratorio e
R 0~3000 mL
inspiratorio)
FiO2 (Concentracdo de oxigénio) 18~100%
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Paw (Pressdo das vias aéreas) -20~120 cmH,0
Pressdo de expiracdo final positiva 0 cmH20~70 cmH;0
Psignif. (Pressdo média) -20~120 cmH,0
Pplat (Pressdo da plataforma) 0~120 cmH,0

I:E (Razdo Inspiragdo - Expiragao) 4:1~1:12

Freq (Frequéncia de respiracdo) | 0~120 bpm

Compl (Complacéncia) 0 ml/cmH,0~300 ml/cmH,0
Resisténcia 0 cmH20/(L/s)~600 cmH,0/(L/s)
Concentragao de O2 do sensor de
o 18%~100%;
oxigénio
Medidor de fluxo eletronico total:
e Modo de controle de tubo uUnico:
Monitorizagdo do fluxo de
oxigénio dentro do intervalo de
0,2 L/min a 15 L/min;
Monitorizacdo do fluxo de ar /
. oxido nitroso dentro do intervalo
Sistema de ) ]
de 0 L/min a 15 L/min;
controle de fluxo
L e Modo de controle do fluxo total:
Sistema de controle de fluxo principal Monitorizagdo do fluxo dentro
do intervalo de 0,2 L/min a 18
L/min;
e Modo de controle do fluxo de
reserva Monitorizacdo do fluxo
dentro do intervalo de 0 L/min a
15 L/min;
Sistema de Intervalo de monitorizacao: 0
controle do fluxo L/min~15 L/min;
de gds auxiliar

1. BIS: 0,0~100,0

Profundidade do teste e medi¢cdo de | 2. SQl: 0,0~100,0%

anestesia 3. EMG:0~100dB

4. ESR:0,0~100,0%

Parametros de Monitoriza¢do da pressao expiratoria positive final - PEEP
Intervalo 0~70 cmH;0

15.11.3 PRECISAO DO VENTILADOR

Parametros

10 mL~60 mL: £10 mL;
VT 60 mL~210 mL (exceto 60 mL): +15 mL;
210 mL~1500 mL (exceto 210 mL): = 7% do valor definido.
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PCV

Pressdo de inspiracdo + 2,5 cmH20 ou * 7% do valor definido, o que for
maior;

Pressdo limite: + 2,5 cmH20 ou + 7% do valor definido, o que for maior;
Pressdo de expiracdo positiva final: o erro ndo é definido no estado
DESLIGADO 3 cmH20~30 cmH;0: + 2,0 cmH20 ou + 8% do valor definido, o
gue for maior;

Pressdo de suporte: £ 2,5 cmH,0 ou * 7% do valor definido, o que for
maior;

Pressdo de apneia: + 2,5 cmH,0 ou + 7% do valor definido, o que for maior;
Pressao de ativacdo: £2 cmH,0

Frequéncia

11 bpm ou £5% do valor definido, o que for maior.

I:E e IE.Apneia

I:E: 2:1~1:4:£10% da leitura atual

Outro ambito: £25% da leitura atual.

IE.Apneia: Erro no intervalo de 2:1~1:4: +10% do valor definido, Outro
intervalo: £25% do valor definido

PausaT

Duracdo de inspiracdo: 0,2 s;
Pausa inspiratéria: + 15% do valor definido no intervalo de 20% a 60%, ndo
definido em outros intervalos.

Ativar janela +10%
Taxa de fluxo de )
. +1 L/min
ativacao
Nivel de Pausa
o +10%

Inspiratéria
Medidor de fluxo eletrénico total:
Modo de controle de tubo Unico: No caso de a
precisdo de controle do fluxo de oxigénio estar entre
10% e 100% da escala total, a exatiddo da escala deve
estar entre +10% do valor indicado;
No caso da precisdo de controle do fluxo de ar / 6xido
nitroso estar entre 10% e 100% da escala total, a
exatiddo da escala deve estar entre +10% do valor

Sistema de | indicado;

Sistema de
controle de fluxo

controle de fluxo | Modo de controle do fluxo total: O erro de controle da
concentracdo de oxigénio (balanco de gas de ar) ndo é
superior a +3% (V/V); o erro de controle da

concentragdo de oxigénio (balango de gas de éxido

principal

nitroso) ndo é superior a +3% (V/V);

Precisdo de regulacdo de fluxo No caso de escala total
entre 10% e 100%, a precisdo da escala serd entre
1+10% do valor indicado;

Modo de controle do fluxo de reserva A exatidao de

controle é inferior a +10% da leitura dentro do
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intervalo de fluxo de oxigénio puro de 0 L/min a 10
L/min. Outros intervalos ndo estdo definidos

Sistema de | Quando a escala complete estd entre 10% e 100%, a
controle do fluxo | precisdo da escala deve ser dentro de + 10% do valor

de gds auxiliar indicado e os outros intervalos ndo estdo definidos.

Parametro de medigao
0~60 ml (excluindo(excluindo 60 ml): 10 ml;
VTexp 60ml ~ 3000ml: + 20ml ou * 7% da leitura atual, o que for maior, os outros

intervalos ndo estdo definidos.

Volume corrente 1 20ml ou + 7% da leitura atual, o que for maior, os outros intervalos nao
de inspiracao estdo definidos.

Erro de monitorizacdo de pressao: -20 cmH20~1,0 cmH;0: £2,0 cmH;0 ou
+ 4% do valor definido, o que for maior, os outros intervalos ndo estdo
definidos.

Erro de pressao de expiracao final positiva: 0 cmH,0~70 cmH,0: £2,0
cmH,0 ou * 4% do valor definido, o que for maior, os outros intervalos ndo
Paw estdo definidos.

Erro de monitorizacdo da plataforma: 0 cmH,0~120 cmH,0: 2,0 cmH,0
ou * 4% do valor definido, o que for maior, os outros intervalos ndo estao
definidos.

Erro de monitorizacdo de pressdao média: -20 cmH,;0~120 cmH;0: +2,0
cmH,0 ou * 4% do valor definido, o que for maior, os outros intervalos ndo
estdo definidos.

o 11 bpm ou £5% do valor definido, o que for maior; os outros intervalos ndo
Frequéncia - -
estao definidos.

2:1~1:4: +10% da leitura atual

I:E 4:1~2:1e 1:4~1:12 +25% da leitura atual

Outros intervalos ndo estdo definidos.

0 L/min~30 L/min: £1 L/min ou +15% do valor definido, o que for maior;
>30 L/min: ndo definido.

0 ml/cmH20~250 ml/cmH20: +0,5 ml/cmH-0 ou * 15% da leitura atual, o
gue for maior, os outros intervalos ndo estdo definidos.

0 cmH20/(L/s)~20 cmH,0/(L/s): £10 cmH20/(L/s);

Resisténcia 20 cmH20/(L/s)~500 cmH»0/(L/s): +50% da leitura atual;

os outros intervalos nao estdo definidos.

MV

Compl

Medidor de fluxo eletrbénico total:

Modo de controle de tubo Unico: No caso de a

Sist d Sistema de | precisao de monitor do fluxo de oxigénio estar entre
istema de

controle de fluxo | 10% e 100% da escala total, a exatiddo da escala deve

Controle de Fluxo o .

principal estar entre +10% do valor indicado;

No caso da precisdo de monitor do fluxo de ar / dxido

nitroso estar entre 10% e 100% da escala total, a
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indicado;

nao estao definidos;

exatiddo da escala deve estar entre +10% do valor

Modo de controle do fluxo de reserva: dentro de 10%
e 100% da escala total, a precisdo da escala deve ser
entre £10% do valor indicado e os outros intervalos

de
controle do fluxo

Sistema

de gas auxiliar

Quando a escala complete estd entre 10% e 100%, a
precisdo da escala deve ser dentro de + 10% do valor
indicado e os outros intervalos ndo estdo definidos.

Concentracado de
02 do sensor de
oxigénio

+3% (V/V), os outros intervalos ndo estdo definidos.

Definicao do Alarme

Parametro Intervalo de definicao Observagoes

VT Limite alto 571600 mL O limite superior é maior
Limite baixo 0~(Limite alto-5) mL | 9ue o limite baixo

MV Limite alto 2100 L/min O limite superior é maior
Limite baixo 0~(Limite alto-2) mL | 9ueo limite baixo

FiO Limite alto 207105% O limite superior € maior

I 2 . . .

Limite baixo 18~(Limite alto-2) % | 9u€O© limite baixo

Predefinicdo do
alarme de EtCO;

Limite de alarme Alto

Limite inferior + 2
mmHg~150 mmHg

(Respironics CO,)

Limite de alarme
inferior

0 mmHg~Limite alto -
2 mmHg

O limite superior é maior
que o limite inferior

Predefinicdo do
alarme de FiCO>

Limite de alarme Alto

Limite inferior +1
mmHg~76 mmHg

(Respironics
COy)

Limite de alarme
inferior

0 mmHg~74 mmHg

O limite superior é maior
que o limite inferior

Predefinicdo do
alarme de EtCO;

Limite de alarme Alto

Limite inferior +2
mmHg~190 mmHg

(Masimo CO3)

Limite de alarme
inferior

0 mmHg~Limite alto -
2 mmHg

O limite superior é maior
que o limite inferior

Predefinicdo do
alarme de FiCO>

Limite de alarme Alto

Limite inferior +1
mmHg~99 mmHg

(Masimo CO3)

Limite de alarme

0 mmHg~97 mmHg

O limite superior é maior
que o limite inferior

inferior
Predefinicdo do Limite Alto 2~100 cmH;0 O limite superior é maior
alarme de FiCO; Limite Baixo 0~ (Limite alto-2) que o limite inferior
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cmH20

(Masimo CO3) cmH;0
Ppico Limite alto 2~100cmH20 O limite superior é maior
o ) 0~ (Limite alto -2) que o limite baixo
Limite baixo

O alarme de pressao negativa é apresentado quando a pressao das vias

aéreas é inferior a -10cmH-0.

Apneia

Duracdo do alarme de

20s,comerrode £3 s

Limite de alarme BIS

Limite de alarme BIS: 0~100
Resolugdo: 1
Limite predefinido do alarme: Alto: 2~100; Inferior: 0~98

Pausa de alarme

120 s

O sistema de anestesia ira exibir uma notificacdo de alarme de alta prioridade quando a pressao
do sistema de ventilagao de anestésico excede o limite do alarme de pressao positiva continuo
definido por (15+1) s.

Intervalo do alarme AG e resolugao

Parametro Intervalo Definido Observagoes
Limite de alarme (Limite baixo
ELCO, alto +2mmHg)~190mmHg | O limite superior € maior que
Limite de alarme OmmHg~(Limite alto | o limite baixo
baixo -2mmHg)
Limite de alarme (Limite baixo
FiCO, alto +2mmHg)~99mmHg | O limite superior é maior que
Limite de alarme OmmHg~(Limite alto | o limite baixo
baixo -2mmHg)
Limite de alarme (Limite baixo + 2%) O limite superior é maior que
alto ~100 % o limite baixo
EtN,O — —
Limite de alarme 0%~ (Limite alto -
baixo 2%)
FiN,O Limite de alarme (Limite baixo + 2%) O limite superior é maior que
alto ~100% o limite baixo
Limite de alarme 0%"~(Limite alto - 2%)
baixo
EtHAL/EtEN Limite de alarme (Limite O limite superior é maior que
F/EtISO/EtSE alto baixo+0,2%)~25,0% o limite baixo
V/EtDES Limite de alarme 0%~ (Limite alto -
baixo 0,2%)
FiIHAL/FIiEN Limite de alarme (Limite O limite superior é maior que
F/FilSO/FiSE alto baixo+0,2%)~25,0% o limite baixo
V/FiDES Limite de alarme 0%~ (Limite alto -
baixo 0,2%)
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Nota: * Condigdes tipicas para uma medida precisa:
Pressao atmosférica: 90~101 kPa;
Temperatura da sala: 20~28 °C;

Umidade relativa: 50%~80%.

15.12 PRINCIPIO E ESPECIFICAGOES DOS SENSORES DE OXIGENIO

15.12.1 PRINCIiPIO DO SENSOR DE OXIGENIO

O dispositivo de monitorizagdo de oxigénio pode medir a concentracao de oxigénio no interior do

circuito do paciente. A concentracao de oxigénio medida pelo sensor de oxigénio é exibida na tela de

visualizagao da Maquina de Anestesia.

O sensor de oxigénio é um equipamento de tipo eletroquimico. O oxigénio penetra na bateria através

de um diafragma e oxida os elétrodos de metal. Essa oxidacdo gera uma corrente que é diretamente

proporcional a pressao parcial de oxigénio formada na superficie transdutora dos polos elétricos. Os

elétrodos metadlicos sdao progressivamente eliminados no processo de oxidagao.

Para monitorizagao do oxigénio, o sinal é processado e analisado num circuito que traduz os sinais da

bateria em valores correspondentes de percentagem de concentracdo de oxigénio. O sistema exibe

o valor, comparando-o com os limites de alarme armazenados. Se o valor ficar fora dos limites, a

Maquina de Anestesia dispara o alarme apropriado.

15.12.2 ESPECIFICACOES DOS SENSORES DE OXIGENIO

Sensor de oxigénio

Saida de dados

Saida 9-13 mV a 210 mBar O

Vida util prevista

0,94x 106 % O2tempo de medicdo a 20°C 0,6 x 106 %

tempo de medicdo a 40°C

Tempo de resposta (de ar com 21%
a 100% de oxigénio)

<15s

Linearidade

Linear 0-100% de O»

Variagao de temperatura de
operacgao

-20°Ca +50°C

Compensacao térmica

Flutuacdo de +2% dentro da faixa de 0 a 40°C

Faixa de pressao

50~200 kPa

Umidade relativa

0a 9%

Desvio na saida de dados com
concentracdo de oxigénio a 100%

Valor tipico < 5% (ao longo de 1 ano)

Material

ABS Branco

Embalagem

Embalagem vedada

Periodo de validade

A validade ndo devera ultrapassar 13 meses apds a

aberturada embalagem

definidos pelo fabricante; caso contrario, a

(conforme os termos
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validade pode sofrer alteracdes)

15.13 ESPECIFICACOES DO SISTEMA DE TRANSFERENCIA E RECEPCAO DE AGSS

15.13.1 PARAMETROS FiSICOS

Parametros fisicos do sistema de transferéncia e recep¢ao de AGSS

Peso 2,2 Kg
Dimensdes 535x120x155mm (AxLxP)
Leis e regulamentos aplicaveis ISO 80601-2-13 e YY 0635-2

Dispositivo de libertacdo de pressdo | Porta de compensacao de pressdo atmosférica

Filt Rede em aco inoxidavel, com dimensao dos poros de 60
iltro
um ~ 100 um

AGSS-H: O flutuador cai abaixo da marca "MIN" na janela
de visualizagdo quando o sistema ndo estd a funcionar ou
L . quando a taxa de fluxo de sucgdo é inferior a 50 L/min.
Indica¢do de estado do sistema L o
AGSS-L: O flutuador cai abaixo da marca "MIN" na janela
de visualizagdo quando o sistema ndo esta a funcionar ou

guando a taxa de fluxo de succ¢do é inferior a 25 L/min.

Conector do sistema ISO9170-2 ou BS6834, conector padrao

15.13.2 PARAMETROS DE DESEMPENHO

Parametro / Modelo AGSS-H AGSS-L

Aplicavel para tipos de sistema de Sistema de fluxo alto tipo 1 | Sistema de fluxo baixo

tratamento H: taxa de fluxo extraida tipo 1 L: taxa de fluxo
n3o inferior a 75 L/min extraida 25 ~ 50 L/min

Intervalo de fluxo de sucgdo com ] ] ) )
50 L/min~80 L/min 25 L/min~50 L/min

taxa ajustavel

Exibicdo da escala na janela de o o
~ Marca indicada MIN, marca indicada MAX
observacao

Continue a extrair o fluxo, o flutuador entre as marcas
indicadas de MIN e MAX
Sistema de funcionamento continuo, para transferir e

Forma de funcionamento

Modo de funcionamento

receber
30 L/min de
impedancia do Nao mais de 0,5 cmH,0
o fluxo de admissdo
Sob condig¢des -
) 75 L/min de
normais . . x .
impedancia do Ndo mais de 2,5 cmH.0
fluxo de admissao
Fluxo induzido N3o mais de 50 ml/min
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Impedancia de
gueda de pressao
do fluxo de sucgao
maximo indicado

Saida de ar AGSS nao inferior a 10 cmH;0

Impedancia de
gueda de pressao
do fluxo de sucgao
minimo indicado

Saida de ar AGSS nao inferior a 20 cmH-,0

Fluxo excessivo

N3o mais de 100 ml/min

Fuga

Sob condig¢do de ar de entrada de 10 £ 0,5 L/min, inferior
a 90 ml/min

75 L/min de
impedancia do
fluxo de admissao

N3do mais de 10 cmH>0

Sob condicdo | Fluxo induzido

N3o mais de 100 ml/min

de avaria Impedancia de

Unica gueda de pressao
do fluxo de succdo

maximo indicado

Resisténcia de queda de pressao da saida de ar AGSS nao
superior a 0,5cm de H,0

Fluxo excessivo

Pode exceder 100ml/min

15.14 ESPECIFICACOES DO SISTEMA DE SUCCAO DE VACUO

Consulte o manual do usuario facultado com o sistema de suc¢do a vacuo externo para obter as

especificacGes sobre o sistema de suc¢do a vacuo externo.

Sistema de sucgao a vacuo externo

A categoria de desempenho

alto vacuo/alto fluxo

sucgao

Intervalo de pressdo da fonte de ar | 280-550 kPa
Pressdo negative maxima

75 kPa
recomendada
O tamanho maximo do tubo de

@8 mm

Sistema de sucg¢do a vacuo interno

A categoria de desempenho

alto vacuo/alto fluxo

Vacuo maximo

No caso de pressao da fonte de gas dentro do intervalo
de 280 KPa a 600 KPa, a secrecdo de saliva de vacuo
maxima gerada é superior ou igual a 75 kPa.

Fluxo de succdo maximo

No caso de pressao de gas dentro do intervalo de 280KPa
a 600KPa, o fluxo de succdo maximo gerado é superior a
ou igual a 30 L/min (ndo configurado com a garrafa de
recolha de liquido e o filtro).
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15.15 ESPECIFICACOES DO ALARME

15.15.1 ALARME DE PRESSAO SONORA

Alarme de pressao sonora

Amplitude de som do alarme 45 dB-85 dB
Som maximo de alarme de alta

L 82 dB
prioridade
Som maximo de alarme de média

L. 80 dB
prioridade
Som maximo de alarme de baixa

.. 79 dB
prioridade

15.15.2 ALARME DE PRESSAO DA FONTE DE AR

Alarme de pressao da fonte de ar

Intervalo normal da pressdo dos .
tub 280~600 Kpa (40~87psi)
ubos

Intervalo normal da pressao da
botija de O3

Intervalo normal da pressao da
botija de N,0O

Intervalo normal da pressao da
botija de AR

6,9~15,5 MPa (1000~2250 psi)

4,2~6 MPa (600~870 psi)

6,9~15,5 MPa (1000~2250 psi)

15.16 ESPECIFICACOES DO APARELHO VAPORIZADOR DE ANESTESIA

Para o uso do aparelho vaporizador de anestesia Draeger, por favor, consulte o manual do usudrio do
aparelho vaporizador de anestesia Draeger.
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CAPITULO 16 — CONSIDERACAO PARA PROJETO ECO-

RESPONSAVEL
16.1 INSTRU(;ﬁES PARA MINIMIZAR O IMPACTO AMBIENTAL DURANTE O USO NORMAL

Esta parte é compilada com base em requisitos da Clausula 4 de Prote¢cdo do Meio Ambiente, 4.5.2

Instrucdes para minimizar o impacto ambiental durante o uso normal da IEC 60601-1-9.

De acordo com os requisitos desta clausula, o fabricante deve fornecer instrugGes para minimizar o
impacto ambiental de equipamentos de ME durante o uso normal nos documentos complementares.
As instrucdes tratam dos seguintes itens (Tabela 1).

Tabela 1: Os requisitos da cldusula 4.5.2 e as instrugées fornecidas pelo fabricante

Os requisitos da clausula 4.5.2 Instrucoes fornecidas pelo fabricante
1. Instrugdes sobre como instalar o Tente manter a integridade do material de
EQUIPAMENTO ME para minimizar o embalagem ndo descartavel e guarde materiais

IMPACTO AMBIENTAL durante sua VIDA | de embalagem para uso futuro ou coloque no
UTIL ESPERADA; local especificado onde esteja em conformidade
com as regras e normas do hospital e local. Evite
0 uUso excessivo de reagentes e outras
substancias. Para os acessdrios reutilizaveis,
limpe com o reagente especificado e guarde e,
para o descartavel, trate-o de maneira coletiva e
coloque no local especificado onde respeite as
regras e regulamentacdes do local e do hospital.
Caso contrario, siga as regras e normas do local e

do hospital.

2. Instrucdes de uso e manutengao do Use os acessoérios especificados e reagente de
EQUIPAMENTO ME para minimizar o desinfeccdo e limpeza para evitar danificar o
IMPACTO AMBIENTAL durante sua VIDA | aparelho e acessérios e a reducdo da vida util.
UTIL ESPERADA; Use para dispositivos médicos apenas seguindo o

manual de instrucdes. Para a manutencdo do
dispositivo médico, sempre dilua de acordo com
as instrugdes do fabricante ou use a menor
concentragado possivel. Nunca use alvejante. Nao
misture solucdes de desinfec¢cdo (como alvejante
e amonia) uma vez que isso pode resultar em
gases ou liquidos venenosos ou perigosos. Se for
necessario realizar manutencdo, siga as
instrugdes para uso ou as regras e normas do
hospital.
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3. Consumo durante o USO NORMAL (por Durante o uso normal desse dispositivo, ele vai
exemplo, energia, pecas/materiais consumir eletricidade (corrente alternada e
consumiveis, descartaveis, dgua, gases, bateria por corrente continua). O eletrodo
guimicos/reagentes etc.); descartavel também é consumido e deve ser

descartado seguindo as regras. Para limpeza ou
desinfeccdo dos cabos e do aparelho, a dgua e
etanol ou isopropanol serdo usados e os
liguidos residuais devem ser descartados
seguindo as regras.

4. EmissOes durante o USO NORMAL (por Durante o uso normal, espera-se que haja
exemplo, agua RESIDUAL, materiais algum consumo do dispositivo médico. Para
consumiveis RESIDUAIS, energia acustica, | evitar o consumo desnecessario, como de
gases de aquecimento, vapores, energia acustica, calor, gases, substancias
particulas, SUBSTANCIAS PERIGOSAS e perigosas e afins, recomenda-se que, na area da
outros RESIDUOS); operac¢do normal, seja abaixado o volume de

forma que pouca interferéncia seja exercida
sobre o meio ambiente. Desligue também o
modulo ndo utilizado no momento para reduzir
a emissdo de calor desnecessaria e o consumo
de eletricidade.

5. Informagdes sobre a localizagdo no A bateria esta situada na parte traseira do

EQUIPAMENTO ME de SUBSTANCIAS
PERIGOSAS, fontes radioativas e
materiais radioativos induzidos.

aparelho. Capacitores podem conter energia
armazenada ou podem apresentar outros

riscos, montados nas placas PCB no dispositivo.

17.2 INFORMAGOES SOBRE GERENCIAMENTO DE FIM DE VIDA UTIL

Esta parte é compilada com base na Clausula 4 de Protecdo do Meio Ambiente, 4.5.3 InformacgGes

para o gerenciamento de fim de vida util da IEC 60601-1-9.

De acordo com os requisitos desta clausula, o fabricante deve fornecer a organizagao responsavel

informacoes sobre o descarte adequado do equipamento ME no fim de vida util (EOL). E o fabricante

deve disponibilizar informagOes para instalagdes de tratamento de residuos necessarias para o

gerenciamento ecologicamente responsavel de fim de vida do equipamento ME.

As informacOes devem conter os seguintes itens (Tabela 2).

Tabela 2: Os requisitos da cldusula 4.5.3 e as instrugées fornecidas pelo fabricante

Os requisitos da clausula 4.5.3 Instrugoes fornecidas pelo fabricante
1. Alocalizagao dos componentes e partes | A bateria esta situada na parte traseira do
no equipamento ME que contenham dispositivo. Capacitores podem conter energia
energia armazenada ou apresentem armazenada ou podem apresentar outros riscos,
outros perigos que possam resultar em montados nas placas PCB no dispositivo.
um risco inaceitavel para profissionais
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de desmonte ou outros métodos para
controlar tais riscos.

2. Aidentidade e a localizacdo de A bateria esta situada na parte traseira do
substancias perigosas que exigem dispositivo. Capacitores podem conter energia
manuseio e tratamento especial armazenada ou podem apresentar outros riscos,

montados nas placas PCB no dispositivo.

3. Instrugdes de desmontagem suficientes | Para outros perigos que possam resultar em um

para a remog¢do segura dessas risco inaceitavel, a principal preocupacdo é o
substancias perigosas, incluindo fontes manuseio com a bateria: Risco de incéndio,
radioativas e materiais radioativos explosdo ou queimaduras. Nao esmague, fure,
induzidos no equipamento ME. desmonte ou cause curto-circuito a bateria. Nao

descarte a bateria no fogo ou na agua. Nao
coloque a bateria em um ambiente cuja
temperatura esteja acima de 60 2C (140 2F).
Armazene a bateria no ambiente de -20 2C (-4 2F)
a 60 2C (140 9F). Use apenas o carregador
especificado. Leia as instrucdes para uso. A
temperatura ambiente maxima recomendada é
de 459C (125 oF).

Descarte as baterias usadas imediatamente e de
maneira ecologicamente correta. Nao descarte a
bateria em recipientes de residuos normais.
Consulte o administrador do hospital para obter
informacdes sobre as disposicoes locais.

Quanto ao descarte do dispositivo médico, para
evitar contaminar ou infectar profissionais, o
ambiente ou outros equipamentos, lembre-se de
desinfetar e descontaminar o aparelho médico
corretamente antes de descarta-lo de acordo
com as leis do pais para equipamentos que
contenham pegas eletrdnicas e elétricas. Para o
descarte de pecas e acessérios como
termOmetros, onde ndo especificado e outra
maneira, siga as regulamentacdes locais sobre o

descarte de residuos hospitalares.
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DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS PARA GARANTIA DE
QUALIDADE

A empresa Prolife Dispositivos Médicos Ltda. tem um Sistema de Gestdao da Qualidade certificado
pela norma RDC 665-2022 - Boas Praticas de Fabricacdo, regulamentada pela ANVISA - Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Descricao da eficacia e seguranc¢a do produto, fundamentada em estudos,
histdrico de uso ou referéncias bibliograficas

As Mdquinas de Anestesia fabricados pela ProlLife estdo em conformidade com as normas exigidas
pelo INMETRO:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017

ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 + Emenda 1:2020 + Emenda 2:2022
ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014 + Emenda 2:2022
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 + Emenda 2:2022
IEC 80601-2-13:2011 + A1:2015

ABNT NBR ISO 80601-2-55:2020

O dispositivo foi projetado e fabricado sem restricdbes com o uso de sistemas de conexdo
mencionados neste manual, ndo sofrendo alteracdes do desempenho.

O dispositivo foi projetado e fabricado de modo a reduzir possiveis riscos a terminais e conectores a
serem manipulados, incluindo riscos de lesdes vinculados as suas caracteristicas fisicas e
ergondmicas, condicdes do meio ambiente, ou em casos de impossibilidade de manutencdo e
calibragao.

O dispositivo foi projetado e fabricado de modo a proporcionar estabilidade e precisdo de medicdo
dentro dos limites adequados a finalidade do dispositivo. Para confirmac¢Ges de medicgoes,
recomenda-se o uso de outros instrumentos.

O dispositivo foi projetado e fabricado para evitar riscos de choques elétricos durante a instalagdo ou
uso dele.

Avisos, Restricoes, Cuidados e outras informacOes importantes encontram-se descritos nesse
manual.
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TERMO DE GARANTIA LEGAL

1. CondicOes Gerais de Garantia:

A Prolife sera responsavel pela seguranga, confiabilidade e desempenho do produto dentro do

periodo de garantia limitada, se todas as seguintes condi¢des forem satisfeitas:

e Esta politica de garantia é valida somente no territdrio brasileiro;

e Esta politica de garantia é vélida exclusivamente para defeitos de fabricacdo;

e Os custos de seguro e transporte do produto em garantia sdo de responsabilidade do cliente
(incluindo custos aduaneiros);

e [ de responsabilidade do cliente providenciar a higienizagdo e descontaminac3o do equipamento
e/ou acessorios antes do envio para a ProLife ou para um Credenciado Técnico autorizado pela
ProLife.

2. Prazo de Garantia:

O produto sera reparado ou substituido gratuitamente dentro do periodo de garantia limitada. Apds

o periodo de garantia limitada, a ProLife cobrara pelo servigo e pelas pegas de reposicao.

e Os equipamentos tém um prazo de garantia de 3 meses (garantia legal — segundo a Lei 8.078 de
11 de setembro de 1990) mais 9 meses (garantia adicional), totalizando 12 meses de garantia a
partir da data de emissdao da Nota Fiscal;

e Os acessorios tém um prazo de garantia de 3 meses (garantia legal — segundo a Lei 8.078 de 11
de setembro de 1990) a partir da data de emissdo da Nota Fiscal;

e Uma garantia adicional maior que 9 meses podera ser concedida contratualmente entre a ProlLife
e clientes de direito publico e privado, sendo que esta extensdo de garantia serd informada
expressamente em propostas comerciais privadas ou publicas (licitacdes) e/ou contratos
Administrativos;

e Alguns compradores privados ou publicos (licitagdes) exigem periodos de garantia diferentes dos
informadas neste manual. Nestes casos a garantia informada na proposta comercial no processo
licitatério podera ser diferente da garantia padrdo deste manual, e deve-se assumir como valida
a garantia expressa na proposta comercial.

3. Limita¢Oes da Garantia (excluem-se da cobertura de garantia os defeitos advindos das seguintes
situacdes):
e Uso inapropriado ou utilizacdo em desacordo com este manual;

e |Instalacdo, utilizacdo ou manutencdo feita por pessoas ndo autorizadas ou n3do capacitadas e
treinadas pela Prolife;

e Danos causados por fatores humanos;

® O rétulo do numero de série ou marca de fabricagao do produto esta ilegivel;

® Lacre de garantia da fabrica rompido;

e Procedimentos de cuidados gerais/limpeza fora dos especificados neste manual;

e Uso de acessdrios ndo originais ou ndao homologados pela Prolife;

e Acidente (queda, incéndio, alagamentos etc.);
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e Furto;
e Uso ou armazenamento do equipamento fora das condi¢des ambientais, operacionais e elétricas
definidas pelo fabricante.
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